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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche An-
weisungen
sind zu lesen

und zu beach-

ten. Wenn der
Spannungstester nicht entspre-
chend den vorliegenden Anweisun-
gen verwendet wird, konnen die in-
tegrierten Schutzvorkehrungen im
Spannungstester beeintrichtigt
werden. BEWAHREN SIE DIESE AN-
WEISUNGEN GUT AUF.

» Fiihren Sie keine Messungen in
Stromkreisen mit Spannungen
iiber 1000 V durch.

» Verwenden Sie den Spannungs-
tester nicht, um Spannungsfrei-
heit zu bestimmen.

» Verwenden Sie den Spannungs-
tester nicht, wenn er beschadigt
wirkt oder nicht korrekt funktio-
niert. Priifen Sie die Priifspitze
vor der Verwendung auf Risse
oder Bruch.

» Seien Sie besonders vorsichtig
beim Umgang mit Spannungen
hdher als 30 V Wechselspannung
bzw. 60 V Gleichspannung! Be-
reits bei diesen Spannungen kon-
nen Sie bei Berlihrung elektrischer
Leiter einen lebensgefahrlichen
elektrischen Schlag erhalten.

» Auch wenn kein optisches oder
akustisches Signal erscheint,
kann Spannung vorhanden sein.
Die Isolierung, der Leitungsquer-
schnitt, eine Abschirmung der Lei-
tung oder die Entfernung von der
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Spannungsquelle konnen den Test
beeinflussen.

» Achten Sie wahrend der Messung
auf ausreichende Erdung. Bei un-
zureichender Erdung (z.B. durch
isolierendes Schuhwerk oder Ste-
hen auf einer Leiter) kann der Span-
nungstester keine Spannungen er-
kennen.

» Der Spannungstester darf nur von
qualifiziertem Fachpersonal ver-
wendet werden.

» Lassen Sie den Spannungstester
nur von qualifiziertem Fachperso-
nal und nur mit Original-Ersatztei-
len reparieren. Damit wird sicher-
gestellt, dass die Sicherheit des
Spannungstesters erhalten bleibt.

» Arbeiten Sie mit dem Spannungs-
tester nicht in explosionsgefahr-
deter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase
oder Staube befinden. Im Span-
nungstester konnen Funken erzeugt
werden, die den Staub oder die
Dampfe entziinden.

» Der Spannungstester kann keine
Spannung erkennen bei einer ab-
geschirmten Leitung und in
Gleichstrom-Kreislaufen.

» Setzen Sie den Spannungstester
keinen extremen Temperaturen
oder Temperaturschwankungen
aus. Lassen Sie ihn z.B. nicht ldnge-
re Zeit im Auto liegen. Lassen Sie
den Spannungstester bei groBeren
Temperaturschwankungen erst aus-
temperieren, bevor Sie ihn in Be-
trieb nehmen. Bei extremen Tempe-
raturen oder Temperaturschwan-
kungen kann die Prazision des
Spannungstesters beeintrachtigt
werden.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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Symbole und ihre Bedeutung

Gerat mit doppelter oder ver-
starkter Isolierung

Vorsicht, Gefahr eines Strom-
schlags!

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemalBer
Gebrauch

Der Spannungstester ist bestimmt fiir
die beriihrungslose Spannungspriifung
von Wechselspannungen zwischen 24
und 1000 Volt.

Der Spannungstester ist zur Verwen-
dungim Innenbereich geeignet.
Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten
Komponenten bezieht sich auf die Dar-
stellung des Spannungstesters in den
Abbildungen.

(1) Priifspitze

(2) Taschenlampe

(3) Bedienfeld

(4) Girtelclip

(5) Batteriefachkappe
(6) Batterien

(7)  mien LED Hochspannungsmodus
(90-1000VAC)

(8)  Low LED Niederspannungsmo-
dus (24-1000V AC)

(9)  woee Taste Modus
(10) Q) Ein-/Aus-Taste
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(11) S Ein-/Aus-Taste Taschenlam-

pe
Technische Daten
Spannungstester GVD 1000-17
Sachnummer 3601K770..
Messbereiche 90-1000VAC/
24-1000VAC
Frequenzbereich 50/ 60 Hz
Allgemein
Betriebstempera- -10°C... +50°C
tur
Lagertemperatur ~ -40°C... +70°C
relative Luftfeuch- 80 % (nicht kon-
te max. densierend)
max. Einsatzhéhe 2000 m
liber Bezugshéhe
Verschmutzungs- 2
grad entspre-
chend
IEC61010-1"
Abschaltautoma- 5min
tik nach ca.
Gewicht® 0,05 kg
Schutzart IP 67 (geschiitzt
gegen Staub und
zeitweiliges Unter-
tauchen)
Sicherheitsklasse  CATIV 1000 V°
MaBe (Lx BxH) 161,5x 28 x
33mm

1609 92A 9BW
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Spannungstester GVD 1000-17

Batterien 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) Estritt nur eine nicht leitfahige Ver-
schmutzung auf, wobei jedoch gele-
gentlich eine voriibergehende durch
Betauung verursachte Leitfahigkeit er-
wartet wird.

B) Gewicht ohne Batterien
C) Die Messkategorie IV gilt fiir Priif- und
Messkreise, die an der Quelle der Nie-

derspannungsnetzinstallation des Ge-
baudes angeschlossen sind.

Batterie einsetzen/
wechseln

Fiir den Betrieb des Spannungstesters
wird die Verwendung von Alkali-Man-
gan-Batterien empfohlen.

» Schrauben Sie die Batteriefachkap-
pe (5) ab.
» Setzen Sie die Batterien ein.

Ersetzen Sie immer alle Batteri-

en gleichzeitig. Verwenden Sie
nur Batterien eines Herstellers und mit
gleicher Kapazitat.

Achten Sie dabei auf die richtige

Polung entsprechend der seitli-
chen Darstellung auf dem Spannungs-
tester.

Wenn die Batterien leer sind, ertont ein
Signalton, beide LEDs ((7)/(8)) blin-
ken und der Spannungstester schaltet
sich aus.

» Nehmen Sie die Batterien aus
dem Messwerkzeug, wenn Sie es
langere Zeit nicht benutzen. Die
Batterien konnen bei langerer Lage-
rung im Messwerkzeug korrodieren.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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Betrieb

» Probieren Sie den Spannungstes-
ter vor jedem Betrieb an einer be-
kannten Spannungsquelle aus.

» Schiitzen Sie den Spannungstes-
ter vor Nasse und direkter Son-
neneinstrahlung.

Ein-/Ausschalten

» Driicken Sie kurz die Taste @ um
den Spannungstester einzuschal-
ten. Dabei fiihrt der Spannungstes-
ter einen Selbsttest durch. Ein Si-
gnalton ertont, der Spannungstes-
ter vibriert, die Prifspitze (1) blinkt
rot / griin / orange und beide LEDs
((7)/(8)) blinken.

Nach erfolgreichem Selbsttest
leuchtet die LED Hochspannungs-
modus High weil und die Priifspitze
(1) leuchtet griin. Der Spannungs-
tester ist betriebsbereit zur Erken-
nung von Wechselspannungen zwi-
schen 90 und 1000 V AC. Der
Selbsttest wird im Hintergrund alle
5 Sekunden fortlaufend wiederholt
bis der Spannungstester ausge-
schaltet wird.

Wenn der Selbsttest nicht erfolg-
reich war, schaltet sich der Span-
nungstester aus.

» Halten Sie die die Taste @ ge-
driickt, um den Spannungstester
auszuschalten. Dabei ertont ein Si-
gnalton und der Spannungstester
vibriert.
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Verwenden Sie den Spannungs-

tester nicht, falls beim Start
kein Signalton ertont und/oder der
Spannungstester nicht vibriert.
Wenn ca. 5 min lang keine Taste am
Spannungstester gedriickt wird oder
keine Spannung detektiert wird, dann
schaltet sich der Spannungstester zur
Schonung der Batterien automatisch
ab.

Messvorgang

Nach dem Einschalten befindet sich
der Spannungstester im Hochspan-
nungsmodus. Die LED Hochspan-

nungsmodus High leuchtet weiB.

» Zum Umschalten des Spannungs-
bereichs in den Niederspannungs-
modus driicken Sie die Taste mode.
Dann leuchtet die LED Niederspan-
nungsmodus Low weif. Der Span-
nungstester ist bereit zur Erken-
nung von Wechselspannungen im
Bereich von 24 bis 1000 V AC.

@ Im Niederspannungsmodus Low

ist der Spannungstester emp-
findlicher gegeniiber elektrischen In-
terferenzen und Storungen. Verwen-
den Sie den Niederspannungsmodus
nur in Umgebungen mit schwachen
elektrischen Feldern.

» Halten Sie die Priifspitze (1) in die
Néhe des Priifobjekts oder der
Steckdose mit Wechselspannung.

Wenn Wechselspannung erkannt wird,
ertont ein Signalton und der Span-
nungstester vibriert. Die Frequenz von
Signalton und Vibration steigt mit zu-
nehmender Starke der erkannten
Spannung.
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Die Priifspitze (1) signalisiert verschie-
dene Zustande des Spannungstesters
gemab folgender Tabelle.

Priifspit- Bedeutung
ze

Dauerlicht ~ Betriebsbereit, es wird
griin keine Spannung erkannt.
Blinklicht Wechselspannung er-
rot kannt.

Blinklicht ~ Wechselspannung kleiner
orange oder gleich 50 V erkannt.

Taschenlampe

» Driicken Sie die Taste ) um die
Taschenlampe ein- bzw. auszu-
schalten.

Wird der Spannungstester ca. 5 min
lang nicht benutzt, schaltet sich die Ta-
schenlampe automatisch aus.

Signalton

» Driicken Sie die Taste ) ca.
1,5 Sekunden lang, um den Signal-
ton abzuschalten.

Nach dem nachsten Einschalten des
Spannungstesters ist der Signalton
wieder bereit.

Fehlerbehebung

Der Spannungstester ldsst
sich nicht mehr einschalten.
Ursache: Die Batteriespannung ist
nicht mehr ausreichend (d. h. kleiner
als2,4V).

Abhilfe: Wechseln Sie die Batterien.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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Der Spannungstester
erkennt keine Spannung.

Ursache: Der Bediener hdlt den Span-
nungstester nicht selbst fest oder be-
nutzt Handschuhe wahrend der Span-
nungspriifung.

Abhilfe: Halten Sie den Spannungstes-
ter ohne Handschuhe in der Hand.
Ursache: Der zu priifende Draht ist
teilweise erdverlegt oder befindet sich
in einer geerdeten Metallleitung.
Abhilfe: Suchen Sie zur Messung eine
geeignete Stelle ohne Erdschluss.
Ursache: Das von der Spannungsquel-
le erzeugte Magnetfeld ist gestort oder
unterdriickt.

Abhilfe: Beseitigen Sie die Storung.
Ursache: Der Spannungstester wird
nicht gemaB der technischen Daten be-
nutzt.

Abhilfe: (siehe ,Technische Daten®,
Seite 9).

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie den Spannungstester stets
sauber.

Tauchen Sie den Spannungstester
nicht ins Wasser oder andere Fliissig-
keiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit ei-
nem feuchten, weichen Tuch ab. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder L6-
semittel.

Senden Sie im Reparaturfall den Span-
nungstester ein.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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Kundendienst und
Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre
Fragen zu Reparatur und Wartung lhres
Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explo-
sionszeichnungen und Informationen
zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:
www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-
Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu
unseren Produkten und deren Zube-
hor.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Er-
satzteilbestellungen bitte unbedingt
die 10-stellige Sachnummer laut Ty-
penschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen
Kundendienst: Tel.:

(0711) 40040 460

E-Mail:
Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie
online Ersatzteile bestellen oder Repa-
raturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail:
kundenberatung.ew@de.bosch.com
Weitere Serviceadressen finden

Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Messwerkzeuge, Zubehor und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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Werfen Sie Messwerkzeuge
und Batterien nichtin den
Hausmdill!

Nur fiir EU-Lander:

Nicht mehr gebrauchsfahige Mess-
werkzeuge und defekte oder ver-
brauchte Akkus/Batterien miissen ge-
trennt entsorgt werden. Nutzen Sie die
vorgesehenen Sammelsysteme.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kon-
nen Elektro- und Elektronik-Altgerate
aufgrund des moglichen Vorhanden-
seins gefahrlicher Stoffe schadliche
Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von
Elektro-Altgeriten fiir private
Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben,
sind bestimmte Vertreiber zur unent-
geltlichen Riicknahme von Altgeraten
verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir
Elektro- und Elektronikgerate von min-
destens 400 m? sowie Vertreiber von
Lebensmitteln mit einer Gesamtver-
kaufsflache von mindestens 800 m?,
die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgera-
te anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elek-
tro- oder Elektronikgerats an einen
Endnutzer ein Altgerat des End-
nutzers der gleichen Gerateart,
das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat er-
flillt, am Ort der Abgabe oder in
unmittelbarer Nahe hierzu unent-
geltlich zuriickzunehmen; Ort der
Abgabe ist auch der private Haus-

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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halt, sofern dort durch Ausliefe-
rung die Abgabe erfolgt: In diesem
Fallist die Abholung des Altgerats
fiir den Endnutzer unentgeltlich;
und
2. auf Verlangen des Endnutzers Alt-
gerate, die in keiner duBeren Ab-
messung groBer als 25 cm sind, im
Einzelhandelsgeschaft oder in un-
mittelbarer Nahe hierzu unentgelt-
lich zuriickzunehmen; die Riick-
nahme darf nicht an den Kauf ei-
nes Elektro- oder Elektronikgera-
tes gekniipft werden und ist auf
drei Altgerate pro Gerateart be-
schrankt.
Der Vertreiber hat beim Abschluss des
Kaufvertrags fiir das neue Elektro- oder
Elektronikgerat den Endnutzer tiber
die Moglichkeit zur unentgeltlichen
Riickgabe bzw. Abholung des Altgerats
zu informieren und den Endnutzer
nach seiner Absicht zu befragen, ob
bei der Auslieferung des neuen Gerts
ein Altgerat zuriickgegeben wird.
Dies gilt auch bei Vertrieb unter Ver-
wendung von Fernkommunikationsmit-
teln, wenn die Lager- und Versandfla-
chen fiir Elektro- und Elektronikgerate
mindestens 400 m? betragen oder die
gesamten Lager- und Versandflachen
mindestens 800 m? betragen, wobei
die unentgeltliche Abholung auf Elek-
tro- und Elektronikgerate der Kategori-
en 1 (Warmeiibertrager), 2 (Bild-
schirmgerate) und 4 (GroBgerate mit
mindestens einer duBeren Abmessung
{iber 50 cm) beschrankt ist. Fiir alle
librigen Elektro- und Elektronikgerate
muss der Vertreiber geeignete Riickga-
bemaoglichkeiten in zumutbarer Entfer-
nung zum jeweiligen Endnutzer ge-
wahrleisten; das gilt auch fiir Altgerte,
die in keiner duBeren Abmessung gro-
Ber als 25 cm sind, die der Endnutzer

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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zuriickgeben will, ohne ein neues Gerat
zu kaufen.

English

Safety Instructions

Allinstruc-
tions must be
read and ob-
served. The
safeguards
integrated into the voltage tester
may be compromised if the voltage
tester is not used in accordance with
these instructions. STORE THESE IN-

STRUCTIONS IN A SAFE PLACE.

» Do not perform any measure-
ments on electric circuits with
voltages exceeding 1000 V.

» Do not use the voltage tester to
determine the absence of
voltages.

» Do not use the voltage tester if it
looks damaged or it is not work-
ing properly. Test the test tips be-
fore using on cracks or break-
ages.

» Take extra care when working
with voltages over 30 V AC or
60 V DC! Even at these voltages,
contact with live cables can cause
life-threatening electric shocks.

» Even if there is no visual or acous-
tic signal, there may stillbe a
voltage. Insulation, wire size, cable
shielding or the removal of the

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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voltage source can influence the
test.

» Make sure that you are properly
earthed when taking measure-
ments. If you are not properly
earthed (e.g. by wearing insulating
footwear or by standing on a lad-
der), the voltage tester is unable to
detect any voltages.

» The voltage tester must only be
used by qualified personnel.

» Only have the voltage tester re-
paired by qualified personnel us-
ing only original spare parts. This
will ensure that the safety of the
voltage tester is maintained.

» Do not use the voltage tester in
explosive atmospheres which
contain flammable liquids, gases
or dust. Sparks may be produced
inside the voltage tester, which can
ignite dust or fumes.

» The voltage tester cannot detect
avoltage in DC circuits or in shiel-
ded cables.

» Do not subject the voltage tester
to extreme temperatures or vari-
ations in temperature. As an ex-
ample, do not leave it in vehicles for
longer periods. In case of large vari-
ations in temperature, allow the
voltage tester to adjust to the ambi-
ent temperature before putting it
into operation. The precision of the
voltage tester may be compromised
if exposed to extreme temperatures
or fluctuations in temperature.

Symbols and their meaning

Device with double or rein-
forced insulation

Caution: Risk of electric
shock!

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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Product Description
and Specifications

Intended Use

The voltage tester is intended for non-
contact voltage testing of AC voltages
between 24 and 1000 V.

The voltage tester is suitable for indoor
use.
Product Features

The numbering of the product features
refers to the representation of the
voltage tester in the figures.

(1) Probetip

(2) Torch

(3) Control panel

(4) Beltclip

(5) Battery compartment cap
(6) Non-rechargeable batteries

(7)  mign High-voltage mode LED
(90-1000VAC)

(8) Low Low-voltage mode LED
(24-1000VAC)

(9)  woae Mode button
(10) @ on/off button
(11) A Torch on/off button

Technical data

Article number 3601K770..

Measuringranges ~ 90-1000 V AC/
24-1000VAC

Frequency range 50/60 Hz

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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Voltage tester GVD 1000-17

General
Operating temper- -10°Cto +50°C
ature
Storage temperat- -40°Cto +70°C
ure
Relative air hu- 80 % (non-con-
midity max. densing)
Max. altitude 2000 m
Pollution degree 2
according to
IEC61010-1"
Automatic switch- 5min
off after approx.
Weight® 0.05 kg
Protectionrating ~ IP 67 (protected
against dust and
temporary sub-
mersion)
Safety class CATIV 1000 V®
Dimensions 161.5 % 28 x
(LxWxH) 33mm
Batteries 2x1.5VLRO3
(AAA)

A) Only non-conductive deposits occur,
whereby occasional temporary con-
ductivity caused by condensation is ex-

pected.

B) Weight without batteries

C) Measuring category IV applies for test
and measurement circuits connected
to the source of the low-voltage grid in-
stallation of the building.

Inserting/Changing the

Battery

It is recommended that you use al-
kaline manganese non-rechargeable
batteries to operate the voltage tester.

1609 92A 9BW
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» Unscrew the battery compartment
cap (5).
» Insert the non-rechargeable batter-
ies.
Always replace all the non-re-
chargeable batteries at the
same time. Only use non-rechargeable

batteries from the same manufacturer
and which have the same capacity.

Make sure that the polarity is

correct and corresponds to the
sideward diagram on the voltage
tester.

If the batteries are drained, an audio
signal will sound, both LEDs ((7)/(8))
will flash, and the voltage tester will
switch off.

» Take the batteries out of the
measuring tool when you are not
using it for a prolonged period of
time. The batteries can corrode
during prolonged storage in the
measuring tool.

Operation
» Before each use, try the voltage
tester on a known voltage source.

» Protect the voltage tester against
moisture and direct sunlight.

Switching On and Off

> Briefly press the @ button to
switch on the voltage tester. The
voltage tester will perform a self-
check. An audio signal will sound,
the voltage tester will vibrate and
the probe tip (1) will flash red/
green/orange and both LEDs ((7)/
(8)) will flash.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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After a successful self-check, the
high-voltage mode LED igh will
light up white and the probe tip (1)
will light up green. The voltage
tester is ready to use for detecting
AC voltages between 90 and
1000V AC. The self-test will be
continuously repeated in the back-
ground every 5 seconds until the
voltage tester is switched off.

If the self-check was not successful,
the voltage tester will switch off.

» Press and hold the @ button to
switch off the voltage tester. An au-
dio signal will sound and the
voltage tester will vibrate.

Do not use the voltage tester if,
upon switching it on, there is no

audio signal and/or the voltage tester
does not vibrate.

If no button on the voltage tester is
pressed or no voltage is detected for
approx. 5 min, the voltage tester will
switch off automatically to preserve
the non-rechargeable batteries.

Measuring Process

After switching on, the voltage tester is
in high-voltage mode. The high-voltage
mode LED Hign lights up white.

» To switch the voltage range to low-
voltage mode, press the mede but-
ton. The low-voltage mode LED Low
will then light up white. The voltage
tester is ready for detecting AC
voltages in the range of 24 to
1000 VAC.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools
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In the low-voltage mode Low, the

voltage tester is more sensitive
to electrical interference and faults.
Only use the low-voltage mode in envir-
onments with weak electrical fields.

» Hold the probe tip (1) near the test
object or the plug socket with AC
voltage.

An audio signal will sound and the
voltage tester will vibrate when it de-
tects an AC voltage. The frequency of
the audio signal and the vibration in-
creases the stronger the detected
voltage is.

The probe tip (1) indicates different
states of the voltage tester according
to the table below.

Probe tip Meaning

Continu- Ready for operation, no
ous green voltage is detected.
light

Flashing AC voltage detected.
red light

Flashing AC voltage lower than or
orange equal to 50 V detected.
light

Torch

» Press the ) button to switch the
torch on or off.

If the voltage tester is not being used
for approx. 5 min, the torch will auto-
matically switch off.

Signal tone

» Press the ) button for approx.
1.5 seconds to switch off the audio
signal.
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The audio signal will be ready again the
next time you switch on the voltage
tester.

Troubleshooting

The voltage tester can no
longer be switched on.
Cause: The battery voltage is no longer
sufficient (i.e. less than 2.4 V).
Remedy: Change the batteries.

The voltage tester does not
detect any voltage.

Cause: The operator is not holding the
voltage tester firmly or is wearing
gloves during the voltage testing.
Remedy: Hold the voltage tester in
your hands without gloves.

Cause: The wire being tested is par-
tially laid underground or is in a groun-
ded metal wire.

Remedy: Find an appropriate location
without a ground fault to take the
measurement.

Cause: The magnetic field generated
by the voltage source is being in-
terfered with or it is being suppressed.
Remedy: Eliminate the fault.

Cause: The voltage tester is not being
used in accordance with the technical
data.

Remedy: (see "Technical data",

page 20).

Maintenance and
Service

Maintenance and Cleaning
Always keep the voltage tester clean.
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Do not immerse the voltage tester in
water or other liquids.

Wipe off any dirt using a damp, soft
cloth. Do not use any detergents or
solvents.

Send in the voltage tester if it requires
repair.

After-Sales Service and
Application Service

Our after-sales service responds to
your questions concerning mainten-
ance and repair of your product as well
as spare parts. You can find explosion
drawings and information on spare
parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team
will be happy to help you with any
questions about our products and their
accessories.

In all correspondence and spare parts
orders, please always include the
10-digit article number given on the
nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order
spare parts or arrange the collection of
aproduct in need of servicing or re-
pair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail:
boschservicecentre@bosch.com

You can find further service
addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Disposal

Measuring tools, accessories and pack-
aging should be recycled in an environ-
mentally friendly manner.
Do not dispose of measur-
ing tools or batteries with
household waste.

Only for EU countries:

Measuring tools that are no longer suit-
able for use and defective or used re-
chargeable batteries/batteries must be
disposed of separately. Use the desig-
nated collection systems.

If disposed incorrectly, waste electrical
and electronic equipment may have
harmful effects on the environment
and human health, due to the potential
presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and
Electronic Equipment Regulations
2013 (S12013/3113) (as amended)
and the Waste Batteries and Accumu-
lators Regulations 2009
(S12009/890) (as amended),
products that are no longer usable
must be collected separately and dis-
posed of in an environmentally friendly
manner.
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Francais

Consignes de sécurité

Priére de lire
et de respec-
ter I'en-

semble des

instructions.
En cas de non-respect des indica-
tions et instructions de la présente
notice, les fonctions de protection
intégrées du testeur de tension
risquent d’étre dégradées. BIEN
CONSERVER LA PRESENTE NOTICE
D’UTILISATION.

» N’effectuez pas de mesures sur

»

des circuits et installations élec-
triques ayant des tensions de plus
de1000V.

N'utilisez pas le testeur de ten-
sion pour vérifier absence de
tension.

N'utilisez pas le testeur de ten-
sion quand il a air endommagé
ou quand il ne fonctionne pas cor-
rectement. Vérifiez avant chaque
utilisation si la pointe de mesure
estintacte, si elle ne présente pas
de fissures.

Faites particuliérement attention
en présence de tensions alterna-
tives supérieures a 30 V ou de
tensions continues supérieures a
60 V.Ily aa partir de telles tensions
un risque de choc électrique mortel
en cas de contact avec des conduc-
teurs et fils électriques.

Une tension peut étre présente
méme en I'absence de signal op-
tique ou sonore. La présence d'une
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gaine, d’un blindage ainsi I'épais-
seur du fil électrique et I'éloigne-
ment par rapport a la source de ten-
sion peuvent influer sur la mesure et
son résultat.

» Veillez a une mise a la terre suffi-
sante lors des mesures. Le testeur
de tension ne peut pas détecter de
tensions dans le cas d’'une mise a la
terre insuffisante (p. ex. en cas de
port de chaussures isolantes ou
lorsque I'on est debout sur un esca-
beau).

» Seules les personnes qualifiées
sont habilitées a utiliser le testeur
de tension.

» Ne confiez la réparation du tes-
teur de tension qu’a un profes-
sionnel qualifié utilisant seule-
ment des piéces de rechange
d’origine. Cela permet de préserver
la sécurité du testeur de tension.

» Nutilisez pas le testeur de ten-
sion en atmosphére explosive, en
présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. Le tes-
teur de tension peut produire des
étincelles susceptibles d’enflammer
les poussieres ou les vapeurs.

» Le testeur de tension ne peut pas
détecter de tension sur un cable
blindé ou sur des circuits élec-
triques a courant continu.

» N’exposez pas le testeur de ten-
sion a des températures extrémes
ou de fortes fluctuations de tem-
pérature. Ne le laissez p. ex. pas
trop longtemps dans une voiture ex-
posée au soleil. Aprés un brusque
changement de température, atten-
dez que le testeur de tension re-
vienne a la température ambiante
avant de ['utiliser. Des températures
extrémes ou de brusques change-
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ments de température peuvent alté-
rer la précision du testeur de ten-
sion.

Symboles et leur signification

Appareil a double isolation ou
aisolation renforcée

Attention : risque de choc
électrique !

Description du produit
et des prestations

Utilisation conforme

Le testeur de tension est congu pour
détecter sans contact la présence de
tensions alternatives comprises entre
24et1000V.

Le testeur de tension est congu pour
une utilisation en intérieur.
Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se ré-
fere a lareprésentation du testeur de
tension dans les pages graphiques.
(1) Pointe de mesure

(2) Lampe de poche

(3) Panneau de commande

(4) Clip de ceinture

(5) Bouchon du compartiment a
piles

(6) Piles

(7)  wign LED pour mode haute ten-
sion (90-1 000V AC)

(8) Low LED pour mode basse ten-
sion (24-1 000V AC)

(9)  wmeee Touche Mode
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(10) ) Touche Marche/Arrét

(11) S Touche activation/désacti-
vation de la lampe de poche

Caractéristiques techniques

Testeur de ten- GVD 1000-17

sion

Référence 3601K770..

Plages de mesure  90-1 000V AC/
24-1000VAC

Plage de fré- 50/ 60 Hz

quences

Généralités

Températuresde  -10°C...+50°C

fonctionnement

Températuresde  -40°C...+70°C

stockage

Humidité d’air re- 80 % (sans

lative maxi condensation)

Altitude d'utilisa- 2000m

tion maxi

Degré d’encrasse- 2

ment selon

CEI61010-1”

Arrét automatique 5 min

apres env.

Poids® 0,05 kg

Indice de protec-  IP 67 (protection

tion

contre la pous-
siére et l'immer-
sion temporaire)

Classe de sécurité

CAT IV 1000 V©

Dimensions
(Lx1xH)

161,5x 28 x
33mm
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Testeur de ten- GVD 1000-17
sion
Piles 2x1,5VLR03

(AAA)

A) Nest congu que pour les salissures/sa-
letés non conductrices mais supporte
occasionnellement la conductivité due
aux phénomenes de condensation.

B) Poids sans piles

C) Lacatégorie de mesure IV sapplique
aux circuits de mesure et de test rac-

cordés a la source de l'installation
basse tension du batiment.

Mise en place/
changement des piles

Il est recommandé d’utiliser pour I'ali-
mentation du testeur de tension des
piles alcalines au manganeése.

» Dévissez le bouchon du comparti-
ment a piles. (5)
» Insérez les piles.

Remplacez toujours toutes les

piles en méme temps. N'utilisez
que des piles de la méme marque et de
méme capacité.

Respectez ce faisant la polarité
indiquée sur le coté du testeur
de tension.

Quand les piles sont vides, un signal
sonore retentit, les deux LED ((7) /
(8)) clignotent et le testeur de tension
s'éteint.

» Sortez les piles de 'appareil de
mesure si vous savez que I'appa-
reil de mesure ne va pas étre utili-
sé pendant une période prolon-
gée. En cas de stockage prolongé,
les piles peuvent se corroder dans
I'appareil de mesure.
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Utilisation

» Vérifiez avant chaque utilisation
du testeur de tension son bon
fonctionnement au niveau d’une
source de tension connue.

» Protégez le testeur de tension de
Phumidité et des rayons directs
du soleil.

Mise en marche/arrét

» Pour mettre en marche le testeur
de tension, actionnez brievement la
touche @ Le testeur de tension
effectue alors un autotest. Un si-
gnal sonore retentit, le testeur de
tension se met a vibrer, la pointe de
mesure (1) clignote en
rouge / vert / orange et les deux
LED ((7)/(8)) clignotent.
Sil'autotest est concluant, la LED
mode haute tension High s’allume en
blanc et la pointe de mesure (1)
s’allume en vert. Le testeur de ten-
sion est alors prét pour la détection
de tensions alternatives comprises
entre 90 et 1 000 V. L'autotest se
répéte en arriére-plan toutes les
5 secondes tant que le testeur de
tension est en marche.

Sil'autotest n’est pas concluant, le
testeur de tension s'éteint.

» Pour éteindre le testeur de tension,
maintenez la touche @ actionnée.
Un signal sonore retentit alors et le
testeur de tension vibre.

N'utilisez pas le testeur de ten-
sion si, a sa mise en marche, au-
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cun signal sonore ne retentit et/ou s'il
ne se met pas a vibrer.

Sivous n'actionnez aucune touche ou
qu'aucune tension n’est détectée pen-
dant env. 5 min, le testeur de tension
s’éteint automatiquement afin d’écono-
miser les piles.

Processus de mesure

Aprés sa mise en marche, le testeur de

tension se trouve dans le mode Haute

tension. La LED mode haute tension

wigh s'allume en blanc.

» Pour commuter dans le mode basse

tension, appuyez sur la touche moce.
La LED mode basse tension Low
s'allume alors en blanc. Le testeur
de tension est prét pour la détec-
tion de tensions alternatives com-
prises entre 24 et 1 000 V.

@ Dans le mode basse tension Low

, le testeur de tension est plus
sensible aux perturbations et interfé-
rences électriques. N'utilisez le mode
basse tension qu’'a proximité de
champs électriques faibles.

» Placez la pointe de mesure (1) a
proximité de 'objet a tester ou de la
prise de courant alternatif.

En cas de détection d’une tension al-
ternative, un signal sonore retentit et le
testeur de tension se met a vibrer. Plus
la tension détectée est élevée, plus la
fréquence du signal sonore et 'ampli-
tude de vibration sont elles aussi éle-
vées.

La pointe de mesure (1) signale diffé-
rents états du testeur de tension,
conformément au tableau suivant :
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Pointe de Signification
mesure
Allumage  Testeur opérationnel, au-
perma- cune tension n'est détec-
nenten tée.
vert
Clignote- Une tension alternative
ment en est détectée.
rouge
Clignote-  Une tension alternative in-
ment en férieure ou égale a 50 V
orange est détectée.
Lampe de poche

» Pour activer et désactiver la lampe
de poche, appuyez sur la
touche ) .

Aprés env. 5 min de non-utilisation du
testeur de tension, lalampe de poche
s’éteint automatiquement.

Signal sonore

» Pour désactiver le signal sonore,
appuyez sur la touche } pendant
env.1,5s.

A chague mise en marche du testeur
de tension, le signal sonore est a nou-
veau actif.

Dépannage

Le testeur de tension ne
peut plus étre mis en
marche.

Cause : Les piles sont trop faibles (ten-
sion inférieurea 2,4 V).
Remeéde : Changez les piles.
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Le testeur de tension ne
détecte aucune tension.

Cause : L'utilisateur ne tient pas bien
en main le testeur de tension ou porte
des gants lors de son utilisation.
Remeéde : Tenez le testeur de tension
en main sans gants.

Cause : Le fil électrique a vérifier est
relié a la terre ou se trouve dans une
gaine métallique reliée a la terre.
Remede : Choisissez pour la mesure
un endroit approprié, non relié ala
terre.

Cause : Le champ magnétique généré
par la source de tension est perturbé
ou altére.

Remede : Supprimez la cause de la
perturbation.

Cause : Le testeur de tension n'est pas
utilisé conformément aux Caractéris-
tiques techniques.

Remede : (voir « Caractéristiques
techniques », Page 31).

Entretien et Service
aprés-vente

Nettoyage et entretien

Veillez a ce que le testeur de tension
reste propre.

N’immergez jamais le testeur de ten-
sion dans de I'eau ou dans d’autres li-
quides.

Nettoyez I'appareil a 'aide d’un chiffon
doux et humide. N'utilisez pas de dé-
tergents ou de solvants.

Si le testeur de tension doit étre répa-
ré, renvoyez-le.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



Frangais | 37

Service aprés-vente et
conseil utilisateurs

Notre Service Aprés-Vente répond a
vos questions concernant la réparation
et I'entretien de votre produit et les
piéces de rechange. Des vues éclatées
ainsi que des informations concernant
les pieces de rechange se trouvent
également sous : www.bosch-pt.com
L’équipe de conseil utilisateurs Bosch
se tient a votre disposition pour ré-
pondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement
ou commande de piéces de rechange,
nous préciser impérativement le numé-
ro d'article a dix chiffres indiqué sur la
plaque signalétique du produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été
aussi simple, et ce, en moins de 5
jours, grace a SAV DIRECT, notre for-
mulaire de retour en ligne que vous
trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr ala rubrique Ser-
vices. Vous y trouverez également
notre boutique de piéces détachées en
ligne ol vous pouvez passer directe-
ment vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le
Service Clientele Bosch Outillage Elec-
troportatif

Tel.: 097082 12 26 (Numéro non
surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail :
sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006
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E-Mail :
sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d’autres adresses
de service sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Priére de rapporter les instruments de
mesure, leurs accessoires et les embal-
lages dans un Centre de recyclage res-
pectueux de 'environnement.
Ne jetez pas les appareils de
mesure et les piles avec des
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Les instruments de mesure devenus
hors d’usage et les batteries/piles dé-
fectueuses ou usagées doivent étre
mises au rebut séparément. Utilisez les
systémes de collecte prévus.

S’ils ne sont pas éliminés correcte-
ment, les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques peuvent avoir
des effets néfastes sur I'environne-
ment et la santé humaine en raison de
la présence éventuelle de substances
dangereuses.

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER A DEPOSER
ENMAGASIN EN DECHETERIE
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Espaiiol

Indicaciones de
seguridad

Leay observe
todas las ins-
trucciones. Si

el comproba-

dor de ten-
sion no se utiliza segun las presentes
instrucciones, pueden menoscabar-
se las medidas de seguridad integra-
das en el comprobador de tension.
GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIO-
NES.

» No realice mediciones en circui-
tos eléctricos con tensiones supe-
riores a 1000 V.

» No utilice el comprobador de ten-
sion para determinar la ausencia
de tension.

» No utilice el comprobador de ten-
sion si aparentemente esta daia-
do o no funciona correctamente.
Antes de su uso, compruebe la
punta de comprobacion para ver
si presenta grietas o roturas.

» iTenga especial cuidado en la ma-
nipulacion con tensiones superio-
res a 30V de tension alterna res-
pectivamente 60 V de tension
continua! Incluso con estos volta-
jes, puede recibir una descarga
eléctrica potencialmente mortal si
toca conductores eléctricos.

» Puede existir tension aunque no
aparezca ninguna seiial visual o
actistica. El aislamiento, la seccion
del cable, el apantallado del cable o
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la distancia a la fuente de tension
pueden influir en la comprobacion.

» Aseglrese de que haya unatoma
de tierra adecuada durante la me-
dicion. El comprobador de tension
no puede detectar tensiones si la to-
ma de tierra es insuficiente (p. €j.
debido a calzado aislante o por es-
tar parado sobre una escalera).

» El comprobador de tension sélo
puede ser utilizado por personal
cualificado.

» Deje reparar el comprobador de
tension tinicamente por personal
cualificado y con piezas de re-
puesto originales. Solamente asi
se mantiene la seguridad del com-
probador de tension.

» No trabaje con el comprobador de
tension en un entorno potencial-
mente explosivo, en el que se en-
cuentran liquidos, gases o polvos
inflamables. El aparato de medi-
cion puede producir chispas e infla-
mar los materiales en polvo o vapo-
res.

» El comprobador de tension no
puede detectar tension en un ca-
ble apantallado ni en circuitos de
corriente continua.

» No exponga el comprobador de
tension a temperaturas extremas
o fluctuaciones de temperatura.
No lo deje, por ejemplo, durante un
tiempo prolongado en el automovil.
Si el comprobador de tension ha su-
frido un cambio fuerte de tempera-
tura, antes de ponerlo en servicio,
esperar primero a que se atempere.
Las temperaturas extremas o los
cambios bruscos de temperatura
pueden afectar la exactitud del
comprobador de tension.
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Simbologiay su significado

Aparato con aislamiento do-
ble o reforzado

ﬁ iCuidado, peligro de descarga
eléctrica!

Descripcion del
producto y servicio

Utilizacion reglamentaria

El comprobador de tension esta dise-
fiado para la comprobacion sin contac-
to de tensiones de corriente alterna en-
tre 24y 1000 voltios.

El comprobador de tension es apto pa-
rasu uso en el interior.
Componentes
representados

La numeracion de los componentes re-
presentados se refiere a la representa-
cion del comprobador de tension en
las ilustraciones.

(1) Puntade comprobacion

(2) Linternade bolsillo

(3) Panelde mando

(4) Clipdecinturén

(5) Tapadel compartimento de las
pilas

(6) Pilas

(7)  igh LED de modo de alta ten-
sion (90-1000V CA)

(8) Low LED de modo de baja ten-
sion (24-1000V CA)

(9)  weee Tecla de modo
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(10)  Tecla de conexion/descone-

Xion

(11) S Tecla de conexidn/descone-
xién de linterna de bolsillo

Datos técnicos

Comprobador de GVD 1000-17
tension

Ndmero de articu- 3601K770..
lo

Margen de medi- 90-1000V CA/
cion 24-1000V CA
Gama de frecuen- 50/60 Hz
cia

Generalidades

Temperatura de -10°C... +50°C
funcionamiento

Temperatura de -40°C...+70°C

almacenamiento

Humedad relativa

80 % (sin conden-

del aire max. sacion)
Altura de aplica- 2000 m
cion max. sobre la

altura de referen-

cia

Grado de contami- 2
nacion segun

IEC61010-1"

Sistema automati- 5min
co de descone-

Xion tras aprox.

Peso® 0,05kg
Grado de protec-  IP 67 (protegido
cion contrael polvoyla

inmersion tempo-
ral)

Clase de protec-
cion

CAT IV 1000 V©
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Comprobador de GVD 1000-17
tension

Dimensiones 161,5 x 28 x
(LXBXH) 33 mm
Pilas 2x1,5VLR03

(AAA)

A) Sélo se produce un ensuciamiento no
conductor, sin embargo ocasionalmen-
te se espera una conductividad tempo-
ral causada por la condensacion.

B) Pesosin pilas

C) Lacategoria de medicién IV se aplicaa
los circuitos de prueba y medicion que
estan conectados a la fuente de la ins-
talacion de red de baja tension del edi-
ficio.

Colocar/cambiar pilas

Para el funcionamiento del comproba-
dor de tension se recomiendan pilas al-
calinas de manganeso.

» Desatornille la tapa del comparti-
miento de las pilas (5).

» Coloque las pilas.

Reemplace siempre simultanea-

mente todas las pilas. Utilice s6-
lo pilas de un fabricante y con igual ca-
pacidad.

Observe la polaridad correcta
conforme a la representacion la-
teral en el comprobador de tension.

Cuando las pilas estan vacias, suena
una sefal acustica, parpadean los dos
LEDs ((7) / (8)) y el comprobador de
tension se desconecta.

» Retire las pilas del aparato de me-
dicion, si no va a utilizarlo duran-
te un periodo de tiempo prolonga-
do. Las pilas pueden corroerse si se
almacena en el aparato de medicion
durante un periodo de tiempo pro-
longado.
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Operacion

» Pruebe el comprobador de ten-
sion en una fuente de tension co-
nocida antes de cada operacion.

» Proteja el comprobador de ten-
sion ante la humedad y la exposi-
cion directa al sol.

Conexion/desconexion

» Presione brevemente la tecla @
para conectar el comprobador de
tension. En ello, el comprobador de
tension realiza una autocomproba-
cion. Suena una sefial acUstica, el
comprobador de tension vibra, la
punta de comprobacion (1) parpa-
deaen rojo / verde / naranjay los
dos LEDs ((7)/(8)) parpadean.
Tras una autocomprobacion exito-
sa, el LED de modo de alta tension
High se ilumina en blanco y la punta
de comprobacion (1) se iluminaen
verde. El comprobador de tension
esta listo para detectar tensiones
alternas entre 90y 1000V CA. La
autocomprobacion se repite conti-
nuamente en segundo plano cada
5 segundos hasta que se desconec-
ta el comprobador de tension.

Sila autocomprobacién no se ha re-
alizado con éxito, el comprobador
de tension se desconecta.

» Mantenga presionada la tecla @
para desconectar el comprobador
de tension. En ello, suena una sefal
acustica y el comprobador de ten-
sion vibra.
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No utilice el comprobador de

tension si al inicio no suena una
sefal acstica y/o el comprobador de
tension no vibra.

Sino se presiona ninguna tecla del
comprobador de tension durante
aprox. 5 min, el comprobador de ten-
sion se desconecta automaticamente
para proteger las pilas.

Proceso de medicion

Tras la conexion, el comprobador de
tension se encuentra en modo de alta
tension. EILED del modo de alta ten-

sion High se ilumina en blanco.

» Para conmutar el margen de ten-
sion al modo de baja tension, pre-
sione la teclamece. Luego, el LED de
modo de baja tension Low se ilumi-
na en blanco. El comprobador de
tension esta listo para detectar ten-
siones de corriente alternaen el
margen de 24 hasta 1000 V CA.

@ En el modo de baja tension Low,

el comprobador de tension es
mas sensible a las interferencias y per-
turbaciones eléctricas. Utilice el modo
de baja tensién solo en entornos con
campos eléctricos débiles.

» Sujete la punta de comprobacion
(1) cerca del objeto de prueba o de
la caja de enchufe con tension al-
terna.

Si se detecta tension alterna, suena
una sefal acustica y el comprobador
de tension vibra. La frecuencia de la
sefial acUstica y de la vibracién aumen-
taa medida que aumenta la intensidad
de la tension detectada.
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La punta de comprobacion (1) senala
distintos estados del comprobador de
tension segun la tabla siguiente.

Luz per- Listo para el funciona-
manente  miento, no se detecta ten-
verde sion.
Luzinter-  Tension alterna detecta-
mitente da.
roja

Luzinter- Tension alterna detectada
mitente igual o inferiora 50 V.
naranja

Linterna de bolsillo

> Presione la tecla #, para conectar
o desconectar la linterna de bolsi-
llo.

Si el comprobador de tensidn no se uti-
liza durante aprox. 5 min, la linterna de
bolsillo se apaga automaticamente.

Tono de seiial

> Presione la tecla & aprox. 1,5 se-
gundos, para desconectar la sefial
acustica.

Tras volver a conectar el comprobador
de tension, la sefial aclstica vuelve a
estar disponible.

Eliminacion de errores

El comprobador de tension
ya no se deja conectar.

Causa: La tension de las pilas ya no es
suficiente (es decir, es inferior a
2,4V).
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Remedio: Cambie las pilas.

El comprobador de tension
no detecta ninguna tension.

Causa: El operador no sujeta el com-
probador de tension ni utiliza guantes
durante la comprobacion de tension.
Remedio: Sujete el comprobador de
tension en la mano sin guantes.
Causa: El cable a comprobar esta par-
cialmente enterrado o se encuentra en
un cable metalico conectado a tierra.
Remedio: Busque un lugar adecuado
sin toma de tierra para realizar la medi-
cion.

Causa: El campo magnético generado
por la fuente de tension esta perturba-
do o suprimido.

Remedio: Elimine la anomalia.

Causa: El comprobador de tension no
se utiliza de acuerdo con los datos téc-
nicos.

Remedio: (ver "Datos técnicos", Pagi-
na42).

Mantenimientoy
servicio

Mantenimiento y limpieza

Mantenga siempre limpio el comproba-
dor de tension.

No sumerja el comprobador de tension
en agua ni en otros liquidos.

Limpiar el aparato con un pafio hiime-
do y suave. No utilice ningtin detergen-
te o disolvente.

En caso de reparacion, envie el com-
probador de tension.
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Servicio técnico y atencion
al cliente

El servicio técnico le asesorara en las
consultas que pueda Ud. tener sobre la
reparacion y mantenimiento de su pro-
ducto, asi como sobre piezas de re-
cambio. Los dibujos de despiece e in-
formaciones sobre las piezas de re-
cambio los podré obtener también en:
www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le
orientara gustosamente en cuantoala
adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de
piezas de repuesto es imprescindible
indicar el n° de articulo de 10 digitos
que figura en la placa de caracteristi-
cas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafa S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas
Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de re-
cambios o pedir la recogida para la re-
paracion de sumaquina, entre en la pa-
gina www.herramientashosch.net.
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531
553

Fax: 902 531554

México

Robert Bosch, S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405
C.P.50071 Zona Industrial, Toluca -
Estado de México

Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286
www.boschherramientas.com.mx
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Encontrara mas direcciones del
servicio técnico en:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Eliminacion
Recomendamos que los aparatos de
medicidn, los accesorios y los embala-
jes sean sometidos a un proceso de re-
cuperacion que respete el medio am-
biente.
iNo arroje los aparatos de
medicion y las pilas a la ba-
sura!

Sélo para los paises de la UE:

Los aparatos de medicion que ya no se
puedan utilizar y acumuladores/bateri-
as defectuosos o usados deben dese-
charse por separado. Utilice los siste-
mas de recogida previstos.

Si se eliminan de forma inadecuada,
los residuos de aparatos eléctricos y
electronicos pueden tener efectos no-
civos para el medio ambiente y la salud
humana debido a la posible presencia
de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si
también se encuentra sobre la placa
de caracteristicas del producto/fa-
bricado.
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Portugués

Instrucoes de
seguranca

Devem ser
lidase
respeitadas
todas as

instrugdes.
Se o testador de tensdo nao for
utilizado em conformidade com as
presentes instrucoes, as protecoes
integradas no testador de tensao
podem ser afetadas. CONSERVE
BEM ESTAS INSTRU(}()ES.

» Nao efetue medicées em circuitos
de corrente com tensdes
superiores a 1000 V.

» Nao utilize o testador de tensao
para determinar a isencao de
tensao.

» Nao utilize o testador de tensao
se este estiver danificado ou nao
funcionar corretamente.
Verifique a ponta de teste quanto
afissuras ou rutura antes da
utilizacdo.

» Seja especialmente cuidadoso ao
manusear tensoes superiores a
30V de corrente alternada ou
60 V de corrente continua! Com
estas tensdes pode receber um
choque elétrico fatal ao tocar nos
cabos elétricos.

» Pode existir tensao mesmo
quando nao surge nenhum sinal
optico ou actistico. O isolamento, a
seccao transversal do cabo, uma
blindagem do cabo ou a distancia
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em relacao a fonte de tensao podem
influenciar o teste.

» Garanta umaligacdo a terra
suficiente durante a medicao. Se
aligacdo a terra nao for suficiente
(por ex., com o isolamento do
calcado ou ficar de pé numa
escada) o testador de tensdo nao
consegue detetar tenséo.

» O testador de tensio so pode ser
utilizado por pessoal técnico
qualificado.

» Mande reparar o testador de
tensao apenas por pessoal
técnico qualificado e apenas com
pecas de substituicao originais.
Desta forma é assegurada a
seguranca do testador de tensao.

» Nao trabalhe com o testador de
tensdo em areas com risco de
explosao, onde se encontram
liquidos, gases ou po inflamaveis.
No testador de tensao podem ser
produzidas faiscas, que podem
inflamar pos ou vapores.

» O testador de tensdo nao
consegue detetar tensdo no caso
de um cabo blindado ou em
circuitos de corrente continua.

» Nao exponha o testador de tensao
atemperaturas extremas ou
oscilacdes de temperatura. Nao o
deixe, p. ex., ficar durante muito
tempo no automavel. No caso de
oscilagdes de temperatura maiores,
deixe o testador de tensao atingir a
temperatura ambiente antes de o
utilizar. No caso de temperaturas ou
de oscilages de temperatura
extremas é possivel que a precisao
do testador de tensao seja
prejudicada.
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Simbolos e seus significados

Ferramenta com isolamento
duplo ou reforcado

Cuidado, perigo de choque
elétrico!

Descricao do produto e
do servico

Utilizacao adequada

O testador de tensao destina-se a
verificagao da tensao sem contacto de
tensoes alternadas entre 24 e

1000 Volt.

O testador de tensao ¢ apropriado
para a utilizacao em dreas interiores.
Componentes ilustrados

A numeracgao dos componentes
ilustrados refere-se a apresentagao do
testador de tensao nas figuras.

(1) Pontadeteste

(2) Lanternade bolso

(3) Painel de comando

(4) Suporte para fixagao ao cinto

(5) Tampado compartimento das
pilhas

(6) Pilhas

(7)  wign LED do modo de alta tensdo
(90-1000VAC)

(8) vLow LED do modo de baixa
tensdo (24-1000V AC)

(9)  woae Tecla Modo
(10) @ Tecla de ligar/desligar

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



Portugués |53

(11) ¥ Tecla de ligar/desligar da

lanterna de bolso
Dados técnicos
Testador de GVD 1000-17
tensao
Namero de 3601K770..
produto
Amplitudes de 90-1000 VAC/
medicao 24-1000VAC
Faixa de 50/60 Hz
frequéncia
Geral
Temperatura de -10°C... +50°C
Servico
Temperatura de -40°C...+70°C
armazenamento
Humidade relativa 80% (sem
max. condensagao)
Altura méx. de 2000 m
utilizagdo acima
da altura de
referéncia
Grau de sujidade 2
de acordo coma
IEC 61010-1"
Dispositivo de 5 min
desligamento
automatico apds
aprox.
Peso” 0,05kg
Tipode protecao  IP 67 (protegido
contrapde
imersao
temporaria)
Classe de CATIV 1000 V©
seguranca
Dimensodes 161,5 x 28 x
(cxIxa) 33 mm
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Testador de GVD 1000-17

tensao

Pilhas 2x1,5VLR03
(AAA)

A) S surge sujidade nao condutora, mas
ocasionalmente é esperada uma
condutividade temporaria causada por
condensagao.

B) Peso sem pilhas

C) Acategoria de medicdo IV aplica-se a
circuitos de teste e medigao
conectados a fonte da instalacao de
rede de baixa tensao do edificio.

Substituir/trocar pilha

Para a operagdo do testador de tensao,
é recomendavel utilizar pilhas de
mangano alcalino.

» Desaparafuse a tampa do
compartimento das pilhas (5).

» Insira as pilhas.

Substitua sempre todas as

pilhas em simultaneo. Utilize
apenas pilhas de um fabricante e com
amesma capacidade.

Tenha atencao a polaridade

correta de acordo coma
representacao lateral no testador de
tensao.

Quando as pilhas estao descarregadas,
soa um sinal acdstico, ambos os LEDs
((7) / (8)) piscam e o testador de
tensao desliga-se.

» Retire as pilhas do instrumento
de medicéo se nao forem
utilizadas durante longos
periodos. As pilhas podem ficar
corroidas se forem armazenadas
durante muito tempo no
instrumento de medicao.
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Funcionamento

» Experimente o testador de tensao
numa fonte de tensao conhecida
antes de cada utilizacao.

» Proteja o testador de tensao da
humidade e da radiacao solar
direta.

Ligar/desligar

» Prima brevemente a tecla @ para
ligar o testador de tensao. No
processo, o testador de tensdo
efetua um autoteste. Soa um sinal
acustico, o testador de tensao
vibra, a ponta de teste (1) pisca a
vermelho/verde/laranja e ambos os
LEDs ((7)/(8)) piscam.

Quando o autoteste é efetuado com
éxito, o LED do modo de alta
tensao High acende a branco e a
ponta de teste (1) acende a verde.
O testador de tenséo esta
operacional para detetar tensoes
alternadas entre 90 e 1000 VAC. O
autoteste é repetido
continuamente a cada 5 segundos
até que o testador de tensao é
desligado.

Se 0 autoteste ndo tiver sido bem-
sucedido, o testador de tensao
desliga-se.

» Mantenha a tecla (D premida para
desligar o testador de tensdo. No
processo soa um sinal actstico € o
testador de tensao vibra.

Nao utilize o testador de tensao
se nao soar um sinal actstico no
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inicio e/ou se o testador de tensdo nao
vibrar.

Se durante aprox. 5 min nao for
premida nenhuma tecla no testador de
tensao ou se nao for detetada tensao,
o testador de tenséo desliga-se
automaticamente para efeitos de
economia das pilhas.

Processo de medicao

Apds aligacdo, o testador de tensao
encontra-se no modo de alta tensao. O
LED do modo de alta tenséo High
acende a branco.

» Para comutar a faixa de tensao para
o modo de baixa tensao, primaa
teclamode. Depois 0 LED do modo
de baixa tensao Low acende a
branco. O testador de tensao esta
operacional para detetar tensoes
alternadas na faixa de 24 a
1000 VAC.

No modo de baixa tensaoLow o

testador de tensao fica mais
sensivel a interferéncias elétricas e
falhas. Utilize 0 modo de baixa tensao
apenas em ambientes com campos
elétricos fracos.

» Mantenha a ponta de teste (1)
préxima do objeto de teste ou da
tomada com tensdo alternada.

Quando é detetada tensao alternada
soa um sinal acustico e o testador de
tensao vibra. A frequéncia do sinal
acustico e vibragao ficam mais fortes
com o0 aumento da intensidade da
tensao detetada.

A ponta de teste (1) sinaliza varios
estados do testador de tensao
conforme a tabela seguinte.
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Ponta de Significado
teste

Luz verde Operacional, ndo é
permanen detetada tensao.
te

Luz Tensdo alternada
intermiten detetada.
te

vermelha

Luz Detetada tensdo
intermiten alternada menor ou igual a
te laranja 50V.
Lanterna de bolso

» Primaatecla ) para ligar ou
desligar a lanterna de bolso.

Se o testador de tensao nao for
utilizado durante aprox. 5 min, a
lanterna de bolso desliga-se
automaticamente.

Sinal actistico

» Primaatecla ) durante aprox.
1,5 segundos para desligar o sinal
acUstico.

Apos a proxima ligagdo do testador de
tensao, o sinal acustico esta
novamente pronto.

Eliminacao de erros

Deixa de ser possivel ligar o
testador de tensao.

Causa: A tenséo das pilhas ja nao é
suficiente (ou seja, inferiora 2,4 V).
Solugdo: Substitua as pilhas.
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0 testador de tensao nao
deteta tensao.

Causa: O utilizador nao mantém o
testador de tensao fixo ou utiliza luvas
durante o teste de tensao.

Solugdo: ;Segure o testador de tensao
sem luvas na mao.

Causa: O fio a testar esté parcialmente
enterrado no solo ou encontra-se num
tubo metalico ligado a terra.

Soluc@o: Procure um local adequado
sem ligagdo a terra para a medicao.
Causa: O campo magnético gerado
pela fonte de tensao tem interferéncia
ou esta reprimido.

Solucao: Elimine a falha.

Causa: O testador de tensao nao é
utilizado conforme os dados técnicos.
Solucao: (ver "Dados técnicos",
Pagina53).

Manutencao e
assisténcia técnica

Manutencao e limpeza
Mantenha o testador de tensao sempre
limpo.

Nao mergulhe o testador de tensdo na
agua ou em outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano
hiimido e macio. Nao utilize
detergentes ou solventes.

Envie o testador de tensdo em caso de
reparacao.

Servico pés-venda e

aconselhamento

0O servico pds-venda responde as suas
perguntas a respeito de servigos de
reparagdo e de manutencao do seu

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



Portugués | 59

produto, assim como das pegas
sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes sobre pecas
sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch
esclarece com prazer todas as suas
duvidas a respeito dos nossos
produtos e acessorios.

Indique para todas as questoes e
encomendas de pegas sobressalentes
areferéncia de 10 digitos de acordo
com a placa de carateristicas do
produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de
Ferramentas Elétricas

Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque
Via Norte

13065-900, CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de
pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Outros enderecos de servico
encontram-se em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao

Os instrumentos de medicao,
acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica
de matéria-prima.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools


http://www.bosch.com.br/contato
http://www.ferramentasbosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

60 | Italiano

Nao deite o instrumento de
medicdo e as pilhas no lixo
domeéstico!

Apenas para paises da UE:

Os instrumentos de medicao que ja
ndo sao Uteis e as pilhas/baterias com
defeito ou usadas tém de ser
eliminados separadamente. Utilize os
sistemas de recolha previstos para o
efeito.

Se descartados de forma inadequada,
os residuos de equipamentos elétricos
e eletronicos podem ter efeitos
nocivos ao meio ambiente e a satide
humana devido a possivel presenca de
substdncias perigosas.

Italiano

Avvertenze di
sicurezza

Leggere e os-
servare tutte
le avvertenze

e le istruzioni.

Seil tester di
tensione non verra utilizzato confor-
memente alle presenti istruzioni, cio
potra pregiudicare gli accorgimenti
di protezione integrati nel tester
stesso. CONSERVARE CON CURA LE
PRESENTI ISTRUZIONI.

» Non eseguire misurazioni in cir-

cuiti di corrente con tensioni su-
perioria 1000 V.
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» Non utilizzare il tester di tensione
per determinare I'assenza di ten-
sione.

» Non utilizzare il tester di tensione
qualora risulti danneggiato o non
funzioni correttamente. Control-
lare le punte di prova prima
dellutilizzo su crepe o fessure.

» Pestare particolare attenzione
quando si lavora con tensioni al-
ternate superiori a 30 V o tensioni
continue superioria 60 V! Giaa
queste tensioni, vi & il rischio di fol-
gorazione potenzialmente letale se
si viene a contatto con conduttori
elettrici.

» La tensione puo essere presente
anche se non viene emesso alcun
segnale ottico o acustico. Lisola-
mento, la sezione trasversale del ca-
vo, una schermatura del cavo o la
distanza dalla sorgente di tensione
possono influenzare il test.

» Durante la misurazione, provve-
dere aun’adeguata messa a terra.
In caso di messa a terra insufficiente
(ad es. per via di calzature isolanti o
posizionamento su una scala), il te-
ster di tensione non rilevera alcuna
tensione.

» ll tester di tensione deve essere
utilizzato esclusivamente da per-
sonale tecnico qualificato.

» Farriparare il tester di tensione
solo da personale tecnico qualifi-
cato e solo con pezzi di ricambio
originali. In questo modo, verra sal-
vaguardata la sicurezza del tester di
tensione.

» Non utilizzare il tester di tensione
in ambienti a rischio di esplosione
in cui si trovano liquidi, gas o pol-
veri infiammabili. Nel tester di ten-
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sione possono prodursi scintille che
incendiano la polvere o i vapori.

» Il tester di tensione non rilevera
alcuna tensione in presenza di un
cavo schermato e in circuiti a cor-
rente continua.

» Non esporre il tester di tensione a
temperature o oscillazioni termi-
che estreme. Ad esempio, evitare
dilasciarlo per lungo tempo all’in-
terno dellauto. In caso di elevati
sbalzi temici, far adattare il tester di
tensione alla temperatura ambiente
prima di metterlo in funzione. Tem-
perature o oscillazioni termiche
estreme possono compromettere la
precisione del tester di tensione.

Simboli e relativi significati

Apparecchio con isolamento
doppio o rinforzato

Attenzione: pericolo di folgo-
razione!

Descrizione del
prodotto e dei servizi
forniti

Utilizzo conforme

Il tester di tensione & concepito per la
verifica senza contatto di tensioni al-
ternate tra 24 e 1000 Volt.

Il tester di tensione & concepito per
I'impiego in ambienti interni.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illu-
strati si riferisce alla rappresentazione
del tester di tensione nelle illustrazioni.

(1) Puntadiprova
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(2) Torcia

(3) Pannello di comando

(4) Clip per cintura

(5) Calotta vano pile

(6) Pile

(7)  mign LED modalita ad alta tensio-
ne (90-1000VAC)

(8) vLow LED modalita a bassa ten-
sione (24-1000 V AC)

(9)  wose Tasto modalita
(10) @ Tasto ON/OFF
(11) S Tasto ON/OFF della torcia

Dati tecnici

Tester di tensio- GVD 1000-17
ne

Codice prodotto 3601K770..
Campi di misura- 90-1000VAC/

zione 24-1000VAC
Campo di fre- 50/ 60 Hz
quenza

Informazioni generali

Temperatura di -10°C... +50°C
esercizio

Temperatura di -40°C...+70°C

magazzinaggio

Umidita dellaria  80% (non conden-
relativa max. sante)
Altitudine d'impie- 2000 m
go max. sul livello

del mare

Grado di contami- 2

nazione secondo
IEC61010-1"
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Tester di tensio- GVD 1000-17
ne
Spegnimento au- 5 min
tomatico dopo cir-
ca
Peso® 0,05 kg
Grado di protezio- IP 67 (protezione
ne da polvere e tem-
poranea immer-
sione)

Classe disicurez- ~ CATIV 1000 V®
za

Dimensioni 161,5 x 28 x
(LxLxA) 33mm
Pile 2x1,5VLR03

(AAA)

A) Presenza esclusivamente di contamina-
zioni non conduttive, ma che, in alcune
occasioni, possono essere rese tempo-
raneamente conduttive dalla conden-
sa.

B) Peso senzapile

C) Lacategoria di misurazione IV & valida
per circuiti di prova e di misurazione
collegati alla sorgente dell'installazione
di rete a bassa tensione dell'edificio.

Introduzione/
sostituzione della pila

Per limpiego del tester di tensione, si
consiglia di utilizzare pile alcaline al
manganese.

» Svitare la calotta del vano pile (5).
» Introdurre le pile.

Sostituire sempre tutte le pile

contemporaneamente. Utilizza-
re esclusivamente pile dello stesso
produttore e con la stessa capacita.

Durante tale fase, prestare at-
tenzione alla corretta polarita,
riportata sul tester di tensione.
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Se le pile sono scariche, si avvertira un
segnale acustico, entrambi i LED ((7) /
(8)) inizieranno a lampeggiare e il te-
ster di tensione si spegnera.

» Estrarre le pile dallo strumento di
misura, qualora non lo si utilizzi
per lungo tempo.. Se lasciate a lun-
go all'interno dello strumento di mi-
sura, le pile potrebbero corrodersi.

Utilizzo

» Prima di ogni impiego, provare il
tester di tensione su una sorgente
di tensione gia nota.

» Proteggere il tester di tensione
dall’'umidita e dalla radiazione so-
lare diretta.

Accensione/spegnimento

» Premere brevemente il tasto @
per accendere il tester di tensione.
Il tester esegue un autotest. Siav-
vertira un segnale acustico, il tester
ditensione iniziera a vibrare, la
punta di prova (1) lampeggera con
luce rossa / verde / arancione ed
entrambi i LED ((7)/(8)) inizieran-
no a lampeggiare.

Una volta eseguito con successo
l'autotest, il LED della modalita ad
alta tensione High si accendera con
luce bianca e la punta di prova (1)
siaccendera con luce verde. Il te-
ster di tensione & pronto all'uso,
per rilevare tensioni alternate tra
90e 1000V AC. L'autotest viene ri-
petuto continuamente in back-
ground ogni 5 secondi fino allo spe-
gnimento del tester di tensione.
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In caso di autotest con esito negati-
vo, il tester di tensione si spegnera.

» Tenere premuto il tasto @ per
spegnere il tester di tensione. Si av-
vertira un segnale acustico e il te-
ster di tensione iniziera a vibrare.

Non utilizzare il tester di tensio-
ne se all'accensione non si av-

verte alcun segnale acustico e/o il te-
ster di tensione non vibra.

Se per circa 5 min non verra premuto
alcun tasto sul tester di tensione o non
verra rilevata alcuna tensione, il tester
stesso si spegnera automaticamente,
per non danneggiare le pile.

Procedura di misurazione
Dopo I'accensione, il tester di tensione
& in modalita ad alta tensione. Il LED

della modalita ad alta tensione High si
accende con luce bianca.

» Per commutare il campo di tensio-
ne nella modalita a bassa tensione,
premere il tasto mese. Quindi, il LED
della modalita a bassa tensione Low
siaccende con luce bianca. Il tester
ditensione & pronto per il rileva-
mento di tensioni alternate nell'in-
tervalloda 24 a 1000V AC.

@ Nella modalita a bassa tensione
Low il tester di tensione & pill

sensibile a interferenze e disturbi di

natura elettrica. Utilizzare la modalita a

bassa tensione solo in ambienti con

campi elettrici deboli.

» Mantenere la punta di prova (1) in
prossimita dell'oggetto di prova o
della presa con tensione alternata.
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In caso di rilevamento di bassa tensio-
ne, si avvertira un segnale acustico e il
tester di tensione iniziera a vibrare. La
frequenza di segnale acustico e vibra-
zione aumenta all'aumentare dell'inten-
sita della tensione rilevata.

La punta di prova (1) segnala diversi
stati del tester di tensione conforme-
mente alla seguente tabella.

Puntadi Significato
[ TE]

Luce fissa Pronto all'uso, nessun rile-
verde vamento di tensione.
Luce lam- Bassa tensione rilevata.
peggiante

rossa

Luce lam-  Rilevata tensione alterna-
peggiante tainferiore o uguale a
arancione 50V.
Torcia

» Premere i tasti ) per accendere o
spegnere la torcia.

Se il tester di tensione non viene utiliz-
zato per circa 5 minuti, la torcia si spe-
gnera automaticamente.

Segnale acustico

» Premere i tasti ) per circa 1,5 se-
condi per disattivare il segnale acu-
stico.

Dopo la successiva accensione del te-

ster di tensione, il segnale acustico sa-
ra nuovamente disponibile.
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Eliminazione degli
errori

Non é piti possibile
accendere il tester di
tensione.

Causa: la tensione delle pile non & pit
sufficiente (inferiorea 2,4 V).
Rimedio: sostituire le pile.

Il tester di tensione non
rileva alcuna tensione.

Causa: ['utilizzatore non tiene salda-
mente il tester oppure utilizza guanti
durante il test di tensione.

Rimedio: tenere il tester in mano sen-
zaguanti.

Causa: il filo da testare & parzialmente
interrato o si trova in un cavo metallico
collegato a terra.

Rimedio: per la misurazione, cercare
un punto adatto senza dispersione a
terra.

Causa: il campo magnetico generato
dalla sorgente di tensione & disturbato
0 S0ppresso.

Rimedio: eliminare il disturbo.
Causa: il tester di tensione non viene
utilizzato conformemente ai dati tecni-
ci.

Rimedio: (vedi «Dati tecnici», Pagi-
na63).

Manutenzione ed
assistenza

Manutenzione e pulizia

Tenere sempre pulito il tester di tensio-
ne.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



Italiano | 69

Non immergere il tester di tensione in
acqua o in altri liquidi.

Pulire eventuali impurita utilizzando un
panno morbido inumidito. Non utilizza-
re detergenti, né solventi.

Qualora occorrano riparazioni, spedire
il tester di tensione a un Centro Assi-
stenza.

Servizio di assistenza e
consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle
Vostre domande relative alla riparazio-
ne ed alla manutenzione del Vostro
prodotto nonché concernenti le parti
di ricambio. Disegni esplosi ed infor-
mazioni relative alle parti di ricambio
sono consultabili anche sul sito:
www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della con-
sulenza impieghi vi aiutera in caso di
domande relative ai nostri prodotti ed
ailoro accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di
pezzi di ricambio, comunicare sempre
il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di identificazione del
prodotto.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail:

pt.hotlinebosch@it.bosch.com
Ulteriori indirizzi per I'assistenza
sono indicati sotto:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Strumenti di misura, accessori e confe-
zioni non pit utilizzabili andranno av-
viati ad un riciclaggio rispettoso
dellambiente.
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Non gettare gli strumenti di
misura, né le pile, nei rifiuti
domestici.

Solo per i Paesi UE:

Gli strumenti di misura non pil utilizza-
bili e le batterie/pile difettose o usate
devono essere smaltiti separatamente.
Utilizzare gli appositi sistemi di raccol-
ta.

In caso di smaltimento effettuato in
maniera impropria, i rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, a
causa della possibile presenza di so-
stanza pericolose, possono avere effet-
ti dannosi sull'ambiente e sulla salute
dell'uvomo.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzinge

n
Alle aanwij-
zingen moe-
ten gelezen

eninacht ge-

nomen wor-
den. Wanneer de spanningstester
niet volgens deze instructies wordt
gebruikt, kunnen de geintegreerde
veiligheidsvoorzieningen in de span-
ningstester belemmerd worden. BE-
WAAR DEZE INSTRUCTIES ZORG-
VULDIG.
» Voer geen metingen uit in stroom-

kringen met spanningen boven
1000V.
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» Gebruik de spanningstester niet

om vast te stellen of iets span-
ningsloos is.

Gebruik de spanningstester niet
wanneer deze er beschadigd uit-
ziet of niet correct functioneert.
Controleer de testpunt véor ge-
bruik op scheuren of breuk.
Wees uiterst voorzichtig bij de
omgang met spanningen boven
30 V wisselspanning of 60 V ge-
lijkspanning! Reeds bij deze span-
ningen kunt u bij aanraking van elek-
trische draden een levensgevaarlij-
ke elektrische schok krijgen.

Ook wanneer er geen optisch of
akoestisch signaal verschijnt, kan
er spanning aanwezig zijn. De iso-
|atie, de leidingdoorsnede, een af-
scherming van de leiding of de af-
stand tot de spanningsbron kunnen
de test beinvloeden.

Let tijdens de meting op voldoen-
de aarding. Bij onvoldoende aar-
ding (bijv. door isolerend schoeisel
of staan op een ladder) kan de
spanningstester geen spanningen
detecteren.

De spanningstester mag uitslui-
tend worden gebruikt door ge-
kwalificeerd geschoold perso-
neel.

Laat de spanningstester uitslui-
tend door gekwalificeerd ge-
schoold personeel en met origine-
le onderdelen repareren. Daarmee
wordt gewaarborgd dat de veilig-
heid van de spanningstester behou-
den blijft.

Werk met de spanningstester niet
in een omgeving waar ontplof-
fingsgevaar heerst en zich brand-
bare vloeistoffen, brandbare gas-
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sen of brandbaar stof bevinden. In
de spanningstester kunnen vonken
ontstaan die het stof of de dampen
tot ontsteking brengen.

» De spanningstester kan geen
spanning detecteren bij een afge-
schermde leiding en in gelijk-
stroomkringen.

» Stel de spanningstester niet bloot
aan extreme temperaturen of
temperatuurschommelingen. Laat
deze bijv. niet gedurende langere
tijd in de auto liggen. Laat de span-
ningstester bij grotere temperatuur-
schommelingen eerst op de juiste
temperatuur komen, voordat u hem
in gebruik neemt. Bij extreme tem-
peraturen of temperatuurschomme-
lingen kan de nauwkeurigheid van
de spanningstester nadelig bein-
vloed worden.

Symbolen en hun betekenis

Apparaat met dubbele of ver-
sterkte isolatie

Let op, gevaar voor elektri-
sche schok!

Beschrijving van
product en werking

Beoogd gebruik

De spanningstester is bestemd voor de
contactloze spanningstest van wissel-
spanningen tussen 24 en 1000 volt.
De spanningstester is geschikt voor ge-
bruik binnenshuis.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zo-
als op de afbeeldingen van de span-
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ningstester op de pagina’s met afbeel-

dingen.

(1) Testpunt

(2) Zaklamp

(3) Bedieningsveld

(4) Riemklem

(5) Batterijvakdop

(6) Batterijen

(7)  ign LED hoogspanningsmodus
(90-1000V AC)

Low LED laagspanningsmodus
(24-1000V AC)

(9)  wmose Toets modus

@)

(10) Q) Aan/uit-toets
(11) S Aan/uit-toets zaklamp

Technische gegevens

Spanningstester GVD 1000-17

Productnummer 3601K770..

Meetbereiken 90-1000 VAC/
24-1000VAC

Frequentiebereik 50/60 Hz

Algemeen

Gebruikstempera- -10°C... +50°C

tuur

Opslagtempera- -40°C...+70°C

tuur

Relatieve lucht- 80 % (niet con-

vochtigheid max. denserend)

Max. gebruiks- 2000 m

hoogte boven re-

ferentiehoogte

Vervuilingsgraad 2

volgens

IEC61010-1"
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Spanningstester GVD 1000-17

Automatische uit- 5min
schakeling na ca.
Gewicht® 0,05 kg

Beschermklasse  IP 67 (beschermd
tegen stof en kort-
stondig onder-

dompelen)

Veiligheidsklasse ~ CATIV 1000 V°
Afmetingen 161,5 x 28 x
(Ixbxh) 33 mm
Batterijen 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) Erontstaat slechts een niet geleidende
vervuiling, waarbij echter soms een tij-
delijke geleidbaarheid wort verwacht
door bedauwing.

B) Gewicht zonder batterijen

C) De meetcategorie IV geldt voor test- en
meetcircuits die op de bron van de
laagspanningsnetinstallatie van het ge-
bouw zijn aangesloten.

Batterij plaatsen/

verwisselen

Voor het gebruik van de spanningstes-
ter wordt het gebruik van alkalinebat-
terijen aanbevolen.

» Schroef de batterijvakdop (5) eraf.
» Plaats de batterijen.

Vervang altijd alle batterijen te-

gelijk. Gebruik alleen batterijen
van één fabrikant en met dezelfde ca-
paciteit.

Let er hierbij op dat de polen
juist worden geplaatst volgens
de afbeelding op de spanningstester.

Wanneer de batterijen leeg zijn, is een
geluidssignaal te horen, beide leds
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((7) / (8)) knipperen en de spannings-
tester schakelt uit.

» Haal de batterijen uit het meetge-
reedschap, wanneer u dit langere
tijd niet gebruikt. De batterijen
kunnen bij een langere opslagduur
in het meetgereedschap gaan corro-
deren.

Gebruik

» Probeer de spanningstester voor
elk gebruik bij een bekende span-
ningsbron uit.

» Bescherm de spanningstester te-
gen vocht en fel zonlicht.

In-/uitschakelen

» Druk kort op de toets @ omde
spanningstester in te schakelen.
Daarbij voert de spanningstester
een zelftest uit. Een geluidssignaal
is te horen, de spanningstester trilt,
de testpunt (1) knippert rood /
groen / oranje en beide leds ((7)/
(8)) knipperen.

Na een geslaagde zelftest brandt de
LED hoogspanningsmodus High wit
en de testpunt (1) brandt groen. De
spanningstester is gereed voor ge-
bruik om wisselspanningen tussen
90 en 1000 V AC te detecteren. De
zelftest wordt op de achtergrond
om de 5 seconden voortdurend
herhaald tot de spanningstester
wordt uitgeschakeld.

Wanneer de zelftest niet geslaagd
is, schakelt de spanningstester uit.
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» Houd de toets G) ingedrukt om de
spanningstester uit te schakelen.
Daarbij is een geluidssignaal te ho-
ren en de spanningstester trilt.

Gebruik de spanningstester niet
als bij de start geen geluidssig-

naal te horen is en/of de spanningstes-
ter niet trilt.

Wanneer ca. 5 minuten lang geen toets
op de spanningstester wordt ingedrukt
of er geen spanning wordt gedetec-
teerd, dan schakelt de spanningstester
automatisch uit om de batterijen te
sparen.

Meetprocedure

Na het inschakelen bevindt de span-
ningstester zich in de hoogspannings-
modus. De LED hoogspanningsmodus

High brandt wit.

» Voor het omschakelen van het
spanningsbereik naar de laagspan-
ningsmodus drukt u op de toets mode
. Dan brandt de LED laagspannings-
modus Low wit. De spanningstester
is gereed voor het detecteren van
wisselspanningen in het bereik van
24 tot 1000 VAC.

In de laagspanningsmodus Low

is de spanningstester gevoeliger
voor elektrische interferenties en sto-
ringen. Gebruik de laagspanningsmo-
dus alleen in omgevingen met zwakke
elektrische velden.

» Houd de testpunt (1) in de buurt
van het testobject of het stopcon-
tact met wisselspanning.

Wanneer wisselspanning wordt gede-
tecteerd, is een geluidssignaal te horen
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en trilt de spanningstester. De fre-
quentie van geluidssignaal en trilling
stijgt bij een toenemende sterkte van
de gedetecteerde spanning.

De testpunt (1) signaleert verschillen-
de toestanden van de spanningstester
overeenkomstig de volgende tabel.

Testpunt Betekenis

Perma- Gereed voor gebruik, er
nentlicht  wordt geen spanning ge-
groen detecteerd.
Knipper-  Wisselspanning gedetec-
licht rood teerd.
Knipper- Wisselspanning kleiner
lichtoran-  dan of gelijk aan 50 V ge-
je detecteerd.
Zaklamp

» Druk op de toets ) om de zak-
lamp in of uit te schakelen.

Als de spanningstester ca. 5 minuten
lang niet wordt gebruikt, schakelt de
zaklamp automatisch uit.

Geluidssignaal

» Druk ca. 1,5 seconden lang op de
toets ) om het geluidssignaal uit
te schakelen.

Na de volgende keer inschakelen van
de spanningstester is het geluidssig-
naal weer ingeschakeld.

Verhelpen van fouten

De spanningstester kan niet
meer worden ingeschakeld.

Oorzaak: De batterijspanning is niet
meer voldoende (d.w.z. minder dan
2,4V).
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Verhelpen: Verwissel de batterijen.

De spanningstester
detecteert geen spanning.

Oorzaak: De gebruiker houdt de span-
ningstester niet zelf vast of gebruikt
handschoenen tijdens de spannings-
test.

Verhelpen: Houd de spanningstester
zonder handschoenen in de hand.
Oorzaak: De te testen draad is deels in
de grond gelegd of bevindt zich in een
geaarde metalen leiding.

Verhelpen: Zoek voor de meting een
geschikte plek zonder aardsluiting.
Oorzaak: Het door de spanningsbron
gegenereerde magnetische veld is ver-
stoord of onderdrukt.

Verhelpen: Verwijder de storing.
Oorzaak: De spanningstester wordt
niet overeenkomstig de technische ge-
gevens gebruikt.

Verhelpen: (zie ,Technische gege-
vens®, Pagina 73).

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Houd de spanningstester altijd schoon.

Dompel de spanningstester niet in wa-
ter of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte
doek. Gebruik geen reinigings- of op-
losmiddelen.

Stuur in geval van reparatie de span-
ningstester op.

Klantenservice en

gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw
vragen over reparatie en onderhoud
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van uw product en over vervangingson-
derdelen. Explosietekeningen en infor-
matie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op: www.bosch-pt.com
Het Bosch-adviesteam helpt u graag bij
vragen over onze producten en het toe-
behoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van
vervangingsonderdelen altijd het uit
tien cijfers bestaande productnummer
volgens het typeplaatje van het pro-
duct.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 5795494

E-mail:
gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u op:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, accessoires en
verpakkingen dienen op een voor het
milieu verantwoorde manier te worden
gerecycled.
Gooi meetgereedschappen
en batterijen niet bij het
huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Afgedankte meetgereedschappen en
defecte of lege accu's/batterijen moe-
ten apart worden verwijderd. Maak ge-
bruik van de hiervoor bestemde inza-
melingssystemen.

Als afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur op onjuiste wijze
wordt verwijderd, kan dit schadelijke
gevolgen hebben voor het milieu en de
volksgezondheid vanwege de mogelij-
ke aanwezigheid van gevaarlijke stof-
fen.
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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Laes og folg
samtlige an-
visninger.

Hvis spaen-

dingstesteren
ikke anvendes i overensstemmelse
med de foreliggende anvisninger,
kan funktionen af de integrerede be-
skyttelsesforanstaltninger i spaen-
dingstesteren blive forringet. OPBE-
VAR ANVISNINGERNE ET SIKKERT
STED.

» Foretag ikke malinger i strom-
kredse med spandinger pa mere
end 1000 V.

» Brug ikke spaendingstesteren til
at afgere, om der er spending el-
ler ikke.

» Brug ikke spandingstesteren,
hvis den ser ud til at veere beska-
diget eller ikke virker korrekt.
Kontrollér prevespidsen for rev-
ner eller brud fer brug.

» Udvis seerlig forsigtighed i om-
gangen med spaendinger hgjere
end 30 V vekselspanding eller
60 V jeevnspaending! Allerede ved
disse spandinger kan du fa livsfar-
ligt sted, hvis de berarer den elek-
triske leder.

» Der kan godt vere spaending,
selvom der ikke kommer noget
optisk eller akustisk signal. Isole-
ring, ledningstveersnit, afskaermnin-
gen af ledningen eller afstanden fra
spaendingskilder kan pavirke testen.
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» Sorg for tilstraekkelig jording un-
der malingen. Hvis jordforbin-
delsen er utilstrekkelig (f.eks. fordi
du bruger isolerende fodtej eller
star pa en stige), kan spandings-
testeren ikke registrere nogen
spandinger.

» Spaendingstesteren ma kun
anvendes af kvalificerede fagfolk.

» Sarg for, at spaendingstesteren
kun repareres af specialiseret
personale, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sik-
res starst mulig sikkerhed i forbin-
delse med spandingstesteren.

» Brug ikke spaendingstesteren i
eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brandbare ve-
sker, gasser eller stov. | spen-
dingstesteren kan der dannes gni-
ster,som kan anteende stavet eller
dampene.

» Spandingstesten kan ikke regi-
strere nogen spaending i skaerme-
de ledninger og jevnstroms-
kredslgh.

» Udsat ikke spendingstesteren
for ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger. Lad den
f.eks. ikke ligge i bilen i leengere tid.
Serg altid for, at spandingstesteren
er tempereret ved starre tempera-
tursvingninger, for den tages i brug.
Ved ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger kan span-
dingstesterens praecision pavirkes.

Symboler og deres betydning

Enhed med dobbelt eller for-
sterket isolering

Advarsel, risiko for elektrisk
stad!

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



82 | Dansk

Produkt- og
ydelsesbeskrivelse

Beregnet anvendelse

Spaendingstesteren er beregnet til be-
rgringsfri spaeendingskontrol af
vekselspaendinger fra 24 til 1000 V.

Spandingstesteren er velegnet til in-
dendars brug.
Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede kom-
ponenter refererer til illustrationen af
spandingstesteren pa figurerne.

(1) Provespids

(2) Lommelygte

(3) Betjeningspanel

(4) Balteclips

(5) Afdaekning til batterirum
(6) Batterier

(7)  mign LED-hgjspaendingstilstand
(90-1000VAC)

(8)  Low LED-lavspaendingstilstand
(24-1000VAC)

(9)  wmeee Knap til tilstanden
(10) @ Tnd/sluk-knap
(11) S Tend/sluk-knap lommelyg-

te
Tekniske data
Spaendingstester GVD 1000-17
Varenummer 3601K770..
Maleomrader 90-1000VAC/

24-1000VAC
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Spaendingstester GVD 1000-17

Frekvensomrade 50/60Hz
Generelt

Driftstemperatur ~ -10°C... +50°C
Opbevaringstem-  -40°C ... +70°C
peratur

Relativ luftfugtig- 80 % (ikke-kon-
hed maks. denserende)
Maks. anven- 2000 m
delseshgjde over

referencehgjde

Tilsmudsnings- 2
grad i over-

ensstemmelse

med

IEC61010-1¥

Automatisk 5min
frakobling efter

ca.

Vagt? 0,05 kg
Kapslingsklasse IP 67 (beskyttet

mod stgv og mid-
lertidig nedsaenk-

ning i vaeske)

Sikkerhedsklasse ~ CATIV 1000 V®
Mal (L x B xH) 161,5 x 28 x
33mm

Batterier 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Der forekommer kun en ikke-ledende
tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis
mé forventes en midlertidig ledeevne
forarsaget af tildugning.

B) Vaegt uden batterier

C) Malekategori IV gzelder for test- og ma-
lekredslgb, der er forbundet il kilden i
bygningens lavspaendingsnetinstalla-

tion.
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Iszetning/udskiftning
af batteri

Det anbefales at bruge alkaliske man-
ganbatterier til spaendingstesteren.
» Skru afdaekningen til
batterirummet (5) af.

» Isaet batterierne.

Udskift altid alle batterier samti-

dig. Brug kun batterier fra en og
samme producent og med samme ka-
pacitet.

Serg i den forbindelse for, at po-
lerne vender rigtigt som vist pa
siden af spaendingstesteren.

Hvis batterierne er afladet, lyder der

en signaltone, og begge lysdioder

((7) / (8)) blinker, og spendingsteste-

ren slukker.

» Tag batterierne ud af malevark-
tajet, hvis det ikke skal bruges i
laengere tid. Batterierne kan korro-
dere og aflade sig selv, hvis det sid-
der i malevarktgjet i lengere tid.

Brug

» Afprov spaendingstesten pa en
kendt spaendingskilde for brug.

» Beskyt spendingstesteren mod
fugt og direkte solstraler.

Taend/sluk

» Tryk kort pa knappen @for at
teende spaendingstesteren. | den
forbindelse foretager spaendings-
testeren en selvtest. Der lyder en
signaltone, spandingstesteren vi-
brerer, pravespidsen (1) blin-
ker radt/grent/orange, og beg-
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ge lysdioder ((7)/(8)) blinker.

Hvis selvtesten lykkes, lyser lysdio-
derne til visning af hgjspaendingstil-
stand High hvidt, og

prevespidsen (1) lyser grant.
Spandingstesten er klar til drift og
kan male vekselspaendinger fra 90
til 1000 V AC. Selvtesten gentages
kontinuerligt i baggrunden hvert 5.
sekund, indtil spandingstesteren
slukkes.

Hvis selvtesten ikke lykkes, slukker
spandingstesteren.

» Hold knappen G) inde for at slukke
spandingstesteren. | den forbin-
delse lyder der en signaltone, og
spandingstesteren vibrerer.

Brug ikke spandingstesteren,
hvis der ikke lyder nogen sig-

naltone ved start, og/eller spaendings-
testeren ikke vibrerer.

Hvis der ikke trykkes pa en knap pa
spandingstesteren i ca. 5 min, eller
der ikke registreres nogen spanding,
slukker spaendingstesten automatisk
for at skane batterierne.

Maleprocedure

Nar spaendingstesteren taendes, befin-
der den sig i hejspandingstilstand.
Lysdioderne til visning af hgjspan-
dingstilstand Hign lyser hvidt.

» Huvis du vil skifte til lavspaendingstil-
stand, skal du trykke pa knappen
wmode, Derefter lyser lysdioderne til
visning af lavspandingstilstand Low
hvidt. Spaendingstesten er klar til at
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registrere vekselspandinger fra 24
til 1000 V AC.

| lavspaendingstilstand Low er

spandingstesteren mere fal-
som over for elektrisk interferens og
forstyrrelser. Brug kun lavspaendings-
tilstand i omrader med svage elektriske
felter.

» Hold prevespidsen (1) i neerheden
af praveobjektet eller stikkontakten
med vekselspanding.

Hvis der registreres vekselspaending,
lyder der et signal, og spandingsteste-
ren vibrerer. Frekvensen fra signalto-
nen og vibrationen stiger i takt med, at
den registrerede spanding tiltager i
styrke.

Pravespidsen (1) viser forskellige til-
stande for spaendingstesteren i hen-
hold til falgende tabel.

Prove- Betydning
spids

Konstant  Driftsklar. Der registreres
gront lys ikke nogen spaending.
Blinkende Vekselspanding registre-
radt lys ret.
Blinkende Velspaending pa 50V eller
orange lys derunder registreret.
Lommelygte

» Tryk pa knappen ) for at teende
eller slukke lommelygten.

Hvis spandingstesteren ikke benyttes i
ca. 5 min, slukker lommelygten auto-
matisk.

Signaltone

» Tryk pa knappen } ica.1,5sfor
at deaktivere signaltonen.
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Neeste gang spandingstesteren ten-
des, er signaltonen klar igen.

Fejlafhjaelpning

Spandingstesten kan ikke
tendes mere.

Arsag: Der er ikke laengere tilstraekke-
lig batterispaending (dvs. mindre end
2,4V).

Afhjeelpning: Udskift batterierne.

Spandingstesteren
registrerer ikke nogen
spanding.

i\rsag: Operataren holder ikke selv
fast om spaendingstesten eller bruger
handsker under spandingskontrollen.
Afhjlpning: Hold spaendingstesten i
handen uden at bruge handsker.
I:\rsag: Ledningen, der skal testes, er
delvis nedgravet eller befinder sigi et
jordet metalkabel.

Afhjaelpning: Udfer malingen et egnet
sted uden jordforbindelse.

Arsag: Magnetfeltet, der genereres af
spandingskilden, forstyrres eller un-
dertrykkes.

Afhjelpning: Afhjalp forstyrrelsen.
Arsag: Spendingstesten bruges ikke i
henhold til de tekniske data.
Afhjeelpning: (se "Tekniske data", Si-
de 82).
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Vedligeholdelse og
service

Vedligeholdelse og
rengering

Hold altid spandingstesteren ren.
Nedsank ikke spaendingstesteren i
vand eller andre vaesker.

Tor snavs af med en fugtig, bled klud.
Brug ikke rengerings- eller oplgsnings-
middel.

Send spaendingstesteren til reparation
om ngdvendigt.

Kundeservice og
anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal
vedr. reparation og vedligeholdelse af
dit produkt samt reservedele. Reserve-
delstegninger og informationer om re-
servedele findes ogsa under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kunderadgivningsteamet hjeel-
per dig gerne, hvis du har spargsma til
vores produkter og tilbehersdele.
Produktets 10-cifrede varenummer (se
typeskilt) skal altid angives ved fore-
spargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online
bestilles reservedele eller oprettes en
reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Yderligere serviceadresser findes
under:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Bortskaffelse

Maleveerktgjer, tilbeher og emballage
skal genbruges pa en miljgvenlig made.

Smid ikke maleveerktajer og
batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet!

Gaelder kun i EU-lande:

Udtjente maleveerktejer og defekte el-
ler udtjente akkuer/batterier skal bort-
skaffes separat. Brug det geeldende af-
leveringssystem.

Bortskaffes udstyret ikke korrekt, kan
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
beskadige miljget og skade menne-
skers sundhed, hvis det indeholder far-
lige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Samtliga
anvisningar
skaldsas och

beaktas. Om
spanningspro
varen inte anvands i enlighet med de
foreliggande instruktionerna, kan de
inbyggda skyddsmekanismernai
spanningsprovaren paverkas.
FORVARA DESSA ANVISNINGAR
FOR FRAMTIDA BRUK.
» Utfor inga matningar i
stromkretsar med spanning pa
over 1000 V.
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» Anvand inte spanningsprovaren
for att avgora om ett omrade ar
spanningsfritt.

Anvind inte spanningsprovaren
om den verkar vara skadad eller
om den inte fungerar korrekt.
Kontrollera att provspetsen inte
brutits av eller har andra skador
innan anvéndning.

Var sarskilt forsiktig vid
hantering av spanning som ar
hogre dn 30 V vixelspanning
resp. 60 V likspanning! Redan vid
denna spanning kan du fa en
livsfarlig elektrisk st6t vid berdring
av elektriska ledare.

Aven om ingen optisk eller
akustisk signal visas kan
spanning foreligga. Isoleringen,
ledningens tvarsnitt,
ledningsisoleringen eller
borttagning av spanningskallan kan
paverka testet.

Se till att jordningen ar tillracklig
under matningen. Vid otillracklig
jordning (t.ex. pa grund av
isolerande skor eller om du star pa
en stege) kan spanningsprovaren
inte detektera spanning.
Spénningsprovaren far endast
anvandas av kvalificerad
fackpersonal.

» Lat endast kvalificerad
fackpersonal reparera
spanningsprovaren och med
originalreservdelar. Detta
garanterar att spanningsprovarens
sakerhet uppratthalls.

» Anvind inte spanningsprovaren i
explosionsfarlig omgivning med
brannbara vétskor, gaser eller
damm. | spanningsprovaren alstras
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gnistor, som kan antanda dammet
eller gaserna.

» Spanningsprovaren kan inte
identifiera nagon spénning vid
isolerad ledning och i
likstromskretsar.

» Utsitt inte spanningsprovaren for
extrema temperaturer eller
temperaturvaxlingar. Limna den
inte under en langre tid t. ex. i bilen.
Om spanningsprovaren varit utsatt
for storre temperaturvaxlingar, lat
den tempereras innan du anvander
den. Vid extrema temperaturer eller
temperaturvaxlingar kan
spanningsprovarens precision
paverkas.

Symboler och deras betydelse

Enhet med dubbel eller
forstarkt isolering

ﬁ Varning, risk for elektrisk stot!

Produkt- och
prestandabeskrivning

Andamalsenlig anvindning

Spanningsprovaren ar avsedd for
beréringsfri kontroll av vaxelspanning
mellan 24 och 1000 V.

Spanningsprovaren lampar sig for
inomhusbruk.

Avbildade komponenter
Numreringen av komponenterna
hanvisar till den avbildade
spanningsprovaren pa bilderna.
(1) Provspets

(2) Ficklampa
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(3) Manoverfalt

(4) Baltesklamma

(5) Batterifackets lock

(6) Batterier

(7)  nign LED hogspanningslage
(90-1000VAC)

(8) Low LED lagspinningslage
(24-1000VAC)

(9)  woae Knapp lage

(10) @ P3-/av-knapp
(11) S Pa-/av-knapp ficklampa

Tekniska data

Spannings- GVD 1000-17

provare

Artikelnummer 3601K770..

Métintervaller 90-1000 VAC/
24-1000VAC

Frekvensomrade 50/60 Hz

Allmant

Drifttemperatur -10°C...+50°C

Lagringstemperat -40°C... +70°C

ur

Relativ 80% (ej

luftfuktighet max.  kondenserande)

Max. 2000 m

anvandningshojd

over referenshojd

Nersmutsningsgra 2

denligt

IEC61010-1Y

Avstangningsauto 5min

matik efter ca.

Vikt? 0,05 kg
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Spannings- GVD 1000-17
provare
Skyddsklass IP67 (skyddad
mot damm och
kortvarig

nedsankning)
Sikerhetsklass CAT IV 1000 V©

Matt (L x Bx H) 161,5 x 28 x
33mm

Batterier 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Endast enicke ledande smuts
forekommer, men som pa grund av
kondens kan bli tillfalligt ledande.

B) Vikt utan batterier

C) Matkategori IV géller prov- och
matkretsar som dr anslutna till kéllan
till byggnadens lagspanningsnat.

Isattning och byte av
batterier

Alkaliska mangan-batterier
rekommenderas for
spanningsprovaren.

» Skruva av batterifackets lock (5).
» Satt i batterierna.

Byt alltid ut alla batterier

samtidigt. Anvand bara
batterier med samma kapacitet och
fran samma tillverkare.

Se till att polerna hamnar ratt
enligt bilden pa sidan av
spanningsprovaren.
Nér batterierna ar tomma hors en
ljudsignal blinkar bada LED-lampor
((7) / (8)) och spanningsprovaren
stangs av.
» Taut batterierna ur
métinstrumentet om du inte ska
anvanda det under en langre
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period. Batterierna kan korrodera
om de lagras en langre tid i
matinstrumentet.

Drift

» Testa spanningsprovaren pa en
kand spanningskalla innan varje
anvandning.

» Skydda spanningsprovaren mot
vdta och direkt solljus.

Sla pa och stinga av

» Tryck kort pa knappen @f(‘jr att
sla pa spanningsprovaren.
Spanningsprovaren utfor ett
sjalvtest. En ljudsignal hors,
spanningsprovaren vibrerar,
provspetsen (1) blinkar i rott/
gront/orange och bada LED-
lampor ((7)/(8)) blinkar.

Efter sjdlvtestet lyser LED-lampan
hogspanningslage High i vitt och
provspetsen (1) lyser gront.
Spanningsprovaren ar redo for
identifiering av vaxelspanningar
mellan 90 och 1000 V AC.
Sjalvtestet upprepas kontinuerligt i
bakgrunden var 5:e sekund tills
spanningsprovaren stangs av.
Om sjalvtestet misslyckades
stanger spanningsprovaren av sig
sjalv.

» Hall knappen @ intryckt for att
stanga av spanningsprovaren. En
ljudsignal hors och
spanningsprovaren vibrerar.
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Anvand inte spanningsprovaren

om ingen ljudsignal hors vid
start och/eller ingen vibration uppstar
hos spanningsprovaren.
Om ingen knapp pa spanningsprovaren
har tryckts ininom ca 5 min eller om
ingen spanning detekteras sa stangs
spanningsprovaren av automatiskt for
att skona batterierna.

Métprocedur

Efter paslagning befinner sig
spanningsprovaren i
hogspanningslage. LED
hogspanningslage wien lyser vitt.

» For att vaxla till lagspanningslage
trycker du pa knappen woce.
Dérefter lyser LED
lagspanningslage Low vitt.
Spanningsprovaren ar redo for att
detektera vaxelspanning inom ett
intervall pa 24 till 1000V AC.

| lagspanningslage Low ar

spanningsprovaren mer kénslig
for elektrisk paverkan och stérningar.
Anvand endast lagspanningslaget i
omgivningar med svaga elektriska falt.

» Hall provspetsen (1) i narheten av
provféremalet eller uttaget med
vaxelspanning.

Nar vaxelspanning identifieras hors en
ljudsignal och spanningsprovaren
vibrerar. Frekvensen for ljudsignal och
vibration 6kar nar den identifierade
spanningen tilltar.

Provspetsen (1) signalerar olika

tillstand hos spanningsprovaren enligt
nedanstaende tabell.
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Provspets Betydelse

Fast gront Redo for drift, ingen
ljus spanning har
identifierats.
Blinkar rott Vaxelspanning har
identifierats.
Blinkande Vaxelspanning pa

orange ljus  mindre an eller lika med
50V har identifierats.

Ficklampa
» Tryck pa knappen ) for att sla pa
eller stanga av ficklampan.

Om spanningsprovaren inte anvands
under ca 5 min stangs ficklampan av
automatiskt.

Signal

» Tryck pa knappen } ica
1,5 sekunder for att stdnga av
ljudsignalen.

Efter nasta paslagning av
spanningsprovaren dr ljudsignalen
redoigen.

Felavhjalpning

Spanningsprovaren kan inte
slas pa.

Orsak: otillracklig batterispanning
(cdvs. mindre an 2,4 V).

Atgdrd: byt ut batterierna.

Spanningsprovaren
identifierar inte nagon
spanning.

Orsak: anvandaren haller inte i

spanningsprovaren sjalv eller anvander
handskar under spanningsprovningen.
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Rtgird: halli spanningsprovaren utan
handskar.

Orsak: ledningen som ska kontrolleras
ar delvis jordad eller befinner sigien
jordad metalledning.

Atgard: sok efter ett lampligt stalle
utan jordning.

Orsak: storning eller undertryckning
av magnetfaltet som genereras av
spanningskallan.

Atgard: dtgirda storningen.

Orsak: spanningsprovaren anvands
inte enligt tekniska data.

i\tgéird: (se ,Tekniska data”“,

Sidan 92).

Underhall och service

Underhall och rengoring

Hall alltid spanningsprovaren ren.
Sank inte ner spanningsprovaren i
vatten eller andra vatskor.

Torka av smuts med en fuktig, mjuk
trasa. Anvand inga rengdrings- eller
l6sningsmedel.

Skicka in spanningsprovaren om den
behover repareras.

Kundtjdnst och
applikationsradgivning
Kundservicen ger svar pa fragor
betraffande reparation och underhall
av produkter och reservdelar.
Sprangskissar och informationer om
reservdelar lamnas dven pa adressen:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteam hjalper dig
gdrna om du har fragor om vdra
produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och
reservdelsbestallningar ovillkorligen
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det 10-siffriga produktnumret som
finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Vidare serviceadresser finner du
under:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering

Matverktyg, tillbehor och férpackning
ska omhandertas pa miljovanligt satt
for atervinning.
Slang inte matverktyg och
batterier i hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Forbrukade matinstrument och
defekta eller forbrukade batterier
maste avfallshanteras separat. Limna
in pa en atervinningsstation.

Vid osaklig omhandertagning kan el-
och elektroniska forbrukade aggregat
pa grund av mojligen férekommande
farliga amnen ha en skadlig inverkan pa
miljon och manniskors halsa.
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Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Alle
anvisningene
ma leses og
falges. Hvis

spenningstes
teren ikke brukes i samsvar med
disse anvisningene, kan de
integrerte
beskyttelsesinnretningene i
spenningstesteren bli skadet. TA
GODT VARE PA ANVISNINGENE.

» Utfor aldri malinger i
stromkretser med spenning over
1000V.

» Bruk ikke spenningstesteren til 3
fastsla at det ikke foreligger
spenning.

» Bruk ikke spenningstesteren hvis
den ser ut til a vaere skadet eller
ikke fungerer riktig. Kontroller
prevespissen for sprekker eller
brudd fer bruk.

» Veer spesielt forsiktig i
forbindelse med hgyere spenning
enn 30 V vekselspenning eller
60 V likespenning! Allerede ved en
slik spenning kan du fa livsfarlige
elektriske stat ved berering av
elektriske ledere.

» Spenning kan veere til stede selv
uten visuelt signal eller lydsignal.
Isoleringen, ledningstverrsnittet, en
skjerming av ledningen eller
avstanden til spenningskilden kan
pavirke testen.

» Pass pa at jordingen er
tilstrekkelig under malingen. Ved
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utilstrekkelig jording (hvis du for
eksempel har isolerende sko eller
star pa en stige) kan ikke
spenningstesteren registrere noen
spenning.

» Spenningstesteren ma bare
brukes av kvalifiserte
fagpersoner.

» Spenningstesteren ma kun
repareres av kvalifiserte
fagpersoner og kun med originale
reservedeler. Pa den maten
garanteres at sikkerheten til
spenningstesteren opprettholdes.

» Du ma ikke bruke
spenningstesteren i
eksplosjonsfarlig omgivelse med
brennbare vaesker, gasser eller
stov. Det kan oppsta gnister i
spenningstesteren, som kan
antenne stavet eller dampen.

» Spenningstesteren kan ikke
registrere spenning ved en
skjermet ledning og i
likestremkretser.

» Utsett ikke spenningstesteren for
ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger. La den f.
eks. ikke ligge i bilen i lengre tid. La
spenningstesteren tempereres far
du bruker den ved store
temperatursvingninger. Ved
ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger kan
spenningstesterens presisjon
svekkes.

Symboler og deres betydning

Apparat med dobbelt eller
forsterket isolering

Forsiktig, fare for elektrisk
stot!
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Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Spenningstesteren er beregnet for
bereringslas spenningskontroll av
vekselspenning mellom 24 og
1000 volt.

Spenningstesteren er egnet for
innendars bruk.
lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte
komponentene gjelder for bildene som
viser spenningstesteren.

(1) Provespiss

(2) Lommelykt

(3) Betjeningspanel
(4) Belteklips

(5) Batterideksel
(6) Batterier

(7)  wign Lysdiode for

heyspenningsmodus
(90-1000VAC)

(8) Low Lysdiode for
lavspenningsmodus
(24-1000VAC)

(9)  woue Knapp for modus
(10) @ Av/pa-knapp
(11) & Av/pa-knapp lommelykt

Tekniske data
Spenningstester GVD 1000-17
Artikkelnummer 3601K770..
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Spenningstester GVD 1000-17

Maleomréader 90-1000VAC/
24-1000VAC

Frekvensomrade 50/60 Hz

Generelt

Driftstemperatur ~ -10°C ... +50°C

Lagringstemperat  -40°C... +70°C

ur

Relativ 80 % (ikke-

luftfuktighet kondenserende)

maks.

Maks. brukshgyde 2000 m

over

referansehgyde

Forurensningsgra 2

dihenhold til

IEC61010-1"

Automatisk 5min

utkobling etter ca.

Vekt® 0,05 kg

Kapslingsgrad IP 67 (beskyttet
mot stev og
midlertidig

nedsenking)

Sikkerhetsklasse ~ CATIV 1000 V®
Mal (L x B x H) 161,5 x 28 x
33 mm

Batterier 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) Det oppstar bare ikke-ledende smuss,
men det forventes nd og da
forbigaende ledeevne forarsaket av

kondens.

B) Vekt uten batterier

C) Malekategori IV gjelder for kontroll- og
mélekretser som er koblet til kilden til

bygningens

lavspenningsnettinstallasjon.
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Sette inn / bytte batteri
Spenningstesteren anbefales brukt
med alkaliske manganbatterier.

» Skru av batteridekselet (5).

» Settinn batteriene.

Skift alltid ut alle batteriene

samtidig. Bruk bare batterier fra
samme produsent og med samme
kapasitet.

Pass pa riktig polaritet, som vist
pa siden pa spenningstesteren.
Hvis batteriene er tomme, utlases et
lydsignal, begge lysdiodene ((7) / (8))
blinker og spenningstesteren slas av.
» Tabatteriene ut av maleverktoyet
hvis du ikke skal bruke det pa
lang tid. Batteriene kan korrodere
hvis de oppbevares lenge i
maleverktayet.

Bruk
» Prov alltid spenningstesteren pa
en kjent spenningskilde for bruk.

» Beskytt spenningstesteren mot
fuktighet og direkte sollys.

Sla pa/av

» Trykk kort pa knappen @for asla
pa spenningstesteren.
Spenningstesteren vil da utfere en
selvtest. Et lydsignal utlases,
spenningstesteren vibrerer,
pravespissen (1) blinker rgdt/
grgnt/oransje, og de to lysdiodene
((7)/(8)) blinker.

Etter vellykket selvtest lyser
lysdioden for
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hayspenningsmodus Hign hvitt, og
prgvespissen (1) lyser grant.
Spenningstesteren er klar for
registrering av vekselspenning
mellom 90 og 1000 V AC.
Selvtesten gjentas kontinuerlig i
bakgrunnen hvert 5. sekund inntil
spenningstesteren slas av.

Hvis selvtesten ikke var vellykket,
slds spenningstesteren av.

» Hold knappen @ inntrykt for a sla
av spenningstesteren. Et lydsignal
heres, og spenningstesteren
vibrerer.

Bruk ikke spenningstesteren
hvis det ikke hares noe lydsignal

og/eller spenningstesteren ikke
vibrerer nar den startes.

Hvis ingen knapp pa
spenningstesteren trykkes i lopet av
ca. 5 minutter, eller det ikke
registreres noen spenning, slas
spenningstesteren automatisk av for a
skane batteriene.

Maling
Spenningstestereneri

heyspenningsmodus etter at den har
blitt slatt pa. Lysdioden for

heyspenningsmodus Hign lyser hvitt.

» For a skifte spenningsomrade til
lavspenningsmodus trykker du pa
knappen wode. Deretter lyser
lysdioden for lavspenningsmodus
Low hvitt. Spenningstesteren er klar
for registrering av vekselspenning
fra 24 til 1000 VAC.
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I lavspenningsmodus Low er

spenningstesteren med
gmfintlig for elektriske forstyrrelser og
feil. Bruk lavspenningsmodus bare i
omgivelser med svake elektriske felt.

» Hold pravespissen (1) i nerheten
av testobjektet eller stikkontakten
med vekselspenning.

Hvis vekselspenning registreres, hares
et lydsignal, og spenningstesteren
vibrerer. Frekvensen til lydsignalet og
vibreringen gker etter hvert som
styrken til den registrerte spenningen
oker.

Pravespissen (1) signaliserer
forskjellige tilstander for
spenningstesteren, som angitt i
tabellen nedenfor.

Prevespiss Betydning

Lyser Driftsklar, ingen
kontinuerlig ~ spenning registreres.
gront

Blinker rgdt Vekselspenning
registrert.

Blinkende Vekselspenning under
oransjelys  ellerlik 50 V registrert.

Lommelykt
» Trykk pa knappen Kiorasla
lommelykten pa eller av.

Hvis ikke spenningstesteren brukes i
ca. 5 minutter,slds lommelykten
automatisk av.

Lydsignal

» Trykk pa knappen ) ica.
1,5 sekunder for d sl av
lydsignalet.
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Lydsignalet vil vaere aktivert igjen
neste gang spenningstesteren slas pa.

Problemlasning

Spenningstesteren kan ikke
slas pa lenger.

Arsak: Batterispenningen er ikke
tilstrekkelig lenger (dvs. lavere enn
2,4V).

Lasning: Skift batteriene.

Spenningstesteren
registrerer ingen spenning.
Arsak: Brukeren holder ikke fast
spenningstesteren selv eller bruker
hansker under spenningskontrollen.
Lasning: Hold spenningstesteren i
handen, uten hansker.

Arsak: Ledningen som skal testes,
ligger delvis under bakken eller
befinner seg i en jordet metalledning.
Lasning: Mal pa et egnet sted uten
jordfeil.

Arsak: Det foreligger en forstyrrelse pa
eller undertrykking av magnetfeltet
som genereres av spenningskilden.
Losning: Utbedre forstyrrelsen.
Arsak: Spenningstesteren brukes ikke
i samsvar med de tekniske
spesifikasjonene.

Lesning: (se ,Tekniske data“,

Side 101).

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjering

Serg for at spenningstesteren alltid er
ren.
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Ikke senk spenningstesteren ned i vann
eller andre vaesker.

Tark bort skitt med en myk, fuktig klut.
Bruk ikke rengjerings- eller lasemidler.
Send spenningstesteren inn for
reparasjon.

Kundeservice og
kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved
spersmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og
reservedelene. Sprengskisser og
informasjoner om reservedeler finner
du ogsa pa: www.bosch-pt.com
Bosch radgivningsteam star til tjeneste
ved spgrsmal om vére produkter og
tilbeher til disse.

Ved alle foresparsler og
reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som
er angitt pa produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Flere serviceadresser finner du pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kassering

Lever maleverktayet, tilbeharet og

emballasjen til gjenvinning.
Maleverktey og batterier ma

ikke kastes som vanlig
husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Maleverktay som ikke lenger er i
brukbar stand, og defekte eller
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forbrukte oppladbare batterier/
engangsbatterier, skal leveres til
kildesortering. Bruk
innsamlingssystemene som er
beregnet for dette formalet.

Ved usakkyndig kassering kan brukte
elektriske og elektroniske apparater,
hvis de inneholder farlige stoffer, ha
skadelige utvirkninger pa miljget og
den menneskelige helsen.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Kaikki ohjeet
on luettava ja
niitd on nou-

datettava.

Jos jannite-
testeria ei kdyteta ndiden ohjeiden
mukaan, tdma saattaa heikentda jan-
nitetesterin suojausta. SAILYTA
NAMA OHJEET HUOLELLISESTI.

» Ala suorita mittauksia sellaisissa
virtapiireissd, joiden jannite on yli
1000V.

» Ala kiytd jannitetesterid jannit-
teettomyyden toteamiseen.

» Ala kiyti jannitetesterid, jos se
vaikuttaa vialliselta tai ei toimi
kunnolla. Tarkista ennen kayttoa
testauskarki halkeamien ja mur-
tumien varalta.

» Ole erityisen varovainen kasitel-
lessasi yli 30 V:n vaihtojdnnitettd
tai yli 60 V:n tasajannitetta! Jo
naistd jannitetasoista ldhtien voit
saada hengenvaarallisen sahkois-
kun, jos kosketat sahkojohtimia.
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» Testattavissa kohteissa saattaa
olla jannitetta silloinkin kun laite
ei anna optista tai akustista sig-
naalia. Eristys, johdon poikkipinta-
ala, johdon suojaus tai liiallinen etéi-
syys jannitelahteesta saattavat hei-
kentda testattavuutta.

» Varmista, ettd mittauksen aikana
on riittdva maadoitus. Jos maadoi-
tus on riittdmaton (esim. eristavien
jalkineiden tai tikkailla seisomisen
takia), jannitetesteri ei pysty havait-
semaan jannitteita.

» Jannitetesterid saa kdyttaa vain
patevd ammattihenkilosto.

» Jannitetesterin saa korjata vain
valtuutettu huoltoasentaja. Huol-
lossa tulee kayttaa vain alkuperai-
sid varaosia. Siten varmistat, ettd
jannitetesteri sdilyy turvallisena.

» Ala kiytd jannitetesterii rajah-
dysvaarallisessa ympéristossa,
jossa on palonarkoja nesteitd,
kaasuja tai polya. Janniteteste-
rissd voi muodostua kipinditd, jotka
saattavat sytyttaa polyn tai hoyryt.

» Jénnitetesteri ei pysty havaitse-
maan jannitetta suojatussa joh-
dossa eika tasavirtapiireissa.

» Al altista jannitetesterii erittain
korkeille/matalille lampétiloille
tai suurille lampétilavaihteluille.
Al4 esim. jat sita pitkaksi aikaa au-
toon. Anna jannitetesterin [ampoti-
lan tasaantua suurten lampétilavaih-
telujen jalkeen, ennen kuin kaytat
sita. Adrimméiset [impdtilat tai lam-
potilavaihtelut saattavat heikentaa
jannitetesterin tarkkuutta.

Symbolit ja niiden merkitys

Laite, jossa on kaksinkertai-
nen tai vahvistettu eristys
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Symbolit ja niiden merkitys
A Sahkaoiskun vaara!

Tuotteen ja
ominaisuuksien kuvaus

Maaraystenmukainen
kaytto

Jannitetesteri on tarkoitettu 24-1 000
voltin vaihtojannitteiden kosketukset-
tomaan testaukseen.

Jannitetesteri sopii sisakdyttoon.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa ta-
m"éin kayttdoppaan jannitetesterin ku-
viin.

(1) Testauskarki

(2) Taskulamppu

(3) Ohjauspaneeli

(4) Vyopidike

(5) Paristokotelon kansi

(6) Paristot

(7)  wign Suurjénnitetilan LED-valo
(90-1000VAC)

(8)  Low Pienjinnitetilan LED-valo
(24-1000VAC)

(9)  woue Kiyttotavan painike
(10) @ Kaynnistyspainike

(11) S Taskulampun kaynnistyspai-
nike
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Tekniset tiedot

Jannitetesteri GVD 1000-17

Tuotenumero 3601K770..

Mittausalueet 90-1000VAC/
24-1000VAC

Taajuusalue 50/ 60 Hz

Yleisid tietoja

Kayttolampatila -10...+50°C

Séilytyslampoatila -40...+70°C

Suhteellineniil- 80 % (ei konden-

mankosteus enin- soitumista)

taan.

Maks. kayttokor- 2000m

keus merenpinnan

tasosta

Likaisuusaste 2

standardin

IEC61010-1 mu-

kaan®

Automaattinen 5min

sammutusaika n.

Paino® 0,05 kg

Kotelointiluokka IP 67 (suojattu

polyltd ja tilapai-

seltd upotukselta)

Turvaluokka CAT IV 1000 V©
Mitat (p x | x k) 161,5x28 x
33 mm

Paristot 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) Kyseessa on vain johtamaton lika. Tyo-
kaluun voi kuitenkin syntya joskus tila-
paistd johtavuutta kasteen takia.

B) Paino ilman paristoja

C) Mittausluokka IV koskee testaus- ja mit-
tauspiireja, jotka on kytketty rakennuk-
seen asennetun pienjanniteverkon lah-

teeseen.
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Pariston kdytto/vaihto
Suosittelemme kadyttamaan jannitetes-
terid alkali-mangaaniparistojen kanssa.
» Ruuvaa paristokotelon kansi (5)
irti.
» Asenna paristot kotelon sisdan.

Vaihda aina kaikki paristot sa-

manaikaisesti. Kaytd vain saman
valmistajan ja saman kapasiteetin pa-
ristoja.

Aseta paristot oikein pain janni-
tetesterin kylkeen merkityn ku-
van mukaisesti.

Kun paristot ovat tyhjat, kuulet dani-

merkin, molemmat LED-valot ((7) /

(8)) vilkkuvat ja jannitetesteri kytkey-

tyy pois paalta.

» Ota paristot pois mittalaitteesta,
jos et kayta sitd pitkdan aikaan.
Paristot saattavat korrodoitua, jos
niitd sdilytetaan pitkan aikaa mitta-
laitteen sisalla.

Kaytto

» Kokeile jannitetesterid ennen jo-
kaista kdyttokertaa ennestdan
tunnettuun janniteldhteeseen.

» Suojaa jannitetesteri kosteudelta
ja suoralta auringonpaisteelta.

Kaynnistys ja pysaytys

» Kytke jannitetesteri padlle paina-
malla lyhyesti painiketta @ Janni-
tetesteri suorittaa itsetestin. Kuulet
aanimerkin, jannitetesteri vérisee,
testauskarki (1) vilkkuu punaisena/
vihredna/oranssina ja molemmat
LED-valot ((7)/(8)) vilkkuvat.
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Onnistuneen itsetestin jalkeen
suurjannitetilan LED-valo igh palaa
valkoisena ja testauskarki (1) palaa
vihreana. Jannitetesteri on kaytto-
valmis 90-1 000 V AC:n vaihtojan-
nitteiden tunnistamiseen. Itsetesti
toistetaan jatkuvasti taustalla vii-
den sekunnin valein, kunnes janni-
tetesteri kytketaan pois paalta.
Jos itsetesti epdonnistuu, jannite-
testeri kytkeytyy pois paalta.

» Kytke jénnitetesteri pois paalta pi-
tamalla painiketta @ pohjassa.
Kuulet a@nimerkin ja jannitetesteri
vdrisee.

Al4 kayti jannitetesterid, jos

paalle kytkettdessa et kuule aa-
nimerkkia ja/tai jannitetesteri ei varise.

Jos mitaan jannitetestauslaitteen pai-
niketta ei paineta noin 5 min tai mitaan
jannitetta ei mitata, jannitetesteri sam-
muu automaattisesti paristojen saasta-
miseksi.

Mittaus

Jannitetesteri on paalle kytkennan jal-
keen suurjannitetilassa. Suurjanniteti-

lan LED-valo High palaa valkoisena.

» Kun haluat vaihtaa jannitealueen
pienjannitetilaan, paina painiketta
wmode, Sitten pienjannitetilan LED-
valo Low palaa valkoisena. Jannite-
testeri on kdyttovalmis 24-

1000 V AC:n vaihtojannitteiden
tunnistamiseen.

@ Pienjdnnitetilassa Low jannite-
testeri on herkempi sdahkohai-
ridille ja kohinalle. Kaytd pienjanniteti-
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laa vain heikkojen sahkokenttien ympa-
ristoissa.

» Pida testauskarkea (1) testauskoh-

teen tai vaihtojannitepistorasian |a-
hella.

Jos jannitetesteri havaitsee vaihtojan-
nitteen, se antaa danimerkin ja varisee.
Adnimerkin ja vérinan taajuus kasvaa
sen mukaan kun havaitun jannitteen
voimakkuus nousee.

Testauskarki (1) iimaisee janniteteste-
rin eri tiloja seuraavan taulukon mukai-
sesti.

Testaus- Merkitys
karki

Vihred Kayttovalmis, parhaillaan
merkki- ei havaita jannitetta.
valo palaa
jatkuvasti

Punainen Havaittu vaihtojannite.
merkki-

valo vilk-

kuu

Oranssi Havaittu vaihtojannite
merkki- <tai=50V.
valo villk-

kuu

Taskulamppu
» Kytke taskulamppu péalle tai pois
painamalla painiketta )

Jos jannitetesterid ei kdytetd noin 5 mi-
nuuttiin, taskulamppu sammuu auto-
maattisesti.

Aanimerkki
» Kytke adnimerkki pois paalta paina-

malla painiketta } n. 1,5 sekun-
nin ajan.
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Adnimerkki on taas kayttovalmis, kun
kytket jannitetesterin seuraavan kerran
padlle.

Virheiden korjaaminen

Jannitetesteria ei saa

kytkettya enaa paille.

Syy: paristojen jannitetaso ei ole enda
riittavén korkea (eli alle 2,4 V).
Korjausohje: vaihda paristot.

Jannitetesteri ei havaitse
jannitetta.

Syy: kdyttdja ei pida jannitetesterid ka-
dessadn tai kdyttaa kasineitd jannite-
testauksen aikana.

Korjausohje: pida jannitetesteria ka-
dessasi ilman kasineita.

Syy: testattava johdin on asennettu
osittain maan sisaan tai se on maadoi-
tetussa metallijohdossa.
Korjausohje: etsi sopiva mittaupaikka
ilman maasulkua.

Syy: hairioitd jannitelahteen muodos-
tamassa magneettikentdssa tai se on
vaimennettu.

Korjausohje: poista hdirion aiheuttaja.
Syy: jannitetesterid ei kdyteta teknis-
ten tietojen ohjeiden mukaisesti.
Korjausohje: (katso "Tekniset tiedot",
Sivu111).

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Pidd jannitetesteri aina puhtaana.
Al3 upota jannitetesteri veteen tai
muihin nesteisiin.
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Pyyhilika pois kostealla ja pehmedlla
liinalla. Ald kdyta puhdistusaineita tai
liuottimia.

Léhetd korjausta tarvitseva jannitetes-
teri huoltoon.

Asiakaspalvelu ja
kayttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi kor-
jausta ja huoltoa seka varaosia koske-
viin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia
ja tietoja varaosista loydat myos osoit-
teesta: www.bosch-pt.com
Bosch-kdyttoneuvontatiimi vastaa mie-
lelldan tuotteita ja tarvikkeita koskeviin
kysymyksiin.

IImoita ehdottomasti kaikissa kyse-
lyissd ja varaosatilauksissa 10-nume-
roinen tuotenumero, joka on ilmoitettu
tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoit-
teesta www.bosch-pt.fi.

Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838
www.bosch-pt.fi

Lisaa huoltoosoitteita loydat
kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys
Toimita mittaustyokalut, lisatarvikkeet
ja pakkausmateriaali ympdristoystaval-
liseen kierratykseen.
Al heit mittaustyokaluja
tai paristoja talousjatteisiin!
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Koskee vain EU-maita:

Kaytosta poistetut mittalaitteet seka
vialliset tai loppuun kaytetyt akut/pa-
ristot on havitettava erikseen. Toimita
ne asianmukaisiin kerdyspisteisiin.
Asiattomassa havityksessa vanhoilla
sahko- ja elektroniikkalaitteilla voi olla
vahingollisia vaikutuksia ymparistoon
jaihmisten terveyteen, johtuen niissa
mahdollisesti esiintyvistd vaarallisista
aineista.

EAANVIKG

Ynodeileic aopaleiag

*OAeg ot umo-
Oeiteig mpénel
va dwafa-

6TOUV Kalva
TnenOGolv.

Eav o eAeykTii¢ TdonC 6€ Xpnoomot-

nOei clpPwva pe autég Ti 0dnyiec,

TA EVOWHATWHEVA OTO OpYAVo HETPN-

oN¢ HETPA TTPOCTAGIAC PTTOPEL Va €MN-

peactolv apvnTikd. DYAAZTE AY-

TEZ TIX YTTOAEIZEIZ KAAA.

» Mnv ekteAéoeTe kapia pétpnon oe
KUKAQATA e TAOELC MAVe amo
1.000V.

» Mn xpnotpomoieire Tov eAeyKTi|
T@ONG, Yla Va S1amMOTOVETE TNV
amougia Tdongc.

» Mn xpnotpomoleire Tov €AeyKTI|
T@0nG, OTaV Paiveral va EXEL umo-
otei {nua i 6¢ Aetroupyei owora.
TMpw T Xprion eAéyxere T dokipa-
OTIKI) aKida yia TUXOV pwyHEC )
Bpavon.
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» Tlpocéxere 1o1aitepa kara v ep-
yacia pe Tdoelg mavw amo 30 V
evaMAasaopevn Taon i) 60 V ouve-
X Tdon! 'Hon Kal oe auTég TIC
TAOELC O€ MEPINTWON EMAPRC TWV
NAEKTPIKMV aywywV UMopEi va umo-
oTeire emkivouvn ya T {wn oag nAe-
ktpomAngia.

» AKOpN Kai otav bev eppavierat
Kavéva onTiKo i) NXNTIKG ofjpa,
pmopei va unidpxet Tdon. H povw-
on, n 6latopn Tou aywyou, pia Hw-
pdKLoN TOU aywyoU f n anootaon
amo TNV TNy TAoNg umopoUv va emn-
pedoouv TN GoKIp.

» Kard  6udpketa Tng pétpnong
TPOCEETE Yla EMAPKN Yeiwon. Xe
TiepinTwaon avenapkouc yeiwong (m.x.
OTaV KaVES PEPEL JoVwEVA UTodN-
para ) BplokeTat mvw oe pta okdAa)
Sev pmopet 0 eAeyKTAG TAONC va ava-
yvwpioel kapia Téon.

» 0 eleykTiig TAONC EMTPENETAL VA
Xenotpomnon0ei povo amod erdikeu-
HEVO TEXVIKO MPOGWITIKS.

» AvaOéoTe TNV eMOKeUN Tou eAey-
KTI) TAONG HOVO € EL6IKEUPEVO
TMPOCWITIKG Kat HOVo yiE yvijola
avraAAakTika. ‘Etol eEaopalilete T
Satipnon TG aoealelag Tou eAey-
KT Tdong.

» Mnv epyaleote pe Tov eAeykTi)
T@onG o€ emkivéuvo yia €kpnin
nepaAlov, aTo omoio Bpiokovrat
€UpAeKTa uypa, aépua ) eUPAe-
KTEC OKOVEC. YTOV EAEYKTI TAONC
unopei va dnuioupynOei omvonpt-
OHOC KL ETOL VO avaAexBoUv n okovn
1 oLavabuptaoerc.

» O eheykriig Taong Sev pmopei va
avayvwpicel Kapia Taon oe mepi-
MTWON €VO¢ OwPaKIoPEVOU ayw-
yoU Kat o€ KuKA@parta ouvexoug
pelparoc.
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» Mnv ek0érere Tov eAeykTi} TGONC
o€ unepfoAkég Oeppokpacieg iy
o€ peyaAec Suakupdvaoerg Tng Oep-
Hokpaoiag. Mnv Tov aproeTe LY.
yia peyaAUTEPO XPOVIKO GlaoTnua
OTO AUTOKIVNTO. Y€ MIEPUTTWOELS (OXU-
pwv dlakupavoewv Tne Beppokpaoi-
aC MPETEL va TEPIUEVETE Va oTaBepo-
nonBei mpwra n Beppokpacia Tou
€AEYKTT TAONC TTPLV TOV Xpnatyorolr-
0€Te. Ye akpaiec Beppokpaoiec
BepHoKPaOLaKES SlaKUPAvoELS, n
akpiBeta Tou eheykn Taong Aéilep
umopei va eival petwpévn.

ZoppoAa kain enpacia Toug

Auokeun pe dmAn i evioyu-
évn Povwon

TpoooxH, Kivbuvocg NAekTpo-
mAniac!

Meptypagn mpoiovToc
Kat woxuog

Xpron cUpPwva pe Tov
TPOoOoPIopO

0 eAeykTn¢ TdoNg mpoopileTat yia Hokl-
un Tdong xwpic enagn evaAAaooopevov
TAoEWV PeTagl 24 kat 1.000 V.

0O eAeykTn¢ TdoNG €ivat kataMnAog yla
XP1\0N OTOV ECWTEPIKO XWPO.

Anewovi{opeva oToixeia

H apibunon Twv aneovi{opevwy oTol-
XEIWV ava@EpeTal oTnv napaoTacn Tou
€heyKTr TAONC OTIC AMEIKOVIOELC.

(1) AokipaoTiki akiba

(2) ®akog

(3) Tedio xelptopou

(4) KAmwvng
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(5)
(6)
@)

Mnatapieg

Kamakitng Orkng Twv pmataplav

High LED Aettoupyiag uwnAng

Téon¢ (90-1.000 V AC)

(8)

Low LED Aetroupyiag xapnAng

TA0n¢ (24-1.000 VAC)

(9)

mode TTAKTPO A€tToupYia

(10) @ rAfkpo On/Off
(11) A MAqkTpo On/Off pakol

Texvika otoiyeia

EAeykTiig T@ong GVD 1000-17

Kwb1kog apiBpoc 3601K770..

TMeploxég pétpnong 90-1.000VAC/
24-1.000VAC

Teptoxn ougvorn- 50/60Hz

TWV

Fevika

Oeppokpacia et  -10°C... +50°C

Toupyiag

Oeppokpaoia amo-  -40°C... +70°C

Bnkeuong

Méy. oxeTikii uypa- 80 % (xwpic 6n-

ola aépa. poupyia 6poaou)

Méy. Uyoc xpnong 2.000m

MAvw armoé 1o UYog

avapopac

Babuoc pumavong 2

Katd

IEC61010-1"

AuTopatn anevep- 5 min

yoroinon petd

mep.

Bapoc® 0,05 kg

Babuog mpootaci-  IP 67 (mpootateu-

ag €701 aN0 OKOVN Kat

1609 92A 9BW
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EAeykrii¢ Tdong GVD 1000-17

nPOCWEIVO BUBL-

opa)

Kamnyopia CATIV 1000 V®
aoQaielag

AlaoTaoelg 161,5x 28 x

(MxTTxY) 33mm

Mnatapieg 2x1,5VLR03

(AAA)

A) Epgaviletal povo pn aywyiun punavon,
QAAG TTEPLOTAOLOKA AVAREVETAL TPOCWPL-
VI QyWyOTNTA TTOU TPOKaA€iTaL amo
TV egpavion dpodoou.

B) Bdpoc xwpic pmatapieg

C) Hkamnyopia pérpnong IV woxbet yia ku-
KA@paTa GOKIUNG Kat HETPNONG, mou
ouvbéovTal e TV TINyN TNG eyKatdoTa-
onc SikTUou xapnAng Tdong Tou KTipiou.

TomoOérnon/aAAayi
pnarapiag

I'a T Aetroupyia Tou eAeykTr Tdong ou-
vioTaTat n xprion aAKaAKwv pmaTaplov
payyaviou.

» ZeP16waTe TO KAMAKL TNE BNKNG TwV

pnataptwv (5).
» TomoBetroTe péaa Tig pnatapiec.

AVTIKAOI0TATE TAVTOTE TAUTOXPO-

va OAeG TIC pmaTapiec. Xpnotyo-
TIOLEITE POVO UMaTapieg evog kata-
OKEUAOTH Kat Je TV idla xwenTIKOTTA.

Tpoao€ETe €60 T 0WOTH MOAL-

KOTNTA OUPPWVA HE TNV MAEUPL-
KI| TapAcTacn otov eAeyKTr TaonC.
'OTav ol pmatapiec eivat Adeleg, nxel éva
NXNTIKO onpa, Ta 6uo LED ((7) / (8))
avaBoofrvouv Kat o eAeyKTAC TAoNnC
arevepyoroleirat.
» AQalpEoTe TIC PTraTapieg ano To

opyavo pétpnong, 6Tav dev To
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XPNOHOTIOLOETE yia HEYAAUTEPO
Xpoviko dudeTnpa. Ot pnatapiec oe
nepinTwon anobrkeuong yia peyaAl-
TEPO XPOVIKO S1A0TN A OTO OPYaAVO
pérpnong pnopei va dlafpwbouv.

Aetroupyla

» AoKipdoTe Tov EAEYKTR TAONG MWV
ano kade Aetroupyia o€ pua yvo-
oTi) Iy Tdong.

» TpocTareere Tov eAeyKT TAONG
ané vypacia kat Gpeon nAaki
akTwvofoAia.

Evepyomoinon/
amevepyomnoinon

» Tlatrhote oUvToPd TO MANKTPO G)
Y10 V4 EVEPYOTIOOETE TOV EAEYKT)
TAonc. Tautoxpova o eAeYKTAG TAoNG
ekTeNel évav autoéleyxo. Hyei éva
NXNTIKO O Ka, 0 eAeykTrC TAONC 6o-
veital, n dokipaoTikn akida (1) ava-
Boaofrvel KOKKIvR / pdctvn / mopTo-
kaAi katta 6Uo LED ((7)/(8)) ava-
Boafrivouv.

MeTa évav emruyr) autoéAeyxo
avapetto LED Aetroupyiag uwnAng
TAONG High A€UKO KalL N SOKIAOTIKN
akida (1) avapetmpaatvn. O ehey-
KTIC TAONC €ival o€ ETOOTNTA A€t
TOUPYIAG Yla TV avayvwpLon evaA-
Aaooopevwv Taoewv peTall 90 kat
1.000 V AC. O auToéheyxog emava-
AapBaveral ouvexwe 0To POVTo KGBe
5 beutepoAenTa péxptL va amevepyo-
notn6el 0 eAeyKTC TAONG.

'Otav 1o autoéAeyyoc 6ev fTav ent-
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TUXIC, AMEVEPYOTIOLEITAL O EAEYKTIC
Ta0NC.

» Kparnote To mARKTpO @ natnUévo,
Y10 Va ATEVEPYOTIOLNOETE TOV EAEY-
KTn TAong. Tautoxpova nxel éva nxn-
TIKO 0ffpa Kat o eAeykTig Tdong So-
VelTat.

Mn xpnotoroleite Tov eAeyKTh

Tdonc, otav atnv apxn dev nxel
Kavéva NXNTIKO ONUa Kal/f 0 eAeYKTAC
Taonc 6¢ Hoveital.

Edv mepimou yia 5 Aerra 6ev maTnBei ka-
Vvéva MANKTPO 0ToV eAeyKTr TAoNg ) 6ev
QVIXVEUTEL Kapia Taon, TOTE anevepyo-
TIOLETaL 0 EAEYKTNG TAONC QUTOATA YIa
TNV TPOOTACIA TWV UMATAPLGV.

Awdkaoia péTpnong

MeTa TV evepyomoinon o eAeykTnG
TA0NC PplokeTal ot Aetroupyia uwnAng
Taonc. To LED Aetroupyiac uwnAng

TAONG High AVARELAEUKO.

» Ta v aayr Te mePLoXNC Taong
otn Aetroupyia xapnAnc Taong matn-
0TE TO MARKTPO moce, MeTG aVARELTO
LED Aetroupyiac xapnAig Taong Low
Aeuko. O eheykTn¢ TGONC Eival €ToL-
HoG yla avayvmplon evaAAaooope-
VWV TAOEWV OTNV meploxr and 24
€w¢ 1.000 VAC.

Y1 Aetroupyia xapgnAng Tdong

Low 0 €AEYKTIC TAONC Elval o
€uaiobnToc Mo euaiodnTo o€ NAEKTPIKEG
napepBoléc kal Satapayec. Xpnatpo-
noteire Tn Aetroupyia xapgnAng Tong
uovo oe mepBarovta pe aobeviy ne-
KTPIKG Tedia.
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» Kpatnote T 6okipaoTikn akida (1)
KOVTA OTO QVTIKEIIEVO BOKIUAG fy
omv npia evalaooopevng Taonc.

'OTav avayvwploTel evalaooopevn
TGON, NXELEva NXNTIKO ONpa Kat o eAey-
TG Tdong 6oveirat. H ouxvotnTa Tou
NXNTKOU ofpaToc Kat Tng 66vnonc au-
Eaverat pe au€avopevo eminedo Tng avt-
XVEUOLEVNC TAONC.

H 6okipaoTiki akiba (1) onpatodotei
61apOPEC KATAOTAON TOU EAEYKTR TAONC
oUpQwva pe Tov akoAouBo mivaka.

Aoxpa-

OTIKI) aKi-

ba

Alapkéc  Ze eTolpoTnTa Aerroupyiac,
QWG 6ev avayvwpileTat kapia
mpaovo Tdaon.
Avafo- Avayvwpiotnke evaAao-
ofrvov o0pevn Taon.
PUC KOKKL-

)

Avafo- Avayvwpiotnke evalao-
ofrnvov OOWEVN TAON PIKEOTEQEN 1)
PwE mop- lonpe50V.
TOKaAL

Dakog

» Tarrote To TARKTPO } ,ylatnv
€VeQYoroinon f anevepyornoinon
TOV PAKO.

‘OTav o eAeykTn¢ TaONG 6€ XpnotpomoLn-
el ya mepimou 5 Aentd, anevepyorolei-
TALAUTOMATA O PAKOC.

HxnTiko oijpa

» TlatioTe To MANKTPO ) epirou
1,5 beutepoAenta, yia va evepyo-
TTOLOETE TO NXNTIKO OfKa.
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MeTa Tnv enopevn evepyomoinan Tou
€heyKTr TAONC TO NXNTIKO Ofpa eival &a-
Va4 O€ ETOLUOTNTA.

Aw0pOwon opaiparwv

0 eAeykTi¢ TaONG H€EV PmopEi
nAéov va evepyomounOei.

Arria: H tdon Twv pnataplov 6ev eivat
mAéov apketn (6nA. HikpoTEEN AMod
2,4V).

AVTIIET®MON: AVTIKATAOTAOTE TIC Ua-
Taplec.

0 eAeykTii¢ Tdong bev
avayvweilel kapia Taon.
Arria: O xelploTric 6ev kpatd o iblog Tov
eheykTn TAoN¢ oTabepd f xpnolpomolei
YavTia Kata Tn 6oKIWn TE Tdonc.
AvTiger@mon: KpaTroTe Tov EAEYKTN
TAONC OTO XEPLXWPIC YaVTIa.

Arria: To eheyxopevo olppa eivat katd
€va PEPog UMoyelo 1 BpiokeTat oe évav
VEIWPEVO PETAMIKO aywyo.
Avtigeromon: AvalnTnoTe yia
pétpnon pia kataAAnAn 6€on xwpic yei-
won.

Arria: To payvnTiko mebio mou dnpioup-
yeitatand Tnv mnyn Tdong 6laTapdooe-
TaL 1} KATAOTEMETAL.

Avrigeromon: E€aheiyTe TV mapep-
{BoAn.

Auria: O eleykTng Ta0nG 6€ Xpnotpo-
noteitat oUPPWVa HE Ta TEXVIKA OTOL-
Xela.

Avtiperomon: (BAéne «Texvika oot
Xela», Zehiba 120).
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TuvTiipnon Kat cépfic

Zuvtipnon Kat KadapLopog
Awtnpeire Tov eAeykTr TAONE MAVTOTE
Kabapo.

Mn BubioeTe Tov AeYKTR TAONC O€ VEPO
1 o€ GAAa uypa.

KaBapilete Tuxov pumavon i’ éva uypo,
paAako mavi. Mn xpnotyoToloeTe Ka-
Véva uypo kabaptopol f S1laAlTn.

Y€ TepINTWOn EMOKEUNC oTeiATE TOV
eheykTn TAONG.

E€unnpérnon neAativ kat
OUHPBOUAEC epappoyiC

To oépfic meAaT®V anavTa oTic EpwTh-
OELC 00G OXETIKA |IE TNV EMOKEUN KALTN
OUVTIPNON TOU MPOIOVTOG 0a¢ KABWG Kat
yia Ta avtiotola avtaAAaKTIKG. AemTo-
uepr} oxédla kat mMAnpoopieg yia Ta
avraMakTika 6a Bpeite oTnv nAekTpovi-
Kkr) 6ieubuvon: www.bosch-pt.com

H opdda Twv cupBouAwv xpriong T
Bosch anavra euxapioTwg TIC epWTHOELC
0aC yla Ta mPoiovTa pag kat Ta e€apTi-
paTa TOug.

Ye ONeC TIC EpWTNHTELC KAl TIaPaYYENEG
AvTaAKTIKGOV avaQEPETE OMwadNMoTe
10 10WHEL10 KWOIKO apIBuo oUPPWVA
pe TV mvakida TUmou Tou mpoiovToC.

EAAG6a

Robert Bosch A.E.
Epyeiac 37

19400 Kopwi - ABrva
TnA.: 2105701258
®af: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

TMepatrépw dieudivaeig oépfic Oa
Bpeire edo:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Anéoupon
Ta 6pyava pétpnong, Ta e€apThpaTa Kat
0L OUOKEUOIEC TIPETIEL VA AVAKUKAGVO-
VTaL e TPOTO PIAKO TIPOC TO TIEPIBAA-
Aov.
Mn pixveTe Ta 6pyava pétpn-
0N KAL TIC UTaTapiec oTa ot
Kiaka anoppipparal

Movo yua xwpeg T EE:

Ta axpnoTa dpyava PETPNonC Kat oL xa-
AQOpEVEC 1) xpnolpoToINpéVeC enava-
@opTI{OPEVEC UTaTAPIEC/IMaTaPIES
nipénel va anooupovTat Eexwplotd. Xpn-
olyomoleite Ta MpoAenopeva ouoThpa-
Ta oUMoYNC.

EAv ot maAalEg NAEKTPIKEG Kal NAekTpO-
VIKEG OUOKEUEC MoppINTovTaL HE aKa-
TaMnAo TpoMo, Pmopei va éxouv empBAa-
Bei¢ emmmwoelc oto meplBaMov KkatThv
avBpwmvn uyela Adyw T¢ mbavnc na-
pouoiag emkivouvwv ouolmv.

Tiirkce

Giivenlik talimati

Biitiin talimat
ve uyarilar
okunmali ve

bunlara

uyulmalidir.
Gerilim test cihazi bu talimatlara
uygun olarak kullanilmazsa, gerilim
test cihazina entegre koruyucu
donamimlarin islevi kisitlanabilir. BU
TALIMATI iYi VE GUVENLI BiR
YERDE SAKLAYIN.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



128 | Tiirkge

» Olgiimleri 1000 V'un iizerindeki
gerilimlere sahip devrelerde
gerceklestirmeyin.

» Kontrol kalemini gerilim
olmadigini tespit etmek icin
kullanmayin.

» Hasarli goriiniiyorsa veya diizgiin
calismiyorsa kontrol kalemini
kullanmayin. Kullanmadan 6nce
kontrol kalemi ucunda catlak veya
kirilma olup olmadigini kontrol
edin.

» Ozellikle 30 V AC veya 60 V
DC'den daha yiiksek gerilimlerle
calisirken dikkatli olun! Bu
gerilimlerde bile, elektrik
iletkenlerine dokunursaniz
hayatinizi tehdit eden bir elektrik
carpmasina maruz kalabilirsiniz.

» Gorsel veya sesli sinyal
goriinmese bile gerilim mevcut
olabilir. Yalitim, kablo kesiti,
kablonun ekranlamasi veya gerilim
kaynagina olan mesafe testi
etkileyebilir.

» Olciim sirasinda yeterli
topraklama oldugundan emin
olun. Topraklama yetersizse
(6rnegin yalitkan ayakkabilar veya
merdiven lizerinde durma
nedeniyle) kontrol kalemi voltajlari
tespit edemez.

» Kontrol kalemi sadece uzman
profesyoneller tarafindan
kullaniimalidir.

» Kontrol kalemini orijinal yedek
parca kullanmak kosulu ile sadece
uzman profesyonellere tamir
ettirin. Bu sayede, kontrol
kaleminin giivenli sekilde kalmasini
saglarsiniz.

» Kontrol kalemi ile icinde yanici
sivilar, gazlar veya tozlar bulunan
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patlama riski bulunan ortamlarda
calismayin. Kontrol kalemi icinde
tozu veya buharlari tutusturabilecek
kivilcimlar olusabilir.

» Kontrol kalemi, blendajli bir
kablodaki ve DC devrelerindeki
gerilimi tespit edemez.

» Kontrol kalemini agin sicakliklara
veya hiiyiik sicakhk
degisikliklerine maruz
birakmayn. Ornegin lazer alicyi
uzun siire otomobil icinde
birakmayin. Biiyik sicaklik
degisikliklerinden sonra kontrol
kalemini tekrar calistirmadan 6nce
bir siire sicaklik dengelemesini
bekleyin. Asiri sicakliklarda veya
sicaklik dalgalanmalarinda kontrol
kaleminin hassasiyeti olumsuz
yonde etkilenebilir.

Semboller ve anlamlan

Cift veya giiclendirilmis
yalitimli cihaz

Dikkatli olun, elektrik carpma
tehlikesi!

Uriin ve performans
aciklamasi

Usuliine uygun kullanim

Gerilim test cihazi, 24 ila 1000 volt
arasindaki AC gerilimlerinin temassiz
gerilim testi icin tasarlanmistir.
Gerilim test cihazi, i¢ mekanlardaki
kullanimlara uygundur.

Gosterilen bilesenler

Sekli gosterilen bilesenlerin numaralari
cizimlerdeki gerilim test cihazi
resmindeki numaralarla aynidir.
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(1) Testcubugu

(2) Elfeneri

(3) Kontrol paneli

(4) KemerKklipsi

(5) Pil boimesi kapagi
(6) Piller

(7)  wign LED yiiksek gerilim modu
(90-1000VAC)

(8)  Low LED dilsiik gerilim modu
(24-1000VAC)

(9)  woae Mod tusu
(10) @ Agma/kapama tusu
(11) ¥ Elfeneri agma/kapama tusu

Teknik veriler

Gerilim test GVD 1000-17

cihazi

Malzeme 3601K770..

numarasi

Olgiim aralig: 90-1000VAC/
24-1000VAC

Frekans araligi 50/ 60 Hz

Genel

Calismasicakligt ~ -10°C... +50°C
Saklamasicakig  -40°C...+70°C

Bagil hava nemi % 80
maks. (yogunlastirmasiz

)
Referans 2000 m

yiikseklik tizerinde

maks. uygulama

yiiksekligi

IEC61010-1 2
uyarinca kirlenme

derecesi”
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Gerilim test GVD 1000-17
cihazi
Otomatik 5 dak
kapanma,
yaklasik.
AgIrlik? 0,05 kg
Koruma tiirii IP 67 (toza ve
gecici daldirmaya
karsi korumalr)
Giivenlik sinifi CATIV 1000 V®
Boyutlar 161,5 x 28 x
(UxGxY) 33mm
Piller 2x1,5VLR03

(AAA)

A) Zaman zaman yogunlagma nedeniyle
iletkenlik goriilebilmesine ragmen,
sadece iletken olmayan bir kirlenme
ortaya cikar.

B) Akiisiizagirlik

C) Olgiim kategorisi IV, binanin disiik
gerilimli sebeke tesisatinin kaynagina

bagli olan test ve dlciim devreleri igin
gecerlidir.

Pilin takilmasi/

degistirilmesi

Gerilim test cihazinin alkali mangan
pillerle galistiriimasi tavsiye olunur.
» Pil bolmesi kapagini (5) sokiin.

» Pilleri yerlerine yerlestirin.

Biitiin bataryalari daima

eszamanli olarak degistirin.
Daima ayni dreticinin ayni kapasitedeki
bataryalarini kullanin.

Polaritenin gerilim test cihazinin
yan tarafinda gosterildigi gibi
dogru oldugundan emin olun.
Akiiler bosaldiginda sesli bir sinyal
duyulur, her iki LED ((7) / (8)) yanip
soner ve gerilim test cihazi kapanir.
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» Uzun siire kullanmayacaksaniz,
pilleri 6lcme aletinden cikarin.
Piller, 6lcme aletinin icinde uzun
siire tutuldugunda paslanabilir.

Isletim

» Her islemden dnce kontrol
kalemini bilinen bir gerilim
kaynagi iizerinde test edin.

» Kontrol kalemini nemden ve
dogrudan gelen giines 1sinindan
koruyun.

Ac¢ma/kapama

» Voltaj dedektoriini agmak igin @
tusuna kisa sireligine basin. Voltaj
dedektorii kendi kendine bir test
gerceklestirir. Bir sinyal sesi
duyulur, voltaj dedektori titresir,
test cubugu (1)
kirmizi / yesil / turuncu renkte yanip
soner ve her iki LED ((7)/(8)) yanip
soner.

Basarili bir otomatik testten sonra,
yiiksek voltaj modu LED'i vigh beyaz
renkte yanar ve test cubugu (1)
yesil renkte yanar. Voltaj
dedektori, 90 ile 1000 VAC
arasindaki AC gerilimlerini tespit
etmek icin kullanima hazirdir.
Otomatik test, voltaj dedektorii
kapatilana kadar arka planda her
5 saniyede bir siirekli olarak
tekrarlanir.

Otomatik test basarili olmadiysa,
Voltaj dedektorii kapanir.
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» Voltaj dedektoriini kapatmak igin

tusu @ basili tutun. Bir sinyal sesi
duyulur ve voltaj dedektorii titresir.

Baslangicta bir sinyal sesi

duymazsaniz ve/veya voltaj
dedektorii titremezse voltaj
dedektoriinii kullanmayin.
Gerilim test cihazinda yaklasik 5 dakika
boyunca hicbir tusa basilmazsa veya
gerilim algilanmazsa, gerilim test cihazi
pilleri korumak igin otomatik olarak
kapanir.

Olcme islemi

Acildiktan sonra gerilim test cihazi

yiiksek gerilim modundadir. Yiiksek

gerilim modu LED'i nigh beyaz yanar.

» Gerilim araligini distik gerilim
moduna gegirmek igin tusa mode
basin. Ardindan diisiik gerilim
modu LED'i Low beyaz yanar.
Gerilim test cihazi, 24 ila
1000 V AC araligindaki AC
gerilimlerini tespit etmeye hazirdir.

Low Diisiik gerilim modunda,

gerilim test cihazi elektriksel
parazitlere ve bozulmalara karsi daha
hassastir. Disiik gerilim modunu
yalnizca zayif elektrik alanlarinin
bulundugu ortamlarda kullanin.

» Test cubugunu (1) test nesnesine
veya AC gerilimli prize yakin tutun.
AC gerilimi tespit edilirse, bir sinyal
sesi duyulur ve gerilim test cihazi
titresir. Algilanan gerilimin giicu
arttikca sinyal tonunun ve titresimin
frekansi da artar.
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Test cubugu (1), asagidaki tabloya
gore gerilim test cihazinin cesitli
durumlariniisaret eder.

Test Anlami
cubugu

Stirekli Calismaya hazir, gerilim
yesil stk algilanmadi.
Kirmizi AC gerilimi algilanir.
yanip

sonen isik

Turuncu 50 V'a esit veya daha
yanip diisiik AC gerilimi
sonen Isik algilanir.
El feneri

» Elfenerini agmak veya kapatmak
icin tusa K basin.

Gerilim test cihazi yaklasik 5 dakika
boyunca kullaniimazsa, el feneri
otomatik olarak kapanir.

Sinyal sesi
» Sinyal sesini kapatmak icin tusa )
yaklasik 1,5 saniye basin.

Gerilim test cihazi bir sonraki
aclldiginda sinyal sesi tekrar hazir olur.

Hata giderme

Gerilim test cihazi artik
acilamiyor.

Neden: Pil gerilimi artik yeterli degil
(yani 2,4 V'tan az).
Coziim: Pilleri degistirin.
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Gerilim test cihazi herhangi
bir gerilim algilamiyor.
Neden: Operator gerilim test cihazini
kendisi tutmuyor veya gerilim testi
sirasinda eldiven kullaniyor.

Coziim: Gerilim test cihazini eldivensiz
olarak elinizde tutun.

Neden: Test edilecek telin kismen
gomiilli olmasi veya topraklanmis bir
metal kablo i¢inde bulunmasi.
Coziim: Olgiim icin toprak arizas!
olmayan uygun bir yer bulun.

Neden: Gerilim kaynag) tarafindan
tretilen manyetik alan bozuk veya
bastiriimis.

Coziim: Arizayi giderin.

Neden: Gerilim test cihazi teknik
verilere uygun olarak kullanilmiyor.
Coziim: (Bakiniz ,Teknik veriler”,
Sayfa 130).

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

Gerilim test cihazini daima temiz tutun.
Gerilim test cihazini higbir zaman suya
veya baska sivilara daldirmayin.

Kirleri nemli, yumusak bir bezle silin.
Deterjan veya ¢oziicii madde
kullanmayin.

Onarim durumunda gerilim test
cihazini gonderin.

Miisteri servisi ve uygulama
danigmanhig

Miisteri servisleri Gir(iniiniiziin onarim
ve bakimr ile yedek parcalarina ait
sorularinizi yanitlandirir. Demonte
goriinimler ve yedek parcalara iliskin
bilgiler ayrica su adreste bulunabilir:
www.bosch-pt.com
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Bosch uygulama danismanligi ekibi,
triinlerimiz ve aksesuarlari hakkindaki
sorularinizda size yardimci olmaktan
mutluluk duyacaktir.

Biitlin basvuru ve yedek parca
siparislerinizde iiriintin tip etiketi
lizerindeki 10 haneli tirin kodunu
mutlaka belirtin.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk.
No:9

Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail:
bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd.
Sti

Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak
No:48/C

Niltifer / Bursa

Tel.: +90 224 44354 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com
Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr
Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No:
24/C

Canik / Samsun
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Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic.
Ltd. Sti.

10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90 232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat
Insaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Sti.

Karaagag Mah. Siimerbank Cad.
No:18/4

Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. Inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul
Carsisi

No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
C6ziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu
Cd.No:49/A

Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
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Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel.: +90 326 613 75 46

E-mail:
onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumbhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Béliimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Glingah Otomotiv Elektrik Endiistriyel
Yapi Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Sti
Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / Istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com

Sezmen Bobinaj Elektrikli EIl Aletleri
imalatt San ve Tic. Ltd. Sti.

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 2324573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr

Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu / Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ
Karasoku Mahallesi 28028. Sokak
No:20/A

Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-3521379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com
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Diger servisleri su adreste
bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye
Olgme cihazlari, aksesuar ve ambalaj
malzemesi ¢evre dostu tasfiye
amactyla bir geri doniisiim merkezine
yollanmalidir.
Olgme cihazini ve
bataryalari evsel ¢oplerin
icine atmayin!

Sadece ABiilkeleri igin:

Artik kullaniimayan ve arizali 6lgme
aletleri veya kullaniimis akiiler/piller
ayri olarak imha edilmelidir. Belirtilen
toplama sistemlerini kullanin.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar,
uygunsuz sekilde bertaraf edildikleri
takdirde, olasi tehlikeli maddelerin
varligi nedeniyle cevre ve insan sagligi
lizerinde zararli etkilere yol acabilir.

Polski

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Nalezy prze-
czytaé
wszystkie

wskazowki i

stosowac sie
do nich. Jezeli tester napiecia nie
bedzie stosowany zgodnie z niniej-
szymi wskazéwkami, dziatanie whu-
dowanych zabezpieczen testera na-
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piecia moze zostac zaktécone. PRO-
SIMY ZACHOWAC | STARANNIE
PRZECHOWYWAC NINIEJSZE
WSKAZOWKI.

» Nie wolno przeprowadzac¢ pomia-
réw w obwodach elektrycznych o
napieciu powyzej 1000 V.

» Nie wolno uzywac testera napie-
cia do wykrywania braku napie-
cia.

» Nie wolno uzywac testera napie-
cia, jesli jest uszkodzony lub nie
dziata prawidtowo. Przed uzyciem
nalezy sprawdzic, czy konicowka
pomiarowa nie jest popekana lub
ztamana.

» Nalezy zachowac szczegolna
ostroznos¢ w przypadku napiecia
powyzej 30 V dla napiecia prze-
miennego lub 60 V dla napiecia
statego! Juz w przypadku tych na-
piec¢ dotkniecie przewodu elektrycz-
nego moze doprowadzi¢ do poraze-
nia pradem elektrycznym, stanowia-
cego zagrozenie dla zycia.

» Nawet jesli brak jest sygnatu
optycznego lub akustycznego, ba-
dany obiekt moze znajdowac sie
pod napieciem. Izolacja, przekréj
przewodu, ekranowanie przewodu
lub odlegto$¢ od Zrédta napiecia
moga mie¢ wptyw na przeprowa-
dzany pomiar.

» Podczas pomiaru nalezy zwrdci¢
uwage na dostateczne uziemie-
nie. Niedostateczne uziemienia (np.
wskutek noszenia obuwia z izolujaca
podeszwa lub stania na drabinie)
powoduje, ze tester napigcia moze
nie wykry¢ zadnych napiec.

» Tester napigcia moze by¢ uzywa-
ny wytacznie przez wykwalifiko-
wanych fachowcéw.
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» Naprawe testera napiecia nalezy
zlecac jedynie wykwalifikowanym
fachowcom i wykonac ja tylko
przy uzyciu oryginalnych czesci
zamiennych. Tylko w ten sposéb
mozna zagwarantowac zachowanie
bezpieczenstwa testera napiecia.

» Nie nalezy stosowac testera na-
piecia w otoczeniu zagrozonym
wybuchem, w ktérym znajduja sie
fatwopalne ciecze, gazy lub pyly.
W testerze napiecia moze doj$¢ do
utworzenia iskier, ktdre moga spo-
wodowac zapton pytow lub oparéw.

» Tester napiecia moze nie wykry¢
napiecia w przypadku ekranowa-
nego przewodu lub obwodéw pra-
du statego.

» Testera napigcia nie nalezy nara-
Zac na ekstremalnie wysokie lub
niskie temperatury, a takze na
wahania temperatury. Nie nalezy
go na przyktad pozostawiac przez
dtuzszy czas w samochodzie.

W przypadku, gdy tester napiecia
poddany byt wigkszym wahaniom
temperatury, nalezy przed ponow-
nym uzyciem zaczekac, az powroci
on do normalnej temperatury. Eks-
tremalnie wysokie lub niskie tempe-
ratury, a takze wahania temperatury
moga mie¢ negatywny wptyw na
precyzje testera napiecia.

Symbole i ich znaczenie
@ Urzadzenie z podwojna lub
wzmocniong izolacjg

ﬁ Ostroznie: Niebezpieczen-
stwo porazenia pradem elek-
trycznym!
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Opis produktuii jego
zastosowania

Uzycie zgodne z
przeznaczeniem

Tester napiecia jest przeznaczony do
bezdotykowego testowania napiecia
przemiennego w zakresie od 24 do
1000V.

Tester napiecia jest przeznaczony do
pracy w pomieszczeniach zamknie-
tych.

Przedstawione graficznie
komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie
komponentéw odnosi sie do testera
napiecia na stronach graficznych.

(1) Koricowka pomiarowa

(2) Latarka

(3) Panel obstugowy

(4) Zaczepdo paska

(5) Pokrywa wneki baterii

(6) Baterie

(7)  mign Dioda LED trybu wysokiego
napiecia (90-1000 V AC)

(8)  vLow Dioda LED trybu niskiego
napiecia (24-1000V AC)

(9)  mose Przycisk trybu

(10)  Wiacznik/wytacznik

(11) S Wiacznik/wytacznik latarki
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Dane techniczne

Tester napiecia GVD 1000-17

Numer katalogowy 3601K770..
Zakresy pomiaro-  90-1000VAC/

we 24-1000VAC
Zakres czestotli- 50/60Hz
WOSCi

Informacje ogdine

Temperatura ro- -10°C... +50°C
bocza
Temperatura -40°C...+70°C
przechowywania
Wilgotnos¢ 80% (bez konden-
wzgledna, maks. sacji)
Maks. wysoko$¢ 2000 m
stosowania ponad
wysokoscia refe-
rencyjng
Stopien zanie- 2
czyszczenia zgod-
niez
IEC61010-1"
Automatyczne wy- 5 min
faczanie po ok.
Waga® 0,05 kg
Stopien ochrony IP67 (ochrona
przed pytemi
skutkami krétko-
trwatego zanurze-
niaw wodzie)

Klasa bezpieczen-  CATIV 1000 V®
stwa

Wymiary (d#. x 161,5x28 x
Szer. x wys.) 33 mm
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Tester napiecia GVD 1000-17

Baterie 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Wystepuje jedynie zabrudzenie nie-
przewodzace, jednak od czasu do cza-
su okresowo nalezy spodziewac si¢ zja-
wiska przewodzenia pradu spowodo-
wanego kondensacja.

B) Waga bez baterii

C) Kategoria pomiarowa IV dotyczy obwo-
dow testowych i pomiarowych w zrodle
instalacji niskiego napiecia budynku.

Wktadanie/wymiana

baterii

Zaleca sie eksploatacje testera napie-
cia przy uzyciu baterii alkaliczno-man-
ganowych.
» Odkreci¢ pokrywe wneki baterii
(5).

» Wtozy¢ baterie.

Baterie nalezy zawsze wymie-

nia¢ w komplecie. Nalezy stoso-
wac tylko baterie tego samego produ-
centa i o jednakowej pojemnosci.

Nalezy przy wktadaniu zwréci¢

uwage na prawidtowa bieguno-
wos¢ - postepowac zgodnie ze sche-
matem umieszczonym z boku testera
napiecia.

Gdy baterie sa roztadowane, rozlega

sie sygnat dZzwigkowy, obie diody LED

((7) / (8)) migaja i tester napiecia wy-

tacza sie.

» Jezeli urzadzenie pomiarowe nie
bedzie uzywane przez dtuzszy
czas, nalezy wyjac z niego bate-
rie. Baterie w urzadzeniu pomiaro-
wym, ktdre jest przez dtuzszy czas
nieuzywane, moga ulec korozji.
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Praca

» Przed kazdym uzyciem tester na-
piecia nalezy wyprébowac na zna-
nym zrédle napiecia.

» Tester napigcia nalezy chroni¢
przed wilgocia i bezposrednim na-
stonecznieniem.

Wiaczanie/wylaczanie

» Krotko nacisnaé przycisk @ aby
wiaczy¢ tester napiecia. Tester na-
piecia przeprowadza autotest. Roz-
lega sie sygnat dzwiekowy, tester
napiecia wibruje, koncowka
pomiarowa (1) miga na czerwo-
no / zielono / pomaranczowo, miga-
ja takze obie diody LED ((7) / (8)).
Po zakonczeniu autotestu Swieci sie
dioda LED trybu wysokiego napie-
ciaHigh na biato, a koricowka
pomiarowa (1) $wieci sie na zielo-
no. Tester napiecia jest gotowy do
uzycia i wykrywania napiec prze-
miennych w zakresie od 90 do
1000V AC. Autotest bedzie powta-
rzany w tle co 5 sekund w trybie
ciagtym az do wyfaczenia testera
napiecia.

Jezeli autotest nie zostanie prawi-
dtowo przeprowadzony, tester na-
piecia wytaczy sie.

» Nacisna¢ i przytrzymac przycisk @
, aby wytaczy¢ tester. Rozlega sie
przy tym sygnat dZwiekowy i tester
napiecia wibruje.

Nie wolno uzywac testera napie-
cia, jesli po uruchomieniu nie
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rozlega sie sygnat dzwiekowy i/lub te-
ster napiecia nie wibruje.

Jezeli przez ok. 5 min nie zostanie na-
cisniety zaden przycisk na testerze na-
piecia lub nie zostanie wykryte zadne
napiecie, tester napiecia wyfaczy sie
automatycznie w celu oszczedzania
energii baterii.

Pomiar

Po wigczeniu tester napiecia jest usta-
wiony w trybie wysokiego napiecia.
Dioda LED trybu wysokiego napiecia
High $wieci sie na biato.

» Aby przetaczy¢ zakres napie¢ w
tryb niskiego napiecia, nalezy naci-
snac przycisk mese. Wtedy dioda
LED trybu niskiego napigcia Low
$wieci sie na biato. Tester napigecia
jest gotowy do wykrywania napie¢
przemiennych w zakresie od 24 do
1000V AC.

@ W trybie niskiego napiecia Low
tester napiecia jest bardziej czu-
ty nainterferencje elektryczne i zakto-
cenia. Nalezy uzywac trybu niskiego
napiecia tylko w Srodowiskach, gdzie
wystepuja stabe pola elektryczne.

» Trzymac koncowke pomiarowa (1)
w poblizu badanego obiektu lub
gniazda o napigciu przemiennym.

W razie wykrycia napigecia przemienne-
go rozlega sie sygnat dzwiekowy i te-
ster napiecia wibruje. Czestotliwos¢
sygnatu dZzwiekowego i wibracji wzra-
sta proporcjonalnie do sity zidentyfiko-
wanego napiecia.

Koncowka pomiarowa (1) sygnalizuje
rézne stany testera napiecia zgodnie z
ponizsza tabela.
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Swiatto Gotowos¢ do uzycia, brak

ciagte, zie- wykrytego napiecia.
lone

Swiatto Wykryto napiecie prze-
migajace, mienne.
czerwone

Swiatto Wykryto napiecie prze-
migajace, mienne mniejsze niz badz
pomaran- rowne 50 V.
czowe

Latarka

» Nacisnac¢ przycisk ) aby wiaczy¢
lub wytaczy¢ latarke.

Jezeli tester napigcia nie bedzie uzy-
wany przez ok. 5 min, latarka automa-
tycznie sie wytaczy.

Sygnat dzwiekowy

» Nacisnac¢ przycisk ) i przytrzymac
przez ok. 1,5 sekundy, aby wyta-
czy¢ sygnat dzwiekowy.

Przy kolejnym wiaczeniu testera napie-

cia sygnat dZzwiekowy znéw bedzie
dziatac.

Usuwanie usterek

Testera napiecia nie mozna
wiaczy¢.

Przyczyna: Niewystarczajace napigcie
baterii (tzn. mniejsze niz 2,4 V).
Rozwiazanie: Wymieni¢ baterie.
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Tester napiecia nie
wykrywa zadnego napiecia.
Przyczyna: Uzytkownik nie trzyma wy-
starczajgco mocno testera napiecia lub
uzywa rekawic podczas pomiaru napie-
cia.

Rozwiazanie: Tester napiecia nalezy
trzymac w dtoni, bez zatozonej rekawi-
cy.

Przyczyna: Badany drut jest czescio-
wo utozony w ziemi lub znajduje sie w
uziemionym metalowym kablu.
Rozwiazanie: Poszukac odpowiednie-
g0 miejsca pomiaru bez doziemienia.
Przyczyna: Pole magnetyczne wytwa-
rzane przez zrodto napiecia jest zakto-
cane lub ttumione.

Rozwiazanie: Usunac zrodto zaktocen.
Przyczyna: Tester napiecia nie jest
uzywany zgodnie z danymi techniczny-
mi.

Rozwiazanie: (zob. ,Dane technicz-
ne”, Strona 143).

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Tester napiecia nalezy zawsze utrzymy-
wac w czystosci.

Nie wolno zanurzac testera napigcia w
wodzie ani innych cieczach.
Zanieczyszczenia nalezy usuwac za po-
moca wilgotnej, miekkiej Sciereczki.
Nie stosowac zadnych Srodkow czysz-
czacych ani rozpuszczalnikow.

W razie konieczno$ci naprawy tester
napiecia nalezy przesta¢ do serwisu.
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Obstuga klienta oraz
doradztwo dotyczace
uzytkowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzy-
ska¢ odpowiedzi na pytania dotyczace
napraw i konserwacji nabytego pro-
duktu, a takze dotyczace czesci za-
miennych. Rysunki techniczne oraz in-
formacje o cze$ciach zamiennych moz-
na takze znalez¢ pod adresem:
www.bosch-pt.com

Pracownicy biura obstugi firmy Bosch
chetnie udziela pomocy w przypadku
zapytan dotyczacych naszych produk-
tow i osprzetu.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz za-
mdwieniach czesci zamiennych ko-
nieczne jest podanie 10-cyfrowego nu-
meru katalogowego, znajdujacego sie
na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwishosch.com znajda
Panstwo wszystkie szczegoty dotycza-
ce ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Dalsze adresy serwisowe
zamieszczamy ponizej:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Utylizacja odpadow

Narzedzia pomiarowe, osprzet i opako-
wanie nalezy oddac¢ do powtdrnego
przetworzenia zgodnie z przepisami
ochrony $rodowiska.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools


http://www.serwisbosch.com
mailto:bsc@pl.bosch.com
http://www.bosch-pt.pl
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

150 | Cestina

Nie wolno wyrzucaé narze-
dzi pomiarowych ani baterii
razem z odpadami z gospo-
darstwa domowego!

Tylko dla krajow UE:

Niezdatne do uzytku urzadzenia pomia-
rowe i uszkodzone lub zuzyte akumula-
tory/baterie nalezy utylizowac osobno.
Nalezy korzystac z przewidzianych sys-
temow zbiorki.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji

zuzyty sprzet elektryczny i elektronicz-

ny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $ro-

dowiska i zdrowia ludzkiego, wynikaja-
ce z potencjalnej obecnosci substancji

niebezpiecznych.

Cestina

Bezpecnostni
upozornéni
Precti si
a dodrzuj
veskeré
pokyny.
Pokud se

zkousecka napéti nepouziva podle
téchto pokynii, miZe to negativné
ovlivnit ochranna opatieni, ktera
jsou integrovana ve zkousecce
napéti. TYTO POKYNY DOBRE
USCHOVEJ.
» Neprovadéjte méreni
u elektrickych obvodii s napétim
vyssimnez 1000V.
» Nepouzivejte zkouSecku napéti
pro zjiténi beznapétového stavu.
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» Nepouzivejte zkousecku napéti,
kdyz vypada poskozena nebo
nefunguje spravné. Pied pouzitim
zkontrolujte méfici hrot, zda neni
praskly nebo ulomeny.

» Bud'te obzvlasteé opatrni pri
manipulaci s napétim vyssim nez
30V u stiidavého napéti, resp.
60 V u stejnosmérného napéti! Jiz
pfi téchto napétich mlzete pri
dotknuti elektrickych vodici dostat
smrtelny zasah elektrickym
proudem.

» lkdyz se neobjevi opticky nebo
akusticky signal, miize byt
pFitomno napéti. Test mlze byt
ovlivnény izolaci, priirezem vedeni,
odstinénim vedeni nebo vzdalenosti
od zdroje napéti.

» Pri méreni dbejte na dostatecné
uzemneéni. Pri nedostatecném
uzemnéni (napf. kvdli izolované
obuvi nebo pfi stani na zebriku)
nemUize zkou$ecka napéti detekovat
napéti.

» Zkousecku napéti smi pouzivat
pouze kvalifikovani odbornici.

» ZkousSecku napéti nechavejte
opravit pouze kvalifikovanymi
odborniky a pouze za pouziti
originalnich nahradnich dilii. Tim
bude zajisténo, Ze zlistane
zachovana bezpecnost zkousecky
napéti.

» Se zkousSeckou napéti nepracujte
v prostiedi s nebezpecim
vybuchu, kde se nachazeji
hoflavé kapaliny, plyny nebo
hoflavy prach. Ve zkouSecce napéti
mohou vznikat jiskry, které mohou
zpUsobit vzniceni prachu nebo
vypard.
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» Zkousecka napéti nedokaze
detekovat napéti u odstinéného
vedeni a u stejnosmérnych
elektrickych obvodii.

» Nevystavujte zkousecku napéti
extrémnim teplotam nebo
kolisani teplot. Nenechavejte ji
napr. delsi dobu lezet v auté. Pri
vétsich teplotnich vykyvech nechte
zkousecku napéti nejprve
vytemperovat, nez ji uvedete do
provozu. Pfi extrémnich teplotach
nebo teplotnich vykyvech mize byt
omezena presnost zkousecky
napéti.

Symboly a jejich vyznam

Zafizeni's dvojitou nebo
zesilenou izolaci

Pozor, nebezpedi irazu
elektrickym proudem!

Popis vyrobku
avykonu

Pouziti v souladu s uréenym
ucelem

Zkousecka napéti je uréend pro
bezkontaktni kontrolu stfidavého
napétiod 24 do 1000 V.

Zkous$ecka napéti je vhodna pro
pouzivani v interiérech.
Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych soucasti se
vztahuje k vyobrazeni zkousecky
napéti na obrazcich.

(1) Meéricihrot
(2) Svitilna
(3) Ovladaci panel
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(4)
(5)
(6)
@)

Spona na pasek

Kryt pfihradky pro baterie
Baterie

High LED vysokonapétového
rezimu (90-1 000 VAC)

Low LED nizkonapétového
rezimu (24-1 000 VAC)

@)

(9)  moce Tlagitko rezimu
(10) @ Tiagitko zapnuti/vypnuti
(11) ¥ Tlagitko zapnuti/vypnuti

svitilny

Technické udaje

Zkousecka GVD 1000-17

napéti

Cislo vyrobku 3601K770..

Méfici rozsahy 90-1000VAC/
24-1000VAC

Frekvencni pasmo 50/60 Hz

Vseobecné informace

Provozniteplota ~ -10°Caz +50°C

Skladovaci teplota -40°Caz +70°C

Relativni vihkost 80 %

vzduchu max. (nekondenzujici)

Max. nadmorska 2000m

vyska pro pouziti

Stupen znecisténi 2

podle

IEC61010-1"

Automatické 5 min

vypnuti po cca.

Hmotnost® 0,05 kg

Stupen kryti IP 67 (ochrana

proti prachu

1609 92A 9BW
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Zkousecka GVD 1000-17

napéti
adocasnému
ponoreni)
Bezpecnostni CATIV 1000 V"

trida

Rozméry 161,5 x 28 x
(DxSxV) 33 mm
Baterie 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) Vyskytuje se pouze nevodivé
zneCisténi, pricemz prilezitostné se ale
ocekava docasna vodivost zpisobena
orosenim.

B) Hmotnost bez baterii

C) Kategorie méreni IV plati pro zkusebni
ameérici obvody, které jsou pripojené
ke zdroji instalace nizkonapétové sité
budovy.

VloZeni/vyména
baterie

Pro provoz zkousecky napéti
doporucujeme pouzivat alkalicko-
manganove baterie.
» 0dsroubuj kryt pfihradky pro
baterie (5).

» VloZ baterie.

Vzdy vyménuijte vsechny baterie

soucasné. Pouzivejte pouze
baterie od jednoho vyrobce a se
stejnou kapacitou.

Pritom dodrzuj spravnou
polaritu podle vyobrazeni na
boku na zkousecce napéti.
Kdyz jsou baterie vybité, zazni
akusticky signal, obé LED ((7) / (8))
zablikaji a zkousecka napéti se vypne.
» Kdyz méfici pristroj del$i dobu
nepouzivate, vyjméte z néj
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baterie. Baterie mohou pfi del$im
skladovani v méficim pristroji
zkorodovat.

Provoz

» Pred kazdym pouzitim
vyzkousejte zkouSecku napéti na
znamém zdroji napéti.

» Chraiite zkousecku napéti pred
vlhkem a pfimym slune¢nim
zarenim.

Zapnuti a vypnuti

» Stisknéte kratce tlacitko @ pro
zapnuti zkousecky napéti.
Zkousecka napéti pritom provede
vlastni test. Zazni akusticky signal,
zkoudecka napéti vibruje, méfici
hrot (1) blika
Cervené / zelené / oranzové a obé
LED ((7)/(8)) blikaji.

Po Gspésném vlastnim testu sviti
LED vysokonapétového rezimu High
bile a méfici hrot (1) sviti zelené.
ZkouSecka napéti je pfipravena pro
detekci stfidavého napéti od 90 do
1000 VAC. Vlastni test se
nepretrzité opakuje na pozadi
kazdych 5 sekund, dokud s
zkousecka napéti nevypne.

Pokud vlastni test nebyl Gispésny,
zkousecka napéti se vypne.

» Pro vypnuti zkouSecky napéti
podrzte stisknuté tlacitko @
Pritom zazni akusticky signal
a zkousecka napéti zavibruje.
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NepouZivej zkousecku napéti,

pokud pfi spusténi nezazni
akusticky signal a/nebo zkousecka
napéti nevibruje.
Kdyz cca 5 min nestisknes zadné
tla¢itko na zkousecce napéti nebo neni
detekovano zadné napéti, zkousecka
napéti se kvdli Setfeni baterii
automaticky vypne.

Proces méreni

Po zapnuti je zkouSecka napéti ve
vysokonapétovém rezimu. LED
vysokonapétového rezimu High sviti
bile.

» Pro prepnuti rozsahu napéti do
nizkonapétového rezimu stisknéte
tlaCitko mode. Potom sviti bile LED
nizkonapétového rezimu Low.
ZkouSecka napéti je pfipravena pro
detekci stfidavého napéti v rozsahu
od 24 do 1000V AC.

V nizkonapétovém reZimu Low je

zkousecka napéti citlivéjsi vaci
elektrickym interferencim a ruseni.
Nizkonapétovy rezim pouzivejte pouze
v prostredi se slabymi elektrickymi
poli.

» Drz méfici hrot (1) v blizkosti
kontrolovaného objektu nebo
zasuvky se stfidavym napétim.

Pokud je detekovéno stridavé napéti,
zazni akusticky signal a zkou$ecka
napéti vibruje. Frekvence akustického
signalu a vibraci stoupa se vzristajici
silou detekovaného napéti.

Méfici hrot (1) signalizuje riizné stavy
zkousecky napéti podle nasledujici
tabulky.
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Méfici Vyznam
hrot
Trvale sviti Pripravena k provozu,
zelené neni detekovano zadné
napéti.
Blika Detekovano stridavé
Cervené napéti.
Blika Detekovano stridavé
oranzové  napéti mensinebo rovné
50V.
Svitilna

» Pro zapnuti nebo vypnuti svitilny
stiskni tlacitko .
Kdyz zkou$ecku napéti cca 5 min
nepouzivas, svitilna se automaticky
vypne.

Akusticky signal

» Pro vypnuti akustického signalu
podrz stisknuté tlacitko ) cca
1,5s.

Po pristim zapnuti zkouSecky napéti
bude akusticky signal opét pfipraveny.

Odstranéni chyb

Zkousecku napéti nelze
zapnout.

Pricina: Napéti baterii neni dostatecné
(tzn. mensinez 2,4V).
Odstranéni: Vymén baterie.

Zkousecka napéti
nedetekuje Zadné napéti.
PFic¢ina: Obsluha nedrzi sama pevné

zkouSecku napéti nebo pfi kontrole
napéti pouziva rukavice.
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Odstranéni: Drz zkousecku napéti
pevné v ruce bez rukavice.

PFicina: Zkouseny kabel je Castecné
ulozeny v zemi nebo se nachazi

v uzemnéném kovovém vedeni.
Odstranéni: Najdi pro méreni vhodné
misto bez spojeni se zemi.

Pricina: Magnetické pole vytvarené
zdrojem napéti je rusené nebo
potlacené.

Odstranéni: Odstran ruseni.
PFi¢ina: Zkousecka napéti se
nepouziva podle technickych tdaj.
Odstranéni: (viz ,Technické Udaje”,
Stranka 153).

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

ZkouSecku napéti udrzuj stale Cistou.
Zkousecku napéti neponoruj do vody
nebo jinych kapalin.

Necistoty otiete vihkym, mékkym
hadrikem. Nepouzivejte Cistici
prostfedky nebo rozpoustédla.

Pokud je potfeba oprava, zkousecku
napéti nam zasli.

Zakaznicka sluzba
a poradenstvi ohledné
pouziti

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy
k opravé a idrzbé Vaseho vyrobku a
téz k nahradnim diliim. Explodované
vykresy a informace k ndhradnim dilim
naleznete i na: www.bosch-pt.com
Poradensky tym Bosch vam ochotné
pomiiZe v pripadé otazek k nasim
vyrobk(im a jejich pfislusenstvi.

U vsech dotazil a objednavek
nahradnich dild nezbytné prosim
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uvadéjte 10-mistné objednaci &islo
podle typového stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si mizete
objednat opravu Vaseho stroje nebo
nahradni dily online.

Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi servisni adresy naleznete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidace

Méfici pfistroje, prisluSenstvi a obaly je

tfeba odevzdat k ekologickeé recyklaci.
Meéfici pfistroje a baterie
nevyhazujte do domovniho
odpadu!

Pouze pro zemé EU:

JiZ nepouZzitelné méfici pristroje
avadné nebo vybité akumulatory/
baterie se musi likvidovat v tfidéném
odpadu. Pouzijte uréena sbérna mista.
Pri nespravné likvidaci mohou mit
stara elektricka a elektronicka zarizeni
z dlvodu mozné pritomnosti
nebezpecnych latek skodlivé tcinky na
Zivotni prostredi a lidské zdravi.
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Slovencina

Bezpecnostné
upozornenia

Precitaj si
adodrziavaj
vsetky poky-

ny. Ak sa

skiisacka na-
pétia nebude pouZivat v sulade s ty-
mito pokynmi, mdze dojst k po-
Skodeniu integrovanych ochrannych
prvkov v skiisacke napatia. TIETO
POKYNY DOBRE USCHOVAJ.

» Merania nevykonavajte v obvo-
doch s napdtim nad 1000 V.

» Skusacku napdtia nepouzivajte na
urcenie nepritomnosti napatia.

» Skuasacku napitia nepouzivajte,
ak sa zda byt poskodena alebo
nefunguje spravne. Pred pouZitim
skontrolujte, ¢i nie je skusaci hrot
prasknuty alebo zlomeny.

» Bud'te obzvlast opatrni pri mani-
pulacii s napatim vyssim ako
30V AC alebo 60 V DC! Uz pri
tychto napatiach mozete dostat zi-
vot ohrozujlci elektricky ok, ak sa
dotknete elektrickych vodicov.

» Napitie méze byt pritomné, aj
ked’ sa neobjavi Ziadny vizualny
alebo akusticky signal. Skasku
mdze ovplyvnit izolacia, prierez kab-
la, tienenie kabla alebo vzdialenost
od zdroja naptia.

» Pocas merania dbajte na do-
statocné uzemnenie. Ak je uzem-
nenie nedostatocné (napr. v dosled-
ku izola¢nej obuvi alebo stétia na
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rebriku), skiisacka napatia nedoka-
Ze zistit napétie.

» Skiisa¢ku napétia smie pouzivat
len kvalifikovany personal.

» Skusacku napitia dajte opravovat
len kvalifikovanym odbornikom
alen s pouzitim originalnych nah-
radnych dielov. Tym sa zabezpeci
zachovanie bezpecnosti skisacky
napatia.

» So skiisackou napdtia nepracujte
v potencialne vybusnom prostredi
obsahujticom horl'avé kvapaliny,
plyny alebo prach. V skusacke na-
patia mozu vzniknut iskry, ktoré za-
palia prach alebo vypary.

» Skusacka napitia nedokaze zistit
napétie v tienenom kabli
av jednosmernych obvodoch.

» Skuasacku napitia nevystavujte
extrémnym teplotam alebo tep-
lotnym vykyvom. Nenechavajte ju
napriklad dlhsi ¢as lezat v automobi-
le. V pripade velkych teplotnych vy-
kyvov nechajte skisacku napatia
pred uvedenim do prevadzky vyc-
hladnut. Extrémne teploty alebo
teplotné vykyvy m6zu ovplyvnit
presnost skdsacky napatia.

Symboly aich vyznam

Zariadenie s dvojitou alebo
zosilnenou izolaciou

Pozor, riziko Urazu elektric-
kym pridom!
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Opis vyrobku a vykonu

Pouzivanie v siilade

s uréenim

Skusacka napdtia je urcena na bezkon-
taktné skusanie striedavého napatia
vrozsahu 24 az1000V.

Skusacka napatia je vhodna na pouzi-
vanie vo vnutornych priestoroch.
Zobrazené komponenty

Cislovanie zobrazenych komponentov
sa vztahuje na vyobrazenie skisacky
napatia na obrazkoch.

(1) Skuasaci hrot

(2) Vreckové svietidlo

(3) Ovladacie policko

(4) Sponanaopasok

(5) Kryt priehradky na batérie

(6) Batérie

(7)  mign LED-didda rezimu vysokého
napatia (90 - 1 000 V AC)

(8)  Low LED-di6da rezimu nizkeho
napétia (24 - 1 000 VAC)

(9)  moce Tlagidlo rezimu

(10) @ Tiagidlo zapnutia/vypnutia

(11) ¥ Tlagidlo zapnutia/vypnutia
vreckového svietidla

Technické udaje

Skiasacka na- GVD 1000-17
pdtia

Vecné ¢islo 3601K770..

Rozsahy merania 90-1000VAC/
24-1000VAC
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Skusacka na- GVD 1000-17
patia
Frekvencny roz- 50/60Hz
sah
Vseobecné informacie
Prevadzkovatep- -10°C...+50°C
lota
Skladovacia teplo- -40°C...+70°C
ta
Max. relativna vih- -~ 80 % (nekonden-
kost vzduchu. zujlca)
Max. vy$ka pouzi- 2000m
tia nad referenc-
nou vyskou
Stupen zneciste- 2
nia podla
IEC61010-1"
Automatické vypi- 5 min
nanie po cca.
Hmotnost® 0,05 kg
Stupen ochrany IP 67 (ochrana
proti prachu
adocasnému
ponoreniu)
Bezpe&nostna CAT IV 1000 V©
trieda
Rozmery 161,5x 28 x
(DxSx=V) 33mm
Batérie 2x1,5VLR03
(AAA)
A) Vyskytuje sa len nevodivé znecistenie,

pricom sa vsak prilezitostne ocakava
docasna vodivost spdsobena konden-
zaciou.

B) Hmotnost bez batérii

C) Kategoria merania IV sa vztahuje na
skasobné a meracie obvody, ktoré st
pripojené na zdroj nizkonapéatovej
elektrickej instalacie v budove.
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Vkladanie/vymena

batérii

Na prevadzku skusacky napatia sa od-

portca pouzivat alkalické manganové

batérie.

» Odskrutkuj kryt priehradky na baté-
rie (5).

» Vloz batérie.

Vzdy vymienajte vietky batérie

stcasne. PouZivajte len batérie
od jedného vyrobcu a s rovnakou kapa-
citou.

Uisti sa, Ze polarita je spravna,
ako je znazornena na bocnej
strane ski$acky napétia.

Ked' st batérie vyhité, zaznie signalny

ton, obe LED-diody ((7) / (8)) blikaju

a skisacka napatia sa vypne.

» Ak meraci pristroj dlhsi ¢as ne-
pouzivate, vyberte z neho baté-
rie.. Batérie mozu pri dlhSom
skladovani v meracom pristroji
skorodovat.

Prevadzka

» Pred kazdym pouzitim otestujte
skisacku napdtia na znamom
zdroji napitia.

» Skusacku napdtia chraite pred
vlhkostou a priamym sIneénym
Ziarenim.

Zapnutie/vypnutie

» Kratko stlac tlacidlo @ abysi
skdsacku napétia zapol. Pritom
skusacka napatia vykona autotest.
Zaznie signalny ton, skasacka na-
pétia zavibruje, skusaci hrot (1) bli-
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ka ¢erveno / zeleno / oranzovo
aobe LED-diody ((7)/(8)) blikaju.
Po ispeSnom autoteste sa LED-dio-
da rezimu vysokého napatia High
rozsvieti na bielo a skusaci hrot (1)
sarozsvieti na zeleno. Skusacka na-
pétia je pripravena na zistovanie
striedavého napatia v rozsahu 90
az 1000V AC. Autotest sa nepret-
rzite opakuje na pozadi kazdych

5 sekund, kym sa skusacka napétia
nevypne.

Ak autotest nie je Gspesny, skdsac-
ka napatia sa sama vypne.

» Stlacenim a podrzanim tlacidla @
skasacku napétia vypnes. Zaznie
pritom signalny ton a skusacka na-
patia zavibruje.

Skuasacku napétia nepouzivaj,
ak pri spusteni nepocujes sig-
nalny ton a/alebo skusacka napatia ne-
vibruje.
Ak sa na sktiSacke napatia nestlaci
Ziadne tlacidlo priblizne 5 min alebo ak
sa nezisti Ziadne napdtie, skisacka na-
patia sa automaticky vypne, aby sa Set-
rili batérie.
Proces merania
Po zapnuti je skusacka napatia v rezi-
me vysokého napatia. LED-didda rezi-
mu vysokého napétia High svieti na-
bielo.

» Ak chces prepniit rozsah napétia do
rezimu nizkeho napétia, stla¢
tlacidlo mede. Potom LED-di6da rezi-
mu nizkeho napétia Low svieti na-
bielo. Skisacka napatia je priprave-
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na na zistovanie striedavého na-
patia v rozsahu od 24 do
1000VAC.

V rezime nizkeho napatiaLow je
skusacka napatia citlivejSia na
elektrické interferencie a rusenie.
Rezim nizkeho napatia pouzivaj len
v prostredi so slabymi elektrickymi
polami.
» Skusaci hrot (1) drz v blizkosti
skasobného objektu alebo zasuvky
so striedavym napatim.

Ak sa zisti striedavé napdtie, zaznie sig-
nalny ton a skusacka napatia zavibruje.
Frekvencia signalneho tonu a vibracii
sa zvysSuje so zvysujlicou sa silou ziste-
ného napdtia.

Skusaci hrot (1) signalizuje rozne stavy
skusacky napatia podla nasledujlcej
tabulky.

Skusaci Vyznam

hrot

Trvalé ze-  Pripravené na prevadzku,

lené svetlo nebolo zistené Ziadne na-
patie.

Blikajuice  Zistené striedavé napatie.

Cervené

svetlo

Blikajice  Zistené striedavé napatie
oranzové  mensie alebo rovné 50 V.
svetlo

Vreckové svietidlo
» Na zapnutie alebo vypnutie vrec-
kového svietidla stlac: tlacidlo .

Ak sa skisacka napdtia nepouziva asi
5 min, vreckové svietidlo sa automatic-
ky vypne.
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Signalny ton

» Stlacenim tlacidla ) naccal,bs
sa signalny ton vypne.
Pri d'alSom zapnuti skisacky napatia je
signalny ton opat pripraveny.

Odstranenie chyby

sv v

Skusacka napitia sa uz neda
zapnut.

Pricina: Napétie batérie uz nie je do-
statocné (t. . menej ako 2,4 V).
Pomoc: Vymen batériu.

Skusacka napitia nezisti
Ziadne napitie.

Pri¢ina: PouZivatel nedrzi skasacku
napatia sam alebo pouziva rukavice po-
Cas skusky napatia.

Pomoc: Skisacku napatia drz v ruke
bez rukavic.

Pri¢ina: Vodi¢, ktory sa ma skisat, je
Ciastocne zakopany alebo sa nachadza
v uzemnenom kovovom vedeni.
Pomoc: Na meranie ndjdi vhodné
miesto bez zemného spojenia.
Pricina: Magnetické pole generované
zdrojom napatia je narusené alebo po-
tlacené.

Pomoc: Odstran narusenie.

Pri¢ina: Skusacka napatia sa nepouzi-
va v stilade s technickymi tidajmi.
Pomoc: (pozri ,Technické tdaje”,
Stranka 162).
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Udrzba a servis

Udrzba a Cistenie

Skusacku napétia udrziavaj vzdy v Cis-
tote.

Skusacku napétia neponaraj do vody
ani inych kvapalin.

Znecistenia utrite vihkou mékkou han-
drickou. NepouZivajte Ziadne Cistiace
prostriedky ¢i rozpastadla.

Ak st potrebné opravy, skisacku na-
patia nam posli.

Zakaznicka sluzba
aporadenstvo ohl'adom
pouzitia

Servis pre zakaznikov vam odpovie na
otazky tykajlce sa opravy a idrzby vas-
ho produktu, ako aj nahradnych dielov.
Rozlozené vykresy a informacie k nah-
radnym dielom ndjdete aj na stranke:
www.bosch-pt.com

Poradensky tim Bosch vam ochotne
pomoZe v otazkach tykajlcich sa na-
Sich produktov aich prislusenstva.

V pripade akychkolvek otazok a objed-
navok nahradnych dielov bezpod-
mienecne uvedte 10-miestne vecné
Cislo uvedené na typovom Stitku
produktu.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si moZete objed-
nat opravu vasho stroja alebo nahrad-
né diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail:
servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk

Dalsie servisné adresy najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Likvidacia
Vyrobok, prislusenstvo a obal treba dat
na recyklaciu Setriacu Zivotné pro-
stredie.
Meéfici pristroje a baterie ne-
vyhazujte do domovniho od-
padu!

Len pre krajiny EU:

Meracie pristroje, ktoré uz nie st vhod-
né na pouzivanie, a poskodené alebo
pouZité akumulatory/batérie sa musia
likvidovat oddelene. VyuZivajte na to
urcené zberné systémy.

Pri nespravnej likvidacii mozu mat
staré elektrické a elektronické produk-
ty Skodlivé i¢inky na Zivotné pro-
stredie a ludské zdravie z dovodu moz-
nej pritomnosti nebezpecnych latok.

Magyar

Biztonsagi tajékoztato

Olvassael és
tartsa be va-
lamennyi uta-

sitast. Haa

fesziiltségmé-
rét nem a mellékelt eldirasoknak
megfelelden hasznalja, az befolyas-
sal lehet a fesziiltségmérdbe beépi-
tett védelmi intézkedésekre. ORIZ-
ZE MEG BIZTOS HELYEN EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

» Ne végezzen méréseket 1000 V
feletti fesziiltségii aramkorokben.
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» Ne hasznalja a fesziiltségmérét a
fesziiltség hianyanak megallapi-
tasara.

» Ne hasznilja a fesziiltségmérot,
ha az sériiltnek tiinik, vagy nem
miikodik megfeleléen. Hasznalat
elott ellendrizze a mérészondat,
hogy nincs-e rajta repedés vagy
torés.

» Kiilondsen 6vatosan jarjon el, ha
30 V-nal nagyobb valtéaramrol
vagy 60 V-nal nagyobb egyen-
aramrol van sz6! Mar ilyen fesziilt-
ség mellett is életveszélyes aram-
{itést kaphat, ha elektromos vezeté-
kekhez ér.

» Afesziiltség akkor is jelen lehet,
ha nem torténik vizualis vagy
akusztikus jelzés. A szigetelés, a
kabel keresztmetszete, a kabel ar-
nyékolasa vagy a fesziiltségforrastol
vald tavolsag befolydsolhatja a mé-
rést.

» A mérés soran iigyeljen a kielégi-
to foldelésre. A fesziiltségmérd
nem képes fesziiltséget érzékelni,
ha a foldelés nem megfeleld (pl. szi-
getel6 labbeli vagy létran valo allas
miatt).

» Afesziiltségmérét csak szakkép-
zett személyzet hasznalhatja.

» Afesziiltségmérot csak szakkeép-
zett személyzet altal és csak ere-
deti potalkatrészek felhasznala-
saval javittassa. Ez biztositja, hogy
a feszliltségmérd biztonsagos ma-
rad.

» Ne dolgozzon afesziiltségmérdvel
olyan robbanasveszélyes kornye-
zethen, ahol éghetd folyadékok,
gazok vagy porok vannak. A fe-
sziiltségmérd szikrakat kelthet,
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amelyek a port vagy a gézoket meg-
gyujthatjak.

» Afesziiltségméré nem képes fe-
sziiltséget érzékelni arnyékolt ka-
belben és egyenaramui aramko-
rokben.

» Ne tegye ki a fesziiltségmérot
szélsdséges homérsékleteknek
vagy hémérséklet-ingadozasok-
nak. Példaul ne hagyja azt hosszabb
ideig egy autoban. Nagyobb hémér-
séklet-ingadozasok esetén varja
meg, amig a fesziiltségmérd hmér-
séklete kiegyenlitédik, miel6tt azt
lizembe helyezné. SzélsGséges ho-
mérsékletek vagy hémérséklet-inga-
dozasok esetén a fesziiltségmérd
pontossaga csokkenhet.

Szimbélumok és magyarazatuk

Kettds vagy megerdsitett szi-
getelésl késziilek

A Vigyazat, dramiités veszélye!

Atermék és a
teljesitmény leirasa

Rendeltetésszerii hasznalat

Afesziiltségmérdt 24 és 1000 volt ko-
Z6tti valtakozo fesziiltségek érintés-
mentes vizsgalatara tervezték.
Afesziiltségmérd beltéri hasznalatra al-
kalmas.

Az abrakon szereplo
komponensek

Az &brazolt komponensek szamozasa
az dbrakon lathatd fesziiltségmérd ab-
razolasara vonatkozik.

(1) Mérészonda
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(2) Zseblampa

(3) Kezel6panel

(4) Ovcsat

(5) Elemrekesz kupakja
(6) Elemek

(7)  mign LED-es nagyfesziiltségi
(izemmadd (90-1000 V AC)

(8) Low LED-es kisfesziltségi
lizemmad (24-1000 V AC)

(9)  woae Uzemmod gomb
(10) @ Be/ki gomb
(11) S Zseblampa be/ki gombja

Miiszaki adatok
Fesziiltségméro GVD 1000-17
Cikkszam 3601K770..
Mérési tartoma- 90-1000 VAC/
nyok 24-1000VAC
Frekvenciatarto- 50/60 Hz
many

Altalanos adatok

Uzemihémérsék-  -10°C... +50°C
let

Tarolasi hémér- -40°C...+70°C
séklet

Relativ paratarta- 80% (nem kon-
lom max. denzalodo)
Max. hasznalati 2000 m
magassag a vonat-

koztatasi magas-

sag felett

Szennyezettségi 2
fok az

IEC61010-1 sze-

rint”
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Fesziiltségméro GVD 1000-17

Kikapcsoldauto- 5 perc
matika, kb. a ko-
vetkez6 idé eltel-

tével:
Saly® 0,05 kg
Védelmi osztaly IP 67 (por és ide-
iglenes vizbe me-
riilés elleni véde-
lem)
Biztonsagi osztdly  CATIV 1000 V©
Méret 161,5 x 28 x
(HxSzxM) 33mm
Elemek 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) Csak egy nem vezetoképes szennyezés
1ép fel, ambar idénként a harmatképzo-
dés kovetkeztében ideiglenesen egy
nullatl eltérd vezetoképességre is le-
het szamitani.

B) Suly elemek nélkil

C) AIV. mérési kategoria olyan vizsgalati
és mérési aramkorokre vonatkozik,
amelyek az épiilet kisfesziiltségl foha-
|6zatanak forrasahoz csatlakoznak.

Elem behelyezése/

kicserélése

Afeszilltségmérd izemeltetéséhez al-
kéli-mangan elemek alkalmazasat java-
soljuk.
» Csavarja le az elemrekesz
kupakijat (5).
» Tegye be az elemeket.

Mindig valamennyi elemet egy-

szerre cserélje ki. Csak egy azo-
nos gyart6 cég azonos kapacitasu ele-
meit hasznalja.

Ekkor tigyeljen a fesziiltségmé-
rén talalhato oldalsé abranak
megfeleld helyes polaritasra.
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Ha az elemek lemeriiltek, egy jelz6hang
szolal meg, mindkét LED ((7) / (8)) vil-
log, és a fesziiltségmérd kikapcsol.

» Vegye ki az elemeket a mérémii-
szerbdl, ha azt hosszabb ideig
nem hasznalja. Hosszabb ideig tor-
ténd tarolas esetén az elemek a mé-
rémuszerben korrodalodhatnak.

Uzemeltetés

» Minden hasznalat el6tt tesztelje a
fesziiltségmérot egy ismert fe-
sziiltségforrason.

» Ovja a fesziiltségmérét a nedves-
ségtol és a kozvetlen napsugar-
zastol.

Be- és kikapcsolas

» Nyomja meg roviden a @ gombot
afesziiltségmérd bekapcsoldsahoz.
Afesziiltségmérd ekkor nellendr-
zést végez. Jelz6hang szdlal meg, a
fesziiltségmérd rezeg, a
mérészonda (1) piros/zold/na-
rancssarga szinben villog, és mind-
két LED is ((7)/(8)) villog.

Sikeres dnellendrzés utan a nagyfe-
sziiltségli izemmod LED-je Hign fe-
hér, amérészonda (1) pedig z6ld
szinnel vilagit. A fesziiltségméro ké-
szenalla 90 és 1000 V AC kozotti
valtakozo fesziiltségek érzékelésé-
re. Az 6nellenérzés 5 masodper-
cenként folyamatosan ismétlédik a
hattérben, amig a fesziiltségmérd ki
nem kapcsol.

Ha az 6nellendrzés nem volt sike-
res, a fesziiltségmérd kikapcsol.
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» Amérémiiszer kikapcsolasahoz
nyomja be és tartsa benyomva
a @ gombot. Egy jelz6hang szdlal
meg, és a fesziiltségmérd rezeg.
Ne hasznalja a fesziiltségmérot,
ha inditaskor nem hallja a jelz6-

hangot és/vagy a fesziiltségmérd nem
rezeg.

Ha a fesziiltségmérén kb. 5 percig
egyik gombot sem nyomjak meg vagy
nem érzékel fesziiltséget, a fesziiltség-
mérd az elemek kimélésére automati-
kusan kikapcsol.

A mérési folyamat

A bekapcsolas utan a fesziiltségmérd
nagyfesziiltségli izemmoddban van. A
nagyfesziiltségli izemmadd LED-je High
fehéren vilagit.

» Afesziiltségtartomany kisfesziiltsé-
gli izemmodba kapcsolasahoz
nyomja meg a meee gombot. Ekkor a
nagyfesziiltségli izemmod LED-je
Low fehéren vilagit. A fesziiltségmé-
ré készen alla 24 és 1000 V AC ko-
Z6tti valtakozo fesziiltségek érzéke-
|ésére.

@ Kisfesziiltség(i izemmodban

Low 3 fesziiltségmérd érzéke-
nyebb az elektromos interferenciakra
és zavarokra. Csak gyenge elektromos
mezével rendelkezé kornyezetben
haszndlja a kisfesziiltségli izemmaddot.

» Tartsa a mérészondat (1) a vizsgalt
targyhoz vagy a valtakozo fesziiltsé-
gli konnektorhoz kozel.

Ha valtakozo fesziiltséget észlel, egy
jelz6hang szdlal meg és a fesziiltség-
mérd rezeg. Az érzékelt fesziiltség
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erésségének novekedésével a jelzés
hangosodik és a rezgés frekvencidja
né.

A mérészonda (1) jelzi a fesziiltségmé-
r6 kiilonboz6 allapotait az alabbi tabla-
zat szerint.

Méro- Magyarazat
szonda

Tartos Uzemkész, nem érzékel
z6Id fény fesziiltséget.
Villogd pi-  Valtakozd aramu fesziilt-
ros fény séget érzékel.

Villogd na- 50 V-nal kisebb vagy azzal
rancssar-  egyenld valtakozo feszilt-
ga fény séget érzékel.

Zseblampa
» Azseblampa be- vagy kikapcsolasa-
hoz nyomja meg a } gombot.

Ha a fesziiltségmérét kb. 5 percig nem
hasznalja, a zseblampa automatikusan
kikapcsol.

Hangjelzés

» A hangjelzés kikapcsolasahoz tartsa
nyomvaa / gombot kb. 1,5 mé-
sodpercig.

Afesziiltségméré kovetkezd bekapcso-
lasakor a jelzéhang ismét készen all.

Hibaelharitas

A fesziiltségmérot nem
lehet tobbé bekapcsolni.
Ok: Az elemek fesziiltsége mar nem
elegendd (azaz 2,4 V-nal kisebb).

A hiba elharitasa: Cserélje ki az ele-
meket.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



Magyar | 177

A fesziiltségméré nem
érzékel fesziiltséget.

Ok: A kezel6 nem maga tartja a feszilt-
ségmérot, vagy kesztylt hasznal a fe-
szliltségvizsgalat soran.

A hiba elharitasa: Tartsa a fesziiltség-
mér6t keszty(i nélkiil a kezében.

Ok: A vizsgdlandé vezeték részben be
van temetve vagy foldelt fémkabelben
talalhato.

A hiba elharitasa: Keressen egy meg-
feleld, foldzarlat nélkiili helyet a mérés-
hez.

Ok: A fesziiltségforras altal generalt
magneses mez6 zavart vagy el van
nyomva.

A hiba elharitasa: Haritsa el a zavart.
Ok: A fesziiltségmércét nem a miszaki
adatoknak megfeleléen hasznaljak.

A hiba elharitasa: (lasd ,Miszaki ada-
tok”, Oldal 172).

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

Tartsa mindig tisztan a feszliltségmé-
rét.

Ne meritse vizbe vagy mas folyadékok-
ba a fesziiltségmérot.

A szennyezddéseket egy nedves, puha
kendével tordlje le. Tisztitd- vagy oldo-
szereket ne hasznéljon.

Ha javitasra van sziikség, kiildje be a
fesziiltségmérot.

Vevoszolgalat és
alkalmazasi tanacsadas
Avevdszolgalat a terméke javitasaval
és karbantartasaval, valamint a potal-

katrészekkel kapcsolatos kérdésekre
szivesen valaszol. A potalkatrészekkel
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kapcsolatos robbantott dbrak és egyéb
informaciok a kdvetkez cimen is talal-
hatok: www.bosch-pt.com

A Bosch Hasznalati Tanacsado Team
szivesen segit, ha termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdé-
sei vannak.

Ha kérdései vannak vagy pétalkatré-
szeket szeretne rendelni, okvetlentil
adja meg a termék tipustablajan talal-
hat6 10-jegy( cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomrdi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online
megrendelheti késziilékének javitasat.
Tel.: +36 1879 8502

Fax: +36 1879 8505
info.bsc@hu.bosch.com
www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek az alabbi
cimen talalhatok:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Hulladékkezelés

A mérémlszereket, a tartozékokat és
csomagoldanyagokat a kornyezetvé-
delmi szempontoknak megfelel6en kell
Ujrafelhasznalasra leadni.
Ne dobja ki a mérémdiszere-
ket és elemeket a haztartasi
szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A mar nem hasznalhaté mérémdszere-
ket és a hibas vagy elhasznalt akkumu-
latorokat/elemeket elkiilonitve kell ar-
talmatlanitani. Hasznalja a rendelke-
zésre allo gyljtorendszereket.
Szakszer(itlen artalmatlanitas esetén
az elhasznalt elektromos és elektroni-
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kus késziilékek a veszélyes anyagok le-
hetséges jelenléte miatt karos hatdssal
lehetnek a kdrnyezetre és az emberek
egészségeére.

Pycckuu

Tonbko AnA cTpaH
EBpa3suiickoro
3KOHOMHYECKOro
coto3a (TamoxxeHHoro
col3a)

B cocTaB akcnnyataLuoHHbIX [JOKyMeH-
TOB, NPELYCMOTPEHHbIX U3TOTOBU-
Tenem Ans npoayKLMu, MoryT BXOAUTb
HacTosLLee PyKOBOACTBO N0 KCM/ya-
TaluK, a TaKKe NPUNOXKEHNA.
WHhopmaLus o NoATBEPKAEHUM COOT-
BETCTBMA COAEPKUTCA B IPUNOKEHNU.
WHhopmaLms o CTpaHe NponcXoxe-
HWA YKasaHa Ha Kopryce U3fenua 1 B
TNPUNOXEHUU.

[lata M3roToBNEHMA yka3aHa Ha no-
CcnepHen cTpaHuue 0bnoxku Pyko-
BOZCTBA UMK Ha KOpryce U3aenus.
KoHTaKTHas MH(OpMaLma OTHOCHTENb-
HO MMMOPTEPA COAEPXKMUTCA HA YNaKOB-
Ke.

Cpok cny6bl usgenus

Cpok cnyxbbl uagenus cocraBnaet 7
net. He pekoMeHayeTcA K aKcnnyara-
L1 O UCTEUEHMM 5 NET XpaHeHHs ¢
[naTbl U3roToBNEeH!s bea npeasapy-
TeNbHOM NPOBEPKH (aarty Usrotosne-
HWA CM. Ha 3TUKETKE).
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MepeueHb KPUTHUECKHUX OTKA30B H

owunbouHble feicTBUA NepcoHana

MNU nonb3oBartens

— He MCnonb3oBaTh NPH NOABNEHWH
NbIMa HeMoCPeNCTBEHHO U3 Kopry-
cavsgenua

- He MCnomnb30BaTb Ha OTKPbITOM MPo-
CTpaHCTBE BO BPeMA oxasA (B pac-
nbinAemMon Boe)

— He BKNoYaTh Npu nonagaHuu Bofbl
B Kopryc

Kputepuu npefenbHbIX COCTOAHUIH
— MOBPEXAEH Kopnyc U3aenus

TN ¥ NepPUOAUUHOCTb TEXHUUECKOTO
obcnyxuBanus

PeKOMEH[yeTCA OUMCTUTb MHCTPYMEHT
OT NMbINK NOCNE KAX0r0 UCMONb30Ba-
HHA.

XpaHeHue

— HeobX0AMMO XPaHHTb B CyXOM Me-
cre

— HeobXoaMMO XpaHWTb BAAMH OT UC-
TOYHMKOB NOBBILLEHHBIX TEMMepa-
TYP ¥ BO3[ENCTBMA CONHEUHbIX N1y~
uen

— NPy XpaHeHun Heobxoanmo usbe-
raTb PesKoro nepenaga Temneparyp

~ €C/IM UHCTPYMEHT NOCTaBNAETCA B
MArKON CyMKe UMW MNacTUKOBOM
Keice peKoMeHIyeTCA XPaHnTb
MHCTPYMEHT B 3TOW 3aLLUTHOMN yna-
KOBKe

- MoApobHble TpeboBaHKA K yCNoBH-
AM XpaHeHusa cmotpute B FTOCT
15150-69 (Ycnoswue 1)

TpaHcnopTupoBka

- KaTeropuuecku He AONyCKaeTcs na-
[eHue 1 niobble MexaH1ueckue Bo3-
[NeACTBMA Ha YNaKOBKY NpH TPaHC-
nopTUpoBKe

- Npv pasrpysKke/norpyake He gonyc-
KaeTcsA UCnonb3oBaHme Noboro Bu-
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[N1a TEXHUKM, paboTatoLen No npuH-
LMy 3aMMa ynakoBKH

- noppobHble TpeboBaHMA K yCnoBu-
fIM TPAHCMOPTMPOBKK CMOTPHTE B
[OCT 15150-69 (Ycnosue 5)

YKa3aHuA No TeXHUKe
be3onacHOCTH

0O3HaKoOMb-

Tecb U cne-

AyWTe BceM

WHCTPYKLM-

Am. Ucnonb-
30BaH1e TecTepa HanNpPAXXeHHA He B
COOTBETCTBHM C HACTOALLUMH
MHCTPYKLMAMH MOXKET NPUBECTH K
NOBPEXAEHUI0 BCTPOEHHBIX 3aLLUT-
HbIX MexaHu3moB. HALLEXKHO XPA-
HWUTE 3TU UHCTPYKLIUWU.

» He npoBoauTe U3MepeHHs Ha
3NeKTPUUYECKHUX Lenax ¢ Hanpsa-
»eHueM cBbiwe 1000 B.

» He ucnonb3yiite Tectep Hanpsxe-
HUA ANA NPoBepKH Ha obecToun-
BaHue (OTKNIOUeHue Hanpsxe-
HUA).

» He ucnonb3yiite npubop, ecnu oH
noBpeXaeH unu paboraet Henpa-
BUNbHO. [epea cnonb3oBaHHeM
npoBepsAiTe UCNbITAaTENbHbIN LyN
Ha OTCYTCTBHE TPEeLUUH UMK No-
NOMKY.

» ByabTe 0c06€HHO 0CTOPOXKHbI
NpH BbINONHEHHH paboT ¢ Hanpa-
»eHueM cBbiwe 30 B~ unu 60 B=!
[laxe npy TakoM HanpsXeHUH B
Cnyuae KacaHus aNEeKTPUUECKHX
MPOBOAOB MOXHO NONMYYKTb ONac-
HbIV ANS KU3HK yaap aNeKTpuye-
CK1M TOKOM.

» HanpsxeHue MOXeT npucyTCcTBO-
BaTb AAXe NPH OTCYTCTBUM COOT-
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BETCTBYIOLLEr0 ONTHYECKOro UMK
3BYKOBOTI'0 CMrHana. Ha pesynbta-
Tbl NPOBEPKH MOTYT BNUATb U305~
Lius, nonepeyHoe ceueHue kabens,
3KpaHUpoBaHue kabens unu pac-
CTOsIHME OT UCTOUHMKA Hanpsxke-
HUA.

» Ybeputech B TOM, UTO NpH H3Me-
peHun obecneunBaetca Heobxo-
[AuMoe 3a3emnenue. pu oTcyT-
CTBWM HEODXOZAMMOr0 3a3eMNeHHA
(Hanpumep, ecnu Bbl HocuTe 00yBb
C U30/MPYIOLLEN NOAOLIBON UMK
NPOBO/AMTE U3MEPEHHS, CTOA Ha
NecTHULe-CTPEeMAHKE) TecTep
HanpSXeHNA MOXET He pacnosHa-
BaTb HaNpsXeHue.

» Tecrep HanpsXeHUsA AOMKEH HC-
nonb30BaTbCA TONbKO KBanugu-
LMPOBaHHbIM NEPCOHANoM.

» PeMoHT TecTepa nopyuaiite Tonb-
KO KBanuhHLUPOBaHHOMY Nepco-
Hany ¥ TONbKO C UCNONb30BaHHEM
OpPUrHHANbHbIX 3anyacrei. ITum
obecneunBaetcs bezonacHoCTb
[NanbHewLWer aKkennyatauumu npubo-
pa.

» He paboraiite c Tecrepom Bo
B3PbIBOONACHOI cpefe, PAJOM C
BOCMNAMEHAOLMMHUCA XKHAKOCTA-
MH, ra3aMu WK NbinbIo. B npnbo-
pe MOryT BO3HUKaTb UCKPbI, OT KO-
TOPbIX MOTYT BOCTNIAMEHHUTbCA MblNb
WNY napbl.

» Tecrep MOXeT He pacno3HaBaTbh
Hanps)keHWe Ha IKPaHHPOBAHHOM
Kkabene 1 B aNeKTPUUECKUX Liensx
NOCTOAHHOTO TOKa.

» He noggepraiite Tectep Hanpsxe-
HUA BO3AEHCTBHIO IKCTPEManb-
HbIX TEMNepaTyp N1 Temnepa-
TYPHbIX Nepenagos. Hanpumep,
He 0CTaBMANTE ero Ha IIUTENbHOE
Bpems B aBTomobune. Mpy
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BonbluKx Nepenaaax Temneparypbi
LOXANTECH TEPMOCTabUNMU3aLMK Te-
cTepa, Npexie YUemM HaunHaTb pabo-
TaTb C HUM. IKCTPEMATbHbIE TEMMe-
paTypbl MK TeMneparypHble nepe-
nafibl MOryT OTpULATENbHbIM 06-
pasoM BNUATb Ha paboTy Tectepa
HanpmXeHHs.

CHMBONDI M UX 3HAUEHHe

@ NHCTPYMEHT C 1BOMHOM MK
YCUNEHHOW U30NALMEN

ﬁ BHumaHnue! OnacHocTb nopa-
KEHWUA ANEKTPUUYECKUM TO~
Kom!

OnucaHue npoayKTa U
yenyr

MpumeHeHune no
Ha3HAUEeHHI0

TecTep HanpsXeH1A NpeaHasHaueH
AnA BeCKOHTAKTHOrO pacno3HaBaHuA
nepeMeHHOro HanpsXeHUA B iManaso-
He o1 24 no 1000 B.

TecTep HanpAXeHUA NPUTrOAEH ANA uc-
N0Nb30BAHMA BHYTPU NOMELLLEHWH.

U306paxeHHble
KOMMOHEHTbI

Hymepalua u306paxeHHbIX KOMMo-
HEHTOB BbINONHEHA N0 H306pAXKEHHIO
TecTepa Ha UNCTPALMAX.

(1) WcnbiTatenbHbii Lyn
(2) KapmaHHbii thoHapb
(3) MawHenb ynpaenexus
(4) 3axum gnsa kpennexus

(5) Kpbilika oTcEKa 3NEMEHTOB NK-
TaHuA
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(6) barapeu

(7)  igh CBeTOAMOR pexuMa (pacrio-
3HaBaHwA) BLICOKOTO Hanpsxe-
Hua (90-1000 B~)

(8) Low CBeToanon pexuma (pacno-
3HaBaHMA) HU3KOTO HaMpAXe-
Hua (24-1000B~)

(9)  woue KHoMKa BbiBOpa pexvma

(10) ) Kronka BnioueHHs/BbIKNIO-

UeHuA

2
(11) A KHonka BKnioueHns/BbIKmIO-
UYeHUA kapMaHHOro hoHapA

TexHuueckue AdHHble

Tectep Hanpsxe- GVD 1000-17
HuA

Aptukyn 3601K770..
[lnanasoHbl uame- 90-1000B~/
peHui 24-1000B~
YacToTHbIN Auana- 50/60 Iy
30H

061wan uicdopmauua

Pabouas Temne- -10°C... +50°C
patypa

Temneparypaxpa- -40°C...+70°C
HEeHuA

OTHOCHTENbHAA 80 % (6e3 koH-
BNAXHOCTb BO3/Y- [JEHC.)
Xa, MaKc.

Makc. BbicoTa 2000 m
NPUMEHEHHSA Haf

penepHoK BbICO-

TOM

CreneHb 3arpas- 2

HEeHHOCTH cornac-
HOIEC 61010-1%
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Tectep Hanpsxe- GVD 1000-17
HHUA

ABTOMaTHUuecKoe 5 MUH
BbIKNOUEHKE
NpUM. yepes.
Bec® 0,05 kr

CreneHb 3awmtbl  IP 67 (c 3aiwmToi
OT MbINK 1 Bpe-

MEHHOT0 Norpy-

XEHWA B Boy)

Knacc 6esonacko-  CATIV 1000 B
c

Pasmepsbl 161,5 x 28 x
(0= W= B) 33 MM
bartapeu 2x1,5BLR0O3

(AAA)

A)  OBbIUHO NPUCYTCTBYET TONBKO HEMPO-
BoAsAlLee 3arpssHeHure. OfHaKo, Kak
NPaBHNo, BO3HUKAET BPEMEHHaA Npo-
BOAMMOCTb, BbI3BaHHasA KOHAEHCALM-
ei.

B) Bec be3 barapei

C) Kareropua uamepeHuii IV oTHOCHTCA K
UCMbITATENbHBIM U U3MEPHUTENbBHBIM Lie-
NAIM, NOAKIOUEHHbBIM K HU3KOBOMTHOM
3NEKTPOCETH 30aHHS.

YcraHoBka/3aMeHa
barapeiku

[ina paboTbl TecTepa HanpsXeHUs pe-
KOMEHZYETCA MCNOb30BaTh LIENOUHO-
MapraHuesble batapeu.

» OTKpyTUTE KPbILIKY OTCEKa batapeit
(5).
» BcraBbTe batapeu.
MeHsliTe cpa3y Bce baTapeiku
OIHOBPEMEHHO. Mcnonb3yite

TONbKO ﬁaTapeﬁKM O[IHOro npousBoaun-
Tens 1 OAMHaKOBOW EMKOCTH.

[Tpy 3aTOM CneauTe 3a NpaBunb-
HOW NONAPHOCTbIO, Kak NoKasa-
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HO Ha bOKOBOW CTOPOHE TeCTepa
HanpsXeHus.

B cnyuae paspsakv batapei nogaetca
3BYKOBOW CHrHar, 0ba cBeToamnosia
((7) / (8)) HaunHatoT Murath 1 TECTEP
HanpsAXeHWs BbIKNIOYAeTCA.

» W3Bnekaiite 6atapeu 3 uamepu-
TENbHOro MHCTPYMEHTa, ecnu
NpoAONKUTENbHOE BpeMA He by-
nete paboratb ¢ HUM. [1pu fnu-
TENbHOM XPaHEHWM BHYTPU U3MEpPU-
TENbHOr0 MHCTPYMEHTA BO3MOXHA
Koppo3us batapen.

Paborac
HHCTPYMEHTOM

» Mepea KaXabIM NPUMEHEHHEM
CHauana nposepAiTe npubop Ha
KaKoM-nn60 yxke H3BECTHOM BaM
MCTOYHHKE HanpsKEHNs.

» 3awmMuainTe Tectep or Bo3aen-
CTBHA BNar1 1 NPpAMOro ConHeu-
HOTO H3NyYeHus.

Bkniouenue/BbiKnoYEeHHE

> KopoTKO HaXXMH1TE KHOMKY @ uto-
Obl BKMIOUMTb TECTEP HAMPAXKEHWA.
Mocne 3Toro TecTep HanpsXKeH!s
BbINO/HAT CamonpoBepKy. Mpu no-
[Jaue 3BYKOBOTO CUrHana rectep
HanpsXeHWs BUOPUPYET, UCMbITa-
TenbHbIM Wwyn (1) MuraeT kpacHbiM/
3eMeHbIM/0paHXeBbIM U MUTatoT
oba caetopuopa ((7)/(8)).
Mocne ycnelwHoi caMonpoBepKy
CBETOAMO/ PEXHMA BbICOKOTO
HanNPAXEHHS High TOPUT BenbIM, a
ucnbitatenbHbli wyn (1) —3ene-
HbiM. TecTep HanpsAXeH!s roToB K
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pabore, T. e. K pacno3HaBaHuio
nepeMeHHOro HanpsXXeHusA B
nuanasoHe ot 90 no 1000 B~.
CamonpoBepka noeTopsieTca B o-
HOBOM pexuMe Kaxzble 5 cekyHa
110 TeX Nop, NoKa TecTep Hanpsxe-
HWA He DyaeT BbIKNIOUEH.

Ecnu peaynbTat camonpoBepku
ObIn HeyaauHbIM, TECTEP HanpsXe-
HWA BbIK/MIOYAETCA.

» YnepxuBainTe KHOMKy (D HaXaTown,
uT0bbI BBIKMIOUNTL TECTEP HANPA-
eHus. [py 3ToM NofaeTcA 3ByKO-
BOW CUTHan v TeCTep HanpAXeHUA
BUOpUpYET.

He ucnonb3yiTe Tectep Hanps-
KEHHUA, €CNIU NPU 3amycke He
pasfaeTca 3BYKOBOW CUrHan u/unu

€C/N1 TeCTep HanpsXeHua He BUbpupy-
er.

Ecnu B TeueH1e NnpuMepHO 5 MUH. Ha
TecTepe HanpsxeHus He byneT Haxarta
HW Of}Ha KHOMKa, TO TeCTep aBTOMarTH-
UeCKM BbIKNOYAETCA B LIeNAX IKOHO-
MUK 3apsafa batapen.

Mpoueaypa usmepeHus

[Mocne BKNIOUEHWA TeCTep Hanpsxe-
HWA B pEXUME BbICOKOI0 HanpaXeHHA.
CseToauon PEXK1Ma BbICOKOIo HanpA-

)XEHWS High FOPUT BENbIM.

» [Ina nepeknioyeHna aanasoHa
HaNPSXXEHWA Ha PEXMM HU3KOTO
HanNPAXEHUA HAOKMUTE KHOMKY mode.,
IMocne atoro benbiM 3aroputcs cae-
TOAMOA PEXKMMa HU3KOO Hanpsxe-
HWA Low. TeCTep HaNPAXEH!A roToB
K pacnosHaBaH I NepeMeHHoro
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HanpsXXeHWA B iManasoHe ot 24 ao
1000 B-~.

B pexume HU3KOTO Hanpsxe-

HUA Low TECTEp HanpsxeHus 6o-
Nee UyBCTBUTENEH K ANEKTPUUECKUM
nomexam u wymy. Ucnonbayite pe-
XMM HU3KOTO HaNPSXKEHNA TONbKO B
cpepax co cnabbiM1 INEKTPUUECKUMHU
nonsmu.

» [lepxuTe ucnbitatenbHbii wyn (1)
PALOM C NPOBEPAEMbIM 0ObEKTOM
WK PO3ETKOM NEPEMEHHOTO
HarnpaXeHus.

Mpu pacnosHaBaHWK NepemMeHHoro
HanpsXeHWs NoaaeTca 3BYKOBOW CHr-
Han 1 TecTep HanpsxeH1a BUOpUpYyeT.
YacToTa 3ByKOBOIO CUrHana v Bubpa-
LIMK1 yBENMUMBAETCA N0 Mepe Bo3pac-
TaHWA MHTEHCMBHOCTM Pacno3HaHHOro
HanpsXeHus.

McnbitatenbHbii wyn (1) curHanuau-
PYET pasnuuHble COCTOAHUA TecTepa
HanNPSXeHNs, CM. TabnuLy HUXKe.

MocTosH- ToTOB K paboTte, HO Hanps-
HbIV 3ene- XEHMWE He pacnosHaHo.
HblH

Murato- PacnosHaHo nepemeHHoe
LUK Kpac- HanpsKeHHe.
HbIA

Murato- PacnosHaHo nepemeHHoe
LM/ OPaH- HanpsXeHUEe MeHbLUe UK
KeBblt paBHo 50 B.

KapmaHHblii hoHapb

> Haxxmute kHonky &, utobbi BKIIIO-
UWTb UMK BBIKMIOUNTb KaPMaHHbI
hoHapb.
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Ecnu TecTep HanpseHus He UCronb-
3Y€TCA B TeUeHWe NPUMEPHO 5 MUH,
KapMaHHbI# hoHapb aBTOMATUUECKH
BbIKMIOYAETCA.

3BYyKOBOW CHrHan

» Haxmute KHonky ) 1 YAEPXKH-
BaliTe ee HaXaTou B TeUeHue Npu-
MepHo 1,5 ¢, utobbl OTKNIOUKTD
3BYKOBOW CHrHan.

Mocne cnepyioLLEero BKMOYEHHA Te-

CcTepa HanpsXeH1s 3BYKOBOW CUrHan
ByneT BHOBb 1OCTYMEH.

YctpaHeHue
HEeHCNpaBHOCTEH

TecTep HanpsKeHUA
Gonblue He BKNIOYaeTcs.

MpuumnHa: He[OCTaTOYHOE HanpsAXe-
HU1E INEMEHTOB N1TaHua (< 2,4 B).
Cnocob ycTpaHeHus: 3ameHuTe bara-
peu.

TecTep HanpAXeHHsA He
pacno3HaeT HanpsXXeHue.

MpuumHa: oneparop He AepXHUT TecTep
HaNPAXEHWUA CaM 1 He UCNONb3yeT
nepuaTki1 BO BPeMA NPOBEPKM Hanps-
KEHUA.

Cnocob ycTpaHeHus: fepxuTe Tectep
HanpskeHus B pyke be3 nepuarok.
MpuumnHa: npoBepaembli NPOBOA Ya-
CTUYHO 3arnybneH UK NPONoXeH B 3a-
3eMNeHHOM MeTannueckoM kabene-
npoBoge.

Cnocob ycTpaHeHus: Ans BbINoNHe-
HUS U3MEPEHUI HaauTe noaxoasLiee
mecTo be3 3amblKaH1A Ha 3eMAI0.
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MpuumHa: (3neKTpo)MarHuTHoE none,
€03/}aBaeMOe UCTOUHWKOM Hanpsxe-
HHSA, HApYLUAETCA UK NOAABNAETCS.
Cnoco6 ycTpaHeHus: YCTpaHHTe npu-
UMHY HEUCNPABHOCTH.

MpuumnHa: TecTep HanpAXeHUA 1C-
NoNb3yeTcsa He B COOTBETCTBUM C TEX-
HWYECKUMU [LaHHBIMU.

Cnocob yctpaHeHus: (cM. , TexHnue-
CKue laHHble”, CTpaHuua 184).

TexobcnyxuBaHue U
cepBHUC

TexobcnyxxuBaHue u
OYKCTKa

Bcerna aepxute Tectep HanpAXeHus B
uncToTe.

He norpyxaiTe Tectep HanpsXeHWs B
BOAY UMK SpYr1e XUAKOCTH.
BbITpaliTe 3arpAsHeHKA Cyxon U MAr-
KOW TPANKOW. He UCcnonb3yHiTe Kakue-
N1BO UKCTALLME CPEACTBA UMK PACcTBO-
puTenu.

Mpy HeobxoaUMOCTH peMoHTa nepe-
LUNNTE TECTEP B CEPBUCHBIN LIEHTP.

CepBucu
KOHCYNbTHPOBaHHKE MO
BOMPOCaM NPUMEHEHHA

CepBUCHbIV OTAEN OTBETUT Ha Bce Ba-
LM BOMPOCHI N0 PEMOHTY W 06CIyXU-
BaHuIo Balluero npoaykTa, a Takxe no
3anuactaM. CH0poUHbIE UEPTEXH U UH-
hopmaLMs 0 3anacHbIX YaCTAX Haxo-
pATcA Ha: www.bosch-pt.com
KoHcynbTaHTbl M0 BOMPOCaM npuMeHe-
Hus Bosch ¢ yaoBonbcTBHEM NOMOTYT
Bam npv Bonpocax B OTHOLLEHWH Ha-
LUMX NPOAYKTOB M NPUHAANEXHOCTEN K
HUM.
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Moxany#cra, BO Bcex 3anpocax U 3aka-
3ax 3anuacteil 06A3aTenbHo ykasbl-
BalTe 10-3HauHbI/ TOBapHbIA HOMEP
10 3aBOZICKOM Tabnuuke uspenua.

[Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Ka-
3axcraH

[apaHTuitHoe obcnyX1BaHHUE U PEMOHT
3NEKTPOMHCTPYMEHTa, ¢ cobniofeHnem
TpeboBaHKi M HOPM U3rOTOBUTENA
NPON3BOAATCA Ha TEPPUTOPUH BCEX
CTpaH TONbKO B (OMPMEHHbIX UK aBTO-
PHM30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «Po-
6ept bouwy. MPEAYNPEXIOEHUE! Uc-
nonb3oBaHKWe KOHTPadaKTHOM NPOAYK-
L{UM ONACHO B 3KCMTyaTaLluu, MOXeT
np1BecTy K ywiepby ans Bawero 3go-
poBbA. U3rotoBnexu1e 1 pacnpocTpa-
HeHWe KOHTpacaKTHOM NPOAYKLMH
npecnegyetca no 3akoHy B aiMUHH-
CTPaTMBHOM M YTONIOBHOM MOPAAKE.

Poccua

YNonHOMOUeHHas U3roToB1TENEM Op-
raHusaums:

000 «Pobeprt boww» BawwyTtuHckoe
wocce, Bn. 24

141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.
Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail:
info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Mpouue cepBuUCHbIe anpeca
HaXoAATCA Ha:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ytunusauyus

OTCNyXH1BLUME CBOW CPOK M3MEPUTEND-
Hble UHCTPYMEHTbI, PUHALIEXHOCTH U
YNaKoBKy CNeayeT cfiaBaTb Ha 3KONorvu-
UECKM UMCTYIO PEKYMEPALIMI0 OTXOLIOB.
He BbibpacbiBaiiTe u3mepy-
TeNbHbIE UHCTPYMEHTbI U
barapeiku B bbITOBOI My-
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cop!

Tonbko ana ctpaH-uneHos EC:

Bblweswue u3 ynotpebnequs uamepu-
TeNbHblE MHCTPYMEHTbI, @ TAKXKe Henc-
NPaBHble U1 OTCNYXKUBLUKE CBOW CPOK
aKKyMynAaTopbl/6aTapen JOmKHbI bbiTb
YTUNU3UPOBaHbI OTAENbHO. Bocnonb-
3yATeCb NPEAYCMOTPEHHbIMM 1A 3TO-
ro cucteMamu cbopa.

Mpy HENPaBUNBHON YTUNM3ALMK OTPA-
BOTaHHOE 3NEKTPUUECKOE U ANeK-
TPOHHOE 060pyA0BaHUE MOXET OKa-
3aTb BPE/HOE BO3/IENCTBHE HA OKPY-
KaloLLLyi0 Cpeay U 30POBbe UenoBeka
13-32 BO3MOXXHOIO NPUCYTCTBHA Onac-
HbIX BELLECTB.

YKpaiHcbKa

Bka3iBKH 3 TeXHIKH
be3neku

Mpouutaiite
BCi BKa3iBKH i
AOTpUMYiiTec

faix.
Bukopuctanu

A MyNnbTUMeTpa 6e3 foTpUMaHHA

LMX iHCTPYKLiA MOXXe NPU3BECTH A0

NOLWKOMKEHHA IHTErPOBaHUX

3aXMCHUX MeXaHiamiB. HAIMHO

3BEPIFAWTE Ll BKA3IBKM.

» He npoBopbTe BUMipIOBaHHA B
Mepexax 3 Hanpyroio BuLLe
10008B.

» He BUKOpUCTOBY#TE MyNbTUMETP
ANA BU3HAYEHHA BiACYTHOCTI
Hanpyru.
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» He BuKopuCTOBY#iTE TECTEP
Hanpyrw, AKILO BiH Ma€ 03HaKK
nowKoAxeHHs abo He npaLjoe
HanexXHuM uuHom. Mepep
BUKOPUCTaHHAM nepesipTe
TECTOBUI 30HA Ha HaABHICTb
TpimH abo nonomok.

» ByabTe ocobnuso obepexHi npu
pobori 3 Hanpyroio Buwie 30 B
3MiHHOro cTpymy abo 60 B
nocriiHoro ctpymy! Hagitb npv
TaKil Hanpysi BU MOXeTe OTPUMATH
Hebe3neuHui s XUTTA yaap
CTPYMOM, AIKLLO J0TOPKHETECA [10
€NeKTPUUHKUX NPOBIAHMKIB.

» Hanpyra moxe 6yT1 npucyTHs,
HaBiTb AKLLO He 3'ABNAETbCA
Bi3yanbHuii abo 3BykoBUii
CHrHan. I3onauis, nepepis kabento,
1oro ekpaHyBaHHa abo BiacTaHb Bif
[KEpena Hanpyru MoXyTb
BMNMBATH HA PE3YNbTaTH TECTY.

» [ig uac BUMiptoBaHHA
nepeKoHanTecs, L0 € JOCTATHE
3a3emneHHa. MynsTumeTp Moxe
He BUABUTY Hanpyry, AKLO
3a3eM/eHHA HeoCTaTHe
(Hanpuknap, uepes i3onoBanbHe
B3yTTA abo nepebyBaHHA Ha
npabuHi).

» MynbTUMeTp MOXe
KOPHCTYBaTHCA NULLE
KBanicgikoBaHW| NpaLiBHUK.

» BipnaBaiite MynbTUMETp Ha
PEMOHT nuLe KBanidikoBaHUM
thaxiBuam Ta nuwe 3
BUKOPUCTAHHAM OPUriHaNbHUX
3anyacTwH. [liue 3a Takux yMoB
Ball MynbTUMETP i Hapani byae
3anuwarucs besneuHum.

» He npaujoitte 3 MynbTUMETPOM Y
cepepoBHLLi, Ae icHYye Hebeaneka
BHOYXY BHacnigoK NPUCYTHOCTI
rOpIOUMX PiauH, rasie abo nuny. Y
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MyNbTUMETPI MOXYTb
YTBOPIOBATMCA iICKPH, Bif AKUX
MOXKe 3aimatucs nun abo napu.

» MynbTUMETp He MOXKe BUABUTH
Hanpyry B eKpaHoBaHOMY Kabeni
Ta B Mepeax NnocTinHoro cTpymy.

» He ponyckaiite BnnuBy Ha
MYNbTHUMETP eKCTPeManbHUX
Temneparyp abo TemnepaTypHux
nepenagie. Hanpuknag, He
3anuLanTe Moro HafoBro B
aBTOMObIN. Y pasi 3HauHMx
KONWBaHb TeMneparypu nepea
nouatkom poboTu fauTe Tectepy
Hanpyr1 OXONOHYTH, NEPLL HixX
BBOJIMTM 11OTO B eKcnnyaralito.
EKkcTpemanbHi TeMneparypu 1a
TEMMEPATYPHi nepenagmn MOXyTb
noripLIyBaTv TOUHICTb
MynbTUMETPA.

CHMMBONH Ta IXHE 3HAUEHHA

IMpucTpiit 3 noaginHAM abo
NOCHUNEHNM i30M1K0BaHHAM

YBara! Hebeaneka ypaxeHHs
€NEKTPUYHNM CTPYMOM!

Onuc npoAykry i
nocnyr

Mpu3HaueHHa npunapy

MynbTUMeETp Npu3HaueHui ana
De3KOHTAKTHOTO BUMipIOBaHHS!
Hanpyrv 3MiHHOrO CTPYMY B Aiana3oHi
Bif 24 po 1000 BonbT.

TecTep Hanpyr1 NpuaaTHUi ana
BUKOPUCTaHHSA B NPUMILLEHHI.

306paxkeHi KOMMOHEHTH

HyMepaujis 306pakeHNUX KOMMNOHEHTIB
NOCUNAETbCA Ha 300paXKEHHA
MYNbTUMETPA Ha MantoHKax.
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(1) TecroBui 30HA

(2) KuweHbkoBUI NixTap

(3) MaHenb kepyBaHHA

(4) 3atvckau ons KpinneHHs

(5) Kpuuwka Biaciky ana
aKymynatopa

(6) AxymynsaTopHi batapei

(7)  Hign IHauKaTOP PEXUMY BUCOKOT
Hanpyrv1 (90-1000 B 3miHHoro
cTpymy)

(8)  Low IHaMKaTOP PEXUMY HU3BKOT
Hanpyru (24-1000 B 3miHHoro
cpymy)

(9)  woae KHOMKa NEpeMUKaHHA
pexumy

(10) @ Kronka ysimkHenHs/
BUMKHEHHS

2 .
(11) A KHonka yBiMKHEHHs/
BUMKHEHHA KULLEHbKOBOTO
nixTaps

TexHiuHi pani

MynbtumeTp GVD 1000-17

ToBapHui HoMep 3601K770..

[ianasoHn 90-1000B
BUMIipIOBaHb 3MiHHOrO CTpyMy /
24-1000B

3MiHHOrO CTPYyMY

[lianasoH yacToTv 50/600y

3aranbHa inopmauis

Poboua -10°C... +50°C

Temneparypa

Temneparypa -40°C...+70°C

3bepiraHHs
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MynbTumeTp GVD 1000-17

BigHocHa 80 % (be3
BOMOFiCTb NOBITPA KoHAeHcalii)
MaKc.
Makc. Bucota 2000 m
BUKOPUCTaHHA
Hap penepHoio
BUCOTOHO
CTyniHb 2
3abpyaHeHoCTi
BifNOBIAHO A0
IEC61010-1"
ABTOMaTHUUHE 5xB
BUMKHEHHS
npubn. uepes
Bara® 0,05 kr
CTyniHb 3axucTy IP 67 (3axucT Bin
nuny Ta
TMMUacoBOro
3aHypEeHHA)
Knac saxvcry CATIV 1000 B®
Po3wmipn 161,5 % 28 x
(0 x LW x B) 33 Mm
AKYMYNATOPHI 2x1,5BLR0O3
barapei (AAA)

A) 3asBuuait NPUCYTHE NULLE HENPOBiAHE
3abpyaHenHs. [poTe, ik npaBuno,
BMHMKAE TMMUACcOBa NPOBIfHICTb uepe3

KOHAEHcaLllilo.

B) Bara be3 akymynaropis

C) Kareropis BumiptoBaHHs [V
3aCTOCOBYETHCA 0 BUNPODYBANbHHUX i
BUMIPIOBANbHUX NAHLOTIB, AKI
NiAKNIOYEHi o xepena
HU3bKOBOMTHOI MEPEXi B

NPUMILLEHHI.

BcTtpomnaxHA/3aMiHa

barapeiku

Y MynbTUMETPi PEKOMEHAYETHCA
BUKOPUCTOBYBATH NY)XHO-MapraHLesi

barapei.
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» BinkpyTiTb KpULLKA Bigciky ana
akymynstopa (5).
» BcraBTe akymynaTopHi barapei.

MinsitTe Binpasy Bci batapeiiku.

BuKkopucToBY#iTe nuLLe
baTapeiku ojHoro BUpobHHUKa i 3
0[]HAKOBOIO EMHICTIO.

[Mpu LbOMy 3BEpTaNTE yBary Ha
NpaBH/bHY HaNpaBNeHiCTb
NOMOCIB, K Lie NOKa3aHo Ha bOKOBI
CTOPOHi MyNbTUMETPA.
Konu akymynsTop1 po3pagaTbCs,
NpOnyHae 3BYKOBUH CHUrHan, 0buasa
iHoukatopu ((7) / (8)) nounyTb
Bnumaru, a MynsTUMETP BUMKHETHCH.
» Buiimaiite 6aTapeiiku 3
BHUMIipIOBaNbHOro iHCTPYMeHTa,
AKLLO TPUBaANMUI vac He bypete
KOPHUCTYBaTHCA HUM. [1pu
TpUBanoMy 3bepiranHi batapeiku
MOXYTb KOPOMYBATH Y
BUMIpIOBANbHOMY iHCTPYMEHTI.

Pobota

» lepepn nouatkom pobotu
nepeBipanTe MyNnbTUMETP Ha
BifloMOMY AXXepeni Hanpyru.

» 3axuwaitte MynbTHMETP Bif
BOMNOTH Ta NPAMUX COHAUYHUX
NPOMEHIB.

YBiMKHEHHA/BUMKHEHHA

» YBIMKHITb MyNnbTUMETP KOPOTKUM
HaTUCKaHHAM KHOMKH (D
MynbTUMETP BUKOHYE
camoTecTyBaHHs. lponyHae
3BYKOBMI CUTHan, MynbTUMETP
Bibpye, TectoBui 30HA (1) bnmae
UEPBOHWM / 3eNeHNM / noMapaHue
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BUM KONbOPOM, a 0b1asa
iHaukatopu ((7)/(8)) bnumaioTb.
[Ticna ycniwHoro camoTecTyBaHHsA
iHOMKATOP PEXUMY BUCOKOT
Hanpyru High 3aropAETbCA DinUm
KONbOPOM, a TecToBHi 30HA (1) -
3eneHnM. MynbTUMETp rotoBui 10
BUKOPMCTaHHA AN1A BUABNEHHS
Hanpyru 3aMiHHOro CTpymy B
nianasoHi Big 90 ao

1000 B 3miHHOrO CTPYMY.
CamoTecTyBaHHA BUKOHYETbCA
be3nepepBHO y HOHOBOMY peXxMMi
3 iHTEpBanom y 5 cekyH, oK1
TecTep Hanpyru He byae BUMKHEHO.
ko camoTecTyBaHHA He byno
YCMiLUHAM, MyNIbTUMETP
BUMMKAETbCA.

» LLIob BUMKHYTM MynbTUMETP,
HaTUCHITb | YTPMMYHTE KHOMKY @
lponyHae 3ByKOBHI CUTHan, i
MyNbTUMETP 3aBibpyeE.

He BuKopucTOBY#HTE

MYNbTUMETP, AKLLO B He uyeTe
3BYKOBOIO CUrHany npu 3anycky i/abo
BiH He Bibpye.

AKLL0 NpoTArom 5 XBUNUH He byae
HaTUCHYTa )XOAHA KHOMKa Ha
MYNbTUMETPI abo AKLLO Hanpyra He
byne BUABNEHa, BiH aBTOMATMUHO
BUMKHETbCA, 1106 3a01LaanTH
aKyMyNATOPH.

Mpoueaypa BUMipIOBaHHA

Micna yBiIMKHEHHA MyNbTUMETP
NpaLioe B PEXUMi BUCOKOI Hanpyru.
[HOMKATOP PEXUMY BUCOKOI HANpyry

High CBITUTbCA biNUM KONbOPOM.
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» o6 nepekntounTH fianasoH
Hanpyru B PeX1M HU3bKOI HANpyru,
HATUCHITb KHOMKY mode. [1iCNA LIbOrO
IHAMKATOP HM3bKOT HaNpyr1 Low
3aropuTbeA DiNUM KONbOPOM.
MynbTUMeTp roToBMI 4O
BUABNEHHA 3MIHHOI HANpPyrv B
fAianasoHi Bia 24 fo
1000 B 3miHHOrO CTPYMY.

Y pexuMi HU3bKOi HaNpyrv Low

MyNbTUMETP BinbLu uyTNUBUIA 4O
€NEKTPUUHKX NePeLLKOA i 30ypeHb.
BuKOpUCTOBYHTE PEXUM HU3BKOI
Hanpyrv nuLLe B cepefoBMLLaX 3i
CnabkUMK enekTPUUHUMHU NONAMK.

» YTpUmyiTe TECTOBUH 30HA,
(1)nobnuay TecToBaHoro 0b'ekta
ab0 [10 PO3ETKM 3i 3MiHHOIO
Hanpyroto.

lpu BUABNEHHI 3MiHHOT HAaNPYrK NyHae
3BYKOBWI CUrHan, a MynbTUMETP
Bibpye. UacTota 3ByKOBOrO CUrHany i
Bibpauii 3pocTac 3i 3binblUeHHAM cHnu
BUABNEHOI HAaNpyry.

TecToBui 30HA (1) curHaniaye npo
Pi3Hi CTaHX MyNbTUMETPA BiANOBIAHO
J10 HaBe/IeHOI HIKUE Tabnuuji.

TectoBu# 3HaueHHA
30HA,

TpuBane ['oToBHMI 10 poboTH,
CBITIHHA Hanpyra He BUABNEHa.
3€NeHoro

iHguKarop

a

BnnmanHsa BuABNEHO 3MiHHY
uepBOHOT Hanpyry.
0

iHaMKaTop

a
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TectoBu# 3HaueHHA
30HA

BnumanHsa BusiBneHo Hanpyry
noMapaHu  3MiHHOTO CTPYMY MeHLLe
€BOro abo pieHy 50 B.
iHguKatop

a

KuweHbKoBHI NiXTap

» HatucHiTb kHonky &/, w06
YBIMKHYTM 2D0 BUMKHYTH
KWLLIEHbKOBWI NixTap.

AKLLO MyNbTUMETP He
BUKOPUCTOBYETLCA MPOTATOM
npuUbNKU3HO 5 XBUNUH, NixTap
aBTOMATMUHO BUMMKAETbCA.

3ByKOBUH CUrHan

» HaTUCHITb | yTpUMYyHTE KHOMKY )
npubnuaHo 1,5 cekyHau, ob
BUMKHYTU 3BYKOBWI CUrHa/.

[p1 HAacTyNHOMY BMUKaHHI
MYNbTUMETPA 3BYKOBUW CUrHaN 3HOBY
Oyne poctynHum.

YcyHeHHA
HecnpaBHOCTEH

MynbTumeTp binbie He
BMUKAETbCA.

Mpuumna: Hanpyra akymynaropa
CTana HeflocTaTHboH (TO6TO MeHLe
2,4B).

YcyHeHHA: 3aMiHiTb aKyMynATopHi
barapei.
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MynbTMMeTp He BUABNAE
JKOAHOI HaNPYrH.

Mpuumnna: Kopuctysau He TpUMae
MYNbTUMETP B pykax abo He
KOPWCTYETbCA PyKaBUUKaMM Mif uac
nepeBipK1 HaNpyru.

YcyHeHHs: Bi3bMiTb MynsTUMETP B
pyKy 6€3 pyKaBHUUOK.

MpuumHa: TecToBaHWM PIT YaCTKOBO
3aKonaHui abo 3HaxoauTLCA B
3a3eMneHOMy MeTaneBomy kabeni.
YcyHeHHs: 3HanaiTb BiANoBigHe Micle
De3 3a3emMneHHs AnA NpoBeaeHHsA
BMMipIOBaHa.

Mpuumna: MarHitHe none, wo
reHepYETbCA [KePeNoM Hanpyru,
nopyLyeTbcs abo NpUrHiuyeTbea.
YcyHeHHs: YcyHbTe 3aBajy.
Mpuumnna: MynstmeTp He
BUKOPMCTOBYETHCA BiANOBIAHO 1O
TEXHIUHUX JaHMX.

YcyHeHHs. (auB. , TexHiuHi aaHi®,
Cropika 195)

TexHiuHe
obcnyroByBaHHA i
cepBic

TexHiuHe 06cnyroByBaHHA i
OYHLUEHHA

TpuMaiTe MynbTUMETP 3aBXAM Y
UUCTOTI.

He 3aHyptoiite MynbTMETp y BOAY ab0
iHLLI PignHA.

BuTupaiite 3abpyaHeHHs BONOroto
M’AIKOIO raHuipKoto. He
BUKOPUCTOBYMTE XKOLHUX MUIOUMX
3acobiB abo PO3UMHHHUKIB.

Hagiwnits MynbTUMETP Ha PEMOHT.
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Cepsic i KOHCynbTaUii 3
NUTaHb 3aCTOCYBaHHA

CepsicHa MaiCTepHs BiANOBICTb HA
3aMKUTaHHA CTOCOBHO PEMOHTY i
TexHiuHoro obcnyroByBaHHA Baworo
BUpoby. CknafianbHi KpecneHHs 1a
iHchopmaLis Npo 3anacHi yacTHK
TaKOX Po3TalloBaHi Ha: www.bosch-
pt.com

Komanpa cnispobithukis Bosch 3
HafaHHA KOHCYNbTaliM LWoAo
BUKOPUCTaHHA NPOAYKLIT i3
3a/10BONEHHAM BifINOBICTb Ha Balui
3aMnM1TaHHA CTOCOBHO HALLOT NpoayKuLii
Ta Npunaaan ao Hei.

Y pasi BCix A0AATKOBKX 3anuTaHb Ta
3aMOBNeEHHA 3anyacTuH, byab nacka,
000B’A3k0B0 3a3HaualTe 10-3HauHui
HOMeP ANA 3aMOBNEHHS, HABEAEHHH
Ha 3aBOACHKIN TabnuuLi npoaykTy.
[apaHTiliHe 0bcnyroByBaHHA i PEMOHT
€NeKTPOIHCTPYMEHTY 3MINCHIOITbCA
BifINOBIAHO [10 BUMOT i HOPM
BUrOTOBNIOBAYA HA TEPUTOPI BCIX
KpaiH nuuwe y hipmoBux abo
ABTOPU30BAHKX CEPBICHMX LiEHTPax
ipmu «Pobept boww». MOMEPEKEH-
HA! BukopucTaHHsA KOHTpadakTHOI
npoaykuii HebeaneuHe B ekcnnyarauii i
MOXe MaTW HeraTUBHI Hacniaku Ans
3[0pOB’A. BUroToBneHHs i
PO3MOBCIOMKEHHSA KOHTpaaKTHOT
npoaykKuii nepecniayeTbcs 3a 3aKoHOM
B a[iMiHiCTPAaTUBHOMY i
KPUMiHanbHOMY MOPAZKY.

YkpaiHa

bow CepgicHuit LieHTp
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB

ByN. Kpaihsa 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®akc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/uafuk
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Anpeca PerioHanbH1X rapaHTiiH1X
CEepBiCHUX MalCTepeHb 3a- 3HaueHa B
HauioHanbHoMy rapaHTiiHOMY TanoHi.

Moganbui cepBicHi agpecu
HaBefeHi Ha:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

YTunisauia

BuMiptoBanbHi npunagu, npunaaas i
ynakoBky Tpeba 3aaBatu Ha
€KOMOTiUHO UMCTY MOBTOPHY
nepepobky.
He BukupanTe
BUMIpIOBANbHI IHCTPYMEHTH
i batapeiiku B nobytose
cmitTal

Nuwe ana kpaix €C:

HenpuaatHy 10 BUKOPUCTaHHA Ta
nedeKTHY BUMIpIOBarbHY TEXHIKY, a
TaKOX BUKOPUCTaHi aKyMyNATOPHi
barapei/batapei HeobxigHoO
yTUni3yBath okpemo. Ckopuctantecs
nepenbaueHUMK AN LIbOro cucTeMamu
360py.

Y pasi HenpaBUNbHOI yTUAI3aLT
BiiNpaLboBaHe eNekTpUuHe Ta
€eNeKTPoHHe 0bnaaHaHHA MoXe MaTH
LWKIZNUBKI BNAIMB HA HABKOMMLLHE
CepefoBHLLe Ta 3[,0POB'A Nofiel uepes
MOXMBY HAABHICTb HeDe3neuHux
PEUOBHH.
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Kasak

Eypasusa
3KOHOMMKanNbIK,
oparbiHa (Kepen
ofjaFblHa) MyLue
MeMneKerTep
aymarbiHga
KongaHbinagbl

OHAIPYLUIHIH BHIM YLUiH KapaCTbipFaH
nanaanany KyxarrapblHblH KypamblHAa
nanaanaHy eHiHaeri ocbl HyCKaynblK,
CoHbIMeH bipre KocbiMLanap fia
Bonybl MyMKiH.

CoMKeCTiKTi pacTay »arnbl aknapar
KocbIMLWaza bap.

OHimAi eHAipreH MemMnekeT Typansbl
aKnapar eHiMHiH KOpnyCcbiHAA XaHe
KOCbIMLLAAA KOPCETINreH.

OHgipinreH mepsimi Hyckaynblk
MyKabacblHblH COHFbI BETIHAE XKaHe
©HiM KOpNyCbIHAA KepCeTinreH.
MmMnopTepre KatbicTbl banaHbic
aknmapar eHim KanTamacblHaa
KepceTinreH.

OHimai naiiganany mepsimi

OHIMHIH KbI3MeT eTy Mep3iMi 7 Xbin.
OHpipinreH Mep3iMHeH bactan (eHaipy
KYHi 3aybIT TaKTaMLIacbIHAA Ka3blNFaH)
icTeTner 5 Xbin CakTaFaHHaH CoH,
eHiMAi TeKcepycis (cepBUCTIK Tekcepy)
nanaanaHy yCbiHbINManapl.

KbiameTkep Hemece

naiAanaHyLwbIHbIK KaTenikTepi MeH

icTeH wWbIFy cebenTepiHiH, Tisimi

~ ©HiM KOpnyCblHaH Tikenewn TyTiH
LWbIKCa, NanaanaHbaHpl3

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



Kasak | 205

ayblH —LUALLIbIH Ke3iHfe CbipTTa
(nanapa) naiaanaqbaxpl3

KOpMyC iliHe Cy KipCe KypbINFblHbI
KOCyLLIbl DoNMaHpI3

LLlekri kyii 6enrinepi

6HiM KOPNYCbIHbIH 3aKbiMAanybl

Kbi3meT KepceTy Typi MeH Xuiniri
Op nanaanaHyfaH CoH eHimpi Tasanay
VCbIHbINAAI.

Cakray

KYpFaK ep/e cakTay kepek
XOFapbl TeMnepartypa Ke3iHeH xaHe
KYH CaynenepiHiH acepiHeH anbic
caKTay kepek

CcaKTay KesiHfe TemneparypaHbly
KEHeT aybITKyblHaH KopFay Kepek
erep Kyparn Xymcak CoMKe Hemece
NNACTUK KENCTe XETKi3ince OHbl OCbl
03iHiH KopFarbiLl KabbiHAA cakTay
YCbIHbINaAbl

CcaKray LWapTTapbl Typanbl KOCbiMLIA
aknapar any ywidn MEMCT
15150-69 (LLlapT 1) KyxaTblH
KapaHbl3

Tacbimanpay

TacbIManfay KesiHae eHimai
KynarTyFa xoHe Ke3 KenreH
MeXaHWKanblK biknan eTyre Katax
ThIHbIM CanbiHazbl

bocarty/xyKkTey KesiHae nakeTi
KblCaTblH MaLLMHANApAbl
narpganaHyra pykcar bepinmenpai.
TacbiMangay LapTrapbl TanantapbliH
MEMCT 15150-69 (5 wapr)
Ky>KaTblH OKbIHbI3.
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Kayincisgik
HycKaynapbl
bapnblk,
HyCKaynapab!
@ A OKbIN

opbiHAay

Kepek. KepHey cbiHay KypanbiH ocbl

HyCKaynapfa caii nanganan6ay

KepHey cblHay KypanbiHpaFbl

KipikTipinreH kayinciagik

LuapanapbiHa XaFbIMCbI3 acep

etepi. OCbl HYCKAYNAP[bI

KAYINCI3 TYPAE CAKTAHbI3.

» Onwey apeketrepid 1000 B
LIaMacbIHaH XOFapbl KepHeyre He
KOHTYPNapAa opbiHAAHbI3.

» KepHey cbiHay KypanbiH
KePHeYAiH XKOKTbIFbIH TEKCepy
YWWiH naiaananbaunpi3.

» KepHey cbiHay Kypanbl
3aKbIMpanFaH bonca Hemece
BYPbIC XKYMbIC icTemMece, OHbl
naipanaHbanbi3. CbiHak,
YITBIFbIH NaiAananbac 6ypbiH
OHAA CbI3aTTap HeMece CbiHFaH
XepnepaiH XOKTbIFbIH
TeKCcepiKi3.

» 30 B aiiHbINnManbl KepHeyAeH
Hemece 60 B TypaKTbl KepHeyaeH
MOFapbl KePHEYNepMeH XyMbIC
icTereH ke3pae epekLue caKTblK
TaHbITbIHbI3! TinTi oCbiHAaN
KepHeynep, aNeKTp CbiMaapbIHa
TUTEH Xaraaiaa, emipre KayinTi Tok
COFY XXaFfanblH TYAbIPYbI MYMKIH.

» Busyangbi Hemece AblObICTbIK,
curian bepinmerenge ae, kepHey
6ap 6onybl MymKiH. OKLaynarbil,
CbIMHBIH, K&NIeHeH KUMachl,
CbIMHbIH, MainaHybl HeMece KepHey
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Ke3iHeH anblHybl CbIHaKKa acep eTyi
MYMKIH.

» Onuwey Ke3iHge xepre
TYMbIKTanyAblH, XeTKinikTi
bonFaHblHa Ke3 XKeTKi3iHi3. Xepre
TYMbIKTaNy xeTkinikcia bonfaHaa
(MbIcanbl, OKLIaynaHFaH ask,
KWiMHEH HeMece caTbl YCTiHae
TYpFaHHaH), KepHey CbiHay Kypanbl
elKaHaan KepHey aHblKTan
anManabl.

» KepHey cbiHay KypanbiH Tek
6inikTi MamaH naipananybl
Kepek.

» KepHey cbiHay KypanbiH TeK
6inikTi MamaHFa XaHe Tek
TYNHYCKa KOCankbl
DenweKTepMeH XKeHAETIHi3.
Ocblinaiiia KepHey CbiHay
KypanblHbIH Kayincisairi cakranagpl.

» JKaHaTblH CYHbIKTbIKTAp, ra3gap
HeMece LIaH, XKUbINFaH XapblnbIiC
Kayni 6ap opraga kepHey cbiHay
KypanbiH naiganaH6anpbi3.
KepHey cbiHay Kypanbl YILKbIH
LbIFAPbIN, WaHAbl XaHAbl HeMece
OyAbl TYTaHAbIPYbl MYMKIH.

» CbIM MaiinaHfaH Xaraanga xaHe
TYPaKTbl TOK KOHTYpNapbiHAA
KepHey CbIHay Kypanbl KepHeyai
aHbIKTal anmaiigbl.

» KepHey cbiHay KypanbiHa
afpbIKWa TemnepaTtypa Hemece
WYFbIN TEMNepaTypa esrepicrepi
acep etneyi kepek. OHbl, MbICa/bl,
aBTOKGNIKTe y3aK yaKbITKa
KanablpMaHpl3. KatTbl Temneparypa
e3repicTepiHiH arFaanbiHaa
anfbIMEH KepPHey CbiHay KypanbiH
KonaaHblCka eHrisbec bypbiH
KbINbITBIHbI3/CYbITbIHbI3. AWPbIKLLIA
TEMMNepaTypa HeMece Temneparypa
aybITKyNapbl OPbIH anfaH xaraanaa,
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KepHey CblHay KypanblHbIH AaAiri
TOMEHAEYiI MYMKIH.

Benrinep MEeH onappbliH, MaFblHacCbl

Koc Hemece KyLuenTinreH
OKLLIaynarbiLlbl 6ap Kypbinebl

Cak 60nbIHbI3, TOK COFY Kayni
bap!

OHiM XaHe Kyar
cHnaTTamachbl

Makcatbl 6oiibIHLIA
KonaaHy

KepHey cbiHay Kypanbl 24 xaHe
1000 BonbT apanbifbiHaarbl

alHbIManbl KepHey.i CbiMCbl3
TeKcepyre apHanfaH.

KepHey cbiHay Kypanbl benme iwiHae
narganaxyra apHanraH.

Kepcertinren kypampac

Oenwekrep

KepcerinreH kypamaac benwektepain,

Hemipnepi cypeﬁgpﬂeri KepHey CbiHay

KyPanblHbIH KepiHiCiHe KaTbICTbI.

(1) CbiHaK ywTbiFbl

(2) Kantawambl

(3) backapy TakTachl

(4) bBenpik KpiCKpILLbI

(5) batapes benimiHiH kaknarbl

(6) barapesnap

(7)  Hign Xorapbi kepHeyni
PEXUMHIH XKapblK AMOAbI
(90-1000BAT)

(8) Low TomeH KepHeyni peXx MHiH
Xapbik avoabl (24-1000 B AT)
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(9)  wose PeskvM TyiiMECi
(10) @ Kocy/ewipy Tyimeci

(11) S Kanta wambiHbi Kocy/
eLlipy Tyimeci

TeXHuKanblk ManiMeTTep

KepHey cbiHay GVD 1000-17
Kypanb!

OHiM HeMipi 3601K770..
Onwey 90-1000BAT/
[IManasoHbl 24-1000BAT
Kuiniktep 50/60T
[iManasoHbl

Kannbi xafgainap

Kymbic -10°C... +50°C
TEeMneparypachl

Cakray -40°C... +70°C
TemMneparypacl

CanbicTblpMansl 80% (koHpeH-
aya Cal|MAChI3)
bINFANABINbIFbI,

MaKc.

Heriari OuiKTiKTiH, 2000 m
YCTiHAEri MaKc.

nanaanaxy

buikriri

NacTaHy fiopexeci 2
IEC61010-1

CTaHgapTbl

6oitbiHia"

AsTOMaTThI TYPAE 5 MWH
eLipy

KYPbINFbICHIHbIH,

icke Kocbinybl

yaKpITbl, LWam.
Canmarbl® 0,05 kr
KopraHbic IP 67 (waH meH
napexeci KblCKa yaKbITKa
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KepHey cbiHay GVD 1000-17

Kypanbi
barbipynaH
KOpFafaH)
Kayincisgik knacbl ~ CAT IV 1000 BY
Onwempaepi 161,5x 28 x
(YXEXB) 33 MM
batapesnap 2x1,5BLRO3
(AAA)

A) Tek kaHa Tok eTki3beiTiH nac naga
6onappl, bipak kerbip xarfarnapaa
€epy HoTUXeCIHAE TO. BTKi3y KabineTi
narga bonybl KyTinepi.

B) batapesnapcbl3 canmarbl

C) IV enwey caHaTbl FUMapaTTbiH TOMEH
KepHeyni )eni KOHAbIPFbICHIHbIH
Ke3iHe XanFaHFaH TeKcepy XaHe
enLIey KOHTYpnapblHa xxapamasbl.

BarapesnHbl eHrisy/

anmacrbipy

KepHey cbiHay Kypanbl YLLiH cinTini-
MapraHel batapesanapbliH naiganaHyra
KeHec bepinepi.
» bartapes benimiHiH kaknarbiH (5)
Oypan WbiFapblHbI3.

» batapesnapabl HrisiHi3.

bapnblk batapesnapppl bip

yaKbITTa anMacTbipbiHpi3. Tek
Bip eHAIpYLLi YCbIHFAH XaHe KyaTbl
Oippaei batapesnapabl nanaanaHbiHpI3.

byn petTe nontoctepaiH kepHey

CbIHay KypanblHaarbl Oyiipnik
CypeTKe CONKeC KenreHiHe Ke3
KETKI3IHi3.

barapesnapyibiH 3apAabl TaycbinFaH
Ke3qe, AblObICTbIK cUrHan bepinin, eki
apbik anoabl ((7) / (8))
XbIMbINbIKTaHabI 12, KEPHEY CbiHay
Kypanbl eLwin kanagpl.
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» Onuey KypanbiH y3aK yakbIT
naipanaHbacanbi3, ofaH
6arapeanappbl WhbiFapbin
anblKbI3. Onilley KypanbiHaa y3aK
yaKbIT cakTay/ia XaTkaH
batapesanapppl TOT 6acybl MyMKiH.

MaKpanaHy

» KepHey cbiHay KypanbiH ap
naiiganan6ac 6ypbi Genrini
KepHey Ke3iHfe CbiHan KepiHi3.

» KepHey cbiHay KypanbiH
bINFanAaH XaHe Tikenen KyH
caynenepiHeH KOpPFaHbi3.

Kocy/ewipy

» KepHey cbiHay KypanbiH KOCY YLLiH
@ TYMMECIH KblCKalla bacblHbI3.
KepHey cbiHay Kypanbl e3iHaiK
CbiHaK eTKi3epi. [bIbbICTbIK CHrHan
bepinin, kepHey cbiHay Kypanbl
nipinaenai, coiHak yiwTbifbl (1)
KbI3blNT / acbin / KbI3FbINT capbl
TYCMEH XKblNbINbIKTabl XaHe eKi
*apbik anopbl ((7)/(8))
KbINbINbIKTaMAI.
©3iHAiK CbiHaK CaTTi aAKTanFaHHaH
KeMiH, )oFapbl KEPHEYNi pexum
apblK MOl High K TYCMEH
KaHbIM, CbiHAK YLITbIFbI (1) Xacbin
TYCNeH XaHafpl. KepHey cbiHay
Kypanbl 90 xaHe 1000 B AT
apacblHAaFbl alHbIManbl KepHeyai
aHbIKTayFa JanblH. O3iHAIK CbIHaK,
KepHey CblHay Kypanbl 8LUKEHLUe,
(hoHAbIK pexumae 5 cekyHa canbiH
Y3AIKCi3 KanTanaHagbl.
©3iHAiK CbiHaK CaTCi3 afKTanFaH
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bonca, kepHey cbiHay Kypanbl eLuin
Kanagbl.

» KepHey cbiHay KypanbiH eLwipy
YWiH (DTVI;iMeCiH 6achbIn TypbIHbI3.
Byn petre AbIBbICTIK CUrHan
bepinin, kepHey cbiHay Kypanbl
nipingenai.

Icke Kocy KesiHfe bIObICTbIK
curHan bepinMece xaHe/

HEMeCe KepHey CbiHay Kyparbl
fipinaemece, oHbl NaiaanaHbaHbi3.

Erep wamameH 5 MUHYT iliHAe KepHey
CblHay KypanbiHaa ewbip Tyime
bacbinmaca Hemece elLKaHpai KepHey
aHbIKTanIMaca, KepHey CbiHay Kypanbl
batapes 3apafbIH YHEMZEY YLUiH
aBTOMATTbI TypAe LWin Kanagbl.

Onwey npoueci

KepHey cbiHay Kypanbl KOCbINFaHHaH

KEeMiH XOFapbl KepHeyni pexumae

bonappl. YKoFapbl KEPHEYNI PEXUM

KapblK AUObI High aK TYCMEH XaHafbl.

» KepHey fMana3oHbIH TOMEH

KepHeyNi pexxumre ayblCTbpy YLLiH
wmode TYMMECIH DacbIHbI3. CoHAa
TOMEH KepHEYNi PEXUM XapblK,
[LMO[bl Low aK TYCNEH XaHafbl.
KepHey cbiHay Kypanbl 24 xaHe
1000 B AT apacblHaarbl adHbIManbl
KepHey[i aHbIKTayFa AaiblH.

TeMeH kepHeyni pexumae Low

KepHey CblHay Kypanbl
3NeKTPNiK Keaeprinep MeH beretrepre
cesimtan. TeMeH KepHeyni pexumai
TEK dNCi3 anekTp epicTepi bap
opTanapaa nanaanaHbiHpi3.
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» CblHaK ywTbiFbiH (1) TekcepineTiH
HbICaHHbIH, HEMECe aiHbIMarbl
KepHeyre 1e Po3eTKaHblH XaHblHaA
YCTaHbI3.

AlHbIManbl KepHeY aHblKTanFaxaa,
AblbbICTbIK cUrHan bepinin, kepHey
CblHay Kypanbl ipinaenai. JpibbiCTbiK
CUrHan MeH Aipingain xuiniri
aHbIKTaNFaH KepHey AeHreriHiK
KeTepinyiHe car ketepinesi.

CbiHak ywrbifbl (1) ToMeHaeri kecte
Do¥ibIHLLIA KEPHEY CbiHAY KyParblHbIH,
QpTYpNi KyAnepiH kepceTepi.

CbiHaK MarbliHacbl
YLWITbIFbI

Kacbin YKyMbicka fanblH, KepHey
TYCTi aHblKTanMagbl.
y3mikci3

Kapblk

Kpi3bin AViHbIManbl KepHey
TyCTi aHblKTanbl.
KbIMbIbIK

TaWTbIH

XapblK,

KbI3fbinT 50 B wamacblHaH Kem
capbl TycTi HeMece OfaH TeH,
KbIMbIbIK aiHbIManbl KEpHey
TalThbIH aHblKTanbl.
XapblK,

Kanta wambli

» Kanta WwamblH KOCy Hemece eLuipy
YLWiH ) TYMMECiH 6acblHbI3.

Erep kepHey cbiHay Kypanbl LiamameH
5 MUHYT iWiHAe nanganaHbinmaca,
KanTa LWambl aBTOMATThI TYPAE eLwin
Kanagpl.
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[bIGbICTbIK CUTHaN
» [bIBbICTbIK CHrHaNAb! OLWipy YLWiH
)"’Tvl?lmeciu 1,5 cekyHaTait
BacbiHpi3.
KepHey cblHay KypanbiH Keneci onbl

KOCKaHAa, AAbIDbICTbIK CUrHan KakTaaaH
JlanblH bonafpl.

Axaynapppbl X010

KepHey cbiHay KypanbiH api
Kapai Kocy MyMKiH emec.

Cebebi: barapen kepHeyi bynaH
Obinan xeTkinikcia (aFun 2,4 B
LUamMacbIHaH Kem).

Llewimi: batapesnapabl
7IMaCTbIPbIHbI3.

KepHey cbiHay Kypanbl
elKaHAaal KepHeyai
aHblKTaMaWApbl.

Cebebi: narpanaryLwbl KEpHeY CbiHay
KYPasblH YCTan TypFaH oK Hemece
KepHey/i CbiHay Ke3iHae KonFan Kuin
vp.

LLlewimi: KepHey CbiHay KypanbiH
KONFan KUMel KONbIHbI3Aa YCTaHbI3.
Cebebi: TexcepineTiH cbiM iWiHapa
epre batbipbinFaH HeMece xepre
TyMbIKTanFaH MeTans cbiM eTKi3riluTe
OpHanackaH.

Llewimi: enwey ywiH xepre
TYMbIKTAYCbI3 Kapambl KepAi i3AeHs.
Cebebi: KepHey Ke3iHeH LblFaTblH
MarHuTTiK epic by3binagbl Hemece
bacbinagpl.

LLlewimi: akay/bl XONbIHbI3.

Cebebi: kepHey cbiHay Kypanbl
TeXHUKanblK flepeKTepre cankec
naiganaHbiiMaraH.
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Lewimi: (kapaHpi3 ,, TEXHUKaNbIK
manimettep”, bet 209).

TeXHHUKaNbIK KyTiM
)9He Kbi3meT

KbismeT kepceTy XoaHe
Tasanay

KepHey cbiHay KypanblH apAarbimM Tasa
Ky#e yCTaHpl3.

KepHey cbiHay KypanblH el XaFaanaa
cyFa Hemece backa CyMbIKTbIKTapFa
baTblpMaHpi3.

NacTaHynapgpl CynaHfaH, )ymcax
wybepekneH cypTiHi3. XKyFbilu
3aTTapfbl HEMece epiTKilTepai
naiaanaHbaHbi3.

XeHpey kaxeT bonca, kepHey CbiHay
KypanblH XibepiHis.

TyTbIHyLbIFa KbI3MET
KepceTy XoaHe naiganaHy
KeHecTepi

Kbi3meT KepceTy opTanblk eHiMai
XOHAEY KaHe KYTiM, COHAan-aK
Kocankbl bentuekrep Typanb
CypaKTapblHbI3Fa xayan bepepi.
Kypamanbik Cbi3baHbl aHe Kocankpl
benwexTep bolblHILIA AepeKTepai
Keneci caittra Taba anacbi3:
www.bosch-pt.com

Kypanzbl naipanaHy bomblHLIa KeHec
bepeTiH Bosch kbiameTkepnep T00bI
6HiMAepiMi3 XaHe onapra apHanfaH
Kocankbl bentuexktep bomblHILIA
CypaKTapblHbl3fa xayan bepyre
JlanblH.

CypaKTapblHbl3abl KOHFaHbIHbI3Aa
XoHe Kocankpl benektepre
Tancbipbic bepreHixisne apkalua
MIHZETTi TYpAE BHIMHIH 3aybITTbIK
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TakTawacbliHgarbl 10-caHabl eHiM
HOMIpIH aTaHbl3.

OHpipyLwi Tanantapbl MeH
HOPManapbIHbIH CaKTanybIMeH 3neKkTp
KYPanblH XeH/eY XaHe Keningi Kplamet
KepceTy bapnblk MemneketTep
aymarblHfia Tek “Pobept bow”
hupmanbik Hemece
aBTOPM3aLMANaHFaH KbI3MET KepceTy
OpTanbIKTapbliHAA OpbIHAANAMbI.
ECKEPTY! 3aHCbI3 KONIMEH 9KeNiHreH
eHimaepai nanaanay KayinTi,
[JIeHCayNbIFbIHbI3FA 3UAH KENTIpyi
MYMKiH. OHiMAEPAi 3aHCbI3 Xacay
KOHE TapaTy aKiMLINiK XaHe
KbIMBICTbIK TOpTIN 60MbIHILA 3aHMEH
KyaanaHagbl.

Kasakcran

TyThiHyWbINAPFa KeHec bepy xeHe
LwarbIMAapAbl Kabbinaay opTanbifbl:
“Pobept bow” (Robert Bosch) XLLIC
Anmatbl K.,

KasakctaH Pecnybnukach

050012

Mypartbaes k., 180 yit

“Tepmec” BO, 7 kabar

Ten.: +7(727) 3313100

®dakc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com
CepBHUCTiK KbI3MET kepceTy
opTanblKTapbl MeH kabbingay
NYHKTEPIHIHK MEKEH-Xalbl Typanbl
TONbIK XXaHe 63eKTi aknapatbl Cis:
www.bosch-professional.kz pecvmu
CaMTTaH ana anacbl3

CepBHCTiK OpTanbIKTapAbIK,
MeKeHXKaiinapbiH MyHaa Taba
anacbI3:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kapere xapary

Onwwey KypanbiH, OHbIH XabpblKTapbl
MEH KanTamacbiH KopLUaFaH OpTaHbl
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KOPFaTbIH Koiere xapary OpHblHa
Tanchlpy Kaxer.
Knwey KypanaapbiH He
barapesnapgbl y#
KOKbICbIHA TacTaMaHpi3!

Tek kaHa EO enpepi ywiu:

Opi Kapa nanaanaHyfa xapamanTblH
enLey KypanaapbiH XaHe akaynbl
HeMece To3bln biTkeH
akKymynaTopnapabl/6atapesnapgpl
benek kapere xapary kepek. ApHabl
KOKbIC XXMHAY XKYHenepiH
nanfanaHbiHbl3.

NanbIKCbI3 TYpAe Kapere xaparbinfaH
XarFganaa, ecki aneKTp xaHe
3NEKTPOHABIK Kypanaap, onapaa
KayinTi 3aTTapabliH bap bonybl
bIKTUMaNbiFbl cebebiHeH, KopLuaraH
OpTara XaHe aaamaapablH,
[JeHcaynbiFbIHA KayinTi Typae acep eTyi
MYMKIH.

Jstormmo

wLsgamnbmydol

®936030L

doomomydyd0
Foogombyor
[N
3gsLegemy

0 Y39
Bomoomyds.

dad30l abogs@mmal
8390my969ds9 §obsdcondsty
80000790900L sE30L 33Mn3n
990dmgds gedmofzomb
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0b6@9akmomndnmo csdgszo

893560H37d0L sBosbyds.

ambmgm, Lsodgromm sOEI30m
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> 36 3gsLerymmon 3Bm3zs
9mod& A xs3390%9
1000 3-%9 3B 0 dsd30L comb.

> 56 g3dmoynbman dsdzol
9LE960 6L gsdmemzol
89Ls3mGgdmco (dsd30L
353meBmz0l).
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8mfymdommmds, o4 oL
0305693 1m0s 36 3v9dsmdL
3979836 3500.339mYynbyd0L
$06 8958m§iagon Lagogmo
L3E9E0 dBGYdAL 86
%036900U 30LHdMBBY.
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60 3= dsd3s%y B3000
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(4) ULsBsaMo BmMdFgMo
(5) ds@stnydolL

356ymaz0mydol
»s3LsbyMo

(6) dssMnndo

(7)  Higndsmaemo dsd30L
65080 LED (90-1000 3~)

(8)  Lowgosdsmo dsd30bL
69g080L LED (24-1000 3~)

(9)  woce ©1959080L oS30
(10) @aamah’omgg@o
(11) S 3365600 s8mBGm35mo

®03603%900 dmbsEgdgdo
dsdzol GVD 1000-17
0bon s@mmo

LsLsJmbemm 3601K770..
Bbm3nmo

3%Bm835000L 90-1000 3~/
00835Bmbo 24-1000 3~
Lobdotygdol 50/603g3
©0838%Bmbo

Beg o0 0653308

LsdnBsm -10°C...+50°C
3n33nMsEynms

89bsbzol -40°C...+70°C
39939036

3s3uL. 80 %
Jpostdomo  (3mBrogblszen
&0b0sbmds L a36939)
93U sBdE0 20009
b 8s3U.

Lodsmmy
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ombosb
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Romana

Instructiuni de
siguranta
Toate
instructiunile
trebuie citite
si respectate.
Daca testerul
de tensiune nu este utilizat conform
acestor instructiuni, dispozitivele de
protectie integrate in acesta pot fi
afectate. PASTREAZA iN CONDITII
OPTIME ACESTE INSTRUCTIUNI.
» Nu efectua masurari in circuite
electrice cu tensiuni de peste
1000V.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Romana|231

» Nu utiliza testerul de tensiune
pentru a determina absenta
tensiunii.

» Nu utiliza testerul de tensiune
daca este deteriorat sau nu
functioneaza corespunzator.
inainte de utilizare, verifica varful
de testare cu privire la fisuri sau
rupere.

» Actioneaza cu deosebita atentie
atunci cand manipulezi tensiuni
de peste 30 V (Tensiune
alternativa) sau 60 V (Tensiune
continua) ! Chiar si in cazul acestor
tensiuni, existad pericolul de
producere a unei electrocutari
periculoase in cazul atingerii
conductoarelor electrice.

» Tensiunea poate fi prezenta chiar
si atunci cand nu se produce
niciun semnal optic sau acustic.
Izolatia, sectiunea transversald a
conductorului, ecranarea
conductorului sau distanta fatd de
sursa de tensiune pot influenta
testarea.

» Asigura-te ca, in timpul masurarii,
exista o impamantare adecvata.
Dacd impamantarea este
insuficientd (de exemplu, daca porti
incaltaminte izolatoare sau ca
urmare a pozitionarii pe o scara),
testerul de tensiune nu poate
detecta tensiunea.

» Testerul de tensiune poate fi
utilizat numai de personal de
specialitate calificat.

» Repararea testerului de tensiune
trebuie efectuata numai de
personal de specialitate calificat
si numai cu piese de schimb
originale. Numai astfel este
garantata siguranta testerului de
tensiune.
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» Nulucra cu testerul de tensiune in
medii cu pericol de explozie, in
care se afla lichide, gaze sau
pulberi inflamabile. in testerul de
tensiune se pot produce scantei
care pot aprinde praful sau vaporii.

» Testerul de tensiune nu poate
detecta tensiunea in cazul unui
conductor ecranat si in circuitele
de curent continuu.

» Nu expune testerul de tensiune la
temperaturi extreme si nici la
variatii de temperatura. De
exemplu, nu-|ldsa pentru perioade
lungi de timp in autovehicul. In cazul
unor variatii mai mari de
temperatura, lasa mai intai testerul
de tensiune sa se stabilizeze si
numai dupa aceea pune-lin
functiune. in cazul temperaturilor
extreme sau variatiilor foarte mari
de temperatura, precizia testerului
de tensiune ar putea fi afectata.

Simbolurile si semnificatia acestora

Aparat cu izolatie dubld sau
ranforsata

Atentie, pericol de
electrocutare!

Descrierea produsului
si a performantelor
acestuia

Utilizarea conform
destinatiei

Testerul de tensiune este destinat
verificarii fard contact a tensiunilor de

curent alternativ cuprinse intre 24 si
1000V.

Testerul de tensiune este destinat
utilizarii in mediul interior.
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Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate
se referd la schita testerului de
tensiune din cadrul figurilor.

(1) Varfde testare

(2) Lanterna

(3) Panoude comanda
(4) Clemade curea

(5) Capacul compartimentului
pentru baterii

(6) Baterii

(7)  mign LED pentru modul de fnalta
tensiune (90-1000V CA)

(8)  vLow LED pentru modul de joasd
tensiune (24-1000V CA)

(9)  woue Tasta mod
(10) @ Tasta de pornire/oprire

(11) # Buton de aprindere/
stingere a lanternei

Date tehnice

Tester de GVD 1000-17
tensiune

Numar de 3601K770..
identificare

Domenii de 90-1000V CA/
masurare 24-1000V CA
Gama de 50/60 Hz
frecvente

Aspecte generale

Temperaturd de -10°C...+50°C
functionare
Temperaturd de -40°C...+70°C
depozitare
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Tester de GVD 1000-17
tensiune
Umiditate 80% (fara
atmosferica condensare)
relativa maxima.
inltime maxima 2000m
de lucru deasupra
indltimii de
referinta
Gradul de 2
murddrie conform
IEC61010-1"
Deconectare 5min
automata dupa
aproximativ
Greutate” 0,05 kg
Tip de protectie IP 67 (protejat
impotriva prafului
si aimersiunii
temporare)
Clasadesiguranta  CATIV 1000 V®
Dimensiuni 161,5 % 28 x
(LxIxT) 33mm
Baterii 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Acesta se soldeaza numai cu
producerea de reziduuri neconductive,
desi, ocazional, se poate produce o
conductivitate temporara din cauza
formari de condens.

B) Greutate fara baterii

C) Categoria de masurare IV este valabila
pentru circuitele de verificare si de
masurare care sunt conectate la sursa
instalatiei retelei de joasa tensiune a
cladirii.

Montarea/inlocuirea
bateriei

Pentru functionarea testerului de
tensiune se recomanda utilizarea de
baterii alcaline cu mangan.
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» Desurubeaza capacul
compartimentului pentru
baterii (5).

» Introdu bateriile.

inlocuieste intotdeauna toate

bateriile in acelasi timp.
Foloseste numai bateriile unui singur
producdtor si cu aceeasi capacitate.

Respecta polaritatea corecta
conform schitei de pe testerul
de tensiune.
Cand bateriile sunt descarcate, este
emis un semnal sonor, cele doud LED-
uri ((7) / (8)) se aprind intermitent, iar
testerul de tensiune se deconecteaza.
» Scoate bateriile din aparatul de
masura atunci cand urmeaza sa
nu-l folosesti pentru o perioada
mai lunga de timp. in cazul
depozitarii mai indelungate in
interiorul aparatului de masura,
bateriile se pot coroda.

Functionarea

» inainte de fiecare utilizare,
verifica testerul de tensiune la o
sursa de tensiune cunoscuta.

» Protejeaza testerul de tensiune
impotriva umezelii si expunerii
directe la radiatii solare.

Pornirea/Oprirea

» Apasa scurt tasta @ pentrua
conecta testerul de tensiune.
Testerul de tensiune efectueazd o
autotestare. Este emis un semnal
sonor, testerul de tensiune
vibreaza, varful de testare (1) se
aprinde intermitent in rosu/verde/
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portocaliu si cele doud LED-

uri ((7)/(8)) se aprind intermitent.
Dupa finalizarea cu succes a
autotestarii, LED-ul pentru modul
de fnalta tensiune High se aprinde in
alb, iar varful de testare (1) se
aprinde in verde. Testerul de
tensiune este pregatit pentru
detectarea tensiunilor de curent
alternativ cuprinse intre 90 si
1000 VCA. Autotestarea este
repetata in mod continuu in fundal
lafiecare 5 secunde pana cand
testerul de tensiune este
deconectat.

Daca autotestarea nu a fost
finalizatd cu succes, testerul de
tensiune se deconecteaza.

» Mentine apdsata tasta @ pentrua
deconecta testerul de tensiune.
Este emis un semnal sonor, iar
testerul de tensiune vibreaza.

Nu utiliza testerul de tensiune

daca la pornire nu este emis
niciun semnal sonor si/sau daca
testerul de tensiune nu vibreaza.

Daca, timp de aproximativ 5 minute,
nu este apasata nicio tastd de la
testerul de tensiune sau daca nu este
detectata nicio tensiune, acesta se
deconecteaza automat pentru a
proteja bateriile.

Procesul de masurare

Dupa conectare, testerul de tensiune
se afld in modul de inalta tensiune.
LED-ul pentru modul de inaltd

tensiune High se aprinde in alb.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



Romana|237

» Pentru comutarea intervalului de
tensiune in modul de joasa

tensiune, apasa tasta moee. Ulterior,
LED-ul pentru modul de joasa
tensiune Low se aprinde in alb.
Testerul de tensiune este pregatit
pentru detectarea tensiunilor de
curent alternativ in intervalul
cuprins intre 24 si 1000 VCA.

@ fn modul de joasa tensiune Low,

testerul de tensiune este mai
sensibil la interferente si perturbatii
electrice. Utilizati modul de joasd
tensiune numai in medii cu campuri
electrice slabe.

» Tine varful de testare (1) in
apropierea obiectului care trebuie
verificat sau a prizei de tensiune
alternativa.

Cand tensiunea alternativa este
detectata, este emis un semnal sonor,
iar testerul de tensiune vibreaza.
Frecventa semnalului sonor si a
vibratiilor creste odata cu cresterea
intensitatii tensiunii detectate.

Varful de testare (1) semnaleaza
diferite stari ale testerului de tensiune
conform tabelului urmator.

Varf de Semnificatie
testare

Aprindere Pregatit pentru
continud functionare; nu este
in verde detectatd nicio tensiune.
Aprindere Tensiune alternativa
intermiten detectata.
tainrosu

Aprindere  Tensiune alternativa mai
intermiten  mica decat sau egald cu
50V detectata.
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Varf de Semnificatie
testare

tain
portocaliu

Lanterna

» Apasa tasta } , pentru a aprinde
sau stinge lanterna.

Daca testerul de tensiune nu este
utilizat timp de aproximativ 5 minute,
lanterna se stinge automat.

Semnal sonor

» Apasa tasta ) timp de
aproximativ 1,5 secunde pentru a
dezactiva semnalul sonor.

La urmatoarea conectare a testerului
de tensiune, semnalul sonor se
activeazd din nou.

Remedierea
defectiunilor

Testerul de tensiune nu mai
poate fi conectat.

Cauza: Tensiunea din baterii nu mai
este suficienta (adica, tensiunea este
maimicade 2,4 V).

Remediere: inlocuieste bateriile.

Testerul de tensiune nu
detecteaza nicio tensiune.
Cauza: Operatorul nu tine ferm
testerul de tensiune sau poartd manusi
in timpul verificarii tensiunii.
Remediere: Tine testerul de tensiune
in mand fard sa porti manusi.
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Cauza: Firul care trebuie verificat este
partial ingropat in pamant sau se afla
intr-o conductd metalica impamantata.
Remediere: Cauta un loc adecvat
pentru masurare, fard impamantare.
Cauza: Campul magnetic generat de
sursa de tensiune este perturbat sau
suprimat.

Remediere: Remediaza defectiunea.
Cauza: Testerul de tensiune nu este
utilizat conform datelor tehnice.
Remediere: (vezi ,Date tehnice”,
Pagina 233).

intretinere si service

intretinerea si curatarea

Mentine intotdeauna curat testerul de
tensiune.

Nu scufunda testerul de tensiune in
apa sau in alte lichide.

Eliminati murddria de pe acesta
utilizand o laveta umeda, moale. Nu
folositi detergenti sau solventi.
Pentru reparatii, trimite testerul de
tensiune la centrul mai sus mentionat.

Serviciu de asistenta
tehnica post-vanzari si
consultanta clienti

Serviciul nostru de asistenta tehnica
post-vanzari raspunde intrebarilor
dumneavoastra privind intretinerea si
repararea produsului dumneavoastra,
cat siin ceea ce priveste piesele de
schimb. Desene explodate si informatii
cu privire la piesele de schimb gasiti si
la: www.bosch-pt.com

Echipa de consultantd clienti Bosch va
raspunde cu placere la intrebari
privind produsele noastre si accesoriile
acestora.
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in caz de reclamatii si comenzi de piese
de schimb, va rugam sd indicati
neaparat numarul de identificare
compus din 10 cifre, conform placutei
indicatoare a tipului produsului.
Romania

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34,
sector 1

013937 Bucuresti

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +4021 2331313

E-Mail:
BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Alte adrese de service gasiti la:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminarea

Aparatele de masura, accesoriile si
ambalajele trebuie directionate catre o
statie de revalorificare ecologica.
Nu aruncati aparatele de
masura si bateriile in
gunoiul menajer!

Numai pentru statele membre UE:

Aparatele de masura si acumulatorii/
bateriile defecti/defecte sau uzati/
uzate trebuie eliminati/eliminate
separat. In acest scop, utilizeaza
sistemele de colectare prevazute
special.

in cazul evacudrii necorespunzitoare la
deseuri, produsele electrice si
electronice uzate pot avea efecte
ddundtoare asupra mediului si sanatatii
oamenilor, din cauza posibilei
existente a unor materiale periculoase.
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bbnrapcku

YKa3aHHA 3a CHIypPHOCT

Mpouetete n
cnasgaiite
BCHYKH YKa-

3aHuA. AKo

TecTepbT Ha
HanpexeHue He bbJe U3NON3BaH Cb-
06pa3Ho HacToALMTE YKa3aHHA,
BrpajieHnTe B HETo 3alLUTHH MexXa-
HU3MHU Morat aa bbpart yBpefeHu.
CbXPAHABAWTE TE3W YKA3AHUA
HA CUTYPHO MACTO.

» He usBbpluBaiiTe U3MepBaHUA B
eneKTPMUYECKH Kpbrose ¢ Hanpe-
eHua Hag 1000 V.

» He usnonsgaiite Tectepa Ha Han-
pexeHue, 3a Aa onpepenare nun-
caTa Ha HanpexeHue.

» He usnonssaire Tectepa Ha Han-
pexeHue, aKo e NOBPeAEH UMK He
tyHKuMOHUpa npaBunHo. MpoBe-
pABaiiTe TECTOBUSA BPbX NPeau U3-
nonsBsaHe 3a NPOLENH WK cuyn-
BaHe.

» Bbbaete ocobeHo npegnasnuen
npu 6opaBeHe ¢ HanNpeXeHUs ot
Hag 30 V npomeHnuBO Hanpexe-
HuUe, pecn. 60 V nocToAHHO Han-
pexeHue! [pu Te3n HanpexeHus
MOXe NPH [LOKOCBAHE Ha eNeKTpH-
UeCKMA NPOBO/HHK Aa NonyyuTe
OMaceH 3a XMBOTa eNEKTPUUECKM
ynap.

» [lopu ¥ KOraTo HAMa ONTHYEH HNK
AKyCTHUYEH CUrHan, Moxe aa uma
HanMuHoO HanpexeHue. Vi3onauus-
Ta, CEUYEHMETO Ha NPOBOHHKA,
LUIMPMOBAHETO UKW OTAANEUEHOCTTA

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



242 | Bbnrapcky

OT U3TOUHMKA Ha HanpexeH1e Morat
[1a NOBMUAAT Ha TecTa.

» o Bpeme Ha U3MEpPBAHETO BHU-
MaBa#Te 3a JocTaTbuHO A06po 3a-
3emaABaHe. TecTepbT 3a Hanpexe-
HWe He MOXe [1a OTKpHe Hanpexe-
HWe, aKo 3a3eMABaHETO e Hef0cTa-
TbUHO (Hanp. Nopaau U30NaLUMOHHHU
0DyBKHM WK CTOEHE Ha CTbrba).

» TectepbT Ha HanNpeXxeHHe MoXxe
[ia ce H3MoN3Ba camo oT kBanudu-
LMpaH eKcrepTeH nepcoHan.

» Bbanaraiite peMoHTa Ha TecTepa
Ha Hanpe)xeHHe CaMo Ha KBanu-
(bMuMpaH eKcniepTeH NepcoHan U
CaMO C OPHTHHANHY Pe3epBHU
yacTu. Taka ce rapaHTMpa 3anasga-
He Ha be3onacHoCTTa Ha TecTepa Ha
HanpexeHue.

» He paborete ¢ TecTepa Ha Hanpe-
»eHue B cpefja C NOBHLLEHa onac-
HOCT OT €KCNNOo3HH, B KOATO UMa
necHo3ananuMM TeYHOCTH, raso-
Be WNK npaxoBe. B TecTepa Ha Han-
peXeH1e MOraT 1a Bb3HUKHAT UCK-
M, KOUTO [1a Bb3MNaMEeHAT npaxa
WNK napure.

» TecTepbT Ha HanpeXeHHe MoXe
[la Pasno3HaBa HanpeXeHue Npu
WWHPMOBaH NPOBOAHMK U B KPbro-
Be C NOCTOAHEH TOK.

» He u3snaraiite Tectepa Ha Hanpe-
JeHue Ha eKCTPEMHH Temnepary-
P UNK Pe3KKU TeMNepaTypHH npo-
MeHH. Hanp. He rv ocTaBsiTe Abnro
Bpeme B aBToMobun. MNpu ronemu
TemnepatypHu konebavusa npeau aa
13nonagate Tectepa Ha Hanpexe-
HWe, Fo 0CTaBANTE 1a Ce TEMMepH-
pa. lpy eKCTpeMHU TemMnepatypy
WNK1 ronemu TemnepatypHu koneba-
HWA TOUHOCTTA Ha TecTepa Ha Hanpe-
KeHWe MOXe [1a Ce BMOLLU.
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CHMBONH 1 TAXHOTO 3HAYEHHE

Ypeq ¢ ABOMHO WM NoacHne-
HO U30NKpaHe

lpeanasnuBocT, onacHocT oT
TOKOB yfap!

OnucaHue Ha NpoAyKTa
U AeHHOCTTa

MpepHa3HaueHune Ha
€NeKTPOUHCTPYMEHTa

TecTepbT Ha HaNPEXeHHe e NpefHas3-
HaueH 3a be3KOHTaKTHa NpoBepKa Ha
HanpexXeHWeTo Npy NPOMEHNHBO Han-
pexeHue mexay 24 1 1000 BonTa.
TecTepbT Ha HANPEXeHHe e NpefHas3-

HaueH 3a paboTa B 3aTBOPEHH Nome-
LeHNA.

U30b6pa3eHun enemeHTH
HomepupaHeTo Ha U306paseHuTe KoM-
NOHEHTH Ce 0THACA [10 M306paXeHHeTo
Ha TecTepa Ha HanpexeHu1e Ha (ury-
pute.

(1) TecroBu BpbX

(2) [xobHo dheHepue

(3) one 3aynpaBnexue

(4) KnuncsakonaH

(5) Kanaue Ha oTaeneHuero 3a ba-
Tepuu

(6) bBarepuu

(7)  migh LED pesxum Ha BUCOKO Har-
pexenue (90-1000V AC)

(8)  Low LED peswM Ha HUCKO Han-
pexenue (24-1000V AC)

(9)  woue ByTOH 32 peXCUM
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(10) @ rycxos npexbceay

(11) & Myckos npexbceay wKo6HO

heHepue
TexHuuecku AaHHHU
Tecrep Ha Hanpe- GVD 1000-17
XKeHue
KaranoxeH Homep 3601K770..
M3mepBarenyu 90-1000VAC/
[I1anasoHu 24-1000VAC
YecToTeH auana- 50/60Hz
30H
06LwH napameTpu
PabotHaTemnepa- -10°C... +50°C
Typa
TemneparypeH -40°C...+70°C
[INanasoH 3a CbXx-
paHsBaHe
OTHoCHTENHA 80 % (6es koH-
BNIAXXHOCT MaKC. NIeH3)
Makc. paboTHa 2000 m
BUCOUMHA Hap ba-
30BaTa BUCOUMHA
CreneH Ha 3amMbp- 2
CsiBaHe CbIMacHo
IEC61010-1"
ABTOMAaTHUUHO W3K- 5min
NoYBaHe cnep
npuon.
Terno® 0,05 kg
Bup 3awmta IP 67 (3awuteHo
0T Npax 1 KpaTKoT-
panHo notansHe
BbB BOJa)
Knac Ha curyp- CATIV 1000V
HOCT
Pasvepu 161,5 x 28 x
(O x L xB) 33mm

1609 92A 9BW

Bosch Power Tools



.

Bbnrapcku | 245

Tectep Ha Hanpe- GVD 1000-17
XKeHue

Barepuu 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Mmacamo HeNpoBOAMMO 3aMbpCsBa-
He, NPy KoeTo obaue e Bb3MOXHO Aa ce
0YaKBa BPEMEHHO MPUUKHEHA IPOBO-
[ZMMOCT NOPAfiN KOHAEH3.

B) Terno 6e3 batepuu

C) Kareropuata Ha u3mepBaHe |V Bax1 3a
TECTOBM W U3MepBaTeNHN KPbroBe, Ko-
1TO Ca CBbP3aHH KbM U3TOUHMKA Ha
MpexoBaTa MHCTanaLmA C HUCKO Han-
pexeHue Ha crpagara.

MocraBAHe/cMAHa Ha
barepuara

3a 3axpaHBaHe Ha TecTepa Ha Hanpe-
)KeHue ce npenopbyBa U3N0N3BaHETO
Ha anKaiHo-MaHraHoBU 6aTepVII/I.

» PasBuiTe kanaka Ha oTAeneHeTo
3a batepuu (5).

» Mocraserte batepuute.

3ameHANTe BUHaru BCUUKK ba-

TEPUM e[IHOBPEMEHHO. M3nons-
BaiTe BUHArM batepuu oT eauH 1 Cblil
NPOU3BOAMTEN U C eIHAKbB KanauuTeT.

Mpu TOBa BHUMaBaTe 3a npa-

BMMHATa UM MONAPHOCT, 03Haue-
Ha Ha n30bpaxeHneTo BbpXy TecTepa
Ha Hanpexexue.

Ako batepuuTe ca U3TOLLEHH, NPO3BY-
yaBa 3BYKOB CUrHa, ABata CBETOANO-
na ((7)/ (8)) 3anousar aa murar v Tec-
TEPbT Ha HANPEXEHHE Ce U3KNI0UBa.

» AKo NPoAbLMKUTENHO BPEME HAMA
[ia U3non3eare ypeaa, H3saxnan-
Te baTepuuTe OT Hero. batepuute
Morar ia Kopo3upar npu no-Abnro
CbXpaHeHWe B U3MepBareHus
ypen.
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Paborta

» lpo6BaiiTe TecTepa Ha Hanpexe-
HWe Npefy BCAKA eKcnnoartauua
BbpXY H3BECTEH H3TOUYHHK Ha Han-
pexeHnue.

» lpepnasBaiite TecTepa Ha Hanpe-
)KeHue oT Bnara U AUPEeKTHa CITbH-
yeBa CBET/IHHA.

BkniouBaHe U U3KNOUBaHe

» HatucHere 3a kpatko byToHa @
3a f1a BK/OUNTE TEeCTepa Ha Hanpe-
eHue. lpyn ToBa TeCTepbT Ha Han-
pexeHWe U3BbPLLUBA CAMOCTOATE-
neH TecT. po3ByyaBa 3BYKOB CHT-
Han, TeCTepbT Ha HanpexeH!e BUb-
pupa, TectoBuAT BpbX (1) Mura s
UEPBEHO / 3eN1EHO [ OPAHXKEBO U
ngara ceeroarona ((7) / (8)) mu-
rar.

Cnep ycneleH caMoCToATeNeH Tect
CBETOAMOIbT HA PEXKMMa 32 BUCOKO
HanpexxeHwe High CBETBA B 6510 1
TECTOBMAT BPbX (1) cBETBA B 3ene-
HO. TecTepbT Ha HanpeXeHue e ro-
TOB 32 paboTa 3a 0TKpKBaHe Ha
NPOMEHUBH HaNPEXeHWe MeXay
901 1000 V AC. CamocTtoATenHuAT
TECT LLie Ce NOBTapA Ha 3afieH nnaH
Ha BCEKHM 5 CEKYHAM NOCTOAHHO [10-
Karo TeCTEPbT Ha HaNpeXeHue He
Ce U3KIMIOUH.

AKO CaMOCTOSTENHUAT TECT He &
6un ycnelleH, TecTepbT Ha Hanpe-
XEHWe Ce M3KMIoUBa.

» 3appwxTe byToHa @ HaTUCHar, 3a
[a U3KNIUMTE TecTepa Ha Hanpe-
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eHue. Mpu ToBa Npo3ByyaBa 3BY-
KOB CMTHan 1 TECTEPBT Ha Hanpexe-
Hue BUDpHMpa.
He u3nonaBaite Tectepa Ha
HanpeXeHWe ako NpH CTapT He

Ce uye 3BYKOB CHrHan 1/unmn TectepbT
Ha HanpexeHue He BUOpHpa.

Ako npubn. 5 min He bbae HaTUCHAT
DyTOH Ha TecTepa Ha HanpexeHue, 3a
npefAnasBaHe Ha batepunte TectepbT
Ha HanpeXeHwe Ce U3KMIoUBa aBTOMa-
THUHO.

U3mepBaHe

Cnep, BKNKOUBAHETO TECTEPDT Ha Han-
PEXEHUe Ce Hamupa B PeXUM Ha BUCO-
KO HanpexeHue. CBETOAMOLBT 3a pe-

XMM Ha BUCOKO HamnpexxeHHe High CBETH
B bsano.

> 3a npeBKOUBaHe Ha AManasoHa Ha
HanpeXeHWe Ha PEXMM Ha HUCKO
HanpeXeHWe HaTUCHETE DYTOHA Mode
. ToBa CBETOAMOBT 32 PEXMM Ha
HWUCKO HanpexeHWe Low CBETBA B
6ano. TecTepbT Ha HaNpexeHue e
roTOB 32 pa3no3HaBaHe Ha NPOMeEH-
NIMBM HanpeXeHus B AManasoHa ot
24 no 1000 VAC.

@ B pexuM Ha HUCKO Hanpexe-

HHe Low TECTEPBT Ha Hanpexe-
HHe € N0-UyBCTBUTENEH KbM eNeKTPH-
UeCKW HaMecw 1 cMyLLeHus. Manons-
BaWTe Pex1Ma 3a HUCKO HanpexeHue
caMo B CPefi CbC cnabu enektpuyec-
Ku noneta.

» 3appbxTe Tectosua Bpbx (1) B
BNM30CT 10 TECTOBHSA 00EKT UNK
KOHTaKTa C IPOMEHNMBO Hanpesxe-
HHe.
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AKo ce pa3noaHae NPOMEeHNMBO Han-
pexeHue, Npo3ByyaBa 3BYKOB CUrHan
11 TeCTepbT Ha HanpexeHue BUOpHpa.
YecroTata Ha 3BYKOBMA CHrHan 1 BK1O-
pauusTa ce yBen1uasar ¢ HapacTsallia
CMNa Ha Pa3no3HaTOTO HaNpeXeHHe.
TectoBuAT BpbX (1) curHanuampa za
Pa3nUuHK CbCTOAHNA Ha TecTepa Ha
HanpexeHue CbIMacHo cnefHara Tab-
nMua.

TectoBu 3HaueHne
BpPbX

Henpe- ['oToBHOCT 3a paboTa, He
KbCHaTa  Ce pa3no3HaBa Hampexe-
3eneHa HUe.
CBETNMHA

YepeeHa [TpoMeHN1BO Hanpexe-
MMraa HWe pPa3nosHarto.
CBETNMHA

OpaHxeBa  [pOMEHNMBO Hanpexe-
MMraia HWe N0-Manko UNK paBHoO
CBETNIMHA Ha 50 V pa3nosHaro.

Ixo6Ho heHepue

.
» HatucHerte bytoHa &, 3a aa BKnio-
UnTe, PEC. U3KMIUUTE AXKOOHOTO
theHepue.

Ao TECTEPBT Ha HanpeXeHue He ce 13-
non3Bea 3a oK. 5 MUH, KobHOTO the-
Hepue aBTOMATUUHO Ce U3KMIouBa.

3BYKOB CHrHan

» Hatuchete byToHa & 3a ok.
1,5 ceKyHau, 3a ia U3KNIOUNTE 3BY-
KOBWA CHUrHan.

Cnep BKkNtouBaHe Ha TecTepa Ha Hanpe-
)KeHWe 3ByKOBUAT CUIrHaNn OTHOBO € ro-
TOB.
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OTcTpaHABaHe Ha
rpewka

Tecrepr Ha HanpexeHue
Beye He MOoXke aa ce
BKIIOUH.

MpuunHa: HanpexeHueTo Ha batepuu-
Te He e JOCTaTbyHO (T.€. N0-Manko e ot
2,4V).

OrctpaHaBaHe: CMmeHeTe batepuuTe.

TecTepbT Ha HanpeXxeHue
He pa3nosHaBa
HanpexeHue.

Mpuumnna: OnepatopbT He AbPXU
30paBo TecTepa Ha HanpexeHue Unu
13Mn0N3Ba pbKasuLia Mo BpeMe Ha Npo-
BepKata 3a HanpexeHue.
OtcTpaHAaBaHe: [IpbXxTe TecTepa Ha
HanpexeHue be3 pbkaBuLa.
Mpuuuna: Tenta, KOWTO ce NPOBEPABa,
0TUaCTH € 3a3eMeH UK Ce Ham1pa B
3a3eMeH MeTaneH kaben.
OtcTpaHaBaHe: [loTbpceTte NoAXoAs-
Lo MACTO be3 3a3emABaHe 3a U3mep-
BaHeTo.

MpuumnHa: [eHeprUpaHoTOo OT U3TOUHK-
Ka Ha HanpexeH1e MarHUTHO none e
CMYTEHO MAK NOTUCHATO.
OtctpaHaBaHe: OTCTpaHeTe CMylLLe-
HUeTO.

MpuunHa: TecTepbT Ha HanpexeH1e
He Ce U3MON3Ba CbIMACHO TEXHUUECKH-
Te AaHHH.

OtcTpaHsBaHe: (BX. , TEXHUUECKM
naHHu“, CTpaHuua 244).
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MopaabpxkaHe n cepBu3

MoppbpKaHe U NOUKUCTBaHE

BuHarv nogabpxanTe uucT Tectepa Ha
HanpexeHue.

He noTanaiTe Tectepa Ha Hanpexexue
BbB BOJa UMK 1Py TEUHOCTH.
M3bbpcBaitte 3ambpcABaHmMATa C MeKa,
NeKo HaBnaxxHeHa kbpna. He uanons-
BaMTe NOYUCTBALLM Npenapatv unu
PasTBOPUTENH.

B cnyuai Ha peMoHT u3nparete TecTe-
pa Ha HanpexeHue.

KnueHtcka cnyx6a u
KOHCYNTaLyA OTHOCHO
ynotpebara

OTaenbT 3a 0bcnyxBaHe Ha KNUEHTU
0TroBaps Ha Baluute BbNPoOCH OTHOCHO
PEMOHTa M NoAApbXKaTa Ha Bawums
ypen, KaKTo U OTHOCHO Pe3epBHHM uac-
TH. UepTexu Ha uactute B pa3rnobeH
BUA U MH(OPMALIMA OTHOCHO Pe3epBHU
UaCTH LL{e HAMEPHTE CbLLO TyK:
www.bosch-pt.com

EKWMbT 32 KOHCYNTaUmMK 3a ynotpeba
Ha Bosch e Bu nomorxe ¢ ynoBoncT-
BHe, aKO UMaTe BbNPOCH OTHOCHO Ha-
LIUTE YPEU U TEXHUTE NPUHALNEKHOC-
™.

Mpu BCAKAKBW YTOUHWTENHM BBNIPOCH U
NOPbUKK HA PE3ePBHU YacTH, MONA,
nocouBaiite HenpemeHHo 10-uudpe-
HWMA MaTepuaneH HoMep, NOCOUYEH Ha
(bupmeHarta Tabenka Ha ypefa.

Bbbnrapus

Robert Bosch SRL

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34,
sector 1

013937 Bucuresti, Romania

Ten.: +359(0)700 13 667 (Bbnrapc-
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Kn)

®akc: +40 212 331 313

Email:
BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

JlombNHUTENHH agpeck Ha CepBU3N
LLe HaMepHTe Ha:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

BbpakyBaHe

MamepBaTenHuaT ypen, AoMbAHKTEN-
HWUTE NPUCNocobneHA 1 ONaKoBKUTE
TpAbBa a bbaat NoanoXeHu Ha ekono-
TMUHa npepaboTka 3a ycBOABaHe Ha
ChIbPXALLWTE Ce B TAX CYPOBUHH.
He u3xBbpnsaite u3mepBa-
TeNHWTE ypeau 1 batepunte
npu butoBuTE OTNAAbLK!

Camo 3a cTpaHm oT EC:

HerogHuTe 3a ynotpeba namepsarentu
ypenu 1 fedeKTHUTE UMK M3Pa3XofiBa-
HM aKyMynaTopHn/obHKHOBEHH baTe-
pvu TpAOBa Aa Cce U3XBbPNAT pasaen-
HO. M3non3gaTe npeaBHaEHUTE CUC-
TEeMM 3a CbbupaHe.

Mpu HENPaBMNHO U3XBbP/AHE U3NE3NK
0T ynoTpeba enekTpUUecKm u enexT-
POHHM ypeau Morar fia MaT BPefiHu
eeKTH BbpXy OKO/MHATa Cpefa 1 uo-
BELUKOTO 3[jpaBe NOPaaH EBEHTYAHO
HaNMum1e Ha OnacHM BeLLeCTBa.
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MakeaoHcku
be3beaHocHH
HanoMeHH
Cure
ynatcTBa
Tpeba pa ce
npounTaar u
pace

BHMMaBa Ha HUB. AKO TecTepoT 3a
HamnoH He ce KOPUCTH COFNacHo
NPUNOXKEHUTE MHCTPYKLUH, MOXKe Aa
ce HapyLwM hyHKLMjaTa Ha
BrpafeHuTe 3alUTUTHU MeXaHU3MH
BO TeCTepor 3a HanoH. JO6PO
YYBAJTE ' OBUE YNATCTBA.

» He BpLieTe Mepeta BO Kona co
HanoH Hag 1000 V.

» He KopucTeTe ro Tectepot Ha
HanoH 3a ja oApeauTe 0TCYCTBO
Ha HanoH.

» He KopucTeTe ro Tecrepot Ha
HarmoH aKo ce YMHH fieKa e
owTeTeH Unu He PyHKLMOHMPA
npasunHo. MpoBepete aanu
coHpaTa 3a TecTUpame e
HanyKHaTa Uy CKpLUeHa npep aa
ja kopuctute.

» bupete ocobeHo BHUMaTENHH
Kora paKyBare 0 HanoH NOBUCOK
oa 30 V 3a Hau3MeHHuHa cTpyja
WNH HanNoH NOBUCOK 04 60V 3a
eAHoHacouHa cTpyja! [lypu v npu
OBWe HarnoH1, MoXe fia HacTpajare
0f} CTPYEH yAap ako ru gonpete
€NeKTPUUHUTE NPOBOAHMLM.

» HanoHot moxe Aa 6uge npucyteHn
[YPH M aKO He ce NnojaByBa
BM3YeneH UNnu 3ByYeH curian. Ha
TECTOT MOXe [ia Bnujaat
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“3onauujata, NpeceKoT Ha kabenor,
3alTMTaTa Ha kabenot unu
pacTojaHUeTo Off U3BOPOT Ha HAMOH.

» BHHUMaBajTe Aa UMa [OBONHO
3a3eMjyBatbe NpU MepeeTo.
TecTepoT Ha HanoH He MoXe f1a
OTKPHE HamoHM ako Hema 0BONHO
3a3eMjyBatbe (Ha np. nopaau
130/1aLUMOHHN 0DYBKHM UMK CTOEHE HA
Kaben).

» TecTepoT 3a HanoH MoXe Aa ro
KOPHMCTAaT CaMo CTPYUHH N1ua.

» TecTepot Ha HaNoH cMee fa ce
nonpasu camMo of} CTpaHa Ha
KBanu(HKyBaH CTPy4eH
nepcoHan co OpUrMHanHu
pe3epBHH genoBu. Camo Ha T0j
HauuH ke buaete CUTypHU BO
6e3beaHOCTa Ha TECTEPOT Ha HaMoH.

» He paborteTe co TecTepor 3a
HanoH BO OKONHMHA Kafie NoCTOU
OMacHoCT oA eKcnnosuja, kage
MMa 3ananuB1 TEUHOCTH, Fac UMK
npawuHa. TecTepoT 3a HanoH
CO3/1aBa UCKPH, KOW MOXe [1a ja
3ananat npaeTa Unu napeara.

» TecTepot Ha HanoH He MoXe Aa
OTKpHe HanoH BO 3alUTHTEH Kaben
¥ BO eAHOHACOUHH Kona.

» He u3noxysajre ro rectepor Ha
HamnoH Ha eKCTPEMHH
TemnepaTypu UK OCLUNALUK BO
Temneparypara. Hanp. He ro
0CTaBajTe J0NIT0 BPEME BO
aBTOMOOMNOT. MpH ronemu
oclMnaLmMu Bo Temneparypara,
0CTaBeTe ro TECTEPOT Ha HaMoH
NpBO [1a Ce aknMMaTU3npa, Npes aa
ro cTaBuTe Bo ynotpeba. Mpu
eKCTPEMHH TeMNepaTypu Unu
TeMnepaTypHU OcLUnaLuH,
NpeLUsHOCTa Ha TECTEPOT Ha HamoH
MOXe [1a Ce HapyLUK.
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O3HaKM M HUBHO 3Hauebe

Ypen co ABOjHA MK 3ajakHaTa
u3onauuja

BHUMaHwe, pu3uK of cTpyeH
yAap!

Onuc Ha Npou3BOAOT U
nepcdopmancurte

HameHeta ynotpeba

TecTepoT 3a HaroH € HaMeHeT 3a
DeCKOHTAKTHO TeCTUpatbe Ha
Hau3MeHUUHM HanoHu Mery 24 1 1000
BONTH.

TecTtepoT Ha HanoH e HaMeHeT 3a
KOpUCTEHE BO 3aTBOPEH NPOCTOP.

WUnycTtpauuja Ha

KOMMOHEHTH

HyMepuparbeTto Ha NpUKaxaHuTe

KOMMOHEHTH Ce OfIHECYBa Ha NPUKa3oT

Ha TeCTepOT 3a HarOoH BO CIUKHTE.

(1) Conpa3aTectupare

(2) bartepucka cBeTMnKa

(3) KoHtponHa Tabna

(4) Cnojkasanojac

(5) Kanak Ha nperpagara 3a
barepuu

(6) bBarepuu

(7)  wign LED-cBeTMNKa 32
BUCOKOHAMOHCKM PEXHM
(90-1000VAC)

(8) Low LED-cBeTMNKa 32
HUCKOHAMOHCKM PEXHM
(24-1000VAC)
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(9)  wmose Konue 3a pexxum

(10) () Konue 3a sknyuyBatve/
UCKNYuyBatbe

(11) S Konue 3a BknyuyBatbe/
WcKnyuyBatbe Ha bateprckara

CBETUNKa
TexHHuku nogaTouu

Tecrep 3a HanoH GVD 1000-17
bpoj Ha fien 3601K770..
Oncesu Ha 90-1000 VAC/
Mepetbe 24-1000VAC
Oncer Ha 50/60 Hz
(hpekBeHLmja

Onwro

OnepatuBHa -10°C... +50°C
Temneparypa

Temneparypanpu -40°C...+70°C
cKnaauparbe

MaKc. penaTuBHa 80 % (He

BNAXHOCT HA KoHAEeH3Mpa)

BO3[yXO0T

Makc. onepaTuBHa 2000 m

BUCHHA NpeKy

pechepeHTHaTa

BUCHHA

CreneH Ha 2

M3BanKaHoCT

cnopeq

IEC61010-1"

ABTOMaTHKa 32 5min

MCKNyuyBare no

npuon.

Texuna® 0,05 kg

Bua Ha 3awitnTa IP67 (3awrnTa of

npaB u

KpaTKoTpajHO
MoTONyBatbe)
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Tecrep 3a HanoH GVD 1000-17

BeabenHocHa CAT IV 1000 V©

Knaca

[luMeH3um 161,5x 28 x

(momxmHa x 33mm

LWIMPHHA X

BUCHHA)

barepuu 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) HacraHyBaar camo HeCpoBOA/IBH
HEUNCTOTUM, HO MOBPEMEHO Ce
0ueKyBa npuBpeMeHa CrPOBOAMBOCT
Npeau3BrKaHa of KoHaeH3auuja.

B) TexuHa be3 batepun

C) MepHara kareropuja IV ce oaHecyBsa Ha
KONa 3a TECTUPatbe U MEPEHE KOULITO
ce NoBP3aHK CO U3BOPOT Ha
HUCKOHAMOHCKaTa MpeXxHa
MHCTanauuja Ha arpagara.

BmetHyBame/
MeHyBatbe Ha
barepujata

3a paboTa co TeCTEpPOT 32 HaMoH ce
npenopauyBa KOPUCTEHE Ha ankanHo-
MaHraHcku batepuu.

» OpBpTeTe ro Kanakot Ha
nperpaaara 3a barepuu (5).
» CraBete rv barepuure.

CeKoralu 3aMeHyBajTe 1 cute

barepuu ofefHaw. Kopuctete
camo batepuu ofy eieH NPoM3BoaHTEN
11 CO UCT KanauuTer.

BHWMaBajTe Ha TOUHOCTa Ha

MOMOBHTE KaKo LITO &
Np1KaxaHo Ha CTpaHaTa Ha TecTepot
32 HaroH.
Kora batepuute ce npasHy, ke ce
O/IaCH CUHTHAMEH TOH, Ke Tpenkaat
nBete LED-cetunku ((7)/(8)) n
TECTEPOT 3a HAMOH Ke Ce UCKNYUU.
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» AKO He ro KOpUCTUTE MEPHHOT
ypen nofonro Bpeme, U3Bagere
v barepuute. MNpu nogonro
cknaguparbe, barepuute BO
MEPHHOT ypes MoXe Jia
KopofMpaar.

Ynorpeba

» TecTHpajTe ro TecTepoT Ha HanoH
Ha NO3HaT U3BOP Ha HaNOH Npea
ceKoe KopucTetbe.

» 3alwWTHTeTe ro TECTEPOT Ha HaMoH
Of} BNara u AUPEKTHO
U3N0XKyBatbe Ha COHUEBH 3paLy.

BknyuyBate/ucknyuyBaibe

» Kpatko npuTUCHETe ro Konueto @
3a J1a ro BKNyuuTe TeCTepoT 32
HanoH. TecTepoT Ha HanoH BPLLK
camotecTupatbe. Ce ornacysa
CUrHaneH ToH, TECTEPOT 3a HanoH
BUbpUpa, coHpara 3a
Tectupatbe (1) Tpenka
LIpBEHO / 3eNEeHO / MOPTOKANoBO U
Tpenkaat asete LED-cBeTUnKM
((7)/(8)).

Mo ycnewwHoTo camoTecTuparbe,
LED-cBeTunkara 3a
BUCOKOHAMOHCKM PEXHUM High
cBeTHyBa beno, a coHpara 3a
Tectupatbe (1) cBeTHyBa 3eneHo.
TecTepoT Ha HanoH e NOAroTBEH 3a
ynoTpeba 3a 0TKpHBatbe
Hau3MeHWueH HanoH mery 90 u
1000 VAC. CamoTecTuparbeTo ce
MOBTOPYBA NOCTOjaHO BO 33HUHA
Ha cekoun 5 ceKyHau Aofeka He ce
MCKNyuYn TECTEPOT Ha HaMOoH.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



258 | MakeaoHCKH

AKO CaMOTECTUPAHETO He €
YCMeLwHo, TECTEPOT Ha HaMoH ce
WCKNyuyBa.

» [IpXeTe ro KONYeTo NPUTUCHATO @
[1a r0 UCKNyunTE TECTEPOT 32
HanoH. Ce ornacyBa CUrHaneH ToH
W TECTEpOT Ha HanoH BMbpUpa.

He KopucTeTe ro TecTepot Ha

HaMoH aKo He cnyLIHeTe
CHrHaneH TOH Ha NOYETOKOT W/WNK aKo
He Bubpupa.
AKO OKONy 5 MUH. He ce NpUTUCHE
HWELHO KOMUe Ha TeCTePOT 3a HanoH
UMK He Ce OTKPKe HamoH, Toralu
TECTEPOT Ce UCKNYUyBa aBTOMATCKK
3apajv 3aluTiTa Ha batepuure.

Mpouec Ha mepetbe

Mo BKNyuyBarbeTO, TECTEPOT HA HAMOH
€ BO PEXMM Ha BUCOK HaroH. LED-
CBETMNKATa 32 BACOKOHAMOHCKMOT

PEXMM High CBETHYBA beno.

» 3aparo npedpnute onceroT Ha
HanoH BO PEXWM Ha HU30K HaroH,
NPUTUCHETE 0 KOMYETO mode, 0TOA
LED-cBeTunkata 3a HUCKOHAMOHCKK
PEXWM CBETHYBA Low Heflo.
TecTepoT Ha HanoH e NOAroTBeH fja
NeTeKTUPA HaU3MEHWUEH HaMOH BO
oncerof 24 no 1000 VAC.

Bo peX1M Ha HU30K HaMOH Low,

TECTEPOT Ha HamnoH e
NOYYBCTBUTENEH HA ENEKTPUUHM U
Apyrv npeuku. Kopuctete ro
HUCKOHAMOHCKMOT PEXMM CaMo BO
CpeanHu co cnabu enekTpuuHi
nonuta.
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» [pxeTe ja coHpata 3a
Tectupatbe (1) bnucky 1o
npeaMeToT 3a TeCTUPAtbE UK 10
MPHKMYYHULATA CO HAU3MEHUUEH
HamnoH.

AKoO ce OTKpHe HaU3MEHWUEH HaroH,
Ce Or/acyBa CHrHan 1 TecTepoTt Ha
HanoH BUbpupa. ®pekBeHUMjaTa Ha
CHrHanoT 1 BUbpauuute ce
3ronemyBaar Kako LUTO ce 3rofiemyea
jaunMHaTa Ha OTKPUEHHWOT HaMoH.
CoHpara 3a TecTupatbe (1)
CHrHanM3npa pasnuuHu1 cocTojou Ha
TECTEPOT Ha HaMoH crnopep cneaHata
Tabena.

CoHpa3a 3Hauewe

TecTupame

TpajHo MoaroTeeH 3a pabora,

3eneHo He € OTKPUEH HaroH.

CBETNO

TpenkaBo OTKpHEH e

L|pBEHO Hau3MeHUUEH HamoH.

CBETNO

TpenkaBo OTKpHeH e

CBETNONoPT Hau3MeHWUEH HarfoH

0KanoBso noMan WK eiHaKkoB Ha
50V.

BaTepucKa CBeTUNKa

> MputncHete ro konueto &, 3aa
ja BKMyuMTe UMK UCKNYuHTE
faTepucKara CBETUNKA.

Ako TeCTepoT Ha HarmoH He Ce KOPUCTH
npuobn. 5 MMHYTH, batepuckata
CBETH/IKA CE UCKITyuyBa aBTOMATCKM.
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CMrHaneH ToH

» TpUTHCHeTe ro KonueTo ) 7
3aapxete okony 1,5 cekyHau 3a aa
0 UCKNYYnUTE CUTHANHWUOT TOH.

Mpu CNeaHOTO BKNyUyBatbe Ha

TECTEPOT Ha HanoH, CUTHANIHUOT TOH ke
bune nogroTeeH MOBTOPHO.

CnpaByBatbe c0
rpewKu

Tecrepor Ha HanoH BeKe He
MOXXe Aa ce BKNyuH.

MpuunHa: HanoHoT Ha batepujata Beke
He e joBoneH (T.e. noman o 2,4 V).
Momouw: 3ameHeTe v batepuure.

Tecrepor 3a HaMoH He
OTKpHBa HUKAKOB HaMoH.

MpurumrHa: onepaTopoT HE ro APXKK
TECTEPOT Ha HanoH UK KOPHUCTH
paKaBWLM 32 BPEME Ha TeCTOT 3a
HarnoH.

Momoww: ip>xeTe ro TECTEPOT Ha HamoH
BO paka, be3 pakaBuLH.

Mpurumka: xuuara wWro Tpebda aa ce
TecTMpa e AeNyMHO 3a3eMjeHa Unu ce
Haora BO 3a3eMjeH MeTaneH kaben.
Momouu: HajaeTe coofiBETHA NOKaLKja
e3 KpaTok cnoj Bo 3a3eMjyBatbeTo 3a
MEpereTo.

MpuumMHa: MarHeTHOTO none
TeHepUpaHo Off U3BOPOT Ha HamoH e
HapYyLUEHO UMK NPEKUHATO.

Momoww: oTCTPaHeTe ja rpelukara.
MpurumHa: TeCTEPOT Ha HaNoH He ce
KOPWMCTH BO COMMACHOCT CO TEXHUUKHUTE
nofaToum.

Momouw: (BUAM ,, TEXHUUKM NOAATOLM",
CrpaHuua 255).
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OppyBame U cepBUC

OppKyBaibe U YHCTEHE

OppxyBajTe ro TecTepoT 3a HanoH
umcrT.

He notonyBajre ro Tectepot 3a HanoH
BO BOJ}A UMW [IPYTH TEUHOCTH.
M3bpuLuete rv HeuUMcToTUUTE CO
BNaXHa Meka kpna. He kopuctete
CPefCTBa 3a UNCTEHE MMM PACTBOPU.
Bo cnyuaj na peba aa ce nonpasy,
OfIHECETe ro TECTEPOT 32 HaMOH Ha
norpaska.

CepBucHa cnyx6a 1 coBeTH
Npy KopUcTebe

CepBHcHara cnyxba ke 0groBopH Ha
BatwwuTe npaluarba BO BpCKa co
nonpa.kaTa 1 OfjpXyBatbeTo Ha
BalwumoT Npon3BoA KaKo v pe3epBHUTE
[enoBu. Excrinogupanu upTexu 1
MH(OPMALMK 32 PE3EPBHH 1ENOBH
MOXe Aa ce Hajaat v Ha: www.bosch-
pt.com

THUMOT 3a COBETYBatb€ NPU KOPUCTEHE
Ha Bosch ke Bu nomorHe fokonky
“Marte npallatba 3a HaluTe
NPOW3BOAM U Onpema.

3a cuTe npallarba ¥ Hapauky Ha
pesepBHH fienosu, Be monume
HaBepeTe ro 10-uucpennor bpoj oa
cneyudurKaLmoHaTa nnouka Ha
NpOM3BO/OT.

CeBepHa MakepoHuja
[.0.Enektpuc

CaBa KoBaueBuKk 47, 6poj 3
1000 Ckonje

E-nowra:
dimce.dimcev@servis-bosch.mk
WHTepHeT: www.servis-bosch.mk
Ten./dakc: 02/ 246 76 10

Mob.: 070 595 888
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O.N.T.Y “POJKA”

Janu NykpoBcku 66; T.L| ABTOKOMaHAA
nokan 69

1000 Ckonje

E-nowra: servisrojka@yahoo.com
Ten: +389 2 3174-303

Mob: +389 70 388-520, -530

[JononHutenHu agpecy 3a cepBUCH
MoOXKe /A ce Hajaar Ha:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

OtcTpaHyBamwe

MepHuTe ypeau, onpemata 1
ambanaxure Tpeba aa ce oTcTpaHat Ha
€KOMOLLKHK MPUDATIUB HAUMH.
He rv chpnajte MepHuTe
ypenu v batepunte Bo
[NloMallHaTa KaHTa 3a rybpe!

Cawmo 3a 3emjute og EY:

MepHuTe anatu LT Beke He ce
ynotpebnuBK 1 ce HEUCNPaBHU UNK
KOPUCTEHU akyMynaTopcky barepum/
batepun Mopa aa ce dpnaar nocebHo.
KopucTeTe rv npefBuaeHnTe cucTeMmu
3a cobupatbe.

[lokonKy ce dhpnu HenpaswuiHo,
OTnajHaTa enekTpUuHa 1 eNneKkTpoHcKa
onpema MoXe [1a UMa LUTETHU eheKTh
BP3 KMBOTHATA CPEAMHA U 30PaBjeTo
Ha nyreTo nopaan MOXXHOTO NPUCYCTBO
Ha OnacHu1 MaTepum.
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Shqip

Udhézime sigurie

Té gjitha
udhézimet
duhet té
Iexohen dhe

ndigen.Nése testuesi i tensionit nuk

pérdoret né pérputhje me kéto

udhézime, mund té démtohen

mbrojtjet e integruara né testuesin e

tensionit. RUAJINI KETO UDHEZIME.

» Mos kryeni matje né qarge me
tension mbi 1000 V.

» Mos pérdorni testuesin e
tensionit pér té pércaktuar
mungesén e tensionit.

» Mos e pérdorni testuesin e
tensionit nése duket i démtuar
ose nése nuk punon si¢
duhet.Kontrolloni sondén e
provés pér té cara ose thyerje
pérpara pérdorimit.

» Jini vecanérisht té kujdesshém
kur merreni me tensione mé té
larta se 30 VAC ose 60 V DC!
Edhe né kéto tensione ju mund té
merrni njé goditje elektrike t&
rrezikshme pér jetén nése prekni
pércuesit elektriké.

» Edhe nése nuk shfaget asnjé
sinjal vizual ose akustik, voltazhi
mund té jeté ende i pranishém.
Izolimi, seksioni kryq i kabllit,
mbrojtja e kabllit ose distanca nga
burimi i tensionit mund té ndikojné
né testim.

» Sigurohuni qé té keté tokézim té
mjaftueshém gjaté matjes. Nése
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tokézimi éshté i pamjaftueshém
(p.sh. pérmes képucéve izoluese
ose géndrimit né njé shkallg),
testuesi i tensionit nuk mund té
zbulojé tensionet.

» Testuesi i tensionit mund té
pérdoret vetém nga personel
specialist i kualifikuar.

» Riparoni testuesin e tensionit
vetém nga personel specialist i
kualifikuar dhe vetém me pjesé
rezervé origjinale. Kjo siguron qé
té ruhet siguria e testuesit té
tensionit.

» Mos punoni me testuesin e
tensionit né njé mjedis
shpérthyes qé pérmban Iéngje,
gazra ose pluhur té ndezshém. Né
testuesin e tensionit mund té
krijohen shkéndija, duke ndezur
pluhurin ose tymrat.

» Testuesi i tensionit nuk mund té
zbulojé tensionin né njé kabllo té
mbrojtur dhe né garget DC.

» Mos e ekspozoni testuesin e
tensionit ndaj temperaturave
ekstreme ose luhatjeve té
temperaturés. Pér shembull, mos e
lini né makiné pér njé kohé té
gjaté.Nése ka luhatje té médha té
temperaturés, léreni testuesin e
tensionit té ftohet pérpara se ta vini
né puné.Temperaturat ekstreme
ose luhatjet e temperaturés mund té
ndikojné né saktésiné e testuesit té
tensionit.

Simbole dhe kuptimi i tyre

Pajisje me izolim té dyfishté
ose té pérforcuar

Kujdes, rrezik nga goditja
elektrike!
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Pérshkrimi i produktit
dhe shérbimit

Pérdorimi né pérputhje me
qéllimin e duhur

Testuesi i tensionit éshté menduar pér
testimin e tensionit pa kontakt té
tensioneve alternative midis 24 dhe
1000 volt.

Testuesi i tensionit éshté i
pérshtatshém pér pérdorim né
ambiente té brendshme.

Komponentét e shfaqur
Numri i komponentéve té paragitur i
referohet paragitjes sé testuesit té
tensionit né ilustrime.

(1) Sondae provés

(2) Elektrik dore

(3) Panelkontrolli

(4) Kapése rripi

(5) Kapakuindarjes sé baterisé
(6) Baterité

(7)  nign Modaliteti LED i tensionit té
lartéu (90-1000V AC)

(8) Low Modaliteti LED i tensionit té
larté (24-1000 V AC)

(9)  wose Modaliteti i butonit
(10)  Butoni i ndezjes/fikjes

(11) ¥ Butoni i ndezjes/fikjes sé
elektrikut té dorés
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Té dhénat teknike
Testues i GVD 1000-17
tensionit
Numri i artikullit 3601K770..
Gama matése 90-1000VAC/
24-1000VAC
Gamae 50/60Hz
frekuencés
Né pérgjithési
Temperaturae -10°C...+50°C
funksionimit
Temperaturae -40°C...+70°C
ruajtjes
lagéshtia relative 80 %
maks. (jo kondensues)
lartésia maks. e 2000 m
funksionimit mbi
lartésiné e
referencés
Shkalla e ndotjes 2
sipas
IEC 61010-1"
Fikja automatike 5min
pas péraférsisht.
Pesha® 0,05 kg
Klasa e mbrojties  IP 67 (e mbrojtur
nga pluhuri dhe
zhytjae
pérkohshme)
Klasa e sigurisé CAT IV 1000 V©
Pérmasat 161,5 x 28 x
(LXBXH) 33 mm
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Testues i GVD 1000-17
tensionit
Baterité 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Ndodh vetém ndotje jopércuese, edhe
pse heré pas here pritet pércueshméri
e pérkohshme e shkaktuar nga
kondensimi.

B) Pesha pa baterité

C) Kategoria IV e matjes vlen pér garget e
testimit dhe matjes té lidhur me
burimin e instalimit té rrjetit té
tensionit té ulét té ndértesés.

Fut/ndérro bateriné

Pér funksionimin e testuesit té
tensionit rekomandohet pérdorimi i
baterive alkaline té manganit.

» Zhvidhosni kapakun e ndarjes sé
baterisé (5).

» Futni baterité.

Zévendésoni gjithmoné té gjitha

baterité né té njéjtén
kohé.Pérdorni vetém bateri nga njé
prodhues dhe me té njéjtin kapacitet.

Sigurohuni gé polariteti té jeté i
sakté sic tregohet né anén e
testuesit té tensionit.

Kur baterité jané bosh, bie njé bip, té
dy LED-et ((7) / (8)) pulsojné dhe
testuesi i tensionit fiket.

» Higni baterité nga vegla matése
nése nuk e pérdorni pér njé kohé
té gjaté. Baterité mund té gérryhen
nése ruhen né veglén matése pér
njé kohé té gjaté.

Funksionimi

» Pérpara ¢do pérdorimi, provoni
testuesin e tensionit né njé burim
té njohur tensioni.
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» Mbroni testuesin e tensionit nga
lagéshtia dhe nga rrezet direkte
té diellit.

Ndezja/fikja

» Shtypni shkurt butonin @ pérté
ndezur testuesin e tensionit.
Testuesi i tensionit kryen njé veté-
test. Dégjohet njé bip, testuesi i
tensionit dridhet, sonda e
provés (1) pulson me ngjyré té
kuge / jeshile / portokalli dhe té dy
LED-et ((7)/(8)) pulsojné.

Pas njé vetétestimi té suksesshém,
LED-i modalitetit té tensionit té
larté wigh ndizet me ngjyré té bardhé
dhe sonda e provés (1) ndizet
jeshile. Testuesi i tensionit éshté
funksional pér té zbuluar tensionet
e alternuara midis 90 dhe

1000V AC. Vetétesti pérséritet
vazhdimisht né sfond ¢do

5 sekonda derisa testuesi i
tensionit té fiket.

Nése veté-testimi nuk éshté i
suksesshém, testuesi i tensionit
fiket.

» Mbani butonin @té shtypur pér té
fikur testuesin e tensionit. Dégjohet
njé bip dhe testuesi i tensionit
dridhet.

Mos e pérdorni testuesin e

tensionit nése nuk ka bip gjaté
nisjes dhe/ose nése testuesi i tensionit
nuk dridhet.

Nése nuk shtypet asnjé buton né
testuesin e tensionit ose nése nuk
zbulohet asnjé tension pér rreth 5
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minuta, testuesi i tensionit fiket
automatikisht pér té mbrojtur baterité.

Procesi i matjes
Pas ndezjes, testuesi i tensionit éshté
né modalitetin e tensionit té larté.LED i

modalitetit té tensionit té larté nign
ndizet me ngjyré té bardhé.

» Pér té kaluar diapazonin e tensionit
né modalitetin e tensionit té ulét,
shtypni butonin mede. Pastaj LED-i
modalitetit té tensionit té ulét
ndizet né ngjyré té bardhé Low.
Testuesi i tensionit éshté gati pér té
zbuluar tensione alternative qé
variojné nga 24 deriné 1000 V AC.

@ Né modalitetin e tensionit té
ulétLow, testuesi i tensionit
éshté mé i ndjeshém ndaj ndérhyrjeve
elektrike dhe zhurmés.Pérdorni
modalitetin e tensionit té ulét vetém né
mjedise me fusha elektrike té dobéta.
» Mbajeni sondén e provés (1) prané
objektit té provés ose prizés sé
rrymes.
Kur zbulohet voltazhi AC, bie njé bip
dhe testuesi i tensionit
dridhet.Frekuenca e bipit dhe e
dridhjeve rritet me rritjen e nivelit té
tensionit té zbuluar.
Sonda e provés (1) sinjalizon gjendje
té ndryshme té testuesit té tensionit
sipas tabelés sé méposhtme.

Sondae Kuptimi
provés

Drité e Gati pér funksionim, nuk
vazhduesh zbulohet tension.
me jeshile
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Sondae Kuptimi
provés

Drité U zbulua tension AC.
pulsuese e

kuge

Portokalli ~ Zbulohet tension AC mé i

pulsuese  vogél ose i barabarté me
50V.

Elektrik dore

» Shtypni butonin } pér té ndezur
ose fikur elektrikun dore.

Nése testuesi i tensionit nuk pérdoret
pér rreth 5 min, elektriku i dorés do té
fiket automatikisht.

Bip

» Shtypni butonin ) pérrreth 1,5
pér té fikur bip-in.

Herén tjetér qé testuesi i tensionit té

ndizet, sinjali i bip-it éshté pérséri gati.

. o

Eliminimi i gabimeve

Testuesi i tensionit nuk
mund té ndizet mé.

Shkaku: Tensioni i baterisé nuk éshté
mé i mjaftueshém (d.m.th. mé pak se
2,4V).

Zgjidhja: Ndryshoni baterité.

Testuesi i tensionit nuk
zbulon asnjé tension.

Shkaku: Operatori nuk e mban veté
testuesin e tensionit ose nuk pérdor
doreza gjaté testimit té tensionit.
Zgjidhja: Mbajeni testuesin e tensionit
né doré pa doreza.
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Shkaku: Teli gé do té testohet éshté
pjesérisht i groposur ose éshté né njé
kanal metalik té tokézuar.

Zgjidhja: Gjeni njé vend té
pérshtatshém pa defekt né toké pér
matje.

Shkaku: Fusha magnetike e krijuar nga
burimi i tensionit éshté me problem
ose i shtypur.

Zgjidhja: Eliminoni problemin.
Shkaku: Testuesi i tensionit nuk
pérdoret sipas té dhénave teknike.
Zgjidhja: (shih "Té dhénat teknike",
Fage 266).

Mirémbaijtja dhe servisi

Mirémbaijtja dhe pastrimi

Mbajeni gjithmoné té pastér testuesin
e tensionit.

Mos e zhytni testuesin e tensionit né
ujé ose léngje té tjera.

Fshini ¢do papastérti me njé lecké té
lagur dhe té buté. Mos pérdorni
agjenté pastrimi ose tretés.

Nése nevojiten riparime, dérgoni
testuesin e tensionit.

Shérbimi i klientit dhe
késhilla pér pérdorim

Shérbimi ndaj klientit do t'u pérgjigjet
pyetjeve tuaja né lidhje me riparimin
dhe mirémbajtjen e produktit tuaj, si
dhe pjesét e kémbimit. Figurat e
shperthimit dhe informacioni mbi
pjesét e kémbimit mund té gjenden
gjithashtu né: www.bosch-pt.com
Ekipi i konsulencés sé pérdorimeve
Bosch do té jeté i lumtur t'ju ndihmojé
me ¢do pyetje né lidhje me produktet
tona dhe aksesorét e tyre.
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Ju lutemi jepni te té gjitha pyetjet dhe
porosité e pjeséve té kémbimit me
patjetér numrin 10-shifror té artikullit
sipas tabelés sé tipit.

Severna Makedonija

ADD Elektris Shkup

Tre¢a makedonska brigada 21
1000 Shkup

E-mail:
dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Internet: www.servis-bosch.mk
Tel./Faks: 02/ 246 76 10

Celular: 070 595 888

"Rojka dooel" Shkup

Jani Lukrovski bb, T.C. Avtokomanda -
lokal 69

1000 Shkup

E-mail: servisrojka@yahoo.com
Tel.: +38923174-303

Celular: +389 70 388-520, -530

Adresa té tjera servisi gjeni né:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Asgjésimi
Mjetet matése, aksesorét dhe paketimi
duhet té riciklohen né njé ményré
migésore me mjedisin.

Mos i hidhni mjetet matése

dhe baterité né mbeturinat
shtépiake!

Vetém pér vendet e BE-sé:

Veglat matése qé nuk pérdoren mé dhe
qé jané me defekt ose baterité e
pérdorura duhet té hidhen vegmas.
Pérdorni sistemet e caktuara té
grumbullimit.

NE rastin e hedhjes jo né pérputhje me
rregullat, pajisjet e vjetra elektrike dhe
elektronike, pér shkak té ekzistencés
sé mundshme té materialeve té
rrezikshme mund té kené ndikime té
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démshme pér mjedisin dhe shéndetin
enjeriut.

Srpski

Bezbhednosne
napomene

Morate da
procitate sva
uputstvaida

ihse

pridrzavate.
Ukoliko se instrument za merenje
napona ne koristi u skladu sa
priloZzenim uputstvima, to moZe da
ugrozi zastitne sisteme koji su
integrisani u instrument za merenje
napona. OVA UPUTSTVA DOBRO
CUVAJTE.

» Nemojte vrsiti merenje u strujnim
krugovima sa naponom preko
1000V.

» Instrument za proveru napona
nemojte koristiti za utvrdivanje
nepostojanja napona.

» Instrument za proveru napona
nemojte koristiti ako je oStecen ili
ne funkcionise pravilno. Pre
upotrebe proverite dalivrh za
proveru ima pukotine ili je
polomljen.

» Budite posebno oprezni kada
radite sa naponima preko 30 V
naizmeni¢nog napona odn. 60 V
jednosmernog napona! Ve¢ kod tih
napona prilikom kontakta sa
elektri¢nim vodom moZete da
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dozZivite elektricni udar koji je
opasan po zivot.

Ako se ne pojavi opticki ili zvuéni
signal, ipak moZe da postoji
napon. Izolacija, poprecni presek
voda, zastita voda ili rastojanje od
izvora napona mogu da utic¢u na
rezultat testa.

Uverite se da tokom merenja
postoji odgovarajuce uzemljenje.
Ako je uzemljenje nedovoljno (npr.
zbog izolirane obuce ili ako stojite
na merdevinama) instrument za
proveru napona ne moze da
prepozna napone.

Instrument za proveru napona
moze da koristi samo
kvalifikovano strucno osoblje.
Neka vas instrument za proveru
napona popravlja samo
kvalifikovano strucno osoblje i
samo sa originalnim rezervnim
delovima. Time se obezbeduje da
sigurnost instrumenta za proveru
napona ostane sacuvana.

Ne radite sa instrumentom za
proveru napona u okolini
ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se
nalaze zapaljive tecnosti, gasovi
ili prasine. U instrumentu za
proveru napona mogu nastati
varnice, koje bi zapalite prasinu ili
isparenja.

Instrument za proveru napona ne
moze da prepozna napon kod
zasticenog voda i u krugovima
jednosmerne struje.

Instrument za proveru napona
nemojte da izlaZete ekstremnim
temperaturama ili promenama
temperature. Nemojte ga predugo
ostavljati npr. u automobilu.
Sacekajte da se instrument za
proveru napona privecim

1
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temperaturnim kolebanjima prvo
prilagodi temperaturi, pre nego $to
ga pustite u rad. Kod ekstremnih
temperatura ili kolebanja
temperatura moze da bude
ugrozena preciznost instrumenta za
proveru napona.

Simboli i njihovo znacenje
Uredaj sa dvostrukom ili

ojacanom izolacijom

Oprez, opasnost od strujnog
udara!

Opis proizvodairada

Pravilna upotreba

Instrument za merenje napona je
namenjen za beskontaktnu proveru
napona naizmenicnog napona izmedu
24i1000V.

Instrument za proveru napona je
predviden za upotrebu u unutrasnjem
prostoru.

Prikazane komponente

Numerisanje komponenti sa slika
odnosi se na prikaz instrumenta za
merenje napona na slikama.

(1) Vrhzaproveru

(2) Lampa

(3) Kontrolno polje

(4) Kopcapojasa

(5) Poklopac pregrade za baterije
(6) Baterije

(7)  ign LED rezim visokog napona
(90-1000VAC)
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(8)  Low LED rezim niskog napona
(24-1000VAC)

(9)  moce Taster za rezim rada

(10) @ Taster za ukljucivanje/
iskljucivanje

(11) ¥ Taster za ukljugivanje/
iskljucivanje lampe

Tehnicki podaci

Instrument za GVD 1000-17
proveru napona
Broj artikla 3601K770..
Merni opseg 90-1000VAC/
24-1000VAC
Opseg frekvencije 50/60 Hz
Opste informacije
Radna -10°C... +50°C
temperatura
Temperatura -40°C...+70°C
skladista
Maks. relativna 80%
vlaznost vazduha. (nekondenzujuca)
Maks. radna visina 2000 m
iznad referentne
visine
Stepen 2
zaprljanosti
prema standardu
IEC61010-1"
Automatsko 5 min
iskljucivanje posle
otpr.
Tezina® 0,05 kg
Vrsta zastite IP67 (zastita od
prasine i kratkog
potapanja)

Sigurnosnaklasa ~ CATIV 1000 V®
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Instrument za GVD 1000-17
proveru napona
Dimenzije 161,5 % 28 x
(DxSx=V) 33 mm
Baterije 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost,
pri cemu se ocekuje privremena
provodljivost prouzrokovana rosenjem.

B) Tezina bez baterija

C) Kategorija merenja IV vazi za krugove
provere i merenja koji su prikljuc¢eni na
izvor instalacije na niskonaponsku
mrezu zgrade.

Stavljanje/zamena

baterije

Zarezim rada instrumenta za proveru
napona preporucuje se upotreba
alkalno-manganskih baterija.

» Odvrnite poklopac pregrade za
baterije (5).
» Ubacite baterije.

Sve baterije uvek zamenite

istovremeno. Koristite iskljucivo
baterije istog proizvodaca i istog
kapaciteta.

Pri tome pazite na to da polovi

budu u skladu sa bo¢nim
prikazom na instrumentu za proveru
napona.

Kada su baterije prazne, oglasava se

zvucni signal, dve LED lampice ((7)/

(8)) trepere i instrument za proveru

napona se iskljucuje.

» Iz mernog alata izvadite baterije,
ako ga ne koristite duze vreme. U
slucaju duZeg skladistenja, baterije
umernom alatu bi mogle da
korodiraju.
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Rezim rada

» Pre svakog rada proverite
instrument za proveru napona na
poznatom izvoru napona.

» Zastitite instrument za proveru
napona od vlage i direktnog
suncevog zracenja.

Ukljuéivanje/iskljuéivanje

» Kratko pritisnite taster@, kako
biste ukljucili instrument za proveru
napona. Instrument za proveru
napona vr$i samostalni test.
Oglasava se zvucni signal,
instrument za proveru napona
vibrira, vrh za proveru (1) treperi
crveno/ zeleno / narandZasta i dve
LED lampice ((7)/(8)) trepere.
Nakon uspesnog samostalnog
testa, LED lampica rezima visokog
napona High svetli belo, a vrh za
proveru (1) zeleno. Instrument za
proveru napona je spreman zarad i
detekciju naizmeni¢nog napona
izmedu 901000 V AC. Samostalni
test se u pozadini ponavlja svakih
5 sekundi, dok se instrument za
proveru napona ne iskljuci.

Ako samostalni test nije bio
uspesan, instrument za proveru
napona se iskljucuje.

» U tu svrhu drzite pritisnut taster@
, kako biste iskljucili instrument za
proveru napona. Tada se oglasava
zvucni signal i instrument za
proveru napona vibrira.
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Instrument za proveru napona

nemojte koristiti ako se pri
pokretanju ne oglasava zvucni signal i/
iliinstrument za proveru napona ne
vibrira.

Ako otprilike 5 min ne pritisnete
nijedan taster na instrumentu za
proveru napona, instrument za proveru
napona se automatski iskljucuje radi
zastite baterija.

Proces merenja

Instrument za proveru napona se
nakon ukljucivanja nalazi u rezimu
visokog napona. LED lampica rezima

visokog napona High svetli belo.

» Zapromenu opsega napona u rezim
niskog napona pritisnite taster mode.
Tada LED lampica rezima niskog
naponatLow svetli belo. Instrument
za proveru napona je spreman za
detektovanje naizmeni¢nog napona
uopsegu od 24 do 1000 VAC.

U rezimu niskog napona Low

instrument za proveru napona je
smetnje. Rezim niskog napona koristite
samo u sredini sa slabim elektricnim
poljima.

» Drzite vrh za proveru (1) blizu
predmeta provere ili uticnice sa
naizmeni¢nim naponom.

Kada se detektuje naizmenicni napon,
oglasava se zvucni signal i instrument
za proveru napona vibrira. Frekvencija
zvucnog signala i vibracije raste rastom
snage detektovanog napona.

Vrh za proveru (1) signalizira razlicita
stanja instrumenta za proveru napona
prema sledecoj tabeli.
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Vrhza Znacenje
proveru

Trajno Spreman zarad, ne
svetlo detektuje se napon.
zeleno

Trepéuée Detektovan je naizmenicni
crveno napon.
svetlo

Narandzas Detektovan je naizmenicni
to napon manjiili jednak
trepcuce 50V.
svetlo

Lampa

» Pritisnite taster &, da biste
ukljucili ili iskljucili lampu.
Ako instrument za proveru napona ne

koristite otprilike 5 min, lampa se
automatski iskljucuje.

Zvucni signal
» Da biste iskljucili zvucni signal,
pritisnite taster ) otprilike 1,5 s.

Zvuéni signal je nakon sledeceg
ukljucivanja instrumenta za proveru
napona ponovo spreman.

Otklanjanje gresaka

Instrument za proveru
napona se vise ne moze
ukljuciti.

Uzrok: Napon baterija vise nije
dovoljan (tj. manjije od 2,4 V).
Resenje: Zamenite baterije.
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Instrument za proveru
napona ne detektuje napon.

Uzroke: Korisnik ne drZi instrument za
proveru napona ili tokom provere
napona koristi rukavice.

Resenje: Drzite instrument za proveru
napona bez rukavica u ruci.

Uzrok: Zica koju proveravate je
delimi¢no uzemljenaili se nalazi u
uzemljenom metalnom vodu.
Resenje: Za merenje potrazite
odgovarajuce mesto bez uzemljenja.
Uzrok: Magnetno polje koje stvara
izvor napona je ometeno ili potisnuto.
Resenje: Otklonite smetnju.

Uzrok: Instrument za proveru napona
ne koristite u skladu sa tehnickim
podacima.

Resenje: (videti ,Tehnicki podaci®,
Strana 276).

Odrzavanje i servis

Odrzavanje i CiS¢enje
Odrzavajte Cistocu instrumenta za
proveru napona.

Ne uranjajte instrument za proveru
napona u vodu ili druge tecnosti.
Brisite zaprljanja sa vlaznom, mekom
krpom. Nemojte koristiti sredstva za
Ciscenje ili rastvarace.

U sluaju potrebe za popravkom
posaljite instrument za proveru
napona.

Servis i saveti za upotrebu

Servisna sluzba odgovorice na vasa
pitanja o popravcima i odrzavanju
vaSeg proizvoda i o rezervnim
delovima. Povecani crtezi i informacije
o rezervnim delovima se takode mogu
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nacina: www.bosch-pt.com

Bosch tim za konsultacije o primeni ce
vam rado pomoci u vezi sa svim
pitanjima o nasim proizvodima i
njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i
porucivanja rezervnih delova
neizostavno navedete broj artikla sa
10 broj¢anih mesta prema tipskoj
plocici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis

Dimitrija Tucovi¢a 59

11000 Beograd

Tel.: +381 11 644 8546

Tel.: +381 117443122

Tel.: +38111 6416291

Fax: +381 116416293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs

Dodatne adrese servisa mozete
pronaci na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Uklanjanje dubreta

Merni alati, pribor i ambalaza treba da
se ukljuce u reciklaZu koja odgovara
zastiti Covekove okoline.
Merne alate i baterije
nemojte bacati u kucni
otpad!

Samo za EU-zemlje:

Merni alati koji se viSe ne mogu koristiti
i neispravni ili istro$eni akumulatori/
baterije moraju da se odlazu u otpad
odvojeno. Koristite predvidene
sisteme za sakupljanje.

Ako se nepravilno zbrine, otpadna
elektri¢na i elektronska oprema moze
imati Stetne posledice po Zivotnu
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sredinu i zdravlje ljudi zbog moguceg
prisustva opasnih materija.

Slovenscina

Varnostna opozorila

Preberite in
upostevajte
vsa navodila.

prelzkuéevaln

ika napetosti ne uporabljate v skladu
s priloZzenimi navodili, lahko pride do
poskodb zascitne opreme, vgrajene
v preizkusevalniku napetosti. TA
NAVODILA SKRBNO SHRANITE.
» Meritev ne izvajajte na

tokokrogih pod napetostjo nad

1000V.

» Preizkusevalnika napetosti ne
uporabljajte za zagotavljanje, da
predmet ni pod napetostjo.

» Preizkusevalnika napetosti ne
uporabljajte, ¢e se zdi, da je
poskodovan, ali ¢e ne deluje
pravilno. Pred uporabo se
prepricajte, da preizkusevalna
konica ni pocena ali zlomljena.

» Zlasti previdni bodite pri delu z
izmeni¢no napetostjo nad 30 Vin
enosmerno napetostjo nad 60 V!
Ze pri tej napetosti lahko pri dotiku
elektricnih vodnikov pride do
smrtno nevarnega elektricnega
udara.

» Napetost je lahko prisotna tudi,
¢e se svetlobni ali zvocni signal ne
sprozi. Na preizkus lahko vplivajo
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izolacija, presek kabla, oplaséenje
kabla in razdalja od vira napetosti.

» Med merjenjem poskrbite za
zadostno ozemljitev. Ce ozemljitev
ni zadostna (npr. ker nosite
izolacijsko obutev ali stojite na
lestvi), preizkusevalnik napetosti ne
more zaznati napetosti.

» PreizkuSevalnik napetosti sme
uporabljati samo usposobljeno
strokovno osebje.

» Vas preizkuSevalnik napetosti
sme popraviti samo usposobljeno
strokovno osebje. Uporabljajte
samo originalne nadomestne
dele. Tako bo ohranjena varnost
preizkusevalnika napetosti.

» S preizkusevalnikom napetosti ne
smete delati v okolju, v katerem
obstaja nevarnost eksplozije ali
gorljive tekocine, plini ali prah. V
preizkusevalniku napetosti lahko
nastanejo iskre, zaradi katerih se
lahko prah ali hlapi vnamejo.

» Preizkusevalnik napetosti ni
primeren za zaznavanje napetosti
na oplascenih kablihinv
tokokrogih z enosmernim tokom.

» Preizkusevalnika napetosti ne
izpostavljajte ekstremnim
temperaturam ali ekstremnemu
nihanju temperature. Poskrbite za
to, da ne bo npr. dalj ¢asa lezal v
avtomobilu. Ce je bil
preizkusevalnik napetosti
izpostavljen vecjim temperaturnim
nihanjem, najprej pocakajte, da se
temperatura pred uporabo ustali.
Pri ekstremnih temperaturah ali
temperaturnih nihanjih se lahko
natanc¢nost preizkusevalnika
napetosti zmanjsa.
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Simboli in njihov pomen

@ Orodje s dvojno ali ojacano
izolacijo

ﬁ Pozor, nevarnost elektricnega
udara!

Opis izdelka in
njegovega delovanja

Namenska uporaba

Preizku$evalnik napetosti je namenjen
za brezsti¢no preverjanje izmenicne
napetosti med 24 in 1000 V.

Preizkusevalnik napetosti je primeren

za uporabo v notranjih prostorih.

Komponente na sliki

Stevilke komponent na sliki se

nanasajo na prikaz preizku$evalnika

napetosti na straneh s slikami.

(1) Preizkusevalna konica

(2) Zepnasvetilka

(3) Upravljalno polje

(4) Sponkazapas

(5) Pokrov predala za baterije

(6) Baterije

(7)  mign LED-dioda za
visokonapetostni nacin
(90-1000VAC)

(8) Low LED-diodaza
nizkonapetostni nacin
(24-1000VAC)

(9)  woee Tipka za nacin delovanja
(10) @ Tipka za vklop/izklop
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(11) A Tipka za vklop/izklop epne

svetilke
Tehnicni podatki
Preizkusevalnik GVD 1000-17
napetosti
Kataloska Stevilka 3601K770..
Merilno obmocje 90-1000 VAC/
24-1000VAC
Frekvencno 50/60 Hz
obmocje
Splosno
Delovna -10°C... +50°C
temperatura
Temperatura -40°C...+70°C
skladis¢enja
Najv. relativna 80 % (brez
zracna vlaznost kondenzacije)
Najv. nadmorska 2000 m
viSina uporabe
Stopnja 2
onesnazenja v
skladu s
standardom
IEC61010-1"
Samodejni izklop 5min
po pribl.
Teza® 0,05 kg
Vrsta zascite IP67 (zascita pred
prahov in za¢asno
potopitvijo v
vodo)
Razred zaiCite CAT IV 1000 V!
Dimenzije 161,5x 28 x
(dx$xv) 33mm

1609 92A 9BW

Bosch Power Tools



.

Slovenscina | 287

Preizkusevalnik GVD 1000-17
napetosti

Baterije 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Nastane samo neprevodna umazanija,
vendar lahko kljub temu obcasno pride
do prevodnosti, ki jo povzroci
kondenzat.

B) Teza brez baterij

C) Merilna kategorija IV velja za preskusne
in merilne tokokroge, prikljucene na vir

nizkonapetostne elektricne napeljave v
stavbi.

Namestitev/zamenjava
baterije

Za preizku$evalnik napetosti
priporo¢amo uporabo mangan-alkalnih
baterij.

» Snemite pokrov predala za
baterije (5).
» Vstavite bateriji.

Bateriji vedno zamenjajte

socasno. Uporabljajte zgolj
baterije istega proizvajalca z enako
zmogljivostjo.

Pri tem pazite na pravilnost
polov, ki je prikazano na strani
preizkusevalnika napetosti.

Ko so baterije prazne, se zaslisi zvocni
signal, obe LED-diodi ((7)/(8))
zacneta utripati, preizkusevalnik
napetosti pa se izklopi.

» Ce merilne naprave dlje ¢asa ne
boste uporabljali, iz nje
odstranite baterije. Ce baterije
dlje ¢asa pustite v merilni napravi,
lahko korodirajo.
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Delovanje

» Preizkusevalnik napetosti pred
vsako uporabo preizkusite na
znanem viru napetosti.

» PreizkuSevalnik napetosti
zascitite pred vlago in
neposredno soncno svetlobo.

Vklop/izklop

» Kratko pritisnite tipko @ da
vklopite preizkusevalnik napetosti.
Preizkusevalnik napetosti izvede
samodejni preskus. Zaslisi se
zvocni signal, preizkusevalnik
napetosti zacne vibrirati,
preizkusevalna konica (1) zacne
utripati rdece/zeleno/oranzno,
poleg tega zaCneta utripati obe
LED-diodi ((7)/(8)).

Po uspesnem samodejnem
preskusu sveti LED-dioda za
visokonapetostni nacin igh belo,
preizkusevalna konica (1) pa sveti
zeleno. PreizkuSevalnik napetosti je
pripravljen za zaznavanje
izmenicne napetosti med 90 in
1000V AC. Samodejni preskus se v
ozadju ponovi vsakih 5 sekund,
dokler se preizkusevalnik napetosti
ne izklopi.

Ce samodejni preskus ni uspel, se
preizkusevalnik napetosti izklopi.

» Zaizklop preizkusevalnika
napetosti pritisnite in pridrzite
tipko @ Pri tem se zaslisi zvo¢ni
signal, preizkusevalnik napetosti pa
zacne vibrirati.
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PreizkuSevalnika napetosti ne

uporabljajte, ¢e se ob zagonu ne
zaslisi zvocni signal in/ali ce
preizkusevalnik napetosti ne vibrira.
Ce pribl. 5 min ne pritisnete nobene
tipke na preizkusevalniku napetosti ali
ni zaznana napetost, se
preizkusevalnik napetosti zaradi
var¢evanja z energijo samodejno
izklopi.

Merjenje
Po vklopu je preizkusevalnik napetosti
v visokonapetostnem nacinu. LED-

dioda za visokonapetostni nacin High
sveti belo.

» Za spremembo razpona napetosti v
nizkonapetostni nacin pritisnite
tipko mode. Zatem LED-dioda za
nizkonapetostni nacin Low zasveti
belo. Preizkusevalnik napetosti je
pripravljen za zaznavanje
izmenicne napetosti v razponu od
24.do 1000V AC.

V nizkonapetostnem nacinu Low
je preizkusevalnik napetosti
obcutljivejsi na elektricne motnje.
Nizkonapetostni nacin uporabljajte le
na mestih s Sibkimi elektricnimi polji.
» Preizkusevalno konico (1)
priblizajte predmetu ali vti¢nici pod
izmenicno napetostjo, ki jo Zelite
preizkusiti.
Ce je zaznana izmenicna napetost, se
zaslii zvocni signal, preizkusevalnik
napetosti pa zacne vibrirati. Vecja kot
je zaznana napetost, visja je frekvenca
zvocnega signala in vibracij.
Preizku$evalna konica (1) oznacuje
razli¢na stanja preizkusevalnika
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napetosti v skladu s spodnjo
preglednico.

Preizkuse

Zelena Pripravljen na delovanje,

lucka napetost ni zaznana.

neprekinje

no sveti

Rdeca Zaznana je izmeni¢na

lucka napetost.

utripa

Utripa Zaznana je izmeni¢na

oranzno napetost, enaka ali
manjsa od 50 V.

Zepna svetilka

» Zavklop oziroma izklop Zepne
svetilke pritisnite tipko ) .

Ce preizkusevalnika napetosti ne
uporabljate pribl. 5 min, se Zepna
svetilka samodejno izklopi.

Zvocni signal
» Zaizklop zvo¢nega signala za pribl.
1,5 sekunde pritisnite tipko )

Ko naslednji¢ vklopite preizkusevalnik
napetosti, je zvocni signal znova na
voljo.

Odpravljanje napak

Preizkusevalnika napetosti
ni mogoce vec vklopiti.
Vzrok: napetost baterije je prenizka
(tj. manjsaod 2,4 V).

Odpravljanje tezave: zamenjajte
baterije.
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Preizkusevalnik napetosti
ne zazna napetosti.

Vzrok: uporabnik preizkusevalnika
napetosti ne drZi trdno ali med
preizku$anjem napetosti nosi rokavice.
Odpravljanje tezave: preizkusevalnik
napetosti drzite z golo roko brez
rokavic.

Vzrok: Zica, ki jo Zelite preizkusiti, je
deloma vkopana ali pa je v ozemljeni
kovinski napeljavi.

Odpravljanje tezave: meritev opravite
na primernem neozemljenem mestu.
Vzrok: magnetno polje, ki ga tvori
napetostni vir, je moten ali zatrt.
Odpravljanje tezave: odpravite
motnjo.

Vzrok: preizkusevalnik napetosti se ne
uporablja v skladu s tehni¢nimi
podatki.

Odpravljanje tezave: (glejte , Tehnicni
podatki“, Stran 286).

Vzdrzevanje in

servisiranje

Vzdrzevanje in ¢iSCenje
Preizku$evalnik napetosti mora biti
vedno Cist.

Preizkusevalnika napetosti nikoli ne
potapljajte v vodo ali v druge tekocCine.
Umazanijo obrisite z vlazno, mehko
krpo. Ne uporabljajte Cistilnih sredstev
ali topil.

V primeru okvare preizkusevalnik
napetosti posljite v popravilo.
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Servisna sluzba in
svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vasa
vprasanja glede popravilain
vzdrZevanja izdelka ter nadomestnih
delov. Risbe razstavljenega stanja in
informacije o nadomestnih delih se
nahajajo tudi na spletu pod:
www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi
podjetja Bosch Vam bo z veseljem v
pomo¢ pri vprasanjih o nasih izdelkih
in njihovega pribora.

Ob vseh vprasanjih in narocilih
rezervnih delov nujno navedite 10-
mestno Stevilko na tipski plos¢ici
izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovskova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail: servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

Drugi naslovi za servis so navedeni
pod:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Odlaganje

Merilne naprave, pribor in embalazo

oddajte v okolju prijazno recikliranje.
Merilnih naprav in baterij ne
smete odvreci med
gospodinjske odpadke!

Zgolj za drzave Evropske unije:

Odsluzene merilne naprave in
okvarjene ali odpadne akumulatorske
in navadne baterije je treba zbirati in
zavreciloceno. Uporabite za to
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predvidene sisteme za zbiranje
odpadkov.

Pri nepravilnem odstranjevanju ima
lahko odpadna elektri¢na in
elektronska oprema zaradi moznega
obstoja nevarnih snovi $kodljiv vpliv na
okolje in ¢lovesko zdravje.

Hrvatski

Sigurnosne napomene

Sve upute
treba
procitati i
pridrzavatiih

se. Ako se
ispitivac napona ne koristi sukladno
ovim uputama, to moze negativno
utjecati na rad integriranih zastitnih
naprava u ispitivacu napona. DOBRO
CUVAJTE OVE UPUTE.

» Ne provodite mjerenja u strujnim
krugovima s naponima iznad
1000V.

» Ne upotrebljavajte ispitivac
napona kako biste utvrdili da
nema napona.

» Ne upotrebljavajte ispitivac
napona ako djeluje osteceno ili ne
radi ispravno. Prije uporabe
provjerite ima li napuklina ili loma
ispitnog vrha.

» Budite posebno oprezni pri
rukovanju naponima vecim od
30 Vizmjenicnog naponaili 60 V
istosmjernog napona! Cak i pri
ovim naponima mozete doZivjeti
elektri¢ni udar opasan po Zivot ako
dodirnete elektri¢ne vodice.
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» Ako nema vizualnog ili zvuénog
signala, mozda ima napona.
Izolacija, presjek voda, zakriljenje
voda ili udaljenost od izvora napona
mogu utjecati na ispitivanje.

Za vrijeme mjerenja pazite na
dovoljno uzemljenje. U slucaju
nedovoljnog uzemljenja (npr. zbog
izolirajucih cipela li stajanja na
liestvama) ispitiva¢ napona ne moze
detektirati napone.

Ispitiva¢ napona smije
upotrebljavati samo kvalificirano
osoblje.

Popravak ispitivaca napona
prepustite samo kvalificiranom
struénom osobljuisamos
originalnim rezervnim dijelovima.
Time Ce se osigurati da ostane
zadrzana sigurnost ispitivaca
napona.

Ne radite s ispitivacem napona u
okolini ugrozenoj eksplozijom u
kojoj se nalaze zapaljive tekucine,
plinovi ili prasine. U ispitivacu
napona mogu nastati iskre koje
mogu zapaliti prasinu ili pare.
Ispitiva¢ napona ne moze
detektirati napon ako je vod
zakriljen ili u kruznim tokovima
istosmjerne struje.

Ispitiva¢ napona ne izlaZite
ekstremnim temperaturamaiili
oscilacijama temperature. Ne
ostavljajte ga npr. duze vrijeme u
automobilu. Ispitiva¢ napona kod
vecih oscilacija temperature
ostavite da se temperira prije
stavljanja u pogon. Kod ekstremnih
temperatura ili oscilacija
temperature to moZe negativno
utjecati na preciznost ispitivaca
napona.
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Simboli i njihovo znacenje
Alat s dvostrukom ili

pojacanom izolacijom

Oprez, opasnost od
elektricnog udara!

Opis proizvoda i radova

Namjenska uporaba

Ispitiva¢ napona je namijenjen za

beskontaktno ispitivanje izmjeni¢nih

naponaizmedu 241000 V.

IspitivaC napona je prikladan za

uporabu u zatvorenom prostoru.

Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi

se na prikaz ispitivaca napona na

slikama.

(1) Ispitnivrh

(2) Dzepna svjetiljka

(3) Upravljacka ploca

(4) Kopcaremena

(5) Poklopac pretinca za baterije

(6) Baterije

(7)  wign LED visokonaponskog
nacina rada (90-1000 V AC)

(8)  Low LED niskonaponskog natina
rada (24-1000V AC)

(9)  woce Tipka za nacin rada

(10) @ Tipka za ukljuéivanje/
iskljucivanje

(11) ¥ Tipkaza ukljucivanje/
iskljucivanje dzepne svjetiljke
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Tehnicki podaci

Ispitivac napona GVD 1000-17

Kataloski broj 3601K770..
Mjerna podrucja 90-1000VAC/
24-1000VAC
Frekvencijsko 50/60Hz
podrucje
Opcenito
Radna -10°C... +50°C
temperatura
Temperatura -40°C...+70°C
skladistenja
Maks. relativna 80 %
vlaznost zraka (nekondenziraju¢
a)
Maks. rad na visini 2000 m
iznad referentne
visine
Stupanj 2
oneciscenja
sukladno normi
IEC 61010-1"
Automatika 5min
isklju¢ivanja
nakon cca.
Tezina” 0,05 kg
Vrsta zastite IP67 (zasticen od
prasine i
priviemenog
uranjanja)
Klasa sigurnosti CATIV 1000 V©
Dimepzije 161,5x 28 x
(DxSxV) 33 mm
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Ispitiva¢ napona GVD 1000-17

Baterije 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Dolazi do samo nevodljivog
oneciscenja pri cemu se povremeno
ocekuje prolazna vodljivost uzrokovana
oro$enjem.

B) Tezina bez baterija

C) Mijernakategorija IV odnosi se na
ispitne i mjerne krugove spojene na
izvor niskonaponske mrezne instalacije
zgrade.

Umetanje/zamjena

baterije

Zarad ispitivaca napona
preporucujemo uporabu alkalno-
manganskih baterija.
» Odvrnite poklopac pretinca za
baterije (5).

» Umetnite baterije.

Uvijek istodobno zamijenite sve
baterije. Koristite samo baterije
jednog proizvodaca i istog kapaciteta.

Pritom pazite na ispravan pol
koji je prikazan sa strane na
ispitivacu napona.
Kada su baterije prazne, javlja se
signalni ton, obje LED ((7)/(8))
trepere i ispitiva¢ napona se iskljucuje.
» lzvadite baterije iz mjernog alata
ako ga necete koristiti dulje
vrijeme. U slucaju duzeg
skladiStenja u mjernom alatu
baterije bi mogle korodirati.

Rad

» Prije svake uporabe na poznatom
izvoru napona isprobajte ispitiva¢
napona.
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» Ispitivac napona zastitite od vlage
iizravnog suncevog zracenja.

Ukljucivanje/iskljucivanje

» Kratko pritisnite tipku @ kako
biste ukljucili ispitivac napona.
Pritom ispitiva¢ napona provodi
samotestiranje. Javlja se signalni
ton, ispitiva¢ napona vibrira, ispitni
vrh (1) treperi
crveno / zeleno / narancasto i obje
LED ((7)/(8)) trepere.

Nakon uspjesnog samotestiranja
LED visokonaponskog nacina
rada High svijetli bijelo i ispitni

vrh (1) svijetli zeleno. Ispitivac
napona je spreman za rad kako bi
detektirao izmjeni¢ne napone
izmedu 90i 1000V AC.
Samotestiranje se kontinuirano
ponavlja u pozadini svakih

5 sekundi dok se ispitiva¢ napona
ne iskljuci.

Ako samotestiranje nije uspjelo,
ispitivac¢ napona se iskljucuje.

» Drzite pritisnutu tipku @ kako
biste iskljucili ispitiva¢ napona.
Pritom se javlja signalni ton i
ispitivac¢ napona vibrira.

Ne upotrebljavajte ispitiva¢
napona ako se pri pokretanju ne
javlja signalni ton i/ili ispitiva¢ napona
ne vibrira.
Ako se cca. 5 min na ispitivacu napona
ne bi pritisnula niti jedna tipka ili se ne
detektira napon, tada ce se ispitivac

napona automatski iskljuciti radi
Cuvanja baterija.
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Postupak mjerenja

Nakon ukljucivanja ispitiva¢ napona
nalazi se u visokonaponskom nacinu
rada. LED visokonaponskog nacina

rada wigh svijetli bijelo.

» Zaprebacivanje raspona napona u
niskonaponski nacin rada pritisnite
tipku mode, Zatim LED
niskonaponskog nacina rada Low
svijetli bijelo. Ispitiva¢ napona je
spreman za detektiranje
izmjeni¢nih napona u rasponu od
24.do 1000V AC.

@ U niskonaponskom nacinu

radaLow ispitiva¢ napona je
smetnje. Upotrebljavajte
niskonaponski na¢in rada samo u
okruzenjima sa slabim elektri¢nim
poljima.

» Drzite ispitni vrh (1) u blizini
ispitnog objekta ili uticnice s
izmjeni¢nim naponom.

Kada se detektira izmjenicni napon,
javlja se signalni ton i ispitivac napona
vibrira. Frekvencija signalnog tona i
vibracije raste kako se povecava jacina
detektiranog napona.

Ispitni vrh (1) signalizira razlicita
stanja ispitivaca napona prema
sljedecoj tablici.

Ispitni Znacenje
vrh

Stalno Spreman za rad, nije
svijetli detektiran napon.
zeleno

Treperi Detektiran izmjenicni
crveno napon.
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Ispitni Znacenje
vrh

Treperi Detektiran izmjenicni
narancast napon manjiili jednak
0 50V.
DzZepna svjetiljka

» Pritisnite tipku ) kako biste
ukljucili ili iskljucili dzepnu
svjetiljku.

Ako se ispitivac napona ne

upotrebljava oko 5 min, dZzepna
svjetiljka iskljucit ce se automatski.

Signalni ton

» Pritisnite tipku ) oko
1,5 sekundu kako biste iskljucili
signalni ton.

Nakon sljedeéeg ukljucivanja ispitivaca
napona ponovno je spreman signalni
ton.

Uklanjanje pogreske

Ispitivaca napona ne moze
se vise ukljuciti.

Uzrok: Napon baterije vise nije
dovoljan (tj. manjije od 2,4 V).
Pomo¢: Treba zamijeniti baterije.

Ispitiva¢ napona ne
detektira napon.

Uzrok: Korisnik ne drZi ¢vrsto ispitivac
napona ili nosi rukavice tijekom
ispitivanja napona.

Pomo¢: Drzite ispitiva¢ napona bez
rukavica u ruci.
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Uzrok: Zica koja se ispituje je
djelomicno polozena u zemljuiilije u
uzemljenom metalnom vodu.
Pomoc¢: Za mjerenje pronadite
prikladno mjesto bez zemljospoja.
Uzrok: Magnetsko polje koje stvara
izvor napona je ometano ili potisnuto.
Pomo¢: Uklonite smetnju.

Uzrok: Ispitiva¢ napona ne
upotrebljava se prema tehnickim
podacima.

Pomo¢: (vidi , Tehnicki podaci®,
Stranica 296).

Odrzavanjei
servisiranje

Odrzavanje i ¢iS¢enje
IspitivaC napona uvijek odrzavajte
Cistim.

Ispitiva¢ napona ne uranjajte u vodu ili
druge tekucine.

Prljavstinu obrisite vlaznom, mekom
krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za
Ciscenje ili otapala.

U slu¢aju popravka posaljite ispitivac
napona.

Servisna sluzba i savjeti o
uporabi

Servisna sluzba odgovorit ¢e na sva
va$a pitanja o popravljanju i
odrzavanju ovog proizvoda te o
rezervnim dijelovima. Povecane crteze
i informacije o rezervnim dijelovima
naci ¢ete i na adresi: www.bosch-
pt.com

Tim za savjetovanje o primjeni u tvrtki
Bosch rado ¢e vam pomodi sa svim
pitanjima o nasim proizvodimai
njihovom priboru.
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Za sva pitanja i narudzbe rezervnih
dijelova svakako navedite 10-
znamenkasti broj artikla naveden na
oznacnoj plocici.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.0 PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +385 12958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Dodatne adrese servisa naci cete
na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Zbrinjavanje
Mjerne alate, pribor i ambalazu treba
dovesti na ekolo$ki prihvatljivo
recikliranje.
Mjerne alate i baterije ne
bacajte u kuéni otpad!

Samo za zemlje EU:

Neupotrebljivi mjerni alati i neispravne
ili istrosene aku-baterije/baterije
moraju se odvojeno zbrinuti. Koristite
predvidene sustave prikupljanja
otpada.

Ako se otpadna elektricnaii
elektronicka oprema nepropisno
zbrine, to moze imati Stetne ucinke na
okoli§ i zdravlje ljudi zbog moguce
prisutnosti opasnih tvari.
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Eesti

Ohutusnouded

Lugege labi
koik suunised
jajargige

neid. Kui

pingetestrit
ei kasutata vastavalt toodud
suunistele, voidakse méjutada
pingetestrisse integreeritud
kaitsemeetmeid. SAILITAGE NEID

SUUNISEID HOOLIKALT.

» Arge tehke mootmisi
vooluringidel, mille pinge iiletab
1000V.

» Arge kasutage pingetestrit
pingetuse kontrollimiseks.

» Arge kasutage pingetestrit, kui
see tundub kahjustatuna véi ei
toota digesti. Kontrollige enne
kasutamist, kas kontrollotsak
pole pragunenud v6i murdunud.

» Olge eriti ettevaatlik iile 30 V
vahelduvpinge ja iile 60 V
alalispinge korral! Juba nende
pingete korral voite elektrijuhtme
puudutamisel saada eluohtliku
elektriloogi.

» Kasiis, kui optilist voi helisignaali
ei anta, vdib pinge olemas olla.
Testimist voivad mojutada
isolatsioon, juhtme ristlige, juhtme
varjestus voi kaugus pingeallikast.

» Modtmise ajal poorake
tahelepanu piisavale maandusele.
Ebapiisava maanduse korral (nt
isoleerivad jalatsid, redelil
seismine) ei tuvasta pingetester
pinget.
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» Pingetestrit tohivad kasutada
ainult kvalifitseeritud
spetsialistid.

» Laske pingetestrit parandada
ainult kvalifitseeritud
spetsialistidel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Nii tagate
pingetestri ohutuse sailimise.

» Arge kasutage pingetestrit
plahvatusohtlikus keskkonnas,
kus leidub tuleohtlikku vedelikku,
gaasi voi tolmu. Pingetestris voivad
tekkida sademed, mille toimel voib
tolm véi aur siittida.

» Pingetester ei tuvasta pinget
varjestatud juhtmete ja
alalisvooluringide korral.

» Arge jatke pingetestrit
aarmuslike temperatuuride ega
temperatuurikoikumiste katte.
Naiteks arge jatke seda pikemat
aega autosse. Suuremate
temperatuurikdikumiste korral laske
pingetestril enne kasutuselevottu
keskkonna temperatuuriga
kohaneda. Adrmuslik temperatuur
voi temperatuuri kéikumine voib
pingetestri tapsust mojutada.

Siimbolid ja nende tahendus

Topeltisolatsiooniga voi
tugevdatud isolatsiooniga
seade

ﬁ Ettevaatust, elektriloogi oht!
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Toote ja selle omaduste
kirjeldus

Nouetekohane kasutamine

Pingetester on ette nahtud
vahelduvpingete vahemikus 24 kuni
1000 V puuteta kontrollimiseks.

Pinge tester sobib kasutamiseks
siseruumides.
Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide
nummerdamine pdhineb pingetestri
kujutisel joonistes.

(1) Kontrollimisotsak

(2) Taskulamp

(3) Juhtpult

(4) Vooklamber

(5) Patareipesa kiibar

(6) Patareid

(7)  mign Korgepingelaadi
(90-1000VAC) LED

(8) Low Madalpingelaadi
(24-1000VAC) LED

(9)  wmoce Laadinupp
(10) Q@ sisse-/valja-nupp
(11) S Taskulambi sisse-/vilja-

nupp

Tehnilised andmed
Pingetester GVD 1000-17
Tootenumber 3601K770..
Mootepiirkond 90-1000VAC/

24-1000VAC
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Pingetester GVD 1000-17

Sageduspiirkond 50/60 Hz
Undist
Téotemperatuur ~ -10°C... +50°C

Hoiustamistemper -40°C... +70°C
atuur

Max suhteline 80%

ohuniiskus (mittekondenseer
uv)

Kontrollkorgust 2000 m

liletav max

tookorgus

Maardumisaste 2

vastavalt

standardile

IEC61010-1"

Automaatne 5 min jarel

véljaltlitumine u

Kaal® 0,05 kg

Kaitseaste IP 67 (kaitstud

tolmu ja ajutise
vettekastmise

eest)
Kaitseklass CAT IV 1000 V©
Méotmed 161,5x 28 x
(PxLxK) 33mm
Patareid 2x1,5VLR03
(AAA)

A)  Esineb ainult mittejuhtiv maardumine,
mis voib aga ajutiselt kondensatsiooni
tottu juhtivaks muutuda.

B) Kaalilma patareideta
C) Maotekategooria IV kehtib kontroll- ja
madteahelatele, mis on Ghendatud

hoone madalpingeinstallatsiooni
allikaga.
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Patarei paigaldamine/
vahetamine
Pingetestri tooks soovitatakse
kasutada leelis-mangaanpatareisid.
» Kruvige patareipesa kiibar (5)
maha.

» Pange patareid sisse.

Vahetage alati koik patareid

korraga. Kasutage ainult ihe
tootja ja lihesuguse mahtuvusega
patareisid.

Jalgige sealjuures patareide
pooluste vastavust pingetestri
kiiljel olevale kujutisele.

Kui patareid on tiihjad, kdlab
signaalheli, mélemad LEDid ((7) / (8))
vilguvad ja pingetester liilitub valja.

» Kui te méoteseadet pikemat aega
ei kasuta, votke patareid vilja.
Patareid véivad pikemaajalisel
mooteseadmes seismisel
korrodeeruda.

Kasutamine

» Enne iga kasutuskorda katsetage
pingetestrit teadaoleva pingega
pingeallikaga.

» Kaitske pingetestrit niiskuse ja
otsese pdikesepaiste eest.

Sisse-/valjaliilitamine

» Pingetestri sisseliilitamiseks
vajutage lihidalt nuppu @
Sealjuures viib pingetester ldbi
enesekontrolli. Kolab signaalheli,
pingetester vibreerib,
kontrollimisotsak (1) vilgub
punaselt/roheliselt/oranzilt ja

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



308 | Eesti

molemad LEDid ((7)/(8)) vilguvad.
Eduka enesekontrolli jarel péleb
korgepingelaadi LED wigh valgelt ja
kontrollimisotsak (1) poleb
roheliselt. Pingetester on tovalmis
vahelduvpingete tuvastamiseks
vahemikus 90 kuni 1000 V AC.
Enesekontrolli korratakse taustal
jooksvalt iga 5 sekundi jarel, kuni
pingetester vlja liilitatakse.

Kui enesekontroll ei olnud edukas,
|ilitub pingetester valja.

» Pingetestri véljaliilitamiseks hoidke
nuppu @ surutult. Sealjuures
kolab signaalheli ja pingetester
vibreerib.

Arge kasutage pingetestrit, kui

kaivitamisel ei kola signaalheli
ja/voi pingetester ei vibreeri.

Kui pingetestril ei vajutata u 5 min
kestel iihtegi nuppu véi ei detekteerita
pinget, lilitub pingetester patareide
sadstmiseks automaatselt valja.

Maootmine

Sisseliilitamise jarel on

korgepingetester korgepingelaadis.

Kérgepingelaadi LED wigh poleb valgelt.

» Pingepiirkonna iimberlilitamiseks

madalpingelaadi vajutage
nuppu meee. Siis poleb valgelt
madalpingelaadi LED Low.
Pingetester on valmis
vahelduvpingete tuvastamiseks
piirkonnas 24 kuni 1000 V AC.

Madalpingelaadis Low on
pingetester elektriliste
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interferentside ja torgete suhtes
tundlikum. Kasutage madalpingelaadi
ainult norkade elektrivaljadega
imbruses.

» Hoidke kontrollimisotsakut (1)
kontrollimisobjekti voi
vahelduvvooluga pistikupesa
laheduses.

Vahelduvpinge tuvastamisel kélab
signaalheli ja pingetester vibreerib.
Signaalheli ja vibratsiooni sagedus

suurenevad tuvastatud pinge vaartuse
kasvamisel.

Kontrollimisotsak (1) signaliseerib
pingetestri erinevatest olekutest
vastavalt jargnevale tabelile.

Kontrolli Tahendus
misotsak

Roheline Toovalmis, pinget ei
pidev tuli tuvastata.

Punane Tuvastati vahelduvpinge.
vilkuv tuli

Oranz Tuvastati vahelduvpinge
vilkuv tuli 50V vdi alla selle.
Taskulamp

» Taskulambi sisse- voi
valjallilitamiseks vajutage
nuppu ) .

Kui pingetestrit u 5 min ei kasutata,
lilitub taskulamp automaatselt valja.

Signaalheli

» Signaalheli valjalilitamiseks
vajutage nuppu } kestusega u
1,5 sekundit.

Pingetestri jargmise sisselilitamise
jarel on signaalheli jélle
kasutamisvalmis.
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Veaotsing

Pingetestrit ei saa enam
sisse liilitada.

Pohjus: Patarei pinge ei ole piisav (s.t
vaiksem kui 2,4 V).

Korvaldamine: Vahetage patareid.

Pingetester ei tuvasta
pinget.

Pohjus: Kasutaja ei hoia ise
pingetestrit voi kasutab pinge
kontrollimisel kindaid.
Korvaldamine: Hoidke pingetestrit
kées ilma kinnasteta.

Pohjus: Kontrollitav traat on
paigaldatud osaliselt maapinda voi
asub maandatud metalltorus.
Korvaldamine: Otsige mootmiseks
sobiv ilma maaiihenduseta koht.
Pohijus: Pingeallika poolt moodustatud
magnetvali on hairitud voi
summutatud.

Korvaldamine: Korvaldage haire.
Pohjus: Pingetestrit ei kasutata
vastavalt tehnilistele andmetele.
Korvaldamine: (vaadake ,Tehnilised
andmed", Lehekiilg 305).

Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja puhastamine

Hoidke pingetester alati puhas.
Arge kastke pingetestrit vette voi
muudesse vedelikesse.
Eemaldage maardumised niiske,
pehme riidelapiga piihkides. Arge
kasutage puhastusvahendeid ega
lahusteid.
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Saatke remonti vajav pingetester
hoolduskeskusse.

Klienditeenindus ja
kasutusalane néustamine

Miitigiesindajad annavad vastused
toote paranduse ja hooldusega ning
varuosadega seotud kiisimustele.
Teavet detailjooniste ja varuosade
kohta leiate: www.bosch-pt.com
Vastuse tooteid ja tarvikuid
puudutavatele kiisimustele saate
Boschi rakendusndustajatelt.
Palume péringutele ja
varuosatellimustele markida tingimata
10-kohaline tootekood, mille leiate
toote tiilibisildilt.

Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549 575

Faks: (+372) 6549576

E-posti: service-pt@lv.bosch.com

Muud teenindusaadressid leiate:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Jadtmekaitlus

Mooteseadmed, lisatarvikud ja
pakendid tuleks keskkonnasaastlikult
ringlusse votta.
Arge visake mdoteseadmeid
ega patareisid
olmejadtmete hulka!

Uksnes ELi liikmesriikidele:

Kasutuselt korvaldatud méoteriistad ja
defektsed voi kasutatud akud/patareid
tuleb eraldi jaatmekaitlusse suunata.
Kasutage selleks ettenahtud
kogumissiisteeme.

Mittesihiparasel kdrvaldamisel voivad
vanad elektri- ja elektroonikaseadmed
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voimalike ohtlike ainete sisalduse téttu
kahjustada keskkonda ja inimeste
tervist.

LatviesSu

Drosibas noteikumi

Izlasiet un
ievérojiet
visus Seit
sniegtos
noradijumus.
Ja sprieguma testeris netiek lietots
atbilstosi Seit sniegtajiem
noradijumiem, var tikt nelabveéligi
ietekmétas taja iebivétas
aizsargfunkcijas. GLABAJIET $0S
NORADIJUMUS DROSA VIETA.

» Neveiciet mérijumus stravas
keédéss, kuru spriegums parsniedz
1000V.

» Neizmantojiet sprieguma testeri,
lai noteiktu sprieguma
neesamibu.

» Neizmantojiet sprieguma testeri,
jatasir bojats vai nedarbojas
pareizi. Pirms izmantosanas
parbaudiet testésanas smaili, vai
taja nav plaisu vai lizuma pédu.

» Esietipasi uzmanigi darbojoties
ar spriegumu, kas parsniedz 30 V
mainstravu vai 60 V lidzstravu!
Jau pie $ada sprieguma,
pieskaroties elektriskajam vadam,
jus varat tikt paklauts navéjosam
elektroSokam.

» Pat tad, ja nav redzama vai
dzirdama signala, pastav iespéja,
ka ir spriegums. Testa rezultatu var
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ietekmét izolacija, vada
Skersgriezums, vada ekranéjums vai
attalums no sprieguma avota.

» Meérijuma laika raugiet, lai butu
nodrosinats pietieckams
zeméjums. Nepietiekama
zeméjuma gadijuma (pieméram,
nésajot izolétus apavus vai stavot uz
kapném) sprieguma testeris nevar
noteikt spriegumu.

» Sprieguma testeri drikst izmantot
tikai kvalificéts personals.

» Nodrosiniet, lai sprieguma
testera remontu veiktu kvalificéts
specialists, nomainai lietojot
vienigi originalas rezerves dalas.
Vienigi ta ir iespéjams panakt
sprieguma testera drosu darbibu.

» Nestradajiet ar sprieguma testeri
spradzienbistama vidé, kura
atrodas viegli degosi skidrumi,
gazes vai putekli. Sprieguma
testeri var rasties dzirksteles, kas
var izraisit puteklu vai tvaiku
aizdegsanos.

» Sprieguma testeris nevar noteikt
spriegumu ekranétos vados un
lidzstravas kedés.

» Nepaklaujiet sprieguma testeri
ekstremalam temperatiiram vai
temperatiiras svarstibam.
Neatstajiet to ilgaku laiku
automasina. Pie straujam
temperaturas izmainam vispirms
nogaidiet, lidz izlidzinas
temperatiras starpiba, un tikai pec
tam uzsaciet sprieguma testera
lietoSanu. Ekstremalu temperatiras
vértibu vai strauju temperatiras
izmainu iedarbiba uz sprieguma
testeri var nelabvéligi ietekmét ta
precizitati.

1609 92A 9BW Bosch Power Tools



314 | LatvieSu

Simboli un to nozime

@ lerice ar dubultu vai
pastiprinatu izolaciju
Uzmanibu, elektriskas stravas
trieciena risks!

Izstradajuma un ta
funkciju apraksts

Paredzétais pielietojums

Sprieguma testeris ir paredzéts
bezkontakta mainsprieguma parbaudei
robezas no 24 lidz 1000 voltiem.

Sprieguma testeris ir piemérots
lietosanai telpas.
Attelotas sastavdalas

Attéloto sastavdalu numeracija atbilst
numuriem sprieguma testera attéla,
kas sniegts attélu sadala.

(1) TestéSanas smaile

(2) Kabatas lukturitis

(3) Vadibas panelis

(4) Jostas klipsis

(5) Bateriju nodalijuma vacin$

(6) Baterijas

(7)  mien LED augstprieguma rezims
(90-1000VAC)

(8)  vLow LED zemsprieguma rezims
(24-1000VAC)

(9)  wmeae Rezima poga

(10) @ Ieslagsanas/izslégianas
taustind
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(11) S Kabatas lukturida

ieslégsanas/izslégsanas
taustin$
Tehniskie dati
Sprieguma GVD 1000-17
testeris
Izstradajuma 3601K770..
numurs
Mérisanas 90-1000VAC/
diapazons 24-1000VAC
Frekvences 50/ 60 Hz
diapazons
Visparéjie dati
Darba -10°C... +50°C
temperatura
Glabasanas -40°C...+70°C
temperatura
maks. relativais 80 % (neveidojas
gaisa mitrums kondensats)
maks. darba 2000 m
augstums virs
juras limena
Piesarnojuma 2
pakape atbilstigi
IEC61010-1"
Automatiska 5 min
izslégSanas péc
aptuveni
Svars® 0,05 kg
Aizsardzibas veids IP 67 (pretputeklu
aizsardziba un
aizsardziba pret
islaicigu
iegremdéesanu
adent)
Aizsardzibas klase  CATIV 1000 V®
lzmers 161,5 x 28 x
(GxPxA) 33mm
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Sprieguma GVD 1000-17

testeris

Baterijas 2x1,5VLRO3
(AAA)

A) Parasti ir vérojams tikai
elektronenevadoss piesarnojums, tatu
dazkart ir sagaidama kondensacijas
izraisitas pagaidu elektrovadamibas
paradisanas.

B) Svars bez baterijam

C) Meérijumu kategoriju IV pieméro testa
un mérijumu cikliem, kas pieslégti ekas
zemsprieguma tikla instalacijam.

Baterijas ielikSana/

maina

Sprieguma testera darbibai ieteicams

izmantot sarma-mangana baterijas.

» Noskrivejiet bateriju nodalijuma
vacinu (5).

» levietojiet nodalijuma baterijas.

Vienlaicigi nomainiet visas

tuksas baterijas. Nomainai
izmantojiet viena razotaja baterijas ar
vienadu ietilpibu.

levérojiet pareizu bateriju
polaritati, kas attélota
sprieguma testera sanos.

Ja baterijas ir nolietojusas, atskan

skanas signals, abas LED gaismas

((7) / (8)) mirgo un sprieguma testeris

izslédzas.

» Jamérinstruments ilgaku laiku
netiek lietots, iznemiet no ta
baterijas. ligstosi uzglabajot
baterijas mérinstrumenta, tas var
korodét.
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Lietosana

» Pirms katras lietoSanas reizes
parbaudiet sprieguma testeri pie
zinama sprieguma avota.

» Sargajiet sprieguma testeri no
mitruma un tieSiem saules
stariem.

leslégsana/izslegsana

» lsi nospiediet taustinu @ lai
ieslégtu sprieguma testeri. Sai laika
sprieguma testeris veic
pastestésanu. Atskan skanas
signals, sprieguma testeris vibré,
testéSanas smaile (1) mirgo
sarkana/ zala / oranza krasa un
abas LED gaismas ((7)/(8)) mirgo.
Péc veiksmigi pabeigtas
paStestésanas LED augstsprieguma
rezima indikators High deg balta
krasa un testésanas smaile (1) deg
zala krasa. Sprieguma testeris ir
gatavs bezkontakta mainsprieguma
parbaudei robezas no 90 lidz
1000 V AC. Pastests tiek atkartots
ik péc 5 sekundém fona, un tas tiek
atkartots tik ilgi, kameér sprieguma
testeris netiek izslégts.

Ja pastestésana nav bijusi
veiksmiga, sprieguma testeris
izslédzas.

» Turiet nospiestu pogu @ lai
izslégtu sprieguma testeri. Atskan
skanas signals, un sprieguma
testeris vibré.

Neizmantojiet sprieguma
testeri, ja péc ieslégSanas
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neatskan skanas signals un/vai
sprieguma testeris nevibré.

Jaaptuveni 5 minates netiek nospiests
neviens no sprieguma testera
taustiniem vai nenotiek sprieguma
noteik$ana, tas automatiski izslédzas,
lai saudzétu baterijas.

Merisana

Péc ieslégsanas sprieguma testeris
darbojas augstsprieguma rezima. LED
augstsprieguma rezima indikators wigh
deg balta krasa.

» Lai parslégtu sprieguma diapazonu
zemsprieguma reZzima, nospiediet
taustinu mede. Tad LED
zemsprieguma rezima indikators
Low iedegsies balta krasa.
Sprieguma testeris ir gatavs
bezkontakta mainsprieguma
noteikSanai robezas no 24 lidz
1000 voltiem AC.

Zemsprieguma reZima Low

sprieguma testeris ir jutigaks
pret elektriskam interferencém un
traucéjumiem. Izmantojiet
zemsprieguma reZimu tikai vide ar vaju
elektrisko lauku.

» Turiet testésanas smaili (1)
parbaudama priek$meta vai
kontatligzdas ar mainspriegumu
tuvuma.

Atpazistot mainspriegumu, atskan
skanas signals un sprieguma testeris
vibré. Skanas signals un vibracijas
pieaug atkariba no noteikta sprieguma
pakapes.

Testésanas smaile (1) signalizé par
dazadiem sprieguma testera
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stavokliem saskana ar talak eso$o
tabulu.

Testésan Nozime
as smaile

Pastavigi Darbgataviba; netiek
degzala noteikts spriegums
krasa

Mirgo Noteikts mainspriegums.
sarkana

krasa

Mirgo Noteikts 50 V vai mazaks
oranza mainspriegums.
krasa

Kabatas lukturitis

» Nospiediet taustinu ) lai
ieslégtu/izslégtu kabatas lukturiti.

Ja sprieguma testeris netiek izmantots
apméram 5 mindtes, kabatas lukturitis
automatiski izslédzas.

Skanas signals

» Laiizslegtu skanas signalu,
nospiediet taustinu ) apméram
1,5 sekundi.

Nakamaja reizé ieslédzot sprieguma

testeri, skanas signals bus atkal gatavs
darbam.

Kludu novérsana

Sprieguma testeri vairs nav
iespéjams ieslégt.

lemesls: bateriju spriegums vairs nav
pietiekams (mazaks neka 2,4 V).
Risinajums: nomainiet baterijas.
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Sprieguma testeris nevar
noteikt spriegumu.

lemesls: lietotajs pats netur sprieguma
testeri pietiekami ciesi vai sprieguma
parbaudes laika izmanto cimdus.
Risinajums: turiet sprieguma testeri
rokas bez cimdiem.

lemesls: parbaudama stieple dalgji ir
izvietota zemé vai atrodas iezeméta
metala vada.

Risinajums: parbaudes veik$anai
izvélieties piemérotu vietu, kur nav
zemejuma.

lemesls: sprieguma avota raditais
magnétiskais lauks ir traucéts vai
nomakts.

Risinajums: novérsiet traucéjumu.
lemesls: sprieguma testeris netiek
izmantots saskana ar ta tehniskajiem
datiem.

Risinajums: (skatit , Tehniskie dati“,
Lappuse 315).

Apkalposanaun
apkope

Apkope un tirisana

Vienmer uzturiet sprieguma testeri
tiru.

Neiemérciet sprieguma testeri ident
vai citos Skidrumos.

Apslaukiet izstradajumu ar mitru,
mikstu lupatinu. Nelietojiet modula
apkopei tiriSanas lidzeklus vai

Ja sprieguma testeris ir bojats,
nosttiet to remonta veiksanai.
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Klientu apkalposanas
dienests un konsultacijas
par lietosanu

Klientu apkalpo$anas centra darbinieki
atbildés uz jasu jautajumiem par
izstradajumu remontu un apkopi, ka ari
par to rezerves dalam. Klaidskata
rasejumi un informacija par rezerves
dalam ir atrodama $eit: www.bosch-
pt.com

Bosch konsultaciju dienesta darbinieki
ar prieku sniegs atbildes uz jisu
jautajumiem par misu izstradajumiem
un to piederumiem.

Lidzot konsultaciju un pasttot
rezerves dalas, noteikti noradiet

10 zimju izstradajuma numuru, kas
noradits uz izstradajuma tehnisko datu
plaksnites.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa
centrs

Mikusalas iela 97

LV-1004 Riga

Talr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Papildu servisa adreses ir
noraditas Seit:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Atbrivo$anas no
nolietotajiem
izstradajumiem

Nolietotie mérinstrumenti, to
piederumi un iesainojuma materiali
japarstrada apkartéjai videi nekaitiga
veida.
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Neizmetiet méerinstrumentu
un baterijas sadzives
atkritumu tvertné!

Tikai EK valstim.

Nolietoti mérinstrumenti un bojati vai
izlietoti akumulatori/baterijas ir
jautilize atseviski. lzmantojiet
paredzétas savaksanas sistémas.
Nelietpratigi atbrivojoties no
nolietotam elektriskajam un
elektroniskajam iericém, tajos esoSu
iespéjamu, bistamu vielu dé| Sis ierices
par nodarit kaitéjumu apkartéjai videi
un cilvéku veselibai.

Lietuviy k.

Saugos nuorodos

Biitina per-

skaityti visus

nurodymus ir

ju laikytis. Jei

jtampos te-
steris naudojamas nesilaikant pa-
teikty nuoroduy, gali biiti pakenkta
jtampos testeryje integruotiems ap-
sauginiams jtaisams. ISSAUGOKITE
$1UOS NURODYMUS.

» Nematuokite srovés kontiiruose,
kuriy jtampa aukstesné kaip
1000V.

» Nenaudokite jtampos testerio pa-
tikrai, ar néra jtampos.

» Nenaudokite jtampos testerio, jei
jis atrodo pazeistas arba netinka-
mai veikia. Prie$ pradédami nau-
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doti patikrinkite, ar tikrinimo
smaigalys nejtriikes ir nenuliizes.
» Biikite ypac atsargiis dirbdami su
aukstesne nei 30 V kintamaja
jtampa arba 60 V nuolatine jtam-
pa! Esant Sioms jtampoms, prisilie-
tus prie elektros laidy, gali trenkti
gyvybei pavojingas elektros smugis.
Net jei nesiunciamas nei optinis,
nei garsinis signalas, jtampa gali
bati. Patikrai jtakos gali turéti izolia-
cija, laido skerspjuvis, kabelio ekra-
nas arba atstumas iki jtampos $al-
tinio.

Matuojant turi biti uztikrintas pa-
kankamas jZeminimas. Esant ne-
pakankamam jzeminimui (pvz., bi-
nant su izoliuojancia avalyne arba
stovint ant kopéciy), jtampos teste-
ris aptikti laidy, kuriais teka elektros
srové, negali.

» Itampos testerj leidZiama naudoti
tik kvalifikuotam personalui.

» |tampos testerj turi remontuoti
tik kvalifikuoti specialistai ir nau-
doti tik originalias atsargines da-
lis. Taip galima uztikrinti, kad bus i$-
laikytas jtampos testerio naudojimo
saugumas.

Nedirbkite su jtampos testeriu
sprogioje aplinkoje, kurioje yra
degiy skysciu, dujy ar dulkiy.
Jtampos testeriui kibirksciuojant,
nuo kibirk3¢iy gali uzsidegti dulkés
arba susikaupe garai.

|tampos testeris negali aptikti
jtampos ekranuotame kabelyje ir
nuolatinés srovés kontiruose.
Saugokite jtampos testerj nuo
ypac aukstos ir Zemos temperatii-
ros bei temperatiiros svyravimy.
Pvz., nepalikite jo ilgesnj laika auto-
mobilyje. Esant didesniems tem-
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perattros svyravimams, pries pra-
dédami naudoti jtampos testerj, pa-
laukite, kol stabilizuosis jo tempera-
tlra. Esant ypac aukstai ir zemai
temperatarai arba temperatiros
svyravimams, gali buti pakenkta
jtampos testerio tikslumui.

Simboliai ir jy reikSmés

Prietaisas su dviguba arba
tvirtesne izoliacija

Atsargiai, elektros smiigio pa-
vojus!

Gaminio ir savybiy
aprasas

Naudojimas pagal paskirtj

Jtampos testeris yra skirtas 24—
1000 volty kintamosios jtampos be-
kontak¢iam tikrinimui.

Jtampos testeris yra skirtas naudoti pa-
talpose.
Pavaizduoti komponentai

Pavaizduoty sudedamuyjy daliy nume-
riai atitinka jtampos testerio paveikslé-
liuose nurodytus numerius.

(1) Tikrinimo smaigalys

(2) Zibintuvelis

(3) Valdymo skydelis

(4) Laikiklis tvirtinti prie dirzo
(5) Baterijy skyriaus dangtelis
(6) Baterijos

(7)  mign LED aukstos jtampos rezi-
mas (90-1000V AC)
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(8)  Low LED Zemos jtampos rezimas
(24-1000VAC)

(9)  moce Rezimo mygtukas

(10) @ jjungimo-igjungimo mygtu-
kas

(11) S Zibintuvelio jjungimo-ijun-
gimo mygtukas

Techniniai duomenys

|tampos testeris GVD 1000-17
Gaminio numeris 3601K770..
Matavimo diapa- ~ 90-1000V AC/

zonai 24-1000VAC
Daznio diapazo- 50/60Hz
nas

Bendroji informacija

Darbiné tempera- -10°C... +50°C
tlra

Sandéliavimo -40°C...+70°C
temperatura

Maks. santykinis 80 % (nesusidaro
oro drégnis kondensatas)
Maks. eksploatavi- 2000 m
mo aukstis virs§ ba-

zinio aukscio

Uzterstumo laips- 2
nis pagal

IEC61010-1¥

Automatinis ijun- 5min
gimas mazdaug po

Svoris® 0,05 kg
Apsaugos tipas IP 67 (apsauga

nuo dulkiy ir laiki-
no panardinimo)

Saugos klasé CAT IV 1000 V©
Matmenys 161,5 x 28 x
(IxPxA) 33 mm
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|tampos testeris GVD 1000-17

Baterijos 2x1,5VLR03
(AAA)

A) Atsiranda tik nelaidziy neSvarumy,
taCiau galima tikétis aprasojimo sukelto
laikino laidumo.

B) Svoris be baterijy

C) Matavimo kategorija IV taikoma bandy-
my ir matavimo kontdrams, kurie yra
prijungti prie pastato Zemos jtampos
tinklo Saltinio.

Baterijy jdéjimas/
keitimas

Jtampos testerj patariama naudoti su
Sarminémis mangano baterijomis.

» Nusukite baterijy skyriaus
dangtelj (5).
» |dékite baterijas.

Visada kartu pakeiskite visas ba-
terijas. Naudokite tik vieno ga-
mintojo ir vienodos talpos baterijas.

Atkreipkite démesj, kad poliai
bty nukreipti, kaip nurodyta
ant jtampos testerio.

Jei baterijos i$sikrovusios, pasigirsta

garsinis signalas, abu LED ((7) / (8))

mirksi, o jtampos testeris iSsijungia.

» Jei matavimo prietaiso ilgesni lai-
ka nenaudosite, iSimkite i$ jo ba-
terijas. Matavimo prietaise ilgiau
laikomos baterijos dél korozijos gali
pradétiirti.

Naudojimas

» Kaskart pries naudodami jtampos
testeri, patikrinkite jj prie Zinomo
jtampos Saltinio.
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» Saugokite jtampos testerj nuo
drégmeés ir tiesioginiy saulés spin-
duliy.

Jjungimas ir iSjungimas

» Trumpai spustelékite mygtuka @
kad jjungtuméte jtampos tester;.
Tuo metu jtampos testeris atlieka
savaimine patikra. Pasigirsta garsi-
nis signalas, jtampos testeris vi-
bruoja, tikrinimo smaigalys (1)
mirksi raudonai / Zaliai / oranzine
spalva, o abu LED ((7)/(8)) mirksi.
Po sékmingos savaiminés patikros,
aukstos jtampos rezimo LED High
pradeda $viesti baltai, o tikrinimo
smaigalys (1) Sviecia zaliai. Jtam-
pos testeris yra paruostas naudoti
kintamosios jtampos nuo 90 iki
1000V AC aptikimui. Savaiminé
patikra fone nuolat kartojama kas
5 sekundes, kol jtampos testeris is-
jungiamas .

Jei savaiminé patikra buvo nesék-
minga, jtampos testeris i$sijungia.

» Norédami jtampos testerj i$jungti,
laikykite paspausta mygtuka @
Pasigirsta garsinis signalas, o jtam-
pos testeris vibruoja.

Nenaudokite jtampos testerio,

jei jjungiant nepasigirsta garsi-
nio signalo ir (arba) jtampos testeris
nevibruoja.

Jei apytikriai per 5 min nepaspaudzia-

mas joks jtampos testerio mygtukas

arba neaptinkama jokia jtampa, kad

bty tausojamos baterijos, jtampos te-
teris automatiskai issijungia.
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Matavimas

Jjungtas jtampos testeris veikia aukstos
jtampos rezimu. Aukstos jtampos re-
Zimo LED High Sviecia baltai.

» Norédami perjungti jtampos diapa-
Z0N3 j Zemos jtampos reZima, spau-
skite mygtuka mode. Zemos jtampos
rezimo LED Low $vieCia baltai. Jtam-
pos testeris yra paruostas naudoti
kintamosios jtampos nuo 24 iki
1000V AC aptikimui.

Veikdamas Zemos jtampos rezi-

mu Low jtampos testeris yra
jautresnis elektriniams trukdziams ir
trikdziams. Zemos jtampos reZima nau-
dokite tik aplinkoje, kurioje yra silpni
elektros laukai.

» Tikrinimo smaigalj (1) laikykite $a-
lia tikrinamo objekto arba kistukinio
lizdo su kintamaja jtampa.

Jei aptinkama kintamoji jtampa, pasi-
girsta garsinis signalas, jtampos teste-
ris vibruoja. Didéjant aptiktos jtampos
stiprumui, didéja garsinio signalo daz-
nis ir intensyvéja vibracija.

Tikrinimo smaigalys (1) rodo jvairias
jtampos testerio busenas pagal $ia le-
ntele.

Nuolat Paruosta naudoti, neap-
SvieCia Za- tikta jokia jtampa.
lias indi-
katorius

Mirksinti ~ Aptikta kintamoji jtampa.
raudona
Sviesa
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Tikrinimo ReikSme
smaigalys

Mirksi Aptikta kintamoji jtampa,
oranzine kuri Zemesné arba lygi
spalva 50V.
Zibintuvélis

» Norédami jjungti arba iSjungti zibin-
tuvelj, paspauskite mygtuka )
Jei Zibintuvélis apie 5 min nenaudoja-
mas, Zibintuvélis automatiskai issijun-
gia.

Garsinis signalas
» Norédami i$jungti garsinj signala,
apie 1,5 sekundés spauskite myg-
tuka } .

Kita karta jjungus jtampos testerj, gar-
sinis signalas vél bus jjungtas.

Gedimy Salinimas

Jtampos testerio
nepavyksta jjungti.
Priezastis: nepakankama baterijy
jtampa (t.y. Zemesné nei 2,4 V).
Pasalinimas: pakeiskite baterijas.

Jtampos testeris neaptinka
jtampos.

Priezastis: naudotojas nelaiko jtam-
pos testerio pats arba tikrindamas
jtampa mavi pirstinémis.
Pasalinimas: jtampos tester;j laikykite
rankoje be pirstiniy.

Priezastis: tikrinamas laidas dalinai
nutiestas po zeme arba jzemintame
metaliniame kabelyje.
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Pasalinimas: matavimui suraskite
tinkama vieta be jzeminimo.
Priezastis: jtampos Saltinio sukeltas
magnetinis laukas yra sutrikdytas arba
nuslopintas.

Pasalinimas: pasalinkite trikt].
Priezastis: jtampos testeris naudoja-
mas nesilaikant techniniy duomeny.
Pasalinimas: (Zr. ,Techniniai duome-
nys*, Puslapis 325).

Ve m .

Prieziura ir servisas

Priezidira ir valymas

Jtampos testerj visada laikykite $vary.
Nepanardinkite jtampos testerio j van-
denjir kitokius skyscius.

Visus nesvarumus nuvalykite drégnu
minkstu skuduréliu. Nenaudokite valy-
mo priemoniy ir tirpikliy.

Jei reikia remontuoti, jtampos testerj
atsiyskite.

Klienty aptarnavimo skyrius
ir konsultavimo tarnyba

Klienty aptarnavimo skyriuje gausite
atsakymus j klausimus, susijusius su ju-
sy gaminio remontu, technine priezZiira
bei atsarginémis dalimis. Detalius bré-
Zinius ir informacija apie atsargines da-
lis rasite ¢ia: www.bosch-pt.com
I$kilus klausimams apie misy gaminius
ir papildoma jranga, jums mielai patars
Bosch konsultavimo skyriaus speciali-
stai.

leSkodami informacijos ir uzsakydami
atsargines dalis batinai nurodykite 10-
Zenklj gaminio numerj, esantj firminéje
lenteléje.

Lietuva

Bosch jrankiy servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
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Irankiy remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. pastas: service-pt@Iv.bosch.com

Kitus servisy adresus rasite ¢ia:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Salinimas

Matavimo prietaisai, papildoma jranga

ir pakuoté turi bati surenkami ir perdir-

bami aplinkai nekenksmingu badu.
Matavimo prietaisy ir bate-
rijy nemeskite j buitiniy at-
lieky konteinerj!

Tik ES Salims:

Nebetinkamus naudoti matavimo prie-
taisus ir pazeistus ar susidévéjusius
akumuliatorius/baterijas batina salinti
atskirai. Naudokités numatytomis suri-
nkimo sistemomis.

Netinkamai $alinant elektros ir elekt-
roninés jrangos atliekas dél galimai jo-
se esanciy pavojingy medZiagy galimas
kenksmingas poveikis aplinkai ir Zmo-
niy sveikatai.
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